REPROCESSING




EN: REPROCESSING INSTRUCTIONS
This IFU is not valid for North America. Please refer to FB-358/NA.
This IFU is not valid for China. Please refer to FB-358/CN.

BG: UHCTPYKLIUA 3A YIIOTPEBA

HacTtosiwmTe ,MHCTpyKUun 3a ynoTpeba” He BaxaT 3a CeBepHa AMepuka.
Mons, HanpaBeTe cnpaBka ¢ FB-358/NA.

HaCTOFIIJJ,I/ITe JMHCTpyKumMKM 3a ynoTpeba" He BaxaT 3a Kutain. Mons,
HanpaBeTe cnpaBka ¢ FB-358/CN.

CS: POKYNY PRO PREPRACOVANI
Tyto pokyny neplati pro Severni Ameriku. V takovém pfipadé se fidte FB-358/NA.
Tyto pokyny neplati pro Cina. V takovém pfipadé se fidte FB-358/CN.

DA: REPROSESSERINGSANVISNINGER
Denne brugsanvisning gaelder ikke for Nordamerika. Se venligst FB-358/NA.
Denne brugsanvisning gaelder ikke for Kina. Se venligst FB-358/CN.

DE: ANLEITUNG ZUR WIEDERAUFBEREITUNG

Diese Gebrauchsanweisung gilt nicht in Nordamerika. Bitte ziehen Sie FB-358/
NA zu Rate.

Diese Gebrauchsanweisung gilt nicht in China. Bitte ziehen Sie FB-358/CN zu Rate.

EL: OAHIIEX ENMANEMEZEPIrAZIAX
AuTeg oLodnyieg dev lOXUOUV yla Tn Bopeta Apepikn. Avatpé€re oTo FB-358/NA.
AuTEG oL 0dnyieg dev Loxvouv yia Tnv Kiva. Avatpe€Tte oTo FB-358/CN.

ES: INSTRUCCIONES DE REPROCESAMIENTO

Estas IDU no son validas para América del Norte. Consulte FB-358/NA.
Estas IDU no son vélidas para China. Consulte FB-358/CN.

ET: UMBERTOOTLEMISE JUHEND
Need kasutusjuhised ei kehti P6hja-Ameerika kohta. Vt FB-358/NA.
Need kasutusjuhised ei kehti Hiina kohta. Vt FB-358/CN.

FI: UUDELLEENKASITTELYOHJEET
Tama kayttoohje ei ole voimassa Pohjois-Amerikassa. Katso FB-358/NA.
Tama kayttoohje ei ole voimassa Kiina. Katso FB-358/CN.

FR: INSTRUCTIONS DE RETRAITEMENT

Le présent mode d'emploi ne s'applique pas a I'Amérique du Nord. Veuillez vous
référer a la notice FB-358/NA.

Le présent mode d'emploi ne s'applique pas a la Chine. Veuillez vous référer a
la notice FB-358/CN.

HR: UPUTE ZA UPOTREBU
Ove upute za upotrebu nisu vazece za Sjevernu Ameriku. Pogledajte FB-358/NA.
Ove upute za upotrebu nisu vazece za Kina. Pogledajte FB-358/CN.

HU: UJRAFELHASZNALASI UTASITASOK

Ez a haszndlati Utmutat6 Eszak-Amerika esetére nem érvényes; kérjiik, vegye
alapul ezt: FB-358/NA.

Ez a hasznalati Utmutato Kina esetére nem érvényes; kérjiik, vegye alapul ezt:
FB-358/CN.

ID: PETUNJUK PEMROSESAN ULANG
PP ini tidak berlaku untuk Amerika Utara. Mohon merujuk pada FB-358/NA.
PP ini tidak berlaku untuk Cina. Mohon merujuk pada FB-358/CN.

IT: ISTRUZIONI DI RICONDIZIONAMENTO
Queste IFU non sono valide per Nord America. Consultare FB-358/NA.
Queste IFU non sono valide per Cina. Consultare FB-358/CN.

KO: E 4 Sl
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LT: TVARKYMO INSTRUKCIJOS
Sios naudojimo instrukcijos netaikomos Siaurés Amerikoje. Zr. FB-358/NA.
Sios naudojimo instrukcijos netaikomos Kinija. Zr. FB-358/CN.

LV: PARSTRADASANAS NORADIJUMI
ST lietoSanas instrukcija nav speka Ziemelamerika. Ludzu, skatiet FB-358/NA.
St lietoSanas instrukcija nav speka Kina. Lidzu, skatiet FB-358/CN.

MS: ARAHAN PEMPROSESAN SEMULA
IFU ini tidak sah untuk Amerika Utara. Sila rujuk FB-358/NA.
FU ini tidak sah untuk China. Sila rujuk FB-358/CN.

NL: HERGEBRUIKINSTRUCTIES
Deze gebruiksinstructie geldt niet voor Noord-Amerika. Raadpleeg FB-358/NA.
Deze gebruiksinstructie geldt niet voor China. Raadpleeg FB-358/CN.

NO: OPARBEJDNINGSANVISNINGER
Denne bruksanvisningen gjelder ikke for Nord-Amerika. Se FB-358/NA.
Denne bruksanvisningen gjelder ikke for Kina. Se FB-358/CN.

PL: INSTRUKCJA REPROCESOWANIA

Niniejsza instrukcja uzytkowania nie obOW|qzu1e w Ameryce Pdtnocnej. Nalezy
zapoznac sie z dokumentem FB-358/NA

Niniejsza instrukcja uzytkowania nie obOW|qzu1e w Chiny. Nalezy zapozna¢ sie z do-
kumentem FB-358/CN.

PT: INSTRUCOES DE REPROCESSAMENTO
As presentes U nao sdo vélidas para a América do Norte. Consulte o documento FB-358/NA.
As presentes IU ndo sdo validas para a China. Consulte o documento FB-358/CN.

RO: INSTRUCTIUNI DE REPROCESARE
Acest IFU nu este Valabil pentru America de Nord. Consulta i FB-358/NA.
Acest IFU nu este valabil pentru China. Consulta i FB-358/CN.

RU: MHCTPYKLUA MO NOBTOPHOU OBPABOTKE

JlaHHas MHCTPYKLMS HefleWcTBUTENbHA B cTpaHax CeBepHoii AMepuku. CBeaeHus
cMm. B FB-358/NA.

JaHHas UHCTPYKUMS HefehcTBUTeNbHa B Kutan. CBegeHusi cm. B FB-358/CN.

SK: POKYNY V SUVISLOSTI S PRIPRAVOU NA OPATOVNE POUZITIE
Tento navod nie je platny v Severnej Amerike. Precitajte si FB-358/NA.
Tento navod nie je platny v Cina. Precitajte si FB-358/CN

SL: NAVODILA ZA PRIPRAVO NA PONOVNO UPORABO
Ta navodila ne veljajo v Severni Ameriki. Oglejte si FB-358/NA.
Ta navodila ne veljajo v Kitajska. Oglejte si FB-358/CN.

SV: UPPARBETNINGS INSTRUKTIONER
Denna bruksanvisning &r inte giltig for Nordamerika. Se FB-358/NA.
Denna bruksanvisning &r inte giltig for Kina. Se FB-358/CN.

TH: equuzinaszununsitnduu 1 i
IFU #hifinalddwmivaudnimiia Tlsagil FB-358/NA.
IFU fi'lisinaldavsuilseinaiu 1usaqi FB-358/CN.

TR: YENIDEN iSLEME TALIMATLARI

Bu Kullanim Talimatlari Kuzey Amerika igin gegerli degildir. Liitfen FB-358/NA dokii-
manina basvurunuz.

Bu Kullanim Talimatlar Gin igin ge(;erll deglldlr. Liitfen FB-358/CN dokiimanina basvurunuz.

VI: CAC HUGNG DAN TAI XU'LY
HuGng dan Strdung nay khong hop Ié tai Bac My. Vui long tham khao FB-358/NA.
Huéng dan Strdung nay khong hop [é tai Trung Quéc. Vui long tham khao FB-358/CN.



RELATED ACCESSORIES

EASY CLEAN
AIRFLOW® HANDPIECES FV-083
EL-185# - EL-308# - EL-540# - EL-b45#
PERIOFLOW® HANDPIECES CLIP+CLEAN
EL-3544# - EL-542# EL-655

PIEZON® HANDPIECES Including nose cap PI MAX Instrument Tool

EN-041# - EN-046# - EN-060# - EN-061# and light guide FV-117
FLAT WRENCH HOLDER ALL EMS COMBITORQUE® PIEZON® Instrument Check Tool
DT-018 DS-010A INSTRUMENTS FV-060 - FV-097 FV-126
@ ENGLISH 0.4 @ LIETUVISKAI 0.64
EbJITAPCKM 0.8 @ LATVIESU 0.68
@ CESKY 0.12 @ BAHASA MELAYU —— p.72
DANSK 0.16 @ NEDERLANDS 0.76
DEUTSCH p.20 NORSK p.80
@ EAAHNIKA p.24 POLSKI p.84
@ ESPAROL p.28 PORTUGUES p.88
@ EESTI KEEL p.32 ROMANA p.92
@ SUOMI p.36 PYCCKUM p.96
FRANCAIS p.40 @ SLOVENSKY p.100
HRVATSK] p.44 @ SLOVENSCGINA p.104
@ MAGYAR p.48 @ SVENSKA p.108
INDONESIA p.52 @ e p.112
@ ITALIANO p.56 @ TURKGE p.116
o p.60 @ TIENG VIET p.120



BEFORE USE

Please read these Operating Instructions carefully as they To prevent injury to persons or damage to property, please
explain all the most important details and procedures. Please  observe the corresponding directives and symbols.
pay special attention to the safety precautions.

This instruction follows the recommendations of RKI Robert

Always keep these Instructions close at hand. Koch Institut, Germany.
These Instructions are only applicable to the equipment
they were delivered with. Translations in this manual are based on the English version.

Thus the English text will be referred to in case of discrepancy.

CLEANING AND DISINFECTION FOR DEVICES AND HANDPIECE CORDS

The following instructions have been validated for all reusable products’ of EMS dental devices. It remains the responsibility
of the processor to ensure that the processing, as actually performed using the equipment, materials and personnel in the
processing facility, achieves the desired result. This requires validation and/or validation and routine monitoring of the process.
Likewise any deviation by the processor from the instructions provided should be properly evaluated for effectiveness and
potential adverse effects.

CLEAN AND DISINFECT

Use a cleaning and disinfecting wipe (less than 35% alcohol)
that complies with the standards applicable in the country.

EMS recommends the use of either

- CleanWipes, 1C-100 or PlastiSept Eco Wipes from ALPRO
MEDICAL GmbH

- Micro-Kleen3™ Surface Disinfectant Wipes from Micro-
AIRFLOW® and Handy PIEZON® Kiton  Seientific | . | |
PIEZON® devices your unit Iffr?glr?l\j\;accatLerLurlly the instructions provided by the wipes

DO NOT use CaviWipes™ or Advantaclear wipes. They
damage EMS products.

INTRODUCTION

EMS recommends compliance with cleaning, disinfection, Concentrations and contact times specified by the

packaging for sterilization and sterilization procedures manufacturer of the cleaning and disinfection agent must be
according to ISO 17664. observed.

Always report adverse events related to device Remember that sterilization mustn't be achieved unless
reprocessing directly to EMS. assembly components are cleaned and disinfected first.
Products must be cleaned, disinfected and, if applicable,
sterilized prior to first use. Do not reprocess the products over
the authorized number of sterilization cycles. To replace, refer
to the "Service life" section of these Instructions.

If parts of these instructions are not clear or seem to be
inadequate, do not hesitate to contact/inform EMS.

o Users shall also observe any legal requirements applicable in their country as well as the hygiene regulations in effect
at the hospital or clinic.

This applies especially with regard to additional requirements for the inactivation of prions.

SERVICE LIFE

The products have been designed for a large number of @ DO NOT expose the products to temperature exceeding
sterilization cycles. The materials used in their manufacture  j3g°¢

were selected accordingly. However, with every renewed
preparation for use, thermal and chemical stresses will result
in ageing of the products.

Always replace products that present signs of wear or .
early degradation, regardless of the number of sterilization Lifetime : see product's Instructions for Use.
cycles left unused.

SYMBOLS

EMS handpieces must not be lubricated or otherwise
exposed to oil whether directly or indirectly.

Caution / Danger - Risk of property damage or injury Refer to instruction manual
o Please note - Useful additional information and hints Sterilizable at up to 135°C in the autoclave
@ Prohibited [ | Suitable for thermal disinfection
@ Required time - Abbreviations used: min (minute) ;
Wear personal protective equipment s (second)

1 Hereinafter referred to as "products”.



PROCESS FOR RELATED PRODUCTS MENTIONED ON PAGE 3
O1PREPARE 02CLEAN O03DISINFECT O4DRY  OSINSPECT 06PACK O07STERILIZE 08 STORE

01 PREPARE

At the point of use: Immediately after patient treatment, rinse the channel(s) of the handpiece/instrument with cold tap water.
Coarse soiling must be removed by wiping the products.

Special attention need to be paid to cracks, crevices and hard to reach areas.

Place the products on an appropriate rack to transport them to the reprocessing area to avoid any product damage, contamination
to the environment and people involved in the reprocessing process.

Always carry out AIRFLOW® and PERIOFLOW® Handpiece powder unclogging and check for both channels (water and powder)
clearance before proceeding. Use Easy Clean?.

®

or
Products have to be disassembled as shown below:
o PIEZON® Endochuck: o PIEZON® Handpieces:
Remove any installed file. Remove any installed instrument.
Remove the screw and separate the small O-ring. Remove the nose cap and separate the light guide and O-ring.

0 PIEZON® Instruments with CombiTorque®:

Separate the PIEZON® Instrument and the CombiTorque® but keep each
original instrument and CombiTorque® together throughout their life.

@ Cleaning is to be performed within 1 hour from use.
Wear personal protective equipment according to the type of preparation.

Any product must be cleaned manually or automatically by washer or disinfector. Follow the dedicated cleaning part according
to your dental equipments.

EMS recommends the use of an ISO 15883 compliant automatic washer-disinfector (WD) for optimal effectiveness and
service life.

EMS handpieces must not be lubricated or otherwise exposed to oil whether directly or indirectly.

2 An air water syringe can be used with Easy Clean



EITHER

OR

02 03 04 AUTOMATIC CLEAN, DISINFECT AND DRY WITH WASHER DISINFECTOR

o The washer-disinfector must comply with ISO 15883, must have suitable baskets to hold small products and must have
rinsing connections with diameter of approximately 16mm for the attachment to product lumen.

Correctly place the product into a suitable rack, connect all lumens to the rinsing connectors and start the automated cleaning.
Instructions of the manufacturer of the washer disinfector must also be observed.
Carefully follow the instructions provided by the disinfection solution manufacturer.

The following automated process® can be used to achieve an AQ Level of 600:

™2 min Pre-clean with cold tap water*.
Drain
® 5min Clean at 55°C with tap water and 0.5% neodisher MediClean Dental (Dr Weigert) solution.
Drain
® 3 min Rinse and neutralize with cold demineralized water®.
Drain
® 2 min Rinse with cold demineralized water®.
Drain
®1 min Perform thermal disinfection (final rinse) with deionized water at 90°C minimum.
Drain

® 20 min (at least) Dryat100°C.

02 MANUAL CLEAN + 03 DISINFECTION + 04 DRY

The following validated EMS process can be used with and without ultrasound.

DO NOT use any ultrasound bath cleaning procedure with the handpieces: it may destroy the products. It is ONLY intended
to be used with EMS PIEZON® Instruments and file holders. In case of ultrasound bath cleaning, place products in a metal sieve
and sonicate 10 minutes.

Validated EMS products
Process to clean/ Process
product -
disinfect
Brush the devices in a cleaning solution of 0.5% neodisher in deionized water at 40°C
0.5% thout with a suitable soft bristled brush until all visible residue has been removed.

. withou , . .
neodisher | . Cind all EMS ® For products with lumens, flush all lumens with a spray gun (water jet
MediClean roducts 158 gun, with a static water pressure of 2 bar) with cold tap water.

. bath P
(Dr. Weigert) ®15min  Place the product in 0.5% solution of neodisher with deionized water at
(10 min with 40°C. Make certain that all lumens are filled with cleaning solution (use
ultrasound) a syringe if needed).
o Rinse all lumens by flushing with a spray gun (water jet gun, with a static
0-54’ ith EMS PIEZON® | @15 water pressure of 2 bar) with cold deionized water®.
neodisher . Instruments ) . o

X s :

MediClean ultrasognd and file ™10 Rinse the whole product undgr cgld running delonlzeq water.
: bath At room temperature (15-25°C), use an air pistol (compressed air, max. 3 bars) to

(Dr. Weigert) holders . :
’ fully dry the lumen and the whole product until no more residues of water are present
(visible or detectable).

Then disinfect:
ASP CIDEX® OPA solution must be used undiluted, within its useful and shelf life, and in compliance with the manufacturer's
warnings and instructions for use.

Immerse the product completely into CIDEX® OPA solution at minimum 20°C. Make certain that all lumens are filled

© 5 min with disinfectant solution (use a syringe if needed).

™1 min TheASP CIDEX® OPA disinfectant requires a total of three rinses : keep the product totally immersed, and use a large
(eachrinse) volume’ of fresh water.

Do not reuse the water for rinsing or any other purpose. Residues of disinfectant may cause serious side effects.

And dry

At room temperature (15-25°C), use an air pistol (compressed air, max. 3 bars) to fully dry the lumen and the whole product until
no more residues of water are present (visible or detectable).

05 INSPECT

If stains are still visible on the product after cleaning/disinfection, the entire cleaning/disinfection procedure must be
repeated. Products with visible damage, chip/flake loss, corrosion or deformation must be disposed of (no further use is
allowed). Check also the integrity of O-rings and gaskets and replace if damaged or deformed.

0Verifythe product to be fully dry. In case of detection of residues of water, remove these using an air pistol (clean compressed
air). Fully dry the lumen and the whole product until no more residues of water are present (visible or detectable).

3 For example: Miele Professional G 7836 CD with Miele Rack E429
4 cold tap water = 16°C +/- 2°C

5 cold demineralized water = 20°C +/- 2°C

6 For example: Bandelin, Sonorex 1028K, 35kHz

7e.g.2gallons



06 PACK

Only previously cleaned and disinfected products must be sterilized.

Effective sterilization must take place only on fully dry products. Ensure each part (internal lumens and any surface) to be
perfectly dry before reassembling and packing.

Prior to sterilization, the products need to be placed in suitable sterilization packaging.

o PIEZON® Handpieces:
This product must be sterilized either disassembled or reassembled.

If you prefer to reassembled it: reinstall the O-ring first, then put the
light guide into the nose cap and screw it on the handpiece.

0 PIEZON® Endochuck: 0 PIEZON® Instruments with CombiTorque®:
Reinstall the small O-ring (gasket) first, and then gently Reinstall the original instrument with its
screw the retention bolt without tightening. CombiTorque®.

Package your products with a single or double pouch:

+ suitable for prevacuum moist heat sterilization,

+ compliant with ISO 11607-1 or EN 868,

* resistant to 138°C

- and with adequate steam permeability (e.g. Wipak STERIKING flat rolls Type R43 and R44).

07 STERILIZE
Sterilization must be performed immediately after The prevacuum moist heat (steam) process can be used with
cleaning-disinfection. any EMS product packaged in appropriate single or double
pouches:

The loading pattern defined by the autoclave manufacturer
must be follow. Parameters for the prevacuum moist heat cycle:
+ 3 prevacuum phases

+ Pressure of 3 bar®

+ Humidity of 100%

+ Minimum temperature of 132°C

+ (3 min (minimum)  Hold time (full cycle)
+ ()20 min (minimum) Dry

DO NOT exceed a sterilization temperature of 138°C and
a holding time of 20 min.

DO NOT use hot-air sterilization and radio-sterilization
procedures: they destroy the products.

EMS recommends not to use class N sterilizers to
reprocess PIEZON® handpieces unless they include at least
20 minutes of drying cycle. The PIEZON® Handpiece lifetime Users must ensure that the reprocessing processes,
can be reduced. including resources, materials and personnel, are capable to
Moist heat sterilization of products shall be performed reach the required results and maintained over time: it is the
according to 1SO 17665 and in compliance with respective User's responsibility to ensure that validation of the reprocessing

country requirements. procedures is kept up to date at all times.
08 STORE

0 Store the sterilized products at a temperature up to 40°C in a:

«dry,

* clean

+ and dust-free environment.

8 Absolute pressure



MPEAOW YNOTPEBA

MpoyeTeTe Te3n UHCTPYKLMM 3a yroTpeba BHUMATENHO, Thid
KaTo B TsIX ca OOSICHEHW HAaN-BaXXHUTE AeTalinun 1 npouenypu.
O6bpHeTe creumnanHo BHUMaHWe Ha NpeanasHuTe Mepku 3a

3a na npenoTBpaTnTeE HapaHABaHeE Ha XOpa WM MaTepraliin
LeTn, cnasBanTe CbOTBETHUTE yKasaHna 1 CUMBOJIN.

Tasw MHCTPyKUMS cnedsa npenopbkuTe Ha RKI Robert Koch

Be3onacHocCT. Institut, FepmaHus.

BuHarn ApbxTe Tesn MHCTPYKLUMM NoapbKa.

MmMaiTe npedBua, 4Ye aHruiickata Bepcus Ha  ToBa
PBKOBOACTBO € OPUrMHATBT OT KOMTO NPOM3TUYaT NPeBOAMTE.
B cnyyair Ha HecboTBeTCTBME, pedpepeHTHaTa Bepcusa e
AHMUACKUAT TEKCT.

NOYUCTBAHE U OE3UHDEKLINA HA YCTPONCTBA U KABEJTU HA
HAKOHEYHWLIN

CneHUTE MHCTPYKUMM Ca BanuampaHu 3a BCUYKM NMPOAYKTY 3a MHOroKpaTHa ynoTpeba' 3a aeHTanHu ycTpoictea EMS.
OTroBopHOCT Ha 06paboTBalIOTO NULle e Aa ce yBepu, Ye obpaboTkaTa, M3BbpLUEHa AENCTBUTENHO uYpe3 06opyABaHETO,
MaTepwvanuTe v nepcoHana B 6a3aTa 3a 06paboTka, NOCTUra XenaHusa pesyntat. ToBa M3vCcKBa BannanpaHe U/unv BanvampaHe v
PYTVHEH MOHWTOPUHI Ha npoueca. AHanorMyHoO BCAKAKBO OTKJIOHEHKe OT CTpaHa Ha 06paboTBalloTO NnLe OT NpefocTaBeHnTe

Tesn MHCTPYKLUMK Ca MpUTIOXNMKM CaMO 3a oGopygsaHeTo,
C KOETO Ca fjoCTaBeHN.

NHCTPYKLMN TpsiOBa fa ce OLieHM afekBaTHO Mo OTHOLLIEHNE Ha

edeKTMBHOCTTA W NOTEHUMANHN HexenaHn edekTu.

MOYUCTBAHE U AE3UHDPEKLINA

3nonseaiTe nouncTBalla 1 gesnHdekumpatla kbpna (no-
Manko oT 35% ankoxos), KosiTo OTroBaps Ha CTaHAapTuTe,
NPUIOXMMK B CTpaHaTa.

EMS npenopbyBa ynotpebaTa Ha:

- Kbpnn CleanWipes, IC-100 nnun PlastiSept Eco ot ALPRO
MEDICAL GmbH

- Kbpnun 3a aesnHdekuma Ha noBbpxHocTH Micro-Kleen3™

YcTpowncTea PbkoxBaTka KommnexT PIEZON® 51 Micro-Scientific
AIRFLOW® 1 PIEZON® Ha BaLUMS IOHUT .
CnepagaiTe BHUMATENHO MHCTPYKUMNTE, NPpefoCTaBeHM
OT NPOM3BOANTENSA Ha KbpnaTa.
@ HE nanonssainte kbpnu CaviWipes™ mnu Advantaclear.
Te noBpexnaat npoaykTnTe Ha EMS.
EMS npenopbuBa crnassaHe Ha npouefypute  3a TpsibBa Aa ce cnasBaT KOHLEHTpauumMTe U BpeMeTo 3a

nouyncTBaHe, fe3nHeKLns, onakoBaHe 3a CTepunn3aums u
cTepunuzauns cbrinacHo ISO 17664,

BuHarv cboblaBaiiTe 3a HexenaHn CbOoWUTHA, CBbP3aHm ¢
noBTOpHaTa 06paboTKa Ha YyCTPOMCTBOTO, AMPEKTHO Ha EMS.

MpooykTnte TpsAbBa fAa  OboaT  MNOYMCTEHM,
ne3vHeKUMpaHy 1 ako e MPUIOXKMMO, CTepUN3npaHm
npean nbpBaTa ynoTpeba. He obpaboTBaitTe MOBTOPHO
NpOLyKTUTE MOBeYye OT paspelleHns 6poi UMK Ha
cTepunmsaunsa. 3a NogMaHa HanpaseTe cnpaBka ¢ pa3fena
,CepBM3eH XMBOT" B TE3U MHCTPYKLMN.

KOHTaKT, MOCOYEHM OT MPOV3BOAMUTENST HA MOYNCTBALLOTO U
ne3nHdeKLMpaLloTo cpeacTBo.

He 3abpaBsainTe, Ye cTepunnsauma He TpsibBa Aa Obfae
MOCTUrHaTa, ako KOMIMOHEHTUTE Ha KOoMMiekTa He GbaaTt
MOYNCTEHN W OE3VHDEKLMPaHM Npeamn ToBa.

AKO YacTu OT Te3u MHCTPYKLMU He ca SCHU WU U3rnexaart
HeafekBaTHW, He ce konebalTe na wHdopmupaTe/ga ce
CcBbpXeTe ¢ EMS.

o I'IOTpe6uTenuTe CbL0 TaKa TpﬂﬁBa Aa cna3BaT BCUYKU 3aKOHOBU U3UCKBaAHUA, NMPUIOXKUMU B TAXHATa AbpXKaBa,
KaKTO U XUrneHHuTe pa3nopep,6u, Kouto caB cunaB 6OJ1HVIIJ,aTa WIN KJIMHUKaTa.

ToBa BaXu 0co6eHo Mo OTHOLLEeHUe Ha AONDbJIHUTEJNITHUTE UBUCKBAHUA 3a UHAKTUBUPaHe Ha NMPUOHMU.

CEPBU3EH XXUBOT

MpoayKkTuTe ca npoekTMpaHu 3a ronsM OGpor LMK
Ha CcTepwimsauvs. MaTtepuanute, W3MON3BaHM  Mpw
NPOM3BOACTBOTO MM, ca M3bpaHu cropef ToBa. Bbrpeku
TOBa C BcsKka MOAHOBEHa MOAroTOoBKa 3a ynotpeba
TEPMUYHUTE ¥ XUMWYECKNTE HAaTOBapBaHus Le [oBeAaT A0
cTapeeHe Ha NPoayKTHTe.

BuHarn I'IO,D,MGHHVITG npoaykKTnTe, KOWUTO TrMoKasBaT
npn3aHaun Ha N3HOCBaHe nnn npexaeBpeMeHHO
BnolaBaHe Ha Ka4vecTBaTa, HE3aBUCKMO OT GDOH OCTaHann
HENn3non3BaHW UMK Ha cTepunnnsaumd.

1 OTTyK HaTaTbK Hapu4aHu ,NpoayKTUTE",

@ HE nanarante npoayKTUTE Ha TeMnepaTypa, NpeBvLaBalla
138°C.

HakoHeuyHuumTe Ha EMS He Tpabga aa ce cmasBaT uan aa
B/IM3AT B MPSAK WM KOCBEH KOHTAKT CbC CMa3Kka.

XXMBOT Ha MpoayKTa: BUXKTE MHCTPYKLMUTE 3a ynoTpeba Ha
npoayKTa.



CUMBOJIN

BHMMaHKMe/onacHOCT - PUck OT MaTepuanHu eTun nim HanpaBeTe cnpaBka C PbKOBOACTBOTO C
HapaHsBaHe NHCTPYKLMN

0 imarTe npensua - NonesHa AonbiHUTENHA Mognexn Ha cTepumsauma npu go 135°C B
MHAOPMaLMA N CbBETU aBTOK/1aB
3abpaHeHo A ] Noaxoaswo 3a TepMU4YHa aesnHdekuma

@ Heobxog1mo Bpeme - M3nonasaHi CbKpalleHns:

HoceTe nuyHm npednasHun cpefcTaa min (MuHyTa); s (cekyHaa)

OBPABOTKA HA CBbP3AHU NPOAOYKTU, CNOMEHATU HA CTPAHULIA 3

01MOAroTOBKA 03 AE3UHDEKLNSA 05 OrnEeq, 07 CTEPUITU3ALIAS
02 MOYUCTBAHE 04M0/ACYLUABAHE 06 0NAKOBAHE 08 CbXPAHEHME
01NoAaroToBkKA

Ha mscToTo Ha ynoTpeba: HezaGaBHO cref nedeHvie Ha NauueHTy, U3nnakHeTe NMHUSATA Ha NyMeHa(UTe) Ha HakoHeuYHuKa/
MHCTPYMEHTa CbC CTy[eHa YellMsaHa Boaa. [py6oTo 3aMbpcsaBaHe TpsibBa fja ce 0TCTpaHK Ypes 3abbpcBaHe Ha NMPoayKTUTe
C Kbpna.

Tpﬂ6Ba na ce 06pre cneynanHo BHMMaHue Ha nykKHaTuHK, npoueni n TpyagHoOOOCTbMHM MeCTa.

MNMocTaBeTe npoaykTnTe B noaxondlla Tabna, 3a Oa ' TpaHCnopTMpaTe OO 30HaTa 3a O6p86OTK8, 3a f[la npegorBpatuTe
YBPEXOaHETO HAa NMPOAYKTNTE N 3aMbPCABAHETO Ha OKOJTHaTa Cpefla 1 Ha XxopaTa, yd4acTBallu B MpoLeca Ha NMoBTOPHa O6pa6OTKa.

Bunaru oTnywsante HakoHeuHnmnTe AIRFLOW® n PERIOFLOW® OT npaxa 1 npoBepsABainTe NPOXoAMMOCTTa Ha ABaTta JlyMeHa
(3a Boga 1 npax), npeau fa npoabmkuTe. Manonaeaiite Easy Clean?.

®

nm
MpogyKkTuTe TpsibBa Aa 6baaT pa3rnobeHy, KakTo e NoKasaHo no-aosy:

0 PIEZON® Endochuck: o HakoHeuHunuu PIEZON®:

MpemMaxHeTe BCAKAKBW NOCTABEHM NN, MpemaxHeTe BCAKAKBW MOCTaBEHN MHCTPYMEHTM.

OTcTpaHeTe BUHTa v oTAeneTe Mankuns O-npbCTeH. OTcTpaHeTe nmpegHaTa kamadka W OTAeneTe CBeTNOBOAA W

O-npbcTeHa.

o WHcTpyMeHTU PIEZON® ¢ CombiTorque®:

OTnenete nHcTpymeHTa PIEZON® 1 CombiTorque®, HO ApbXTe BCeKM
opuUrMHaneH WMHCTpymeHT u CombiTorque® 3aegHoO Mo Bpeme Ha
nepuofa UM Ha ekcrnnoaTtaums.

© MouncTBaHeTo TpAGBa Aa Ce U3BbPLUM B pamMKuTe Ha 1 vac cnep ynoTpeda.
HoceTe nnyHKM NpeanasHu cpefcTsa criopep Tvna obpaboTka.

Bcekun npoaykT Tpsibea Aa ObAe NOYMCTEH PBYHO MM aBTOMATUYHO Ype3 MUaHa MalluHa uan aeanHdekTop. Cnensante
cneyunanHaTa 4acT 3a NoYNCTBaHe CNope[ BalleTo CTOMaTONOrMYHO obopyaBaHe.

EMS npenopbyBa U3MoN3BaHETO Ha cbBMecTUMa ¢ ISO 15883 aBToMaTMUHA MUSNIHO fe3uHceKkLMoHHa MawimHa (WD) 3a
onTumarnHa echeKTUBHOCT U CEPBU3EH YXUBOT.

HakoHeuyHuuuTe Ha EMS He TpsiGBa Aa ce cMa3BaT WM Aa BAU3aT B NPSAK UM KOCBEH KOHTAKT CbC CMa3Ka.

2 CnpuHLOBKa 3a Bb3/yx 1 BOAa MOxe fla ce usnonsea c Easy Clean 9
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02 03 04 ABTOMATMYHO NOYNCTBAHE, AE3UHPEKLIUA U CYLLEHE C
MUANHO OE3UHDPEKLWOHHA MALLUHA

o MuanHaTa aesnHeKUMoHHa MallvHa TpsibBa fa oTroBaps Ha cTaHgapT ISO 15883, Tpsibea fa ma NoAXOAsLLM KOLLHUL|M
3a NocTaBsHe Ha Manku NpoAdyKTH 1 TpsibBa Aa UMa CBPb3KM 3a M3MJakBaHe ¢ AMamMeTbp oT NpubnuauTenHo 16 mm 3a
NpUKpensHe Ha JlyMeHa Ha npoayKTa.

[NocTaBeTe MpaBWUIIHO npoaykTa Ha nogxondlla CTOWKa, CBbpXeTe BCUYKK NYMEHN KbM KOHEKTOPUTE 3a MPpOMMBaAHE U
3aro4yHeTe aBTOMaTU3NPaHOTO NOYNCTBAHE.

Tpabea ga cvbnogaBaTe U MHCTPYKLMUTE Ha MPOM3BOAMUTENS Ha MUsSNHaTa Ae3nHdeKTop.
CnefBaiiTe BHUMATENHO MHCTPYKLMUTE, MPeaoCTaBeHN OT MPON3BOAMTENS Ha Ae3NH(EKLMOHHWS pa3TBOP.
CnegHvAT aBTOMaTU3MpaH npouec® Moxe Aa ce n3non3ea 3a nocturaHe Ha AQ HMBO 600:

® 2 min MouncTeTe NpeABapUTENHO CbC CTyAeHa YellMsHa Boda®.
N3ToueTe

® 5min MoumncTeaiTe npu 55°C ¢ YelwmsiHa Boda 1 0,5% pa3Teop Ha neodisher MediClean Dental (Dr Weigert).
N3ToveTe

® 3 min M3nnakHeTe 1 HeyTpanuaupanTe cbC CTyAeHa JeMyHepanuavpaHa Boaa®.
N3ToueTe

® 2 min ViannakHeTe cbe CTyAeHa AeMuHepanuampana soga’.
N3ToveTe

® 1 min Vi3BbplIeTe TepMUYHA Oe3nHdeKLMs (OKOHYATeNHO NPOMUBaHe) ¢ felioHM3vpaHa Bogda Mnpw
MuHUMYM 90°C.
N3To4eTe

© 20 min (MuHmynm) Toacywete npu 100°C.

02 PBYHO NMNOYUCTBAHE + 03 OE3UHDEKLINA + 04 N3CYLUABAHE

CnegHuAT BanuaupaH EMS npouec Moxe fa 6be n3nonssaH KakTo CbC, Taka 1 6e3 yNTpasByk.

HE nanonassanTe noyvcTBaLla npoLeypa B yITPa3ByKOBa BaHa MO OTHOLLEHME Ha HAKOHEYHMKA: TOBa MOXe [a YHULLOXM
npoaykTuTe. MNpeaHasHadeH e CAMO 3a m3non3BaHe ¢ MHCTpyMeHT EMS PIEZON® n gobpxayn 3a nuauv. B criyyan Ha
NnoYvCTBaHe B yNTPa3ByKOBa BaHa, MOCTaBeTe NPOAYKTUTE B METASIHOTO CUTO 1 M3MON3BaTe yATPasByk B MPOAbIIKEHNE Ha
10 MUHYTH.

EMS
Banuaupax nNpoadyKTK 3a
Avp OBpaboTka poay O6paboTka
npoayKT noyncTeaHe/
nesnHdexuyma
N3yeTkanTeycTporcTBaTa BNo4YncTBaLl pa3Teop Ha 0,5% neodisher B aenoHn3npaxa
05% Boaa npu 40°C ¢ moaxofsilla Meka YeTka [0 OTCTpaHaBaHe Ha BCUYKW BUAUMU
" 6e3 BCUYKU
neodisher paseykosa | MDOLVKTH Ha ocTaTbLM.
MediClean |Y'TP2%® poAy @15 3a NpoayKTV C NyMEeHW NPOMUIATE BCUYKM NIyMEHW CbC Cripeit (BodHa
(Dr. Weigert) Bana EMS S CTPYA CbC CTATUYHO HansiraHe oT 2 6apa) cbe CTyeHa YelliMsaHa BoAa.
™ 15min MoctaBeTe npoaykTa B 0,5% pasTBOp Ha neodisher B AeioHK3MpaHa
(10minc Bofa npu 40°C. YBepeTe ce, 4e BCUYKM JIyMeHM ca MbJIHW C NOYMCTBaLL
YNTpa3Byk) PasTBOP (M3MoN3BanTe CNPYHLIOBKA, aKO € HEOBXO4MMO).
0,5% VIHCTPYMEHTU | () 15 & 3nnakHeTe BCUYKM IyMEHM Ypes NpoMMBaHe Che Cripei (BodHa cTpys
. A 5
neodisher |cyntpassykosa EMS PIEZON® CbC CTATMYHO HanaraHe oT 2 6apa) CbC CTyfeHa feioHn3vpaHa Boaa’.
MediClean BaHa® 1N ObpXayn 3a ™1 Os MannakHeTe Luennsa NpoayKT CbC CTyfeHa Tevalla AeloHn3mnpanHa Boaa.
(Dr. Weigert) nmnn Mpu cTanHa Temnepatypa (15-25°C), nanonseainte Bb3ayleH NUCTONET (Bb3ayx
noA HansaraHe, Makc. 3 bapa) 3a Mb/IHO NOACYLIaBaHe Ha lyMeHa W Luenust NpoayKT,
nokaTto 6bfe OTCTpaHeHa Lisinata ocTaTbyHa BoAa (BUAVMA UM OTKPYBaEMa).

Cnep ToBa fie3uHceKkuupanTe:
PasTBopbT ASP CIDEX® OPA TpsibBa fa ce M3non3Ba Hepa3pefeH B pamMKuTe Ha MoSie3HUs CU CPOK Ha rofHOCT M B
CbOTBETCTBMeE C NpeaynpexaeHnsTa U MHCTPYKUMUTe 3a ynoTpeda.

MoToneTe npoaykTa nauano B pasteop CIDEX® OPA npu muHumym 20°C. YBepeTe ce, 4e BCUYKM JIyMeHU ca

©5min HanMbJ/IHEHM C Pa3TBOP Ha Ae3vHeKTaHT (M3non3BaiTe CrNpPUHLOBKA, ako € HE0BXOANMO).

® 1 min HeanHdekTaHTbT ASP CIDEX® OPA m3nckBa 06O Tpy M3nnakBaHUs: ApbXTe NpoAyKTa HambAHO MOTONEeH U

(BCcsiko - 7
Vannakeaxe) n3nonssanTe ronam obemM’ YncTa BoJa.

He nanonsgaite NOBTOPHO BOAATa 3a M3njakBaHe Ui apyra npouenypa. OcTatbum ot ,El,e3VIHCbeKTaHTa MOXXE fa NMPUYNHAT
CEPNO3HN HEXENTaHN peaKLnn.

U uscywerte
Mpw cTaiiHa TemnepaTypa (15-25°C), n3nonseaite Bb3AyLWEH NUCTONET (Bb3AyX Nof HansaraHe, Makc. 3 6apa) 3a MbJHO

nofacylaBaHe Ha JlyMeHa 1 LUenma npoaykT, 4oKaTo 6'b,D,e OTCTpaHeHa uanata oCtaTb4YHa BOAda (BVI,D,MMa nnn OTKpVIBBEMa).

3 Hanpumep: Miele Professional G 7836 CD ¢ Miele Rack E429
4 CTygeHa YellMsiHa Boga = 16°C +/- 2°C

5 CTyneHa oemuHepanuampaHa Boda = 20°C +/- 2°C

6 Hanpumep: Bandelin, Sonorex 1028K, 35 kHz

7 Hanpumep: 2 ranoHa
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AKo BCe olle ce BWX[JAT MeTHa Mo MpofyKTa cref] nodncTBaHe/aeaviHdekUus, usnata npoledypa 3a noducTaaHe/
nesvHdekUmns Tpadea fa ce NoBTopu. MNpoayKTi ¢ BUAUMM NOBPeOu, MMMCBaLLIM OTYyrNeH/OTIFOCIEHN MECTa, KOPO3ns MK
nedopMauma Tpsabea aa ce U3XBbPAAT (He e no3BosieHa AOMbiHUTENHa ynoTpeba). MNpoBepeTe CbLIO Taka LienocTTa Ha
O-NpPbCTEHNTE U YMTBTHEHNATA U NMOAMEHETE, aKO ca NOBPENEHM UM AechopMUpPaH.

YBepeTe ce, Ye NPOoAYKTbT € HambJIHO CyX. B ciydalt Ye ycTaHOBMTE OCTaTbLUM OT BOJa, OTCTPaHETe v Ype3 Bb3AyLUeH
nucToneT (YACT KomMpecupaH Bb3fyx). [ofcylleTe HaMbHO IyMeHa W Lenust NpomyKT, [OKaTo Beye HSMa ocTaTbuUm OT

BoaaTa (BUOMMM UM YCTaHOBUMMN).

06 OMAKOBAHE

Camo npenBapuUTesIHO NOYNCTEHM W Ae3nHdeKLMpaHn NpoayKTn Tpabea aa ObaaT CTEPUIU3MPAHN.

ECbeKTI/IBHaTa cTepmnnmsaund Tpﬂ6Ba Oa ce npoBexaa caMo Npn HamnbJ/IHO CyxXn NMPOOAYKTW. YBepeTe Ce, 4e BCAKa 4acT
(B'bTDELLIHl/I JTIYMEHN N BCAKa I'IOB'prHOCT) € naeanHo CyxXa npegn NnoBToOpHOTO crnobsiBaHe 1 onakoBaHeTo.

MNpean ctepunuaaumsaTa NpogykTmuTe Tpﬂ@Ba na 61:,an NOCTaBeHW B NOAX0AALLN ONakKOBKK 3a CTeEpUNN3alng.

0 HakoHeuyHuuu PIEZON®:
Tosu NpofyKT TpsibBa Aa 6bhe CTEPUNM3MPaH UK PasriobeH, nnm
crno6eH NOBTOPHO.

AKO npefnovuTate fa ro crnobuTe MOBTOPHO: MbpPBO MNOCTaBeTE
OTHOBO O-I'Ip'bCTeHa, cnen ToBa NoCTaBeTe CBET/IOBOAA B NpefHaTa
Kamnaika 1 ro 3aBMHTETE BbPXy HAKOHEYHMKaA.

0 PIEZON® Endochuck:

MocTaBeTe MbpBO Mankua O-nNpbCTeH (YNabTHeHWE),
crefl ToBa BHVMMATESIHO 3aBUHTETE PETEHLMOHHMSA
oonT 6e3 3aTaraHe.

0 WHcTpymeHTu PIEZON® ¢ CombiTorque®:

MocTaBeTe OPUrMHANHUS UHCTPYMEHT C HEroBums
CombiTorque®.

OnakoBanTe NpoAyKTUTE CU B eAnHNYHA UK ABOMHA OnaKoBKa:
* noaxoAsila 3a CTepuIn3aums ¢ BaxHa TonnHa ¢ npeaBapuTenieH Bakyym,

« B cboTBeTCcTBME ¢ ISO 11607-1 nnn EN 868,
* ycTonymea fo 138°C,

* 1 C afilekBaTHa NPOMNyCcKAMBOCT 3a napa (Hanp. nnocku ponku Wipak STERIKING tun R43 1 R44).

07 CTEPUNIU3ALNA

CTepMJ’II/ISaLLVIﬂTa TDQGBa ha Cce N3BbpLK BeAHara cnen
no4YncTBaHe n JZLEBVIHCbeKLlMH.

Tpﬂ@Ba Oa ce cneaBa peabT Ha 3apexXnaHe, rnocoYeH OT
I'IEOI/BBO,EU/ITGJ'IF! Ha aBTOKJ1aBa.

HE npeBuwaBanTe Temnepatypa Ha CTepunnsaumsa ot
138°C v BpeMe Ha 3agbpxaHe oT 20 MUHYTH.

He wuanonseanTe cTepunmMsauus ¢ ropell Bb3ayx
M npouedypy 3a cTepunmsauust 4pes obnbyBaHe: Te
YHULLIOXaBaT NPOAYKTUTE.

EMS npenopbyBa 3a obpaboTkata Ha HaKOHEYHWULM
PIEZON® na He ce u3non3BaT cTepunvMsatopu OT Kiac
N, OCBeH akO Te He BK/HOYBAT UMKBJ Ha MOACYLUaBaHe C
NPOOBIIXKUTENHOCT OT NoHe 20 MUHYTWU. EKCcnnoaTaunoHHna
XMBOT Ha HakoHeuYHrKa PIEZON® Moxe fa ce Hamanu.

CTepunuaaumsita c BfaxHa TOMMHa Ha NpoayKTuTe Tpabea
na ce na3Bbpln cnopen I1ISO 17665 n B cbOTBETCTBME C
N3NCKBaHMATA Ha afeHaTa AbpKaBa.

08 CbXPAHEHUE

MpoLechT ¢ BNaxHa TonnvHa (Napa) ¢ npeaBapuTesieH Bakyym
MOXe fa Ce M3MOoN3Ba C BCeKM NpoayKT Ha EMS, onakoBaH B
NoAXOAALWM e AUHUYHY N [BOVHN ONaKOBKM:

MapameTpun 3a uvKkbia C BfiaXKHa TOM/IMHA C NpefBapuTeneH
BaKyyM:

+ 3 dhasun Ha npefBapuTeNeH BakyyMm

+ HansraHe 3 6apa®

+ BnaxHocT 100%

* MWHMMasHa Temnepatypa ot 132°C

+ () 3 min (MUHUMYM) Bpeme Ha oGpaGoTKa (MbneH umKbI)
- @ 20 min (MMHMMyM)noﬂCymaBaHe

MoTpebuTtennte TpsAbBa Oa ce yBEPAT, Ye npouecuTe Ha
noBTOpHa 006paboTKa, BKJIKOUMTENHO pecypcu, mMaTepuanu
M MepcoHan, ca B CbCTOAHME Aa MOCTUrHAT HeobxoammuTe
pesynTatv u ga ce NoaabpxaT BbB BPeMeTO: OTFOBOPHOCT
Ha MnoTpebuTens e [fa rapaHTMpa, Ye BanMOMpaHeTo Ha
npolenypvTe 3a NOBTOpHa 0OpaboTKa ce akTyanuavpa npes
USN0TO BpeMe.

o CbxpaHaABaiTe CTepUIN3MpaHnTe NPoayKTn Npy TeMmnepaTypa fo 40°C B cpefa, KOATO €:

* Ccyxa,
*uncTa,
+ 6e3 npax.

8 ABcontoTHO HanaraHe
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PRED POUZITIM

Tyto provozniinstrukce obsahujiinformace o vSech dulezitych  DodrZujte pfislusna nafizeni a symboly, aby nedoslo ke zranéni
detailech a postupech, a proto si je dusledné prectéte. osob anebo poskozeni majetku.

Specialni pozornost vénujte bezpecnostnim opatenim. Tento navod vychazi z doporuceni spolecnosti RKI — Robert

Tento navod méjte vzdy na dostupném misteé. Koch Institut, Némecko.
Tento navod se vztahuje pouze k zafizeni, se kterym byl
dodan. Upozoriujeme, Ze anglicky text téchto pokynd je znéni, z

néhoz byly pofizeny vsechny preklady. V prfipadé jakékoliv
nesrovnalosti je zavazna anglicka verze textu.

CISTENI A DEZINFEKCE PRISTROJU A HADIC NASADCU

Nasledujici navod je schvalen pro vSechny opétovné pouzitelné produkty' dentalnich pristroji EMS. Zpracovatel je
zodpovédny za zajisténi toho, aby zpracovani pfi vyuziti zafizeni, materialt a personalu ve zpracovatelském stredisku, vedlo
k dosaZeni poZzadovanych vysledkl. To vyZaduje validaci anebo validaci a rutinni monitorovani procesu. Kazda odchylka od
poskytnutého navodu se musi spravnym zptisobem zhodnotit z hlediska efektivnosti/t¢innosti a moznych nezadoucich ucinka.

CISTENI A DEZINFEKCE

Pouzijte Cistici a dezinfekéni ubrousek (s obsahem
alkoholu do 35 %), ktery odpovida normam platnym ve
vasi zemi.

Spole¢nost EMS doporucuje pouZivat:

- ubrousky CleanWipes, IC-100 nebo PlastiSept Eco od
spolec¢nosti ALPRO MEDICAL GmbH nebo

Pristroje AIRFLOW® Handy Souprava PIEZON® - ubrousky k povrchové dezinfekci Micro-Kleen3™ od
a PIEZON® vasi jednotky spole¢nosti Micro-Scientific

Dusledné dodrzujte pokyny vyrobce ubrousku.

@ NEPOUZIVEJTE ubrousky CaviWipes™ nebo
Advantaclear. Tyto ubrousky poskozuji produkty EMS.

uvoD

Spolecnost EMS doporucuje dodrzovat soulad s postupy Koncentrace a kontaktni doby &istictho a dezinfekéniho
cisténi, dezinfekce, pripravy na sterilizaci a sterilizace podle prostredku uréené VYrobcem je potfebné dodrzet.

normy 1SO 17664. Upozoriiujeme, ze sterilizace nelze dosahnout bez
Nezadouci udalosti, které se vztahuji k opétovnému predchoziho vygisténi a dezinfekce komponent( sestavy.
zpracovani pristroje, vzdy ohlasujte pfimo spole¢nosti EMS.
Pred prvnim pouzitim je zapotfebi produkty vycistit,
vydezinfikovat a sterilizovat. Nepfekradujte povoleny pocet
cyklU sterilizace produktu. Pfi vyméné postupujte podle ¢asti
,Zivotnost" v tomto névodu.

Pokud jsou ¢astitohoto navodu nejasné nebo nezretelné, obratte
se na spole¢nost EMS anebo ji o tomto problému informujte.

0 Uzivatelé rovnéz musi dodrzovat vSechny zakonné pozadavky platné v jejich zemi a hygienicka nafrizeni, ktera jsou
platna v nemocnici nebo na klinickém pracovisti.

To plati zejména v pripadé dalSich poZadavki na inaktivaci priondi.

ZIVOTNOST

Produlklty byly ‘navrzeny pro velky ”poéet, cyklu steriliziapev. @ NEVYSTAVUJTE produkty teplotam vy$$im nez 138 °C.
Materialy, které byly pouzity pro jejich vyrobu, byly peclive
vybirdny. Kazda nova pfiprava k pouZiti je vSak spojena
s tepelnou a chemickou zatézi, které zpUsobuji opotfebovani
produktU.

Produkty, které vykazuji znaky opotfebovani anebo Zivotnost:viz navod k pouziti produktu.

predéasné degradace vzdy vyménte bez ohledu na pocet
zbyvajicich cykll sterilizace.

Nasadce EMS se nesmi promazavat ani jinym zpusobem
vystavovat olejum, at uz pfimo ¢i nepfimo.

1 Déle oznacované pouze jako ,produkty”.



SYMBOLY

Upozornéni / Nebezpeci — Riziko poskozeni majetku
anebo zranéni

PrecCtéte si navod k pouziti

Poznamka — UzZitecné informace a rady Sterilizovatelné v autoklavu do teploty max. 135 °C
@ Zakaz [ | Vhodné pro tepelnou dezinfekci
PoZadovana doba — Pouzité zkratky: min (minuta),
PouZivejte osobni ochranné prostredky s (sekunda)

POSTUP PRO SOUVISEJICI PRODUKTY UVEDENE NA STRANE 3

OLPRIPRAVA 02 CISTENi 03 DEZINFEKCE O4SUSENi 05KONTROLA 06 BALENi 07 STERILIZACE 08 UCHOVAVANI

01 PRIPRAVA

Na misté pouziti: Ihned po oSetfeni pacienta proplachnéte kanalek/kanalky nasadce/nastroje studenou vodovodni vodou. Hrubé
necistoty je nutné odstranit otfenim produktu.

Zvlastni pozornost je nutné vénovat sparam, stérbinam a tézko dostupnym mistam.

Umistéte vyrobky na vhodny stojan pro prfenos do oblasti pro opétovné zpracovani, tak aby nedoslo k poskozeni vyrobk( a
kontaminaci prostredi nebo osob zapojenych do procesu opétovného zpracovani.

Pred pokracovanim odstrarnte z ndsadct AIRFLOW® a PERIOFLOW® prasek a zkontrolujte prichodnost obou lument (vodniho
a praskového). Pouzijte Easy Clean?.

®

nebo
Produkty je nutné rozebrat podle postupu znazornéného nize:
o PIEZON® Endochuck: 0 Nasadce PIEZON®:
Odpojte vSechny pfipojené klestiny. Odpojte vSechny pripojené pristroje.
Odpojte Sroub a oddélte maly tésnici krouzek. Odpojte krytku a oddélte svétlovod a tésnici krouzek.

o Koncovky PIEZON® s momentovym klicem CombiTorque®:

Oddélte koncovku PIEZON® a momentovy kli¢ CombiTorque®, originalni
pfistroj a CombiTorque® vSak ponechte po celou dobu Zivotnosti
spojené.

@ Cisténi je nutné provést do jedné hodiny od ukond&eni pouZivani.
Pouzivejte osobni ochranné prostfedky podle typu pfipravy.

Kazdy produkt je nutné vycistit manualné anebo automaticky v mycce nebo dezinfekénim zafizeni. V zavislosti na vasem zubnim
vybaveni postupujte podle ¢asti vyhrazené cisténi.

Spoleénost EMS doporucuje pouzivani automatické mycky / dezinfekéniho zafizeni (WD) kompatibilniho s normou
1SO 15883 pro dosazeni optimalni uc¢innosti a zivotnosti.

Nasadce EMS se nesmi promazavat ani jinym zpliisobem vystavovat olejum, at uz pfimo ¢i nepfimo.

2 Easy Clean je mozné pouzit v kombinaci se vzduchovou/vodni pistoli. 13
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02 03 04 AUTOMATICKE CISTENI, DEZINFEKCE A SUSENi POMOCI MYCKY
/ DEZINFEKCNIHO ZARIZENI

o Mycka / dezinfekeni zafizeni musi splfovat pozadavky normy ISO 15883, musi disponovat kosiky vhodnymi pro malé
produkty a proplachovacimi konektory o primeéru priblizné 16 mm pro pfipojeni lument produktu.
Spravnym zpusobem vloZte produkt do vhodného stojanu, pfipojte vsechny vnitfni cesty k oplachovacim konektorim a spustte
automatické cisteni.

Je potfebné postupovat také podle instrukci vyrobce mycky / dezinfekéniho zafizeni.

Dusledné dodrzujte pokyny vyrobce dezinfekéniho roztoku.
K dosaZeni Urovné A0 600 je mozné pouzit nasledujici automatizovany postup®:

™2 min Predcisténi studenou vodovodni vodou®.
Vypousténi

® 5min Cisténi vodovodnivodou o teploté 55 °C s pouzitim 0,5% roztoku neodisher MediClean Dental (Dr Weigert).
Vypousténi

® 3 min Oplachnuti a neutralizace studenou demineralizovanou vodou®.
Vypousténi

™ 2 min Oplachnuti studenou demineralizovanou vodou®.
Vypousténi

™1 min Spustte tepelnou dezinfekci (findlni oplachnuti) pouZitim deionizované vody (min. 90 °C).
Vypousténi

® 20 min (nejméng)  Suseni pri teploté 100 °C.

02 RUCNI CISTENI + 03 DEZINFEKCE + 04 SUSENI

Nasledujici EMS postup je moZné pouzit s ultrazvukem i bez ultrazvuku.

K &istén nasadct NEPOUZIVEJTE ultrazvukovou lazen; produkty by se mohly poskodit. Uréena je POUZE pro &isténi
nastroji EMS PIEZON® a endo klestin. V pripadé ¢isténi pomoci ultrazvukové lazné viozte vyrobky do kovového sitka a Cistéte
ultrazvukem po dobu 10 minut.

A Cistici/
Schvaéleny . L
rodukt Proces dezinfekéni Proces
P produkty EMS
Pristroje Cistéte kartackem s meékkymi Stétinami v 0,5% Cisticim roztoku neodisher

0,5% ez ul v deionizované vodé o teploté 40 °C tak dlouho, dokud nebudou vSechny viditelné
neodisher | 2£2-ultraz- vsechny necistoty odstranény. . ) e .y
MediClean vukové rodukty EMS V pripadé produktd s potrubim proplachnéte vSechny vnitini cesty

eai| l4zné P y ®155s postfikovaci pistoli (pistole s tryskou a vodou se statickym tlakem 2 bary)
(Dr. Weigert) se studenou vodovodni vodou.
®15min Ponorte produkt do 0,5% roztoku Cisticiho pfipravku neodisher a
(10 min deionizované vody o teploté 40 °C. Zajistéte, aby vSechny vnitfni cesty
s ultrazvukem) byly naplnéné cisticim roztokem (podle potreby pouZijte strikacku).

0,5% Néastroje © Proplachnéte vSechny vnitini cesty postrikovaci pistoli (pistole s tryskou
neodisher s ultraz- EMS PIEZON® 15s a vodou se statickym tlakem 2 bary) se studenou deionizovanou vodou®.
MediClean VT;;:EU aendo ®10s Oplachnéte cely produkt pod tekouci studenou deionizovanou vodou.

(Dr. Weigert) klestiny PFi pokojové teploté (15—25 °C) vnitini cesty a cely produkt dokonale vysuste pomocf
vzduchové pistole (stlaceny vzduch, max. 3 bary) — na vyrobku nesmi zUstat zadna
zbytkova voda (viditelna ani detekovatelna).

Nasleduje dezinfekce:

Roztok ASP CIDEX® OPA je nutné pouZzit nezfedény, v ramci doby pouZitelnosti a v souladu s vystrahami a pokyny k pouZiti
od vyrobce.

® 5 min

®1min po pouziti dezinfekéniho roztoku ASP CIDEX® OPA je nutné provést celkem tfi oplachy; ponechejte produkt Uplné

ékgggﬁnuto ponofeny a pouzijte velky objem? pitné vody.

Vodu znovu nepouzivejte na oplachovani ani na zadné jiné Gcely. Zbytky dezinfekéniho prostfedku mohou zpusobit vazné
vedlejsi ucinky.

Uplné ponofte produkt do roztoku CIDEX® OPA o teploté min. 20 °C. Zkontrolujte, zda jsou véechny kanalky naplnéné
dezinfekénim roztokem (podle potieby pouzijte stiikacku).

A suseni

PFi pokojové teploté (15—25 °C) vnitfni cesty a cely produkt dokonale vysuste pomoci vzduchové pistole (stlaceny vzduch, max.
3 bary) — na vyrobku nesmi zlistat Zadna zbytkovéa voda (viditelna ani detekovatelna).

3 Napriklad: Miele Professional G 7836 CD se stojanem Miele E429
4 Studena vodovodni voda = 16 °C +/- 2 °C

5 Studena demineralizovand voda = 20 °C +/- 2 °C

6 Napriklad: Bandelin, Sonorex 1028K, 35 kHz

7 Napriklad: 7,5 litrd.



05 KONTROLA

Pokud jsou po dokonceni ¢isténi/dezinfekce na produktu patrné skvrny, cely postup Cisténi/dezinfekce je potfebné opakovat.
Produkty s viditelnym poskozenim, popraskanim povrchu anebo deformaci je potfebné zlikvidovat (tyto produkty se dale nesmi
pouzivat). Rovnéz zkontrolujte neporusenost tésnicich krouzk( a tésnéni a v pripadé poskozeni/deformace je vyménte.

Zkontrolujte, zda je produkt Uplné suchy. V pripadé detekce zbytkové vody vysuste vodu vzduchovou pistoli (Cisty stlaceny
vzduch). UpIné vysuste potrubi a cely produkt — na produktu nesmf zlistat zaddna zbytkova voda (viditelna ani detekovatelna).

06 BALENI

Sterilizovat je moZné pouze predem vycisténé a vydezinfikované produkty.

Uginné sterilizace je moZna pouze pokud je produkt Uplné suchy. Pfed sestavenim a zabalenim zkontrolujte, zda je kazda
soucast (vnitfni cesty a povrch) dokonale sucha.

Pred sterilizaci je nutné vloZit produkty do vhodného sterilizaéniho obalu.

0 Nasadce PIEZON®:

Tento produkt musi byt sterilizovan v rozloZzeném nebo znovu
slozeném stavu.

Pokud preferujete sterilizaci ve znovu sloZzeném stavu: Nejprve
nainstalujte O-krouzek, poté vlozte svétlovod do krytky a krytku
zasroubujte na nasadec.

o PIEZON® Endochuck:

Nejprve nainstalujte maly tésnicikrouzek (tésnénf) a potom
opatrné nasroubujte upeviovaci Sroub bez dotazeni.

0 Koncovky PIEZON® s momentovym klicem CombiTorque®:

Nainstalujte originalni nastroj spolu s momentovym klicem
CombiTorque®.

Produkty zabalte do jednoho anebo dvou sacku:

+ vhodnych pro predvakuovou sterilizaci vihkym teplem,

+ kompatibilnich s normou ISO 11607-1 anebo EN 868,

+ odolnych vici teploté 138 °C,

+ s adekvatni propustnosti pary (napf. Wipak STERIKING Flat Rolls, typy R43 a R44).

07 STERILIZACE

Proces predvakua s vlhkym teplem (parou) lze pouZit na
vSechny produkty EMS zabalené do jednoho anebo dvou sacku:

Sterilizaci je nutné provést bezprostfedné po dokonceni
cisténi a dezinfekce.
Parametry cyklu predvakua s vihkym teplem:
+ 3 faze predvakua

Je potrebné postupovat podle vzoru vkladani do autoklavu
dodaného vyrobcem.

NEPREKRACUJTE sterilizaéni teplotu 138 °C a dobu
uloZeni v autoklavu 20 min.

NEPOUZIVEJTE sterilizaci horkym vzduchem ani
sterilizaci ozarenim: tyto postupy vedou ke zni¢eni produktu.

Spole¢nost EMS nedoporucuje pouzivat sterilizatory tfidy
N k opétovnému zpracovani nasadct PIEZON® v pfipadé, Ze

+ Tlak 3 bary?®

+ VIhkost 100 %

+ Minimalni teplota 132 °C
- (¥ 3 min (minimalné)

- (20 min (minimalng)

Doba vloZeni (cely cyklus)
Suseni

UZivatelé musi zajistit, aby procesy opétovného zpracovani,

soucasti procesu neni alesponn 20minutovy cyklus suseni.
Mohlo by dojit ke sniZeni Zivotnosti nasadce PIEZON®.
Sterilizaci produktd vihkym teplem je potfeba provadét podle
normy ISO 17665 a v souladu s pozadavky pfislusné zemé.

véetné zdroju, materidll a personalu, vedly k dosazeni
pozadovanych a dlouhodobé udrzitelnych vysledkd: uzivatel
nese zodpovédnost za kontinualni zajisténi aktualniho stavu
validace postupt opétovného zpracovani.

08 UCHOVAVANI

o Sterilizované produkty uchovavejte pfi teploté do 40 °C v:
* suchém,

« Cistém,

+ a bezprasném prostredi.

8 Absolutni tlak

15
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FAR BRUG

For at forebygge personskader eller materielle skader skal de
geeldende direktiver og symboler overholdes.

Laes denne brugervejledning omhyggeligt, idet den indeholder
de vigtigste oplysninger og procedurer. Veer seerligt
opmeaerksom pa sikkerhedsforanstaltningerne.

Opbevar altid denne vejledning et let tilgeengeligt sted.

Denne vejledning er i overensstemmelse med anbefalingerne
fra RKI Robert Koch Institut, Tyskland.

Denne vejledning geelder kun for det udstyr, den blev

leveret sammen med. Bemeerk, at den engelske udgave af denne vejledning er den

originale version, som ligger til grund for overseettelserne. |
tilfeelde af uoverensstemmelser er den bindende version den
engelske tekst.

RENGO@RING 0G DESINFEKTION AF ANORDNINGER 0G HANDSTYKKELEDNINGER

De efterfglgende anvisninger er blevet valideret for alle genanvendelige produkter' i EMS-dentaludstyr. Den, der udfgrer Renggring,
beerer fortsat ansvaret for at forsikre sig om, at renggringen opnar det gnskede resultat, efter den er blevet udfgrt med udstyr,
materialer og personalet pa renggringsstedet. Det kraever validering og/eller validering samt regelmasssig overvagning af processen.
| forbindelse med renggringen skal enhver afvigelse fra anvisningerne evalueres med henblik pa effektivitet og eventuelle bivirkninger.

AIRFLOW® og Praktisk

PIEZON® anordninger

PIEZON®-saet pa
dit udstyr

INDLEDNING

RENGARING 0G DESINFEKTION

Brug en renggrings- og desinfektionsserviet (mindre
end 35 % alkohol), som overholder landets geeldende
standarder.

EMS anbefaler at bruge enten:

- CleanWipes, IC-100 eller PlastiSept Eco servietter fra
ALPRO MEDICAL GmbH

- Micro-Kleen3™ overfladedesinfektionsservietter fra

Micro-Scientific
Fglg ngje anvisningerne fra producenten af
servietten.

BRUG IKKE CaviWipes™- eller Advantaclear-
servietter. De forarsager skader p4 EMS-produkter.

EMS anbefaler at fglge procedurerne til renggring, desinfektion,
steriliseringsindpakning og sterilisering i henhold til ISO 17664.

Indberet altid ugnskede haendelser med tilknytning til
renggring af anordningerne direkte til EMS.

Produkterne skal renggres, desinficeres — og hvis det er
relevant — steriliseres inden den fgrste ibrugtagning. Undlad
at gentage renggringen af produkterne mere end det tilladte
antal steriliseringscyklusser. Se kapitlet "Driftslevetid” i denne
vejledning med henblik pa udskiftning.

De koncentrationer og kontakttider, som producenten
af renggrings- eller desinfektionsmidlet har angivet, skal
overholdes.

Husk p4, at sterilisering ikke ma udfgres, medmindre delene
renggres og desinficeres fgrst.

Hvis dele af denne vejledning ikke er tydelige eller lader til at
veere utilstraekkelige, bedes du at kontakte/informere EMS.

Brugerne skal ogsa overholde alle gaeldende lovkrav i deres land samt de gzeldende hygiejneregler pa hospitalet eller

klinikken.

Dette geelder isaer for supplerende krav til inaktivering af prioner.

DRIFTSLEVETID

Produkterneerberegnettil et stortantal steriliseringscyklusser.
De materialer, de er fremstillet af, er blevet udvalgt i henhold
hertil. Men ved hver gentagen klarggring til brug, vil de
termiske og kemiske belastninger forarsage nedslidning af
produkterne.

0 Udskift altid produkter, hvor der er tegn pa slitage eller
tidlig forringelse, uafhaengigt af antallet af resterende
steriliseringscyklusser.

1 Herefter betegnet som "produkter”.

@ Produkterne MA IKKE udsaettes for temperaturer over 138
°C.

EMS-handstykker mé& ikke smgres eller pa anden made
udsaettes for olie enten direkte eller indirekte.

Levetid: Se brugervejledningen til produktet.



SYMBOLER

Forsigtig/fare — Risiko for materielle skader eller

Se brugervejledningen

personskader
Bemeerk — Nyttige oplysninger og tips Kan steriliseres ved op til 135 °C i en autoklave
@ Forbudt LR | Egner sig til termisk desinfektion
Pakraevet tid — Anvendte forkortelser: min (minut);
Beer personlige veernemidler sek (sekund)

PROCES FOR TILHORENDE PRODUKTER BESKREVET PA SIDE 3

01 KLARGZRING 02 RENGARING 03 DESINFEKTION O4T@RRING 05 INSPEKTION 06 INDPAKNING 07 STERILISERING 08 OPBEVARING

01 KLARGARING

Ved brugsstedet: Skyl handstykket/instrumentets lumen(er) under koldt postevand umiddelbart efter patientbehandling. Groft
snavs skal fiernes ved aftgrring af produkterne.

Veer iseer opmaerksom pa revner, spraekker og vanskeligt tilgeengelige omrader.

Anbring produkterne i et passende stativ for at transportere dem til genbehandlingsomradet og undga at beskadige dem og
kontaminere omgivelser og personer involveret i genbehandlingsprocessen.

Udfgr altid fiernelse af pulver p4 AIRFLOW® og PERIOFLOW® handstykkerne, og kontrollér, at begge lumener er fri (for vand og
pulver) fgr der fortsaettes. Brug Easy Clean?.

®

eller
Produkterne skal skilles ad som vist nedenfor:
© riczonsfilholder. @ riezoNs-handstykker.
Fjern den installerede fil. Fjern det installerede instrument.
Fjern skruen, og afmonter den lille o-ring. Fjern heetten, og afmonter light guide og o-ringen.

o PIEZON®-instrumenter med CombiTorque®:

Adskil PIEZON®-instrumentet og CombiTorque® men hold det originale
instrument og CombiTorque® sammen i hele deres levetid.

@ Renggring skal foretages inden for 1 time efter brug.
Bzer personlige vaernemidler i henhold til klarggringsmetoden.

Alle produkter skal renggres manuelt eller automatisk i en renggrings- eller desinfektionsmaskine. Fglg den dedikerede
renggringsdel i henhold til dit dentaludstyr.

EMS anbefaler at bruge en automatisk renggrings- og desinfektionsmaskine (RD), der er i overensstemmelse med ISO 15883
for at sikre optimal effektivitet og driftslevetid.

EMS-handstykker ma ikke smgres eller pa anden made udsaettes for olie enten direkte eller indirekte.

2 Der kan anvendes en luft-vand-sprgjte med Easy Clean 17
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02 03 04 AUTOMATISK RENGARING, DESINFEKTION OG TARRING MED
RENGHARINGS- 0G DESINFEKTIONSMASKINEN

o Renggrings- og desinfektionsmaskinen skal veere i overensstemmelse med ISO 156883, have egnede kurve til sméa produkter
og skylletilslutninger med en diameter pa ca. 16 mm til fastggrelse til produktets lumen.

Anbring produktet korrekt i en passende kury, tilslut alle lumenerne til skylletilslutningerne, og start den automatiske renggring.
Anvisningerne fra producenten af renggrings- og desinfektionsmaskinen skal ogséa overholdes.
Folg omhyggeligt de medfglgende anvisninger fra desinfektionsmidlets producent.

Fglgende automatiserede proces? kan bruges til at opna et AO-niveau pa 600:

® 2 min Forrenggring med koldt postevand*.
Tgmning
® 5min Renggr ved 55 °C med postevand og 0,5 % neodisher MediClean Dental (Dr Weigert) oplgsning.
Tgmning
™ 3 min Skyl og neutraliser med koldt demineraliseret vand®.
Tgmning
® 2 min Skyl med koldt demineraliseret vand®.
Tgm
®1 min Termisk desinfektion (sidste skylning) med deminiraliseret vand ved minimum 90 °C.
Tgmning

® 20 min (som minimum)  T@rring ved 100 °C.

02 MANUEL RENG@RING + 03 DESINFEKTION + O4 TARRING

Fglgende validerede EMS-proces kan bruges med og uden ultralyd.

Brug IKKE en renggringsprocedure med ultralydsbad til handstykker: Det kan gdelaegge produkterne. Den er KUN beregnet
til brug med EMS PIEZON®-instrumenter og filholdere. | tilfeelde af renggring med ultralydsbad leegges produkterne ned i en
metalsigte og sonikeres i 10 minutter.

EMS-
Valideret produkter til
Proces . Proces
produkt rengering/
desinfektion
Bgrst anordningerne i en renggringsoplgsning bestdende af 0,5 % neodisher i
05% 4 aflioniseret vand ved 40 °C med en egnet blgd bgrste, indtil alle synlige rester er fjernet.
uden

neodisher Ultra- alle EMS- ® P4 produkter med lumener skal alle lumener skylles med en sprajtepistol
MediClean produkter 15 sek (vandstrale med et statisk vandtryk pa 2 bar) med koldt postevand.

. lydsbad , . } ]

(Dr. Weigert) ®15min  Leeg produktet i en 0,5 % oplasning af neodisher med afioniseret vand
(10 min med ved 40 °C. Serg for, at alle lumener er fyldt med renggringsoplgsning
ultralyd) (brug om ngdvendigt en sprgjte).

o Skyl alle lumener med en sprgjtepistol (vandstrale med et statisk vandtryk
ng /; med EMS PIEZON® O 15 sek pa 2 bar) med koldt demineraliseret vand®.
l\rjli(():li(ljsle:rrw ultralyds- | instrumenter | (M) 10sek  Skyl hele produktet under koldt rindende afioniseret vand.
(Dr. Weigert) bad® og filholdere | ved stuetemperatur (15-25 °C) bruges en Iuftpistol (trykluft, maks. 3 bar) til at trre

lumen og hele produktet fuldsteendigt, indtil der ikke lsengere er rester af vand til stede
(synlige eller sporbare).

Derefter desinfektion:

ASP CIDEX® OPA-oplgsning skal bruges ufortyndet, inden for dens holdbarhedsperiode og i henhold til producentens
advarsler og brugsanvisning.

Nedsaenk produktet helt i CIDEX® OPA-oplgsning ved minimum 20 °C. Sgrg for, at alle lumener fyldes med

© 5 min desinfektionsoplgsning (brug om ngdvendigt en sprgjte).

®1min  ASP CIDEX® OPA-desinfektionsmidlet kreever i alt tre skylninger: Hold produktet helt nedsaenket, og brug en stor
gll\)//(lar;ing) maengde’ frisk vand.
Vandet ma ikke genbruges til skylning eller til andre formal. Rester af desinfektionsmiddel kan forarsage alvorlige bivirkninger.

Og torring
Ved stuetemperatur (15-25 °C) bruges en luftpistol (trykluft, maks. 3 bar) til at terre lumen og hele produktet fuldsteendigt, indtil
der ikke lzengere er rester af vand til stede (synlige eller sporbare).

3 For eksempel: Miele Professional G 7836 CD med Miele Rack E429
4 Koldt postevand = 16 °C +/- 2 °C

5 Koldt demineraliseret vand = 20 °C +/-2 °C

6 For eksempel: Bandelin, Sonorex 1028 K, 35 kHz

7 For eksempel: 7,51



05 INSPEKTION

Hvis der stadigvaeker synlige pletter pa produktet efter renggring/desinfektion, skal helerenggrings-/desinfektionsproceduren
gentages. Produkter med synlige skader, afskalning, korrosion eller deformation skal bortskaffes (fortsat brug er ikke tilladt).
Kontroller ogsa integriteten af o-ringene og pakningerne, og udskift dem, hvis de er beskadigede eller deformerede.

Kontroller, at produktet er helt tgrt. Hvis der findes resterende vand pé produktet, skal det fiernes med en luftpistol (ren
trykluft). Ter lumenen og hele produktet helt, indtil der ikke er mere vand tilbage (hverken synligt eller maerkbart).

06 INDPAKNING

Kun produkter, der f@rst er blevet rengjort og desinficeret, ma steriliseres.
Effektiv sterilisering er kun muligt med helt tgrre produkter. Sgrg for, at hver del (interne lumener og alle overflader) er helt

tgrre, inden de saettes sammen og pakkes ind.

Forud for steriliseringen skal produkterne anbringes i en egnet sterilvareforpakning.

o PIEZON®-handstykker:
Dette produkt skal steriliseres adskilt eller samlet.

Hvis du foretraekker at samle det: Monter fgrst O-ringen, og far
derefter Light guide ind i haetten og skru den pa handstykket.

© riezonefilholder:

Monter fgrst den lille o-ring (pakning), og skru derefter
forsigtigt laseskruen i uden at stramme den.

Pak produkterne ind i en enkelt eller dobbelt pose:

« der er velegnet til praevakuum sterilisering med fugtig varme.

« der er i overensstemmelse med ISO 11607-1 eller EN 868.
+ der kan modsta 138 °C.

0 PIEZONP®-instrumenter med CombiTorque®:

Monter det originale instrument med den tilhgrende
CombiTorque®.

+ med passende dampgennemtraengelighed (f.eks. Wipak STERIKING flade ruller af type R43 og R44).

07 STERILISERING

Steriliseringen skal udfgres lige efter renggring/desinfektion.

Det iseetningsmegnster, som producenten af autoklaven har
defineret, skal fglges.

Det er IKKE tilladt, at overskride en steri-
liseringstemperatur p& 138 °C og en holdetid pa
20 minutter.

Procedurer til sterilisering med varm luft og

stralingssterilisering  MA
produkterne.

EMS anbefaler ikke at bruge klasse N-sterilisatorer til at
genbehandle PIEZON®-handstykker, medmindre de omfatter
en tgrrecyklus p& mindst 20 minutter. PIEZON®-handstykkets
levetid kan forkortes.

IKKE bruges: de @deleegger

Produkterne skal steriliseres med fugtig varme i henhold til
ISO 17665 og i overensstemmelse med de gaeldende krav |
landet.

08 OPBEVARING

Praevakuum med fugtig varme (damp) kan bruges til alle EMS-
produkter, der er indpakket i egnede enkelte eller dobbelte poser:

Parametre for preevakuumcyklussen med fugtig varme:
+ 3 praevakuumfaser

+ Tryk pa 3 bar®

+ Luftfugtighed pa 100 %

+ Minimumtemperatur pa 132 °C

+ () 3 min (minimum) Holdetid (komplet cyklus)

+ (®20min (MiNiMUM) Tgrring

Brugerneskalsikre,atgenbehandlingsprocesserne, herunder
ressourcer, materialer og personale, er i stand til at opna de
kreevede resultater og opretholde dem over tid: Det er brugerens
ansvar at sikre, at valideringen af genbehandlingsprocedurerne
til enhver tid er ajourfert.

o Opbevar de steriliserede produkter ved en temperatur pa op til 40 °C i et:

- tort,
s rent
* 0g stevfrit sted.

8 Absolut tryk
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VOR GEBRAUCH

Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung aufmerksam durch.
Alle wesentlichen Einzelheiten und Handgriffe werden
anschaulich erklart. Achten Sie dabei besonders auf die
Sicherheitshinweise.

Bewahren Sie diese Unterlagen immer griffbereit auf.

Die Beschreibungen dieser Bedienungsanleitung
beziehen sich ausschlieRlich auf die mitgelieferten Produkte.

Zur Vermeidung von Personen- oder Sachschaden sind die
entsprechenden Richtlinien und Symbole zu beachten.

Dabei folgt die Anleitung den Empfehlungen des Robert Koch-
Instituts (RKI) in Deutschland.

Es wird darauf hingewiesen, dass das englische Original der
Bedienungsanleitung als Vorlage fiir alle Ubersetzungen gilt.
Bei eventuellen Abweichungen ist der englische Text bindend.

REINIGUNG UND DESINFEKTION VON GERATEN UND

HANDSTUCKSCHLAUCHE

Die folgenden Anweisungen wurden fir alle wiederverwendbaren Produkte' von EMS Dentalgeraten verifiziert. Es liegt in

der Verantwortung des Herstellers sicherzustellen, dass die Verarbeitung, wie sie tatsdchlich mit den Geraten, Materialien und
dem Personal in der Verarbeitungsanlage durchgeflihrt wird, das gewtinschte Ergebnis erzielt. Dies erfordert eine Bewertung
und/oder Bewertung und routinemafRige Uberwachung des Prozesses. Ebenso sollte jede Abweichung von den gegebenen

Anweisungen vom Hersteller angemessen auf Wirksamkeit und mégliche nachteilige Auswirkungen gepriift werden.

AIRFLOW®- und
PIEZON®-Gerate

PIEZON®-Kit fur
Ihr Gerat

Handy

EINLEITUNG

REINIGEN UND DESINFIZIEREN

Verwenden Sie ein Reinigungs- und Desinfektionstuch
(weniger als 35 % Alkohol), das den in dem jeweiligen
Land geltenden Normen entspricht.

EMS empfiehlt die Verwendung von entweder

- CleanWipes-, IC-100- oder PlastiSept Eco-Tlcher von
ALPRO MEDICAL GmbH, oder

- Micro-Kleen3™-Tlcher zur Oberflachendesinfektion
von Micro-Scientific

Die  Anweisungen des  Herstellers  der
Reinigungstiicher sind sorgféltig zu befolgen.

Verwenden Sie KEINE CaviWipes™ oder
Advantaclear-Ttcher. Sie fiihren zu Schaden an EMS-
Produkten.

EMS empfiehlt die Einhaltung von Reinigungs-, Desinfektions-,
Verpackungs- und Sterilisationsverfahren nach ISO 17664.

Bitte melden Sie unerwlnschte Ereignisse bei der
Wiederaufbereitung des Gerats immer direkt an EMS.

Die Produkte muissen vor der ersten Verwendung
gereinigt, desinfiziert und ggf. sterilisiert werden. Produkte
nicht Uber die zuldssige Anzahl von Sterilisationszyklen
hinaus wiederaufbereiten. Informationen zu ihrem Ersatz
finden Sie im Abschnitt ,Lebensdauer” in dieser Anleitung.

Dievom Hersteller des Reinigungs- und Desinfektionsmittels
angegebenen Konzentrationen und Einwirkzeiten muissen
unbedingt eingehalten werden.

Beachten Sie, dass keine Sterilisation ohne vorherige
Reinigung und Desinfektion der Einzelteile der Baugruppe
moglich ist.

Wenn Teile dieser Anleitung unklar sein sollten oder als nicht
zutreffend erscheinen, wenden Sie sich bitte an EMS.

o Der Anwender hat auch die in seinem Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen sowie die Hygienevorschriften des

Krankenhauses oder der Klinik zu beachten.

Dies gilt inshesondere im Hinblick auf die zusatzlichen Anforderungen an die Inaktivierung von Prionen.

LEBENSDAUER

Die Produkte wurden fiir eine groBe Anzahl von
Sterilisationszyklen  konzipiert. Das zur Herstellung
verwendete Material wurde entsprechend ausgewahlt.
Bei jeder Wiederaufbereitung fir eine Wiederverwendung
werden die Produkte allerdings thermischen und chemischen
Belastungen ausgesetzt, die zu einer Alterung der Produkte
flhren.

o Produkte mit Anzeichen von Verschleilt oder vorzeitiger
Abnutzung sind grundsatzlich schon vor Erreichen der
verbleibenden Anzahl von Sterilisationszyklen zu ersetzen.

1 Nachfolgend als ,Produkte" bezeichnet.

@ Setzen Sie die Produkte KEINEN Temperaturen tiber 138 °C
aus.

EMS-Handstlcke dirfen nicht geschmiert werden oder
anderweitig direkt oder indirekt mit Ol in Bertihrung kommen.

Lebensdauer: siehe Gebrauchsanweisung des Produkts.



SYMBOLE

Achtung/Gefahr — Risiko von Sachschaden oder
Verletzungen

Bitte beachten — Niitzliche zusatzliche Informationen
und Tipps

Verboten LR | Geeignet fiir Thermodesinfektion

@Benotlgte Zeit — Verwendete Abkiirzungen: min
(Minute); s (Sekunde)

Refer to instruction manual

Bei bis zu 135 °C im Autoklav sterilisierbar

Personliche Schutzausriistung tragen

PROZESS FUR DIE AUF SEITE 3 GENANNTEN VERWANDTEN PRODUKTE

O1VORBEREITUNG 02 REINIGUNG 03 DESINFEKTION 04 TROCKNUNG  OS5INSPEKTION 06 VERPACKUNG 07 STERILISATION 08 LAGERUNG

01 VORBEREITUNG

Am Einsatzort: Den Lumenschlauch des Handstticks/Instruments unmittelbar nach der Behandlung eines Patienten mit kaltem
Leitungswasser spulen. Grobe Verunreinigungen sind durch Abwischen der Produkte zu entfernen.

Besondere Aufmerksamkeit muss Rissen, Spalten und schwer zugédnglichen Stellen gewidmet werden.

Positionieren Sie die Produkte auf einem geeigneten Rack, um einen sicheren Transport des Instruments zum
Wiederaufbereitungsort zu gewahrleisten und eine Beschadigung des Produkts und eine Kontamination der Umwelt sowie der
am Wiederaufbereitungsverfahren beteiligten Personen zu vermeiden.

Die AIRFLOW®- und PERIOFLOW®-Handstlicke miissen grundsatzlich von Pulverresten befreit werden. Priifen Sie beide Lumina
(Wasser und Pulver) auf ihre Sauberkeit, bevor Sie fortfahren. Easy Clean verwenden?.

®

oder
Produkte mussen wie unten dargestellt zerlegt werden:
o PIEZON® Endochuck: 0 PIEZON®-Handstiicke:
Alle angebrachten Feilen abnehmen. Alle angebrachten Instrumente abnehmen.
Die Schraube I6sen und den kleinen O-Ring trennen. Die Nasenkappe abnehmen und den Lichtleiter und den O-Ring
trennen.

o PIEZON®-Instrumente mit CombiTorque®:

Das PIEZON®-Instrument und den CombiTorque® trennen, aber jedes
Originalinstrument und den zugehorigen Combitorque® wahrend ihrer
gesamten Lebensdauer immer zusammen verwenden.

@ Die Reinigung ist binnen 1 Stunde nach der Verwendung durchzufihren.
Entsprechend der Praparationsart personliche Schutzausristung tragen.

Alle Produkte missen manuell oder automatisch mit einem Reinigungs- und Desinfektionsgeréat gereinigt werden. Befolgen Sie
den fir Ihre zahnarztliche Ausriistung vorgesehenen Reinigungsteil.

EMS empfiehlt die Verwendung eines ISO-15883-konformen automatischen Reinigungs- und Desinfektionsgerits (RDG) fiir
eine optimale Leistung und Lebensdauer.

EMS-Handstiicke diirfen nicht geschmiert werden oder anderweitig direkt oder indirekt mit Ol in Beriihrung kommen.

2 Eine Luft-Wasser-Spritze kann mit Easy Clean verwendet werden



ENTWEDER 02 03 04 MIT REINIGUNGS- UND DESINFEKTIONSGERAT AUTOMATISCH
REINIGEN, DESINFIZIEREN UND TROCKNEN

o Das Reinigungs- und Desinfektionsgerat muss der Norm ISO 15883 entsprechen und Uber geeignete Korbe fur kleine
Produkte verfiigen sowie tiber Spiilanschliisse mit einem Durchmesser von rund 16 mm fiir die Befestigung an Produktlumina.

Das Instrument in einem passenden Gestell platzieren, alle Lumina an die Spilanschliisse anschlieen und die automatische
Reinigung starten.

Die Anweisungen des Herstellers des Reinigungs- und Desinfektionsgerats sind zu befolgen.
Befolgen Sie sorgfaltig die Anweisungen des Reinigungsmittelherstellers.
Der nachstehende automatisierte Prozess® kann verwendet werden, um einen AQ-Wert von 600 zu erreichen:

™2 min Vorreinigen mit kaltem Leitungswasser*.
Wasser ablaufen lassen

® 5min Reinigung bei 55 °C mit Leitungswasser und 0,5 % neodisher MediClean Dental (Dr. Weigert) L6sung.
Wasser ablaufen lassen

® 3 min Mit kaltem demineralisiertem Wasser® absptlen und neutralisieren.
Wasser ablaufen lassen

™ 2 min Mit kaltem demineralisierten Wasser sptilen®.
Wasser ablaufen lassen

™1 min Thermische Desinfektion (abschlieRende Spilung) mit deionisiertem Wasser bei mindestens
90 °C durchfiihren.

Wasser ablaufen lassen
™ 20 min (mindestens) Bei 100 °C trocknen.

ODER 02 MANUELLE REINIGUNG + 03 DESINFEKTION + 04 TROCKNUNG

Der folgende gepriifte EMS-Prozess kann mit und ohne Ultraschall verwendet werden.

KEIN Ultraschallbad fir die Reinigung des Handstlicks verwenden, da dies zu einer Zerstérung des Produkts fiihren kann.
Es ist NUR fir die Verwendung mit EMS PIEZON®-Instrumenten und -Feilenhaltern vorgesehen. Bei einem Ultraschallbad legen
Sie die Produkte in ein Metallsieb und sonifizieren sie 10 Minuten lang.

- EMS-Produkte
Gepriftes -
Prozess | zur Reinigung/ Prozess
Produkt : .
Desinfektion
Biirsten Sie die Gerate mit einer 0,5%-igen Neodisher-Losung in deionisiertem Wasser
05% bei SLO °C mit einer weichen Birste bis alle sichtbaren Verunreinigungen entfernt
- wurden.
’\r;le%(;l(l:slher minfllftljtrz aPIIe(IjEl\fIdS Bei Produkten mit Lumina alle Lumina mit einer Spritzpistole
ediLlean | schallba roduxte 1154 (Wasserstrahlpistole, mit einem statischen Wasserdruck von 2 bar) mit
(Dr. Weigert) A kaltem Leitungswasser spuilen.
On S5min | egen Sie das Produktin eine 0,5%-ige Neodisher-L&sung in deionisiertes
(10 Minuten \asser bei 40 °C. Vergewissern Sie sich, dass alle Lumina mit der
mlttraschall) Reinigungslosung gefllt sind (verwenden Sie ggf. eine Spritze).
05 % EMS Spilen Sie alle Lumina unter Verwendung einer Sprihpistole
o , PIEZON®- | 155 (Wasserstrahlpistole mit einem statischen Wasserdruck von 2 bar) mit
Neoghsher mit Ultra- Instrumente kaltem deionisiertem Wasser®.
MediClean | schallbad® und ®10s \?Vpaulen Sie das gesamte Produkt unter kaltem flieRendem deionisierten
(Dr. Weigert) _Feilenhalter | Verwenden Sie eine Luftpistole (Druckluft, max. 3 bar) bei Raumtemperatur (15—
25 °C), um das Lumen und das gesamte Produkt vollstandig zu trocknen, bis keine
Wasserreste mehr sichtbar oder erkennbar sind.

Dann desinfizieren:

Die ASP CIDEX® OPA-L6sung muss unverdiinnt, innerhalb ihrer Nutzungs- und Haltbarkeitsdauer und unter Beachtung der
Warnhinweise des Herstellers und der Gebrauchsanweisung verwendet werden.

® 5 min

™1 min Die Desinfektionslosung ASP CIDEX® OPA erfordert insgesamt drei Sptlungen: Das Produkt komplett untertauchen
(eachrinse) und mit viel” frischem Wasser spiilen.

Das Wasser nicht zum Spulen oder zu anderen Zwecken wiederverwenden. Reste von Desinfektionsmittel kénnen ernsthafte
Nebenwirkungen verursachen.

Tauchen Sie das Produkt in die Desinfektionslésung Cidex® OPA bei einer Raumtemperatur von mindestens 20 °C.
Vergewissern Sie sich, dass alle Lumina mit der Reinigungsldsung gefillt sind (verwenden Sie ggf. eine Spritze).

Und trocknen

Verwenden Sie eine Luftpistole (Druckluft, max. 3 bar) bei Raumtemperatur (15-25 °C), um das Lumen und das gesamte
Produkt vollstandig zu trocknen, bis keine Wasserreste mehr sichtbar oder erkennbar sind.

3 Ein Beispiel: Miele Professional G 7836 CD with Miele Rack E429
4 Kaltes Leitungswasser = 16 °C +/- 2 °C
5 Kaltes demineralisiertes Wasser = 20 °C +/- 2 °C
22 6 Ein Beispiel: Bandelin, Sonorex 1028K, 35kHz
7 Zum Belspiel: 7,5 Liter



05 INSPEKTION

Wenn nach der Reinigung/Desinfektion weiterhin Flecken auf dem Produkt zu sehen sind, muss das Reinigungs-/
Desinfektionsverfahren wiederholt werden. Produkte mit sichtbaren Beschadigungen, abgeblattertem/abgesplittertem Material
bzw. korrodierten oder verbogenen Teilen miissen entsorgt werden (eine Weiterverwendung ist unzuldssig). Uberpriifen Sie
auch die Unversehrtheit von O-Ringen und Dichtungen und ersetzen Sie diese bei Beschadigung oder Verformung.

Uberpriifen Sie, ob das Produkt vollstédndig trocken ist. Falls Wasserreste festgestellt werden, kénnen diese mit einer
Luftpistole (saubere Druckluft) entfernt werden. Das Lumen und das gesamte Produkt vollstandig trocknen, bis keine Wasserreste
mehr vorhanden sind (sichtbar oder nachweisbar).

06 VERPACKUNG

Nur zuvor gereinigte und desinfizierte Produkte dirfen sterilisiert werden.

Eine effektive Sterilisation kann nur bei vollstandig trockenen Produkten erfolgen. Es ist darauf zu achten, dass jedes Teil
(Innenlumen und Oberflachen) vor dem Zusammenbau und der Verpackung vollstandig getrocknet ist.

Vor der Sterilisation mussen die Produkte in eine geeignete Sterilisationsverpackung gelegt werden:

0 PIEZON®-Handstiicke:
Dieses Produkt muss entweder im zerlegten oder im wieder
zusammengebauten Zustand sterilisiert werden.

Wenn Sie es wieder zusammenbauen mdochten, setzen Sie zuerst den
0-Ring ein und dann die Lichtleiterfiihrungshiilse in die Nasenkappe
und schrauben Sie sie auf das Handsttick.

o PIEZON®Endochuck: . . o PIEZON®-Instrumente mit CombiTorque®:
Setzen Sie zuerst den Kleinen O-Ring (Dichtung) Setzen Sie das Originalinstrument wieder in den
wieder ein und schrauben Sie dann die Halteschraube zugehérigen CombiTorque® ein.

vorsichtig fest, ohne sie anzuziehen.

Legen Sie die Produkte in einen Einzel- oder Doppelbeutel, die:

« flir die Vorvakuum-Sterilisation mit feuchter Warme geeignet sind,

+ ISO-11607-1- oder EN-868-konform sind,

+ bis 138 °C bestandig sind

- und eine ausreichende Dampfdurchlassigkeit haben (z. B. Wipak STERIKING flache Rollen Typ R43 und
R44).

07 STERILISATION
Die Sterilisation ist unmittelbar nach dem Reinigen und Das Vorvakuumverfahren mit feuchter Warme (Dampf) kann
Desinfizieren vorzunehmen. bei jedem EMS-Produkt angewendet werden, das in geeigneten

Das vom Autoklavhersteller festgelegte Behandlungsschema Einzel- oder Doppelbeuteln verpackt ist:

muss eingehalten werden. Parameter des Vorvakuumzyklus mit feuchter Warme:
+ 3 Vorvakuumphasen

+ Druck von 3 bar®

+ Feuchtigkeit von 100 %

+ Mindesttemperatur von 132 °C

Folgendes darf NICHT (berschritten werden eine
Sterilisationstemperatur von 138 °C und eine Haltedauer von
20 min.

KEINE Heilluft- oder Strahlungssterilisations-verfahren . . N
verwenden: Diese fiihren zur Produkt-beschadigung. + (D 3min (mindestens)  Haltedauer (vollstandiger Zyklus)

EMS rat von der Verwendung von Sterilisatoren der Klasse ’ @ 20 min (mindestens) Trocknung

N fir die Wiederaufbereitung des PIEZON®-Handstiicks Der Anwender ist fiir die Kapazitit der Wiederaufbe-
ab, sofern diese keinen Trocknungszyklus von mindestens  rejtungsprozesse einschliefilich Ressourcen, Material und
20 Minuten beinhalten. Die Lebensdauer des PIEZON®-  personal zustandig, um die erforderlichen Ergebnisse auch
Handstticks kann sich dadurch verkirzen. langfristig zu erreichen. Der Anwender ist dafiir verantwortlich,
Eine Sterilisation von Produkten mit feuchter WarmeistgemaR  dass die Validation der Wiederaufbereitungsprozesse immer
ISO 17665 und unter Finhaltung der landesspezifischen auf dem neuesten Stand ist.

Auflagen durchzufthren.

08 LAGERUNG

o Lagern Sie die sterilisierten Produkte bei einer Temperatur von bis zu 40 °C an einem:
« trockenen,

* sauberen

+ und staubfreien Ort.

8 Absoluter Druck



24

MPIN AMO TH XPHZH

AlaBAoTE TPOOEKTIKA QUTEG TIG 0ONYIEG XELPLOPOL, KaBwG Tnpeite TI¢ avTioTolxeg odnyieg Kat oLPPBOAQ, wWOTE va
€ENYOUV TIG TILO CNHAVTLKEG AETITOPEPELEG KaL OLAOIKAGIES.  AMOTPEWETE TUXOV TPAVPATIONOUG ATOHWY 1) UALKEG CNULEG.
AwOoTE 1BLAiTEPN MPOCOX N OTLG TIPOPUACGEELS AOPANELAG.
ExeTe mavTa mpoxelpec auTeg TIG odnyiec.

OLodnyieg Loxuouv PHOVO yila ToV EEOTIALOPO UE TOV OTIOL0
napadobnkav.

AuTr n odnyia akoAouBel TIG cLoTACELG Tou lvoTiTouTou RKI
(Robert Koch Institut), lepuavia.

ErmonpaiveTal 0Tt n ayyAlkr) €kdocn auTou Tou eyxelpldiov
anoTeAel Tn Bactkry €kdoon amod TNV omoia MPOKUTTOUV Ol
HETAPPACELG. 2e TEPIMTWON avakolouBiag, uTMEPLOoXLEL TO
ayyALKO Kelpevo.

KABAPIZMOZ KAI ATIOAYMANZH A 2YZKEYEZ KAl KAAGAIA XEIPOAABHZ

Ol apakaTw odnyleg €xouv eTKUPWOEL yla OAQ Ta EMAvVAX PNOLLOTIOLOVHEVA TTPOLOVTA! TWV 0BOVTLATPLIKWY CLOKELWY EMS. O
XELPLOTAG EXEL TNV €LBUVVN va BLAOPAALlEL OTL N EMEEEPYAOLA EKTEAELTAL TTPAYHATL PE TN XPNON TOL EEOTIALOHOU, TWV UALKWY KAl TOU
TPOCWTILKOU OTIG £YKATACTACELG EMEEEPYAOIAC, WOTE VA ETUTUYXAVETAL TO ETUBLUNTO AoTEAeOUA. AUTO amaLTEL ETUKUPWON H/Kat
ETIUKUPWION KAL TAKTIKO €Aeyx0 TNe dladikactag. Opolwge, omoladnmoTe AMOKALON TOU XELPLOTH amo TIG 0dnyieg mou mapexovTal Ba

TPETEL va a&loAoyeiTal KaTAAANAQ OXETIKA UE TNV AMOTEAEOUATIKOTNTA KAL TIC TWBAVEC QVETUBVUNTEC ETUMTWOELC.

Yuokeueg AIRFLOW®
kal PIEZON®

Kit PIEZON®
oTn povada oag

Handy

EIZATGQIH

KABAPIZMOZ KAl ATTIOAYMANZH

Xpnowlomowote  KaBaploTkO KAl AMOAUHAVTLKO
uypopdavTnAo (Alyotepo amod 35% aAKOOAN) To oToilo
OUPHOPPWVETAL PE TA TPOTUTIC TIOL LOXVOLV OTNV
eKAOTOTE XWpPA.

H EMS ouvioTa Tn xpnon evog ek TwV €ENG:

- CleanWipes, IC-100 1y PlastiSept Eco Wipes amno Tnv
ALPRO MEDICAL GmbH

- Micro-Kleen3™ Surface Disinfectant Wipes amo Tn
Micro-Scientific

AKOAOULBNOTE TPOOEKTIKA TIC 00nylegc Tmou
napexovTal  amdé  TOV  KATAOKELAOTR  TWwV
UYPOUAVTNAWV.

MHN xpnotponoleite vypoudvTnAa CaviWipes™ n
Advantaclear. MNpokaAel ¢nuid oTa mpolovTa Tne EMS.

H EMS ouviota Tn oupuoppwon pe Tov Kabaplopd, Tnv
armoAupavon, Tn ouokevacla TPOC amooTelpwon Kat TIG
OLadLkaoleg anooTelpwong, cLPPWVA PE TO TPOTUTO ISO 17664,

AvapepeTe TavTa TLUXOV averuBupnta  cuppavTa
Tou OXeTICovTaAl Pe TNV eMAVENEEEPYAOiA TNG OUCKEUNG
arevBeiag otnv EMS.

TampolovTampenel va kabapidovTal, va amoAupaivovTal
Kal, Karda mepinmTwon, va amooTEPUWVOoVTaAL TPV amd Tnv
mpwTnN Xpnon. Mnv enavenegepydleoTe TA TPOLOVTA
LTEPRalvovTag TOV PEYLOTO ETUTPEMOUEVO ApPLBPO KUKAWY
amooTelpwong. lNa Tnv avTikaraoTaon, avatpegre oTnv
EVOTNTA «ALAPKELA (WNG» AUTWY TWV 00NYLWV.

MpemeLl va TNPOLVTAL Ol OUYKEVTPWOELG KAl OL XPOovol
EMAPNG TOU KaBopldovTal amd TOV KATAOKELAOTH TOU
TapdyovTa kabaplopou Kat anoALPavong.

Na BupaoTte OTL n amooTteipwon Oev TpemeL va
mpayparononBet edv mponyovpevwe dev exouy KabaploTel
Kat arnoAupavBel Ta eEapTruaTa Tne dLaTagnc.

Eav urtapyouv onpeia auTwy Twv odnyLwy mou dev elvat oagn
N paivovTal avemapkr, Jn dlOTAOETE VA ETUKOWWVNOETE pe/
evnuepwoeTe TNV EMS.

OL xpioTeg Ba MPEMEL va TNPOUV EMIGNG TUXOV VOULKEG AMALTACELG TTOU LGXVUOLV GTH XWPaA Toug, Kabwg Kat Toug
KAVOVEG LYLELVIG TLOU LOXUOUV GTO VOGOKOMELO | TNV KALVLKA.

AuTO WoYUEL 1BiWg 600V aPpopd TIG TPOGHETEG AMALTICELG YLA TNV adPavomoincn Twv mpiov.

AIAPKEIA Z€H2

Ta mpolovTa €xouv oxedlaoTel yla HeYAAO aplBuo KUKAWY
arnooTelpwong. Ta UAKA TIOL ¥XpNoLPoTIoLoLVTAL yla TNV
KQATAOKELH TOLG £X0LV ETUAEYEL aAvaAOYwG. QOTOOO, UE KAaBe
VEQ TIPOETOLHAOLA yia TN XPNOoN, Ol BEPULIKEG KAl XNULKEG
KaTamovnoeLg Ba odnyrnoouy og yRpavon Twy TPOLOVTWV.

AVTIKABLOTATE TAVTA TA TPOLOVTA TIOU TIAPOUCLAlouV
evOel&elg (PBOPAG N TTPWLUNG LTIORABULONG, AVEEAPTNTA ATIO
TOV apLBPO KUKAWY AMOOTE{PWONG TIOL LUTIOAE(TOVTAL.

1 Epe&ng Ba avapepovTal WG «mpolovTas.

@ MHN ekBeTeTe Ta mpolovTa oe BepUoKpacia avw Twv
138 °C.

Ol xelpohaBeg EMS dev mpemel va Autaivovratl r va
ekT{BevTal pe AAAOV TPOTO O EAALO APEOA ) EPPEDA.

Aldpkela ¢wnge : BA. T 0dnyieg xprong Tou mpolovToc.



2YMBOAA

Mpoocoxn / Kivduvog - Kivduvog LAIKNAC nuLac n

AvaTpeETE OTO €YXELPLDLO 0DNYLWV

TPALUATIOUOV

0 AdBeTe LTIOYN - XPHOLUEG TPOCBETEG TIANPOPOPLES KaL ATooTELPWOLLO og Bepuokpaocia eweg 135 °C oe
OULLBOVLAEC QUTOKALOTO

@ AnayopeveTal [ | KataAANAo yia BeppLKT armoAupaven

@Anawoopevoc XPOVOG - ZUVTOHOYPApLEG TOU

Na popdTe HEOA ATOHLKAG MPooTaotag xpnotgotoovvTat: min (Aemrd), s (5euTEpOAETTA)

AIAAIKAZIATIA SXETIKA MPOIONTA IMOY ANAMEPONTAI TH ZEAIAA 3

O1MPOETOIMAZTE 02 KAGAPIZTE 03 ANOAYMANETE 04 STEFNQXTE OSEAEF=ZTE 06 2YZKEYAITE 07 ANOZTEIPQZTE 08 AMOGHKEYZTE

O1MPOETOIMAZTE

YT0 onueio Xprong: Auéowg peTda Tn Bepameia Tou aoBevolg, EEMAUVETE TN YPAUUN AUAOL(WY) TNG XELPOAABNG/TOU
€PpYaAeiov pe KpLuo vepo Bpuong. OL TpaxeleG akabapaoleg TPEMEL va apalpouVTaL OKOUTILOVTAG TA TPOLOVTA.
Mpemel va 60Bel 1dLlaiTepn TPOCOXT 0€ PWYHES, OXIOUEC Kal duoTpooLTa onuela.

TomoBeTroTe TA POLOVTA 0 KATAAANAO pAPL KATA TN HETAPOPA TOUG OTNV TEPLOXN EMAVETEEEPYAOLAG, YIQ TNV AMOPUYN
TUXOV ¢NULAG OTa TPOLOVTA KAl HOALVONG OTO TIEPLBAAAOV Kal TA ATOWA TIOL CUPPETEXOLY 0T dladlkacia emavenegepyaciag.

MpaypaToroleite mavToTe anoppagn TnG xetpoAaBng AIRFLOW® kat PERIOFLOW® amd Tn okovn Kal EAEYXETE €AV €XOLV
KaBapioel kat ol dVo avAol (vepou Kal okdvNng) TipLy cuvexioeTe. XpnolyomolroTe To Easy Clean?

®

n
Ta polovTa MPETEL VA ATTOCLVAPPOAOYOLVTAL, OTIWC LUTIOOELKVUETAL TTIAPAKATW:
o TuykparnTipag PIEZON®: o XelpohaBeg PIEZON®:
ApalpeDTE OTIOLOONTIOTE EYKATECOTNUEVO EPYAAELO. AQaLpEOTE OTOLOBNTIOTE EYKATECTNHEVO £PYAAELD.
ApalpeoTe TOV KOYAla Kal dlaxwpioTe TOV HIKPO AQQaLpEDTE TO KAALPUA TOU PUYXOUG Kal dlaxwpioTe Tov 0dnyo
dakTUALO O. (PWTLOPOL Kat Tov dakTVALo O.

o Epyaleia pe CombiTorque® PIEZON®:

Alaxwpiote TO epyaleio PIEZON® kat 10 CombiTorque®, aAAd
KpaTtnoTe padi kabe apx ko epyaleio kat To CombiTorque® oe 6ANn Tn
dlapKeLla TNG ¢wng Toug.

@ O KaBaplopog mMpemeL va payparononbel evrog 1T wpag aro Tn xphon.
Na popdTe pECA ATOPLKNG TIPOOTACLAG, AVAAOYa HE TOV TUTIO TNG TIPOETOLHAOLAG.

OAa Ta mpolovTa MPeNeL va kabapidovTal xelpokivnTa f auTopaTa e CUCKELN TAUONG 1 amoAbuavong. AKOAoLBHoTE TO
€EeLOIKEVPEVO KABAPLOTIKO EEAPTNUA, CUPPWVA PE TOUG OOOVTLATPLKOUG EEOTALOHOUG TTIOU BLABETETE.

H EMS cuvioTd Tn Xpron auTopaTng cuoKeung mAUong-aroAvpavong (WD) Ttov GUHHOPPWVETAL HE TO TTPOTUTIO ISO 15883,
yla BEATLOTN AMOTEAEGHATIKOTNTA KAl HEYAAUTEPN dtdpkeLla Jwng.

OL xetpohapBég EMS dev mpénet va AtmaivovTal ) va eKTiBevTal pe dAAov TpOTo o€ EAalo Apeoca ) EPHeca.

2 Me 1o Easy Clean pmopetl va xpnotgornotnOei agpociplyya vepou. 25
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02 03 04 AYTOMATOZ KABAPIZMOzZ, AMTOAYMANZH KAI ZTEFNG2MA ME
2Y2ZKEYHZ NAYZHZ-AMOAYMANZHZ

o H ouokeur mALONG-AMOAVPAVONG TIPETIEL VA CUMHOPPWVETAL JE TO TIPOTUTO ISO 15883, va dlabeTel KaTaAAnAa KaAdbla
yla Th oLYKPATNON PIKPWY TIPOTOVTWY, KABWG Kal cLUVOECELG EKTTIALONG WE BLAUETPO Tepimou 16 mm yla Tnv mpoodpTnon
OTOV QUAO TOU TIPOLOVTOG.

TomoBeTrOTE OWOTA TO TPOLOV OE £vA KATAAANAO pAPL, CLVOEOTE OAOUG TOUG QUAOUC OTLG OLVOEOELG EKTIALONG KAl
EEKLVNOTE TOV AUTOPATOTIOINUEVO KABAPLoUO.

Mpemey, emiong, va TnpouvTal oL 0dnNyleC TOL KATACOKELAOTH TNG CUCKELNG TTAVONG-ATIOAVAVONG.
AKOAOULBNOTE TPOCEKTIKA TIG 0dNYLEC TTOL TTAPEXOVTAL ATO TOV KATACKELAOTH TOUL ALAAVHATOC ATOAVLAVONG.
H akoAouBn avTopaTtomnolnuevn dladikaocia® pmopel va xpnotpomnotnBet yla Tnv enitevEn emnunedou A0 600:

® 2 renTa MpaypaTomooTe POKATAPKTIKO KABApLoPo Pe KPLOo vepo Bpuong?,
ArooTpayyigTe

® 5 remtTa KaBapioTe oToug 55 °C pe vepo Bpuong kat 0,5% dlahupaTog neodisher MediClean (Dr Weigert).
AmooTpayyi&re

™ 3 enTd ZEMAUVETE Kal EEOUDETEPWOTE PE KPUO ATILOVIOHEVO VEPO®.
AnooTpayyigre

® 2 renTd ZeMAUVETE e KPUO ATILOVIOPEVO VEPO®.
ArooTpayyigTe

O 1 remtra ExTeNEOTE BEPLKT amoAVpavon (TEALIKRA EKTTALON) UE aroviopevo vepd aToug 90 °C TOUAGXLOTOV.
AmooTpayyigre

® 20 Aentd (TouhdxLoTov) 2TEYVWOTE oToug 100 °C.

02 XEIPOKINHTOZ KABAPIZMOZ + 03 ANOAYMANZH + O4 ZTEFNGMA

H akoAouBn emikupwpevn dadikaoia EMS pmopel va xpnowomnotnBet pe r xwpig ureprxoug.

MHN xpnowomnoteite onowadnmoTte dadlkacia KaBaplopoy Pe AOUTPO UTIEPHXWYV HE TIG XELPOAAREG, KaBwe umopetl
va KATaoTpeYeL Ta mpolovTa. MpoopideTat MONO yia xpron pe Ta epyaleia kKat TOUG ouykpaTnTnPeg pivnc EMS PIEZON®.
2 meplnmTwon KaBaplopoly Pe AOUTPO LTIEPNXWY, TOTIOBETHOTE TA TMPOLOVTA O PETAAALKO KOOKLVO KAl TIPAYUATOTOLNOTE
uTtepnxnon yia 10 AemTa.

ETUKUDWOLEYO Mpotévta EMS
n Z'(ot Aladikaoia | yiakaBaplopo/ Aladikaota
P amoALpaveon
BoupToioTe TIg ouokeveg Pe dldAuvpa kabaplopol 0,5% neodisher oe amoviopevo
} ) vepo oToug 40 °C pe KaTaAAnAn paAakr BoupToa €we OTOL AMOUAKPLYBOLY OAa TA
0,5% neodish- Xwpic oNaTa opaTd LTTOAEPpATa.

er MediClean AouTpd eMs | @ la mpolovTa Pe avAoug, EEMAUVETE OAOUG TOUG QUAOUG HE €V TILOTOAL

(Dr. Weigert) | umeprywv TpotovTa 5 Pekaopou (ToTOAL Ttidaka vepou, e uBPOOTATLKN Ttieon 2 bar) ye Kpvo
deuTepOAETTA vepd Bpuonc.

™ 15 Aenta TomoBeTAGTE ToO TPOIdY oe Bldhupa 0,5% neodisher pe amoviopgvo

(10 AemTd e vePO aToug 40 °C. BeBawwbeite OTL OAOL OL QUAOL EXOLV YEHIOEL PE

uTeprnxoug) OlaAvpa Kabaptopou (XpnolpomoLnoTE pla oupLyya, av XpelddeTal).

0,5% neod- Epyaheia kat @15 EgnAOveTs Q)\ouc TOUG QUAQOQ pe eva mOTc')N q)eKaopoQ (nLOTO]\L
isher LE AoUTPG | ouykpaTnTApeC | SEUTEPOAETTA nidaka vepou, e LOPOOTATIKA Tieon 2 bar) pe KPUO ATILOVIOUEVO VEPO®.
MediClean OTEPAXWVE | pivic EMS PIE- 10 ZEMAUVETE OAOKANPO TO TMPOIOV KATW amd KpPUo TPEXOUHPEVO

. o deutepoAenta ATILOVICHEVO VEPO. ) ) ) ) )

(Dr. Weigert) ZON Y& Beppokpacia dwyariov (15—25 °C), xpnoLUOTOLOTE £Va TOTOAL AEPA (TETUECHEVOG
agpag 3 bar To JEYLOTO) YL VA OTEYVWOETE EVTEAWG TOV AUAO Kl OAOKANPO TO TPOLOY,
€WG¢ OTOL AMOPaKPLVBOUV OAA Ta KaTdAoLTa vepou (opaTd i avixveuolua).

27N GUVEXELA ATIOAUPAVETE:

To dlaAvpa ASP CIDEX® OPA mpéemel va XpnoldomoleiTal xwpic apaiwon, evrog Tng SlapKelag WS Kal anoBrnKeuong
TOU, KAl OUPPWVA PE TLC TIPOELDOTIOLOELG KAL TLG 0OONYLEG XPHONG TOU KATAOKELAOTT).

® BuBioTe mMAnpwce T0 Mpotov oe dlahvpa CIDEX® OPA oToug 20 °C TouAdyloTov. BeBaiwBeite 0TL 0AoL oL avAot
5AETITA  €Xouv yepioel ge amoAupavTiko StaAupa (XPnNOoLHOTIONOTE pla oUpLyya, av XpeLaceTal).

?)\ST[TO Ma 1o arnohupavTiko ASP CIDEX® OPA amalttouvTal CUVOALKA TPELG EKTIAUCELG: KPATHOTE TO TPOLOV TIANPWG
(kaBe BUBLOPEVO KaL XPNOLHOTIONOTE HEYAAN TTOOOTNTA’ PPECKOL VEPOU.

nAvon)

Mnv emavaxpnoldomoLeiTe TO veEPO yla TAVON 1) Yyl OMOLOVONTIOTE AAAO OKOTIO. TUXOV KATAAOLTA TOU ATMOALUAVTIKOU
evOEXETAL VA TIPOKAAECOLY OOPBAPEC TIAPEVEPYELEG.

Kaw oTeyvwoTte

Y& Beppokpaociadwpatiou (15-25 °C), XpNOLLOTOLA0TE EvaToTOA agpa (TETEOUEVOC a€Pag 3 bar To UEYLOTO) yLa VA OTEYVWOETE
EVTEAWG TOV AUAG KAl OAOKANPO TO TIPOLOV, WG OTOU AMOPAKPLYBOLY OAA Ta KATAAOLTA VEPOUL (0paTd i AVLXVELGCIUQ).

3 lNa napadetypa: Miele Professional G 7836 CD pe Miele Rack E429
4 Kpvo vepod Bpuong =16 °C+/-2°C

5 Kpuo armoviopevo vepo = 20 °C +/- 2 °C

6 la mapadetyua: Bandelin, Sonorex 1028K, 35 kHz

7 Na napadetypa: 2 yakovia (7,5 AiTpa)
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Edv umdpxouv akopa opatol AekEDEC 0TO TTPOLOV HETA ATO TOV KaBaplopo/anoAvpavon, oAOKANpn dladikacia kabaplopov/
arnoAupavong mpeTeL va enavaAngBel. Ta mpolovTa Pe opatr) ¢nuLd, 8pupPaTiopo, anoPoAidwon, dlaBpwaon f mapauoppuon
pETEL va amoppinTovTal (dev eTuTpEMETAL KaPia MepALTEPW XPHON). EAEYETE €MioNG TNV aKEPALOTNTA TWY dAKTUALWY O Kal
TA MapePBLOPATA KAL AVTIKATACTNOTE TA €AV €X0VV UTIOOTEL {NULA 1 TIAPAUOPPLION.

BepalwBeite OTL TO TMPOLOV elval eVTEAWG OTEYVO. 2e TEPITWON AViXveuong KATaAoimwy VEPOU, apalpEDTE TA
XPNOLLOTIOLWWVTAG €va THOTOAL agpa (KaBapou METIECHEVOU AEPQ). ZTEYVWOTE EVTEAWG TOV AUASG KAl OAOKANPO TO TPOLOY,
£W¢ OTOL ATOPAKPLVBOLY OAA TA KATAAOLTIA VEPOL (0paATA 1) AVLXVELTLUQ).

06 2YZKEYAZTE

MTMopoULV va anooTELPWBOoUV HOVO TA TIPOLOVTA TTOU TIPONYOUHEVWC £X0LY KABAPLOTEL KAl armoAvpavoet.

H amooTeipwon umopei va eival anoTeAeouaTikr JOVo O eVTEAWG 0TEYVA TtpolovTa. MpLv amo Tny emavacuvappoAdynon
Kal cuokevaoia, BeBalwBeiTe OTL KABE PEPOG (ECWTEPLKOL AVAOL Kal OTToLAdNTOTE ETUPAVELQ) Eival EVTEAWG OTEYVO.

MpLv amo Tnv anocTeipwarn, Ta IPolovTa Ba MPETEL va £x0uV TOTIOBETNBEel 0 KATAAANAN CLOKELAOLA ATIOCTEPWONG.

o XelpohaBeg PIEZON®:
To Tpoldv auTO TPETEL va AMOOTELPWVETAL €lTE aPoL EXEl
anocuvappoAoynBel eite agov €xelL emavacuvapuoAoynBet.

Edv mpoTwdTe va To EMavacuvapUoAOYHOeTE: MPWTA ENAVATONOBETAHOTE
Tov dakTUALO O Kal, 0Tn cLVEXELQ, TOTIOBETNOTE TOV 00NYO PWTOC PETQ
OTO KAAUPHA TOU pUYXOULG Kal BLOWOTE TO TN XELPOAART).

o ZuykparnTipag PIEZON®: o Epyaleia pe CombiTorque® PIEZON®:
(mapepPuopa) kay, oTn CLVEXELD, BIOWOTE AMAAG TOV  CombiTorque® ou SLaBETEL.

KOYAla ouykpdTnong xwpig va Tov oPpiEeTe.

JUOKELAOTE TA TPOLOVTA OAG OE UL Jovn 1 OUTAT BrKn:

* KATAAANAN yla amooTeipwaon LypNG BEPUOTNTAC PE TTPOKATEPYACLA KEVOU,

+ 0g ouppopPwon pe 1o ISO 11607-1 1 To EN 868,

+ avBekTIKA oToug 138 °C,

* KAl e emapkn dlamepatoTnTa aTPou (Tx.emineda pohd Wipak STERIKING TUMoU R43 kat R44).

07 ANOZTEIPQZTE

H arooTeipwon MPENEL va yiveTal apéowg peTa ard Tov  H dladkascia uypng BeppotTnTag pe mpokaTepyacia Kevou
KaBaplopo-amoAupavon. (aTpog) umopel va xpnowdomolnBel ye omolodnmoTe TMPOoloOV
MPETEL va QKOAOUBACETE TO HOVTEAO POPTWONG TOU EMS ouokeuddeTal oe KaTAAANAEG POVEG I OUTAEG BKEC:
%ZSTC[L amo Tov KATAoKELAOTH TOU AUTOKAUOTOU. MapdueTpoL TOL KUKAOU LYPNG BEPUOTNTAG HE TTPOKATEPYATTA

KevoU:
+ 3 (PAoELG TPOKATEPYAOLAG KEVOU
+ Tieon 3 bar®
+ Yypaoia 100%
+ EAaxiwotn Bepuokpaocia 132 °C
polovTa. . . . , . .
6 H EMS ocuvioTd va pnv XpnoLUoTIoLE(TE AMOCTELPWTEG . @ : )\SHTG,(TOU)\G,XLOTOV) Xpovog avapovig (TAMPNG KUKASG)
katnyopiac N yia emavemeEepyacia Twv XELPOAABWYV O20rema (Touhdx0TOV)3 18 yviwpa
PIEZON®, ekToC av meplhapBdvovTal KUKAOL OTEYVWUATOG Ol xprjoTeg mpemet va dlacpaiidovv OTL oL dladikacieg
Olapkelag TouvAaxlotov 20 Aemrwy. H OldpKela ¢wnG TG  €MAvENEESPYAOLAC, CUUTIEPIAAUBAVOUEVWY TWYV TTOPWY, TWV
xelpoAapnc PIEZON® umopet va pelwBet. UALKWY Kal TOU T(POCWTILKOU, eival EMAPKELS yia TNV emiTevEn
H uypr) BepULKR AMOOTEIPWON TWVY TPOIOVTWY TEETEL va  TWVY ETUBUUNTWY AMOTEAEOUATWY KAl TN OlaTAPNOR TOUG
MpaypaTonoleiTal cuppwva Pe To TpoTumo 1SO 17665 kar 08 BABoG xpdvou. H emikalponoinon Tng eyKLpOTNTAG TWV
OE CUPHOPPWON HE TIG ATIALTACELG TNC AVTIOTOLXNG XWPAC. Sladlkaolwy enavenetepyaoiac anoTeAel euBuvn TOL XPNOTN.

MHN vrepBaiveTe Tn Beppokpacia anooTelpwong Twv
138 °C kat Tov xpovo mapapoving Twy 20 AeTTwV.

MH xpnotgomoleite OladlkaoieG amMOOTEPWONG HE
Bepud agpa Kat padlocuLXVOTNTEG: KATAOTPEPOLV Ta

08 ANMOBHKEYZTE

0 ATIOBNKEVOTE TA ATOCTELPWHEVA TIPOLOVTA o Beppokpacia ewc 40 °C oe:
* OTEYVO,

+ KaBapo,

* KAl amaAAaypevo amod oKovn epLBAAAoV.

8 ATOALTN Ttieon
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ANTES DE USAR

Lea atentamente estas Instrucciones de funcionamiento,
ya que explican todos los detalles y procedimientos mas
importantes. Preste especial atencion a las precauciones de
seguridad.

Conserve siempre estas instrucciones a mano.

Estas instrucciones solo se aplican al equipo con el que
fueron entregadas.

Para evitar dafios personales o materiales, respete las directivas
y los simbolos correspondientes.

Estas instrucciones siguen las recomendaciones del RKI Robert
Koch Institut, Alemania.

Notese que la version en inglés de este manual es la original
de la que parten las traducciones. En caso de discrepancias, la
version vinculante es la inglesa.

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE DISPOSITIVOS Y CABLES DEL MANGO

Las siguientes instrucciones han sido validadas para todos los productos reutilizables' de los equipos dentales EMS. Es

responsabilidad del procesador garantizar que el procesamiento, tal como se realiza realmente con el equipo, los materiales
y el personal de la instalacion de procesamiento, logre el resultado deseado. Esto requiere la validacion o la validacion y
la supervision de rutina del proceso. Del mismo modo, cualquier desviacién por parte del procesador de las instrucciones

proporcionadas debe evaluarse adecuadamente para determinar la eficacia y los posibles efectos adversos.

Equipos AIRFLOW®
y PIEZON®

Handy
su unidad

INTRODUCCION

Kit PIEZON® Kit en

LIMPIARY DESINFECTAR

Use una toallita de limpieza y desinfeccion (menos del
35 % de alcohol) que cumpla con las normas aplicables
en el pals.

EMS recomienda el uso de cualquiera de los siguientes
productos:

- Toallitas CleanWipes, IC-100 o PlastiSept Eco de
ALPRO MEDICAL GmbH

- Toallitas desinfectantes de superficies Micro-Kleen3™
de Micro-Scientific

Siga cuidadosamente las instrucciones
proporcionadas por el fabricante de las toallitas.

NO USE toallitas CaviWipes ™ o Advantaclear. Dafia
los productos de EMS.

EMS recomienda cumplir con los procedimientos de limpieza,
desinfeccion, embalaje para esterilizacion y esterilizacion de
acuerdo con la norma ISO 17664.

Informe siempre de los acontecimientos adversos
relacionados con el reprocesamiento del equipo directamente
a EMS.

Los productos se deben limpiar, desinfectar vy, si
corresponde, esterilizar antes del primer uso. No vuelva a
procesar los productos por encima del nimero autorizado
de ciclos de esterilizacion. Para reemplazarlos, consulte la
seccion «Vida util» de estas instrucciones.

Deben respetarse las concentraciones y los tiempos de
contacto especificados por el fabricante del agente de limpieza
y desinfeccion.

Recuerde que no se debe realizar la esterilizacion a menos
qgue se limpien y desinfecten primero los componentes de
ensamblaje.

Si alguna parte de estas instrucciones no esta clara o parece
ser inadecuada, no dude en ponerse en contacto o informar a
EMS.

o Los usuarios también deben cumplir los requisitos legales aplicables en su pais, asi como las normas de higiene vigentes

en el hospital o la clinica.

Esto se aplica especialmente en relacion con los requisitos adicionales para la inactivacion de priones.

VIDA UTIL

Los productos se han disefiado para un gran nimero de ciclos
de esterilizacion. Los materiales utilizados en su fabricacion
se seleccionaron en consecuencia. Sin embargo, con cada
nueva preparacion para el uso, las tensiones térmicas y
qguimicas dardn como resultado el envejecimiento de los
productos.

Reemplace siempre los productos que presenten signos
de desgaste odegradacion temprana, independientemente
del niumero de ciclos de esterilizacion que no se hayan
utilizado.

1 Enlo sucesivo, «productos».

@ NO exponga los productos a temperaturas superiores a
138 °C.

Los mangos de EMS no deben lubricarse ni exponerse de
ningun otro modo a aceites, ya sea de forma directa o indirecta.

Vida util: consulte las instrucciones de uso del producto.



SiIMBOLOS

Precaucion/Peligro - Riesgo de dafios materiales o lesiones Consulte el manual de instrucciones

Esterilizable en el autoclave a una temperatura
maxima de 135 °C
@ Prohibido R | Adecuado para la desinfeccion térmica

@Tiempo requerido - Abreviaturas utilizadas: min
(minuto); s (segundo)

0 A tener en cuenta - Informacién adicional Gtil y consejos

Usar equipos de proteccion individual.

PROCESO PARA LOS PRODUCTOS RELACIONADOS MENCIONADOS EN LA PAGINA 3

01 PREPARAR 02 LIMPIAR O3DESINFECTAR O.4 SECAR OSINSPECCIONAR 06 EMBALAR 07 ESTERILIZAR 08ALMACENAR

01 PREPARAR

En el punto de utilizacion: Inmediatamente después del tratamiento del paciente, enjuague la linea del (los) conducto(s) del
mango/instrumento con agua fria del grifo. La suciedad gruesa se debe retirar limpiando los productos.

Se debe prestar especial atencidn a las grietas, hendiduras y areas de dificil acceso.

Coloque los productos en una rejilla adecuada para transportarlos al drea de reprocesamiento a fin de evitar cualquier dafio al
producto y la contaminacion del entorno y las personas involucradas en el proceso de reprocesamiento.

Realice siempre la desobstruccion del polvo del mango AIRFLOW® y PERIOFLOW® y verifique la limpieza entre ambos conductos
(aguay polvo) antes de continuar. Utilice Easy Clean?.

®

o)
Los productos deben ser desmontados como se muestra a continuacion:
o Endochuck PIEZON®: o Mangos PIEZON®:
Retire cualquier lima instalada. Retire cualquier instrumento instalado.
Retire el tornillo y separe la pequefia junta torica. Retire el capuchoén y separe la guia de luz y la junta térica.

o Instrumentos PIEZON® con CombiTorque®:

Separe el Instrumento PIEZON® y la herramienta CombiTorque® pero
mantenga cada instrumento original y la herramienta CombiTorque®
juntos a lo largo de su vida util.

@ La limpieza debe realizarse en el plazo de una hora después del uso.
Se debe usar equipos de proteccion individual segun el tipo de preparacion.

Cualquier producto debe limpiarse de forma manual o automatica mediante lavadora o desinfectadora. Siga la pieza de limpieza
dedicada de acuerdo con su equipo dental.

EMS recomienda el uso de una lavadora-desinfectadora automatica que cumpla con la norma ISO 15883 para una eficacia
y vida util 6ptimas.
Los mangos de EMS no deben lubricarse ni exponerse de ningtin otro modo a aceites, ya sea de forma directa o indirecta.

2 Se puede usar una jeringa de agua-aire con Easy Clean.
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02 03 04 LIMPIEZA, DESINFECCION Y SECADO AUTOMATICO CON LAVADO-
RA-DESINFECTADORA

o La lavadora-desinfectadora debe cumplir con la norma ISO 15883, debe tener cestas adecuadas para contener productos
pequefios y debe tener conexiones de enjuague con un didmetro de aproximadamente 16 mm para la conexién al conducto del
producto.

Coloque correctamente el producto en un soporte adecuado, conecte todos los conductos a los conectores de enjuague e inicie
la limpieza automatica.

También se deben tener en cuenta las instrucciones del fabricante de la lavadora-desinfectadora.
Siga cuidadosamente las instrucciones proporcionadas por el fabricante de la solucién desinfectante.
El siguiente proceso automatizado® se puede utilizar para alcanzar un nivel AQO de 600:

™2 min Limpie previamente con agua fria corriente.
Drenar

® 5min Limpie a 55 °C con agua corriente y solucion dental neodisher MediClean al 0,5 % (Dr. Weigert)
Drenar

® 3 min Enjuague y neutralice con agua desmineralizada fria®.
Drenar

™ 2 min Enjuague con agua desmineralizada fria®.
Drenar

™1 min Realice la desinfeccion térmica (enjuague final) con agua desionizada a una temperatura minima de 90 °C.
Drenar

® 20 min (como minimo) Secar a 100 °C.

02 LIMPIEZA MANUAL + 03 DESINFECCION + 04 SECADO

El siguiente proceso de EMS validado se puede utilizar con y sin ultrasonido.

NO utilice ningun procedimiento de limpieza de bafio de ultrasonidos con el mango: podria destruir los productos. SOLO
esta disefiado para usarse con instrumentos y sujeta limas EMS PIEZON®. En caso de limpieza por bafio de ultrasonidos,
coloque los productos en un tamiz metalico y sométalos a ultrasonidos durante 10 minutos.

Productos
Producto EMS para
. Proceso P Proceso
validado limpiar/
desinfectar
Apligue a los d|sp05|t|vos una solucién de limpieza al 0,5 % de neodisher en agua
Neodisher , . desionizada a 40 °C con un cepillo de cerdas suaves adecuado hasta que se hayan
MediClean sin bafio Todos los retirado todos los residuos visibles.
10.5% (D de ultra- productos Para productos con conductos, enjuague todos los conductos con una
al 0.5% (Dr. sonidos EMS ®15s pistola rociadora (pistola de chorro de agua, con una presion de agua
Weigert) estatica de 2 bar) con agua fria corriente.

® 15 min Coloque el producto en una solucion al 0,5 % de neodisher con agua
(10 min con desionizada a 40 °C. Asegurese de que todos los conductos estén llenos
ultrasonidos)de solucion de limpieza (use una jeringa si es necesario).
dish Enjuague todos los conductos con una pistola rociadora (pistola de
Neodisher con bafio | Instrumentos | @ 15s chorro de agua, con una presion de agua estatica de 2 bar) con agua fria
MediClean | = . : desionizada®.

de ultra- | ysujetalimas

al0,5% (Dr. sonidos EMS PIEZON® ®10s Enjuague todo el producto con agua fria desionizada.

Weigert) A temperatura ambiente (15-25 °C), use una pistola de aire comprimido (aire
comprimido, max. 3 bares) para secar completamente el conducto y todo el producto
hasta que no queden mas residuos de agua (visibles o detectables).

A continuacion desinfecte:

La solucion ASP CIDEX® OPA debe usarse sin diluir, dentro de su vida til y de almacenamiento, y siguiendo las advertencias
e instrucciones de uso del fabricante.

Sumerja completamente el producto en la solucién CIDEX® OPA a 20 °C como minimo. Asegurese de que todos los

© 5 min conductos estén llenos de solucion desinfectante (use una jeringa si es necesario).

®1min  El desinfectante ASP CIDEX® requiere un total de tres enjuagues. Mantenga el producto totalmente sumergido y use

cada :
(enjuague) una gran cantidad’ de agua fresca.

No reutilice el agua para enjuagar ni para cualquier otro propdsito. Los residuos de desinfectante pueden causar efectos
secundarios graves.

Y seque

A temperatura ambiente (15-25 °C), use una pistola de aire comprimido (aire comprimido, méx. 3 bares) para secar
completamente el conducto y todo el producto hasta que no queden mas residuos de agua (visibles o detectables).

3 Por ejemplo: Miele Professional G 7836 CD con Miele Rack E429
4 Agua fria corriente = 16 °C +/- 2 °C

5 Agua fria desmineralizada = 20 °C +/- 2 °C

6 Por ejemplo: Bandelin, Sonorex 1028 K, 35 kHz

7 Por ejemplo: 7,5 litros



05 INSPECCIONAR

Si hay manchas todavia visibles en el producto después de la limpieza/desinfeccion, se debe repetir todo el procedimiento de
limpieza/desinfeccion. Los productos con dafios visibles, astillados, desconchados, oxidados o deformados deben desecharse (no se
permite su uso posterior). Compruebe también la integridad de las juntas téricas y juntas y sustitlyalas si estan dafiadas o deformadas.

Verifique que el producto esté completamente seco. En caso de deteccion de residuos de agua, eliminelos con una pistola
de aire (aire comprimido limpio). Seque completamente el conducto y todo el producto hasta que no haya mas residuos de agua

(visibles o detectables).

06 EMBALAR

Solo se deben esterilizar los productos previamente limpiados y desinfectados.

Solo se puede realizar una esterilizacion eficaz en productos completamente secos. Asegurese de que cada pieza (conductos
internos y cualquier superficie) esté perfectamente seca antes de volver a montar y embalar.

Antes de la esterilizacion, los productos se deben colocar en un embalaje de esterilizacion adecuado:

o Mangos PIEZON®:

Este producto se debe esterilizar ya sea desmontado o vuelto a
montar.

Si prefiere volverlo a montar: vuelva a instalar la junta térica primero,
luego coloque la guia de luz en el capuchon y enrésquelo al mango.

o Endochuck PIEZON®:

Vuelva a instalar la junta tdrica pequefia y luego
enrosque suavemente el perno de retencion sin apretar.

Embale los productos con una bolsa simple o doble:

0 Instrumentos PIEZON® con CombiTorque®:

Vuelva a instalar el instrumento original con su
CombiTorque®.

+ adecuada para la esterilizacion por calor hiumedo con vacio previo,

+ en cumplimiento con la norma ISO 11607-1 o EN 868,
- resistente a 138 °C,

+y con una permeabilidad al vapor adecuada (p. €j., los rodillos planos Wipak STERIKING Tipo R43y R44).

07 ESTERILIZAR

La esterilizacion debe realizarse inmediatamente

después de la limpieza-desinfeccion.

Se debe sequir el patron de carga definido por el fabricante
del autoclave.

NO se debe superar una temperatura de esterilizacion de
138 °C y un tiempo de retencion de 20 min.

NO utilice procedimientos de esterilizacion por aire
caliente ni de esterilizacion por radio: causan la destruccion
de los productos.

EMS recomienda no utilizar esterilizadores de clase N
para reprocesar mangos PIEZON® a menos que incluyan al
menos 20 minutos de ciclo de secado. La vida util del mango
PIEZON® puede reducirse.

La esterilizacién por calor himedo de los productos se
realizara de acuerdo con la norma ISO 17665 y de acuerdo
con los requisitos respectivos del pais.

08 ALMACENAR

El proceso de calor himedo (vapor) con vacio previo se puede
utilizar con cualquier producto EMS embalado en bolsas
individuales o dobles apropiadas:

Parametros para el ciclo de calor humedo con vacio previo:
+ 3 fases de vacio previo

+ Presion de 3 bares®

+ humedad del 100 %

+ Temperatura minima de 132 °C

- () 3 min (como minimo) Tiempo de retencion (ciclo completo)
. @ 20 min (como minimo) Secar

Los usuarios deben asegurarse de que los procesos de
reprocesamiento, incluidos los recursos, los materiales y el
personal, sean capaces de llegar a los resultados necesarios
y mantenerlos en el tiempo: es responsabilidad del usuario
garantizar que la validacién de los procedimientos de
reprocesamiento se mantenga actualizada en todo momento.

o Conservar los productos esterilizados a una temperatura de hasta 40 °C en un ambiente:

* SECO,
* limpio,
+y libre de polvo.

8 Presion absoluta
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ENNE KASUTAMIST

Lugege tahelepanelikult seda kasutusjuhendit, mis selgitab Inimvigastuste ja varalise kahju valtimiseks jalgige vastavaid
olulisemaid tiksikasju ja toiminguid. Pocrake erilist tahelepanu  direktiive ja tingmarke.

ohutusnduetele. See kasutusjuhend jargib RKI - Robert Kochi Instituudi
Hoidke kasutusjuhend alati kaeparast. (Saksamaal) soovitusi.

See kasutusjuhend kehtib ainult nendele seadmetele,
mille pakendis see kaasas oli. Pidage meeles, et selle kdsiraamatu ingliskeelne versioon on

peamine, kust parinevad télked. Mis tahes lahknevuse korral on
siduv versioon ingliskeelne tekst.

SEADMETE JA OTSIKU JUHTMETE PUHASTAMINE JA DESINFITSEERIMINE

Jargmised juhised kehtivad kinnitatult kdigile EMSi hambaraviseadmete korduvkasutatavatele toodetele'. Tootleja vastutab
selle eest, et toGtlemine, mis teostatakse tegelikult seadmete, materjalide ja personali abil, saavutaks soovitud tulemuse. See
eeldab protsessi kinnitamist ja/voi kinnitamist ja rutiinset jalgimist. Samamoodi tuleks nduetekohaselt hinnata vdimalikke
tootleja tegevuserisusi vorreldes kasutusjuhendiga nende tdhususe ja voimalike kahjulike m&jude suhtes.

PUHASTAMINE JA DESINFITSEERIMINE

Kasutage puhastus- ja desinfitseerimislappe
(alkoholisisaldus vdhem kui 35%), mis vastab teie riigis
kehtivatele standarditele.

EMS soovitab kasutada Uht jargmist toodet:

— CleanWipes, IC-100 voi PlastiSept Eco Wipes ettevottelt
ALPRO MEDICAL GmbH

AIRFLOW® and Handy PIEZON®-i — Micro-Kleen3™ Surface Disinfectant Wipes ettevottelt
PIEZON®-i seadmed seadme komplekt  Micro-Scientific
Jargige tahelepanelikult pihkimislappide tootja juhiseid.

@ ARGE KASUTAGE lappe CaviWipes™ voi Advantaclear.
See kahjustab EMSi tooteid.

SISSEJUHATUS

EMS  soovitab  jargida  steriliseerimiseks ~ mdeldud Vajalik on jérgida puhastus- ja desinfitseerimisvahendi
puhastamise, desinfitseerimise ja pakendamise protseduure  tootja poolt maaratud kontsentratsioone ja kokkupuuteaegu.

vastavalt standardile ISO-17664. Pidage meeles, et steriliseerimist ei tohi teha enne, kui

Teatage seadme puhastamisega seonduvatest komplekti osad on puhastatud ja desinfitseeritud.
probleemidest otse EMS-ile.

Tooted tuleb enne esmakordset kasutamist
puhastada, desinfitseerida ja vajaduse korral steriliseerida.
Arge steriliseerige tooteid rohkem kordi kui lubatud
steriliseerimiststklite arv. Toodete véljavahetamise kohta
vaadake kdesoleva kasutusjuhendi jaotist ,Kasutusiga”.

Kui mingi osa nendest juhistest jaab segaseks vai tundub, et
juhised ei ole taielikud, siis votke julgelt EMS-iga Uhendust ja
andke sellest teada.

o Kasutajad peavad jargima kohalikus riigis kohaldatavaid oigusnoudeid ning haiglas voi kliinikus kehtivaid
hiigieeninoudeid.

See kehtib eriti taiendavate nouete kohta prioonide inaktiveerimiseks.

KASUTUSIGA

Tooted on méeldud suure hulga steriliseerimistsiiklite @ARGEhoidketooteidtemperatuuril iile 138 °C.
talumiseks. Nende valmistamiseks kasutatud materjalid

valiti sellele vastavalt. Kuid iga kasutuseks ettevalmistamise
kdigus pohjustavad termilised ja keemilised mojurid siiski
toodete vananemist.

o Vahetage seadmed alati vilja, kui neil esineb kulumist Eluaeg: vt toote kasutusjuhendit.
vOi varajast lagunemist, olenemata labimata jaanud

steriliseerimiststklite arvust.

EMS-i kasitarvikuid ei tohi maarida ega lasta neil muul viisil
oOliga otseselt vai kaudselt kokku puutuda.

1 Edaspidi ,tooted".



TINGMARGID

Ettevaatust/ohtlik — Varalise kahju vdi vigastuste oht Vaadake kasutusjuhendit
0 Pange tahele — Kasulik lisateave ja nipid Autoklaavis steriliseeritav kuni 135 °C juures
@ Keelatud LR ] Sobib kuumusega desinfitseerimiseks
Néutav aeg — Kasutatud Iihendid: min (minut);
Kandke isikukaitsevahendeid s (sekund)

LK 3 MAINITUD SEOTUD TOODETELE KEHTIV PROTSESS

01 ETTEVALMISTAMINE 03 DESINFITSEERIMINE 05 ULEVAATAMINE 07 STERILISEERIMINE
02 PUHASTAMINE 04 KUIVATAMINE 06 PAKENDAMINE 08 HOIUSTAMINE

01 ETTEVALMISTAMINE

Kasutuskohas: Vahetult parast patsiendi ravimist loputage kasiseadme/seadme valendikujoont kiilma kraaniveega. Suurem
mustus tuleb toodetelt lapiga eemaldada.

Erilist tahelepanu tuleb poorata pragudele, I6hedele ja raskesti ligipadasetavatele kohtadele.

Asetage tooted sobivale alusele, et transportida need Umbertodtlemisalale, valtimaks toote kahjustamist ning keskkonna ja
Umbertdotlemisprotsessiga seotud inimeste saastumist.

Enne tootlemist tlihjendage alati AIRFLOW® ja PERIOFLOW®kZsiseade pulbrist ja kontrollige selle valendikkude (vee ja pulbri)
puhtust. Kasutage vahendit Easy Clean?.

®

voi
Tooted tuleb lahti vGtta nii, nagu allpool on naidatud:
o PIEZON® Endochuck: o PIEZON®-i kasiseadmed:
Eemaldage paigaldatud viilid. Eemaldage koik paigaldatud instrumendid.
Eemaldage kruvi ja eraldage vaike O-réngas. Eemaldage otsik ja eraldage valgusjuhik ja O-réngas.

o PIEZON®-i CombiTorque'iga instrumendid®

Eraldage PIEZON®-i instrument ja CombiTorque® kuid hoidke
alginstrument ja CombiTorque® koos terve nende kasutusea jooksul.

@ Puhastamine tuleb ellu viia 1 tunni jooksul parast kasutamist.
Kandke isikukaitsevahendeid vastavalt ettevalmistuse tlibile.

K&ik tooted tuleb puhastada kasitsi voi automaatselt pesuri voi desinfitseerimisseadmega. Jargige hambaraviseadmete
kasutusjuhendi puhastamist kasitlevat osa.

EMS soovitab optimaalse efektiivsuse ja kasutusea tagamiseks kasutada ISO-15883 nouetele vastavat automaatset pesur-
desinfitseerijat (PD).

EMS-i kasitarvikuid ei tohi maarida ega lasta neil muul viisil 6liga otseselt voi kaudselt kokku puutuda.

2 Easy Cleaniga voib kasutada 6hu-veesdistalt.
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02 03 04 AUTOMAATNE PUHASTAMINE, DESINFITSEERIMINE JA KUIVATAMINE
PESUR-DESINFITSEERIJAGA

o Pesur-desinfitseerija peab vastama standardile ISO 15883, sellel peavad olema sobivad korvid vaikeste toodete hoidmiseks
ja loputusiihendused I&bimddduga umbes 16 mm toote valendiku kilge kinnitamiseks.

Asetage toode digesti sobivasse raami, ihendage kéik valendikud loputusklemmidega ja alustage automaatset puhastamist.
Samuti tuleb jargida pesumasina/desinfitseerija tootja juhiseid.
Jargige hoolikalt desinfitseerimislahuse tootja juhiseid.

A0 taseme 600 saavutamiseks saab kasutada jargmist automatiseeritud protsessi®:

™2 min Loputage kilma kraaniveega*.
Eemaldage liigne vesi
® 5min Puhastage temperatuuril 55 °C kraanivee ja 0,5% puhastusvahendiga Neodisher MediClean Dental

(Dr Weigert) lahusega.
Eemaldage liigne vesi

® 3 min Loputage ja neutraliseerige kiilma demineraliseeritud veega®.
Eemaldage liigne vesi
™2 min Loputage kilma demineraliseeritud veega®.
Eemaldage liigne vesi
™1 min Viige labi kuumusega desinfitseerimine (16plik loputus) deioniseeritud veega vahemalt 90 °C juures.

Eemaldage liigne vesi
® 20 min (vahemalt) Kuivatage 100 °C juures.

02 MANUAALNE PUHASTAMINE + 03 DESINFITSEERIMINE + 04 KUIVATAMINE

Jargmist kinnitatud EMS-i protsessi saab kasutada ultraheliga ja ilma.

ARGE kasutage ultrahelivanni puhastamise protseduuri kdsiseadetega: see voib tooteid havitada. See on mdeldud
kasutamiseks AINULT koos EMS PIEZON®-i instrumentide ja viilihoidikutega. Ultrahelivanni puhastamise korral asetage tooted
metallsdelale ja laske 10 minutit ultraheli.

Puhastatavad /

Kinnitatud Protsess desinfitseeri- Protsess
toode tatavad EMS-i
tooted

05% puhas- Puhastage seadmeid 0,5% puhastusvahendi Neodisher deioniseeritud vesilahusega
2% punas temperatuuril 40 °C sobiva pehmete harjastega harjaga, kuni k&ik ndhtavad jaégid on
tusvahend iIma ultra- | kaik EMS-i | €emaldatud.

Neodisher kT it tooted Valendikuga toodete puhul loputage ké&ik valendikud pihustuspUstolisse
MediClean | N€'vannita oote ®15s (veejoaga plstol, staatilise veerdhuga 2 baari) pandud kilma

. kraaniveega.
(Dr. Weigert) ™15 min Asetage toode 05% puhastusvahendi Neodisher lahusesse

(10 min ilma deioiniseeritud veega temperatuuril 40 °C. Veenduge, et koik valendikud
ultrahelita)  on puhastuslahusega téidetud (vajadusel kasutage sistalt).

0,5% puhas- EMS PIE- © Loputage koik valendikud pihustuspUstoliga (veejoaga pustol, staatilise
tusvahend ultrahe- ZON®-i in- 155 veerdhuga 2 baari), mis on téidetud kiilma deioniseeritud veega®.
I\N/Iiz(ij(ljgaer: livannigas | strumendidja |®10s Loputage kogu toodet kiilma jooksva deioniseeritud veega.

(Dr. Weigert) viilihoidikud | Toatemperatuuril (15—25 °C) kasutage valendikuja kogu toote téielikuks kuivatamiseks

‘ 9 CN)hﬁJpUStOht (surudhk, max 3 baari), kuni veejaéke (nahtavaid voi tuvastatavaid) enam
eiilmu.

Seejarel desinfitseerige:

ASP CIDEX®-i OPA lahust tuleb kasutada lahjendamata, kasuliku ja sailivusaja jooksul ning vastavalt tootja hoiatustele ja
kasutusjuhendile.

Kastke toode taielikult CIDEX® OPA lahusesse minimaalselt 20 °C juures. Veenduge, et k&ik valendikud oleksid

©5min desinfitseerimislahusega taidetud (vajadusel kasutage sistalt).

®1min  ASP CIDEX® OPA desinfitseerimisvahendi puhul on vajalik ellu viia kolm loputuskorda: hoidke toodet taielikult

I(Ie%?uskord) sukeldatuna ja kasutage suures koguses’ varsket vett.

Arge korduvkasutage vett loputamiseks vdi muuks otstarbeks. Desinfektsioonivahendi jaagid véivad pohjustada tdsiseid
korvaltoimeid.

Ja kuivatamine

Toatemperatuuril (15—25 °C) kasutage valendiku ja kogu toote taielikuks kuivatamiseks dhupistolit (surudhk, max 3 baari), kuni
veejadke (nahtavaid voi tuvastatavaid) enam ei ilmu.

3 Naide: Miele Professional G 7836 CD koos Miele Rack E429
4 Kilm kraanivesi =16 °C +/- 2 °C

5 Kilm demineraliseeritud vesi = 20 °C +/- 2 °C

6 Naide: Bandelin, Sonorex 1028 K, 35 kHz

7 Naide: 2 gallonit



05 ULEVAATAMINE

Kui parast puhastamist/desinfitseerimist on tootel ndhtavad plekid, tuleb kogu puhastus-/desinfitseerimisprotseduuri korrata.
Nahtavate kahjustustega, tiikke/helbeid eritavad, korrosiooniga ja deformeerunud tooted tuleb kérvaldada (edasine kasutamine ei
ole lubatud). Kontrollige ka O-réngaste ja tihendite terviklikkust ning asendage kahjustunud voi deformeerunud osad.

Veenduge, et toode oleks taielikult kuiv. Veejaakide avastamisel eemaldage need dhupistoli abil (puhas surudhk). Kuivatage
valendikku ja tervet toodet nii kaua, kuni enam ei leidu nahtavaid ega tuvastatavaid jaake.

06 PAKENDAMINE

Steriliseerida tohib ainult varem puhastatud ja desinfitseeritud tooteid.

Steriliseerimine on tulemuslik ainult taielikult kuivade toodete puhul. Veenduge, et iga osa (sisemised valendikud ja kdik
pinnad) oleksid enne kokkupanekut ja pakendamist téiesti kuivad.

Enne steriliseerimist tuleb tooted paigutada sobivasse steriliseerimispakendisse.

o PIEZON®-i kasiseadmed:
Toodet tuleb steriliseerida kas lahti voi uuesti kokkupandud olekus.

Kui eelistate uuesti kokkupandud olekut: paigaldage esmalt O-réngas,
seejarel asetage valgusjuhik otsikule ja kruvige see kasiseadmele.

0 PIEZON® Endochuck: a PIEZON®-i CombiTorque'iga instrumendid®
Paigaldage kdigepealt véike O-réngas (tihend) ja Paigaldage  alginstrumendid  CombiTorque'iga
keerake kinnituspolt rnalt kinni. tagasi®.

Pakendage oma tooted the- voi kaheosalistesse pakenditesse:

* sobib niiske soojusega eelvaakum-steriliseerimiseks;

+ vastab standardile ISO-11607-1 vdi EN-868;

« vastupidav 138 °C juures;

* piisava auru labilaskvusega (nt Wipak STERIKINGi rullid, tilbid R43 ja R44).

07 STERILISEERIMINE

Steriliseerimine tuleb teha kohe pérast puhastamist/ Eelnevalt niisket soojust (auru) voib kasutada iga EMS-i
desinfitseerimist. tootega, mis on pakitud sobivatesse lihe- voi kaheosalistesse

Tulebjargidaautoklaavitootjapooltmaaratud laadimismustrit. pakenditesse:

ARGE liletage steriliseerimistemperatuuri 138 °C ja
20 min hoidmisaega.

Eelvaakumi niiske soojuststikli parameetrid:

+ 3 eelvaakumfaasi

+ RO&hk 3 baari®

+ 100% niiskus

+ Minimaalne temperatuur 132 °C

- (¥ 3 min (minimaalne) Hoidmisaeq (taistsiikkel)

+ (20 min (minimaalne) kyivatamine

ARGE kasutage kuuma 8hu steriliseerimist ja kiirgusega
steriliseerimist, sest need rikuvad tooteid.

EMS soovitab mitte kasutada PIEZON®-i kasiseadmete
imbertootlemiseks N-klassi sterilisaatoreid, valja
arvatud juhul, kui need sisaldavad vahemalt 20-minutilist

kuivatustsiklit. PIEZON®-i kasiseadme kasutusiga saab Kasutajad peavad tagama, et Umbertodtlemisprotsessid,
lihendada. sealhulgas ressursid, materjalid ja personal, saavutaksid
Toodete niiske kuumsteriliseerimine tuleb teha vastavalt soovitud ja pusivaid tulemusi ja: kasutaja vastutab selle eest,
ISO-17665 nduetele ja vastavate riikide nduetele. et Umbertootlemisprotseduuride  kinnitamine oleks alati
ajakohane.

08 HOIUSTAMINE
o Hoidke steriliseeritud tooteid temperatuuril kuni 40 °C kohas, mis on:
« kuiv,
* puhas,

+ ja tolmuvaba.

8 Absoluutne rohk
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ENNEN KAYTTOA

Lue nama kayttoohjeet huolella, sillda ne selittavat kaikki
tarkeimmat tiedot ja menettelytavat. Kiinnitd huomiota
erityisesti varotoimiin.

Pida nama ohjeet aina saatavilla.

Nama ohjeet koskevat vain laitteita, joiden mukana ne
toimitettiin.

Henkilo- ja materiaalivahinkojen valttdmiseksi on noudatettava
vastaavia direktiiveja ja symboleja.

Nama ohjeet noudattavat suosituksia, jotka on laatinut RKI,
Robert Koch -instituutti Saksassa.

Huomaa, ettd taman oppaan kaannokset
englanninkieliseen versioon,  joten
englanninkielinen teksti on sitova versio.

perustuvat
eroavaisuuksissa

LAITTEIDEN JA KASIKAPPALEIDEN JOHTOJEN PUHDISTUS JA

DESINFIOINTI

Seuraavat ohjeet on vahvistettu kaikille uudelleen kaytettaville'! EMS-hampaidenhoitotuotteille. Kasittelijan vastuulla on
varmistaa, etta kéasittelylaitoksessa olevan laitteiston, materiaalien ja henkildston avulla suoritettu kasittely saavuttaa halutun
tuloksen. Tama edellyttaa prosessien vahvistusta ja/tai vahvistusta ja rutiiniseurantaa. Kaikki kasittelijan tekemat poikkeamat
tulee arvioida tehokkuuden ja mahdollisten haittavaikutusten osalta.

AIRFLOW®- ja
PIEZON®-laitteet

Handy
sarja

ALUKSI

Laitteen PIEZON®-

PUHDISTUS JA DESINFIOINTI

Kayta puhdistus- ja desinfiointipyyhkeita (alkoholia alle
35 %), jotka tayttavat maassasi sovellettavat standardit.

EMS suosittelee kayttamaan joko

— CleanWipes-, IC-100- tai PlastiSept Eco -pyyhkeit3,
joiden valmistaja on ALPRO MEDICAL GmbH

— Micro-Kleen3™  Surface  Disinfectant
-pyyhkeitd, joiden valmistaja on Micro-Scientific.

Wipes
Noudata tarkasti pyyhkeiden valmistajan antamia
ohjeita.

ALA kdyta CaviWipes™- tai Advantaclear-pyyhkeita.
Se vahingoittaa EMS-tuotteita.

EMS suosittelee, ettd puhdistuksessa, desinfioinnissa,
sterilointia varten pakkaamisessa ja sterilointimenettelyssa
noudatetaan standardia ISO 17664.

lImoita laitteen uudelleen kasittelyyn
haittatapahtumista aina suoraan EMS-yhtidlle.

liittyvista

Ennen kayttoa tuotteet on puhdistettava, desinfioitava
ja tarvittaessa steriloitava. Ald kasittele tuotetta uudestaan
yli sallittujen sterilointisyklien mé&aran. Vaihdon osalta on
katsottava naiden ohjeiden osaa "Kayttoika".

hygieniamaarayksia.

Puhdistus- ja desinfiointiaineiden valmistajan antamia
pitoisuuksia ja vaikutusaikaa koskevia ohjeita on noudatettava.

Muista, etté sterilointia ei saa tehdéa, jos kokoonpanon
komponentteja ei ole ensin puhdistettu ja desinfioitu.

Jos jokin naiden ohjeiden osa ei ole selva tai se vaikuttaa
puutteelliselta, ota yhteys EMS-yhtioon ja ilmoita asiasta.

Tama koskee erityisesti prionien inaktivoinnin lisavaatimuksia.

KAYTTOIKA

N&ma tuotteet on suunniteltu monia sterilointisykleja
varten. Niiden valmistuksessa kaytetyt materiaalit on valittu
sen mukaan. Kuitenkin jokaisen kayton valmistelusyklin
lampdrasitus ja kemiallinen stressi vanhentavat tuotetta.

Vaihda aina tuotteet, joissa on merkkeja kulumisesta tai
ennenaikaisesta heikkenemisesta riippumatta siitd, kuinka
monta sterilointisyklia on viela jaljella.

1 Jatkossa niihin viitataan termilld "tuotteet".

@ ALA altista tuotteita yli 138 °C:n lampdatilalle.

EMS-kéasikappaleita ei saa voidella tai muuten altistaa
Oljylle suoraan tai epasuorasti.

Kayttoika: katso tuotteen kayttoohjeita.



SYMBOLIT

Varo/vaara — Materiaali-/henkilévahingon vaara Katso kayttboppaasta
0 Huomaa — Hyddyllisia lisatietoja ja vinkkeja Sterilointi enintdan 135 °C:n autoklaavissa
@ Kielletty [ | Sopii lamp&desinfiointiin
Vaadittu aika — Kaytetyt lyhenteet: min (minuutti),
Kayta henkilosuojavarusteita s (sekunti)

SIVULLA 3 MAINITTUJA LIITTYVIA TUOTTEITA KOSKEVA PROSESSI
O1VALMISTELE 02 PUHDISTA O3DESINFIOI 04KUIVAA OSTARKISTA 06PAKKAA 07 STERILOI 08VARASTOI

01 VALMISTELE

Kayttopaikalla:Huuhtele hetipotilaan hoidonjalkeenkdsikappaleen/instrumentin luumenaukko (-aukot) kylmalla vesijohtovedella.
Karkea lika on poistettava pyyhkimalla tuotteet.

Erityistd huomiota on kiinnitettava rakoihin, koloihin ja vaikeapaasyisiin alueisiin.
Aseta tuotteet asianmukaiseen telineeseen, jotta ne voidaan kuljettaa uudelleenkasittelyalueelle siten, etta valtetaan tuotteen
vahingoittuminen ja ymparistoon ja uudelleenkasittelyprosessiin osallistuviin henkildihin kohdistuva kontaminaatio.

Tee aina AIRFLOW®- ja PERIOFLOW®-kasikappaleen jauheavaus ja tarkista ennen jatkamista, ettd molemmat luumenreitit (vesi
ja jauhe) ovat avoimia. Kayta Easy Cleania®.

®

tai
Tuotteet tulee purkaa seuraavasti:
o PIEZON® Endochuck: 0 PIEZON®-kasikappaleet:
Irrota kaikki asennetut terat. Irrota kaikki asennetut instrumentit.
Irrota ruuvi ja erota pieni O-rengas. Irrota karkitulppa ja erota valo-ohjain ja O-rengas.

o PIEZON®-instrumentit ja CombiTorque®:

Erota PIEZON®-instrumentti ja CombiTorque® mutta pida jokainen
alkuperaisinstrumentti ja CombiTorque® yhdessa koko niiden kayttoian.

@ Puhdistus on suoritettava tunnin sisalla kaytosta.
Kayta valmisteen mukaisia henkildsuojaimia.

Kaikki tuotteet on puhdistettava kasin tai automaattisesti pesu- tai desinfiointilaitteessa. Noudata vastaavaa puhdistusosiota
kaytossa olevien hammashoitovalineiden mukaan.

EMS suosittelee 1SO 15883 -standardin mukaisen automaattisen pesu- ja desinfiointilaitteen (WD) kayttoa optimaalisen

EMS-kasikappaleita ei saa voidella tai muuten altistaa 6ljylle suoraan tai epasuorasti.

2 Easy Cleanin kanssa voi kayttaa ilma-vesiruiskua
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02 03 04 PUHDISTA, DESINFIOI JA KUIVAA AUTOMAATTISESTI PESU- JA
DESINFIOINTILAITTEESSA

o ISO 15883 -standardin mukaisessa pesu- ja desinfiointilaitteessa taytyy olla sopivat korit pienille tuotteille ja halkaisijaltaan
noin 16 mm:n huuhteluliitannat liitettavaksi tuotteen luumenaukkoon.

Aseta tuote hyvin sopivalle hyllylle, kytke luumenaukot huuhteluliitimiin ja kdynnista automaattinen puhdistus.

Pesu- ja desinfiointilaitteen valmistajan ohjeita on ehdottomasti noudatettava.

Noudata tarkasti desinfiointiliuoksen valmistajan ohjeita.
Seuraavaa automaattiprosessia® voidaan kayttaa A0-tason 600 saavuttamiseksi:

Esipuhdista kylmalla vesijohtovedella*.
Valuta.
Puhdista 55 °C:n lampdiselld vesijohtovedellad ja 0,5-prosenttisella neodisher MediClean Dental
(Dr. Weigert) -liuoksella.

Valuta.
Huuhtele ja neutraloi kylmalla demineralisoidulla vedella®.
Valuta.
Huuhtele kylmalla demineralisoidulla vedell&®.
Valuta
Suorita lampddesinfiointi (loppuhuuhtelu) ionittomalla vedella vahintasn 90 °C:ssa.
Valuta.

™ 20 min (vahintaan) Kuivaa 100 °C:ssa.

® 2 min
® 5 min

® 3 min
® 2 min

®1 min

02 MANUAALINEN PUHDISTUS +

03 DESINFIOINTI + 04 KUIVAUS

Seuraavaa vahvistettua EMS-prosessia voidaan kayttaa ultradganen kanssa ja ilman sita.

ALA kéyté ultradanikylpya kasikappaleille: se voi rikkoa tuotteet. Se on tarkoitettu kaytettavaksi VAIN EMS PIEZON®
-instrumenteille ja -viilanpidikkeille. Jos puhdistukseen kaytetdan ultradanikylpya, tuotteet asetetaan metallisiivilaan ja niita

puhdistetaan ultradanelld 10 minuuttia.

Puhdistettavat/

(Dr. Weigert)

Varm)stteettu Prosessi desinfioitavat Prosessi
EMS-tuotteet
Harjaa laitteita puhdistusliuoksessa, jossa on 0,5 % neodisheria ja 40 °C:n [ampJista
0,5-prosentti- ionitonta vetta, sopivalla pehmealla harjalla, kunlnes kaikki nakyva lika on poistettu.
nen neodish- ilman ul- kaikki Jos tuotteessa on luumenreittejd, huutele ne spraypistoolilla
. e . ®155 (vesisuihkupistooli, staattinen veden paine 2 baaria) ja kylmalla
er MediClean | tradanikylpyd | EMS-tuotteet hanavedells.

(Dr. Weigert) ® 15 min Laita tuote liuokseen, jossa on 0,5 % neodisherid ja 40 °C:n lampdista
(10 min ionitonta vettd. Varmista, ettd kaikki |luumenaukot tdyttyvat
ultraaznelld) puhdistusliuoksella (kéyta tarvittaessa ruiskua).

0,5-prosent- © Huuhtele kaikki  luumenreitit ~ spraypistoolilla  (vesisuihkupistooli,

tinen neod- ul- EMS PIEZON® 16s staattinen veden paine 2 baaria) kylmalla, ionittomalla vedella.®

isher tragénikyl- | -instrumentitja | ()10 Huuhtele koko tuote kylmé&ssa juoksevassa ionittomassa vedessa.
MediClean | vynkanssa® | -viilanpidikkeet

Kuivaa huoneenlammdssé (156-25 °C) ilmapistoolilla (paineilma, enintédén 3 baaria)
luumenaukko ja koko tuote téysin kuivaksi, jotta vesijagamié ei jaa (nakyvia tai muuten
havaittavia).

Sen jalkeen desinfiointi:

ASP CIDEX® OPA -liuosta taytyy kayttaa laimentamattomana, noudattaen valmistajan varoituksia ja kayttoohjeita, eika liuos
saa olla kaytto- tai sailytysajaltaan vanhentunutta.

® 5 min
® 1 min

(jokainen
huuhtelu)

Ala kayta

sivuvaikutuksia.

Ja kuivaa

Upota tuote kokonaan CIDEX® OPA -liuokseen, jonka lampdtila on vahintaan 20 °C. Varmista, etta kaikki luumenit
tayttyvat desinfiointiaineliuoksella (kéyta tarvittaessa ruiskua).

ASP CIDEX® OPA -desinfiointiaine vaatii yhteensa kolme huuhtelua: pida tuote tdysin upotettuna ja kayta runsaasti’
raikasta vetta.

vetta uudestaan huuhteluun tai muuhun tarkoitukseen. Desinfiointiaineen jaamat voivat aiheuttaa vakavia

Kuivaa huoneenlammdssa (15—-25 °C) ilmapistoolilla (paineilma, enintdén 3 baaria) luumenaukko ja koko tuote taysin kuivaksi,
jotta vesijaamia ei jaa (nakyvia tai muuten havaittavia).

3 Esimerkiksi: Miele Professional G 7836 CD ja Miele-teline E429
- ¢

4 Kylma vesijohtovesi = 16 °C +/-2

5 Kylmé& demineralisoitu vesi = 20 °C +/-2 °C
6 Esimerkiksi: Bandelin, Sonorex 1028K, 35 kHz
7 Esimerkiksi: 7,5 litraa



05 TARKISTA

Jos tuotteessa on vield tahroja puhdistuksen/desinfioinnin jélkeen, koko puhdistus/desinfiointimenettely on suoritettava
uudelleen. Sellaiset tuotteet, joissa on vaurioita, lohkeamia, korroosiota tai muodonmuutoksia, taytyy havittaa (kayttéa ei saa
jatkaa). Tarkista, ettd O-renkaat ja tiivisteet ovat kunnossa: vaihda, jos ne ovat vahingoittuneet tai niisséd on muodonmuutoksia.

Varmista, ettd tuote on taysin kuiva. Jos huomaat vesijaamia, poista ne ilmapistoolilla (puhdasta paineilmaa). Kuivaa
luumenvayla kokonaan ja koko tuote, kunnes vesijaamia ei enaa ole (nakyvia tai havaittavia).

06 PAKKAA

Vain aiemmin puhdistetut ja desinfioidut tuotteet saa steriloida.
Tehokas sterilointi on mahdollista vain taysin kuiville tuotteille. Varmista, etta kaikki osat (sisaluumeni ja kaikki pinnat) ovat

kuivia ennen kokoamista ja pakkaamista.

Ennen sterilointia tuotteet on pakattava sopiviin sterilointipakkauksiin.

o PIEZON®-kasikappaleet:
Tama tuote tulee steriloida joko purettuna tai uudelleen koottuna.

Uudelleen koottuna: asenna ensin O-rengas takaisin, aseta sitten
valo-ohjain karkitulppaan ja kierra se kiinni kasikappaleeseen.

0 PIEZON® Endochuck:

asenna ensin O-rengas (tiiviste) takaisin, kierra sitten
varovasti kiinnityspultti, mutta ala kirista.

Pakkaa tuotteet yksittais- tai kaksoispusseihin:

* Sopii esityhjicta ja kosteaa lampda kayttavaan sterilisointiin.
* Yhteensopiva standardin ISO 11607-1 tai EN 868 kanssa.

+ Kestaa vahintaan 138 °C.

07 STERILOI

Sterilointi tulee suorittaa heti puhdistuksenja desinfioinnin
jalkeen.

Autoklaavin valmistajan ilmoittamaa latausmenettelyd on
noudatettava.

ALA ylita sterilointilampétilaa 138 °C ja 20 minuutin
pitoaikaa.

ALA kéyta kuumaa ilmasterilointia ja radiosterilointia: ne
tuhoavat tuotteet.

EMS suosittelee, etta PIEZON®-kasikappaleita ei kasitella
luokan N sterilisaattoreilla, ellei kasittelyyn sisally vahintaan
20 minuutin kuivaussyklia. PIEZON®-kasikappaleen kayttoika
voi lyhentya.

Kosteaa kuumuutta kayttava sterilointi on tehtava noudattaen
standardia ISO 17665 ja kyseessa olevan maan vaatimuksia.

08 VARASTOI

o Sailyta steriloituja tuotteita enintédan 40 °C:n lampotilassa
+ kuivassa

* puhtaassa

* polyttdmassa ymparistossa.

8 Absoluuttinen paine

0 PIEZON®-instrumentit ja CombiTorque®:

asenna alkuperainen instrumentti ja CombiTorque®
takaisin.

Esityhjiotad ja kuumaa kosteutta (hoyryd) kayttdvaa prosessia
voi kayttaa kaikkien EMS-tuotteiden kanssa, jotka on pakattu
sopivaan yksittaispussiin tai kaksoispussiin:

Esityhjiota ja kuumaa kosteutta kayttavan syklin parametrit:

+ 3 esityhjidvaihetta

+ paine 3 baaria®

+ Kosteus 100 %

+ vahimmaislampatila 132 °C

-+ (M3 min (minimi) pitoaika (taysi sykli)

» (D20 min (Minimi)  kuivaus.

Kayttajienonvarmistettava, etta uudelleenkasittelyprosessit,
mukaan lukien resurssit, materiaalit ja henkilosto, pystyvat
saavuttamaan vaaditut tulokset ja pitdmaan ne ylla ajan mittaan:
kayttaja on vastuussa siitd, ettd uudelleenkasittelyprosessien
validointi pidetaan ajan tasalla.
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AVANT UTILISATION

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi : il regroupe
l'ensemble des informations et procédures essentielles.
Veuillez accorder une attention particuliere aux mesures de

Pour éviter toute blessure ou tout dommage matériel, veuillez
respecter les directives et symboles correspondants.

Ce mode d'emploi suit les recommandations de I'Institut Robert

securite. Koch (RKI), Allemagne.

Conservez toujours ce mode d'emploi a portée de main.

Les traductions dans ce manuel sont basées sur sa version
anglaise. Ainsi le texte en anglais fera référence en cas de

divergence.

NETTOYAGE ET DESINFECTION DES DISPOSITIFS ET DES CORDONS DE
PIECES A MAIN

Les instructions suivantes ont été validées pour tous les produits réutilisables' des appareils dentaires EMS. Il demeure de
la responsabilité de I'utilisateur de s'assurer que le traitement, tel qu'effectué avec I'équipement, les matériaux et le personnel
dans le centre de traitement, aboutit au résultat escompté. Ceci nécessite la validation et/ou la validation et le contréle de
routine du processus. De méme, en cas de non-respect par l'opérateur des instructions fournies, il convient d'évaluer l'efficacité

Les instructions présentées ne sont applicables qu'aux
équipements avec lesquels le mode d'emploi a été fourni.

de la procédure suivie et les éventuels effets négatifs.

Kit PIEZON®
sur votre unité

Appareils AIRFLOW®
et PIEZON®

Handy

INTRODUCTION

NETTOYAGE ET DESINFECTION

Utiliser une lingette nettoyante et désinfectante (moins
de 35 % d'alcool) conforme aux normes applicables
dans votre pays.

EMS recommande d'utiliser I'un des modéles suivants :

- lingettes CleanWipes, IC-100 ou PlastiSept Eco du
fabricant ALPRO MEDICAL GmbH

- lingettes désinfectantes de surface Micro-Kleen3™ du
fabricant Micro-Scientific

Suivre scrupuleusement les instructions du

fabricant de lingettes.

NE PAS UTILISER des lingettes CaviWipes™ ou
Advantaclear. Elles endommagent les produits EMS.

EMS recommande la mise en ceuvre des procédures de
nettoyage, de désinfection, de conditionnement pour
stérilisation et de stérilisation dans le respect de la
norme ISO 17664.

Il convient de toujours rapporter directement a EMS les
événements indésirables concernant le retraitement des
appareils.

Avant d'étre utilisés pour la premiere fois, les produits
doivent étre nettoyés, désinfectés et, le cas échéant, stérilisés.
Ne pas retraiter les produits au-dela du nombre de cycles
de stérilisation autorisé. Pour effectuer un remplacement,
se reporter a la section « Durée de vie » du présent mode
d'emploi.

Les concentrations et temps de contact spécifiés par le
fabricant de I'agent de nettoyage et de désinfection doivent étre
respectés.

Pour rappel, la stérilisation ne doit étre effectuée qu'aprés
nettoyage et désinfection des composants de I'assemblage.

Si certaines parties du présent mode d'emploi ne sont pas
claires ou semblent inadéquates, ne pas hésiter a contacter/
informer EMS.

o Les utilisateurs doivent également respecter les exigences légales applicables dans leur pays, ainsi que la réglementation
en matiere d’hygiene en vigueur dans I'hopital ou clinique ot ils exercent.

Il faut notamment respecter les exigences supplémentaires applicables a I'inactivation des prions.

DUREE DE VIE

Les produits ont été congus pour supporter un grand nombre
de cycles de stérilisation ; les matériaux utilisés dans leur
fabrication ont été sélectionnés en conséquence. Toutefois,
avec chaque préparation des produits pour utilisation,
les contraintes thermiques et chimiques entraineront un
vieillissement des produits.

Toujours remplacer les produits présentant des signes
d'usure ou de dégradation précoce, indépendamment du
nombre de cycles de stérilisation réalisés ou non.

1 Ci-aprés désignés par le terme « produits ».

@ NE PAS exposer les produits a une température excédant
138 °C.

Les pieces a main EMS ne doivent en aucun cas étre
lubrifiées ou autrement exposées a I'huile, que ce soit
directement ou indirectement.

Durée de vie : voir le mode d'emploi du produit.



SYMBOLES

Attention / Danger - Risque de dommage matériel ou de

Se reporter au mode d'emploi

blessure

0 Remarque - Informations complémentaires utiles et Stérilisable jusqu'a 135 °C dans 'autoclave
conseils

@ Interdiction [ | Adapté & une désinfection thermique

@Temps requis - Abréviations utilisées : min

Porter un équipement de protection individuelle (minute) ; s (seconde)

PROCESSUS POUR LES PRODUITS MENTIONNES EN PAGE 3

O1PREPARER 02 NETTOYER O3 DESINFECTER 04 SECHER 05 INSPECTER 06 CONDITIONNER 07 STERILISER 08 STOCKER

01 PREPARER

Sur le lieu d'utilisation : Immédiatement apres le traitement du patient, rincer le ou les conduits de la piece a main/de I'instrument
avec de I'eau froide du robinet. Eliminer les saletés les plus grossieres en essuyant les produits.

Une attention particuliere doit étre accordée aux fissures, crevasses et aux zones difficiles d'acces.

Placer les produits sur un rack approprié pour les transporter jusqu'a la zone de retraitement afin d'éviter 'endommagement du
produit et la contamination de I'environnement et des individus impliqués dans le processus de retraitement.

Avant de commencer, toujours procéder a la désobstruction des pieces a main AIRFLOW® et PERIOFLOW® en retirant les résidus
de poudre. Vérifier également que les deux conduits (eau et poudre) sont bien dégagés. Utiliser Easy Clean?.

®

ou
Les produits doivent étre désassemblés comme suit :

o Endochuck PIEZON® : o Pieces a main PIEZON® :

Retirer tout instrument installé. Retirer tout instrument installé.

Retirer la vis et séparer le petit joint torique. Retirer 'embout métallique de la piece a main, et séparer le guide

lumiere et le joint torique.

o Instruments PIEZON® avec CombiTorque® :

Dissocier l'instrument PIEZON® et la CombiTorque®, mais veiller a
conserver ensemble chaque instrument original et sa CombiTorque®
tout au long de leur durée de vie.

@ Le nettoyage doit étre effectué dans I'heure suivant I'utilisation.
Porter un équipement de protection individuelle, en fonction du type de préparation.

Chaque produit doit étre nettoyé manuellement ou automatiqguement dans un appareil de lavage ou de désinfection. Suivre les
instructions applicables a vos équipements dentaires figurant a la rubrique Nettoyage.

EMS recommande I'utilisation d'un laveur désinfecteur (LD) automatique conforme a la norme 1SO 15883 afin de bénéficier
d’'une efficacité et d'une durée de vie optimales.

Les pieces a main EMS ne doivent en aucun cas étre lubrifiées ou autrement exposées a I'huile, que ce soit directement
ou indirectement.

2 Une seringue air/eau peut étre utilisée avec Easy Clean
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02 03 04 NETTOYAGE, DESINFECTION ET SECHAGE AUTOMATIQUES DANS UN
LAVEUR DESINFECTEUR

o Le laveur désinfecteur doit étre conforme a la norme ISO 15883. Il doit étre doté de paniers adaptés, a méme de contenir
des produits de petite taille. Il doit également comporter des raccords de ringage d'un diamétre d'environ 16 mm pour fixer les
conduits du produit.

Placer correctement le produit dans un rack approprié, raccorder tous les conduits aux adaptateurs de ringage et lancer le
nettoyage automatisé.

Les instructions du fabricant du laveur désinfecteur doivent également étre respectées.
Suivre attentivement les instructions fournies par le fabricant de la solution de désinfection.
Le processus automatisé suivant® peut étre utilisé pour obtenir un niveau A0 de 600 :

™2 min Pré-nettoyer sous I'eau froide du robinet”.
Eliminer I'eau.
® 5min Nettoyer a 55 °C avec de I'eau du robinet et la solution de neodisher MediClean Dental (Dr Weigert) a 0,5 %.
Eliminer I'eau.
® 3 min Rincer et neutraliser avec de I'eau froide déminéralisée®.
Eliminer I'eau.
™2 min Rincer avec de I'eau froide déminéralisée®.
Eliminer I'eau.
™1 min Procéder & une désinfection thermique (ringage final) avec de I'eau déionisée a 90 °C minimum.

Eliminer I'eau.
® 20 min (au moins) Séchera 100 °C.

02 NETTOYAGE MANUEL + 03 DESINFECTION + 04 SECHAGE

Le processus suivant validé par EMS peut étre réalisé avec ou sans ultrasons.

NE PAS appliquer de procédure de nettoyage en bain a ultrasons pour les pieces a main : les produits risqueraient d'étre
détruits. Le bain a ultrasons concerne UNIQUEMENT les instruments et porte-instruments EMS PIEZON®. Pour le nettoyage en
bain a ultrasons, placer les produits dans un tamis métallique et soniquer pendant 10 minutes.

Produits EMS
Processus a nettoyer/ Processus
désinfecter

Produit
validé

Nettoyer les appareils avec une solution nettoyante de neodisher a 0,5 % mélangée a
neodisher de I'eau déionisée a 40 °C, en utilisant une brosse a poils doux adaptée jusqu'a ce que

MediClean sans tous les tous les résidus visibles aient été retirés.
Dr Weigert bain a duits EMS Siles produits comportent des conduits, les rincer en utilisant la seringue
(Dr. Weigert) | produits ®15s de votre fauteuil (pistolet & jet d'eau & pression hydrostatique de 2 bars)
0,5 % ultrasons et de 'eau froide du robinet
i ° .
15min  Placer le produit dans une solution de neodisher a 0,56 % mélangée a de
(10minsi l'eau déionisée a 40 °C. S'assurer que tous les conduits sont remplis de
ultrasons)  solution nettoyante (utiliser une seringue si nécessaire).
neodisher Instruments | @) 15 Rincer tous les conduits en utilisant un pistolet pulvérisateur (pistolet a jet
MediClean avec et porte- S d'eau a pression hydrostatique de 2 bars) avec de I'eau froide déionisée®.
(Dr. Weigert) ultbrzlsno?\s6 instruments | ®10s Rincer I'intégralité du produit sous un jet d'eau froide déionisée.
05% EMS PIEZON® | Utiliser un pistolet & air (air comprimé, maximum 3 bars) a température ambiante (15-

25 °C) pour sécher complétement le conduit et I'intégralité du produit, jusqu'a ce qu'il
ne reste plus d'eau (traces visibles ou détectables).

Puis désinfecter :
La solution ASP CIDEX® OPA doit étre utilisée sous une forme non diluée, avant la fin de sa durée de vie et durée de
conservation, et en conformité avec les avertissements et le mode d'emploi du fabricant.
. Immerger completement le produit dans la solution CIDEX® OPA a une température minimale de 20 °C. S'assurer
© 5 min que tous les conduits sont remplis de solution désinfectante (utiliser une seringue si nécessaire).
® 1 min Le désinfectant ASP CIDEX® OPA nécessite au total trois ringages : maintenir le produit complétement immergé
(chaque ringage) et utiliser un volume important” d'eau claire.

Ne pas réutiliser I'eau pour les opérations de ringage ou a toute autre fin. Les résidus de désinfectant peuvent provoquer des
effets indésirables graves.

Et sécher

Utiliser un pistolet a air (air comprimé, maximum 3 bars) a température ambiante (15-25 °C) pour sécher complétement le
conduit et I'intégralité du produit, jusqu'a ce qu'il ne reste plus d'eau (traces visibles ou détectables).

3 Par exemple : Miele Professional G 7836 CD avec chariot Miele E429
4 Eau froide du robinet = 16 °C +/- 2 °C

5 Eau froide déminéralisée = 20 °C +/- 2 °C

6 Par exemple : Bandelin, Sonorex 1028K, 35 kHz

7 Par exemple : 2 gallons (7,5 L environ)



05 INSPECTER

Si des taches restent visibles sur le produit apres les opérations de nettoyage/désinfection, I'intégralité de la procédure de
nettoyage/désinfection doit étre répétée. Les produits présentant des dommages visibles, des éclats, des signes de corrosion
ou des déformations doivent étre mis au rebut (ils ne doivent plus étre utilisés). S'assurer également de l'intégrité des joints
toriques et autres joints, et les remplacer s'ils sont endommagés ou déformés.

S'assurer que le produit est complétement sec. En cas de détection de traces d'eau, les retirer en utilisant un pistolet a air
(air comprimé propre). Sécher completement le conduit et I'intégralité du produit jusqu'a ce qu'il ne reste plus d'eau (traces

visibles ou détectables).

06 CONDITIONNER

Seuls les produits ayant été nettoyés et désinfectés au préalable peuvent étre stérilisés.

Une stérilisation effective ne peut avoir lieu que sur des produits complétement secs. S'assurer que chaque partie (conduits
internes et toute surface) est parfaitement seche avant réassemblage et conditionnement.

Avant la stérilisation, les produits doivent étre placés dans un conditionnement de stérilisation adapté.

0 Pieces a main PIEZON® :
Le produit peut étre stérilisé désassemblé ou réassemblé.

Sivous préférez le réassembler : réinstaller dans un premier temps le
joint torique, puis placer le guide lumiere dans le raccord de I'embout
avant de le visser sur la piece a main.

0 Endochuck PIEZON® :

Dans un premier temps, réinstaller le joint torique
de petite taille (joint), puis visser avec délicatesse le
boulon de retenue sans serrer.

Conditionner vos produits avec un ou deux sachets :

- adapté(s) a une stérilisation pré-vide a la chaleur humide
« conforme(s) a la norme ISO 11607-1 ou EN 868

- résistant(s) a 138 °C

o Instruments PIEZON® avec CombiTorque® :

Réinstaller
CombiTorque®.

I'instrument  d'origine avec sa

- et avec une perméabilité adéquate a la vapeur (par exemple, rouleaux plats STERIKING de type R43 et

R44 de Wipak).

07 STERILISER

La stérilisation doit étre réalisée immédiatement apres le
nettoyage/la désinfection.

Le mode de chargement défini par le fabricant de I'autoclave
doit étre respecté.

NE PAS dépasser une température de stérilisation de
138 °C et un temps de maintien de 20 min.

NE PAS appliquer de procédures de stérilisation par air
chaud et de radio-stérilisation : elles détruisent les produits.

EMS recommande de ne pas utiliser des stérilisateurs
de classe N pour retraiter les pieces a main PIEZON®, sauf
s'ils exécutent un cycle de séchage d'une durée minimale de
20 min. Ce type de stérilisateur peut en effet réduire la durée
de service de la piece a main PIEZON®,

La stérilisation a la chaleur humide des produits doit étre
effectuée conformément a la norme ISO 17665 et dans le
respect des exigences nationales en vigueur.

08 STOCKER

Le processus de stérilisation pré-vide a la chaleur humide
(vapeur) peut étre utilisé avec tout produit EMS conditionné
dans un emballage simple ou double :

Parametres pour un cycle de stérilisation pré-vide a la chaleur
humide :
+ 3 phases de pré-vide
Pression de 3 bars®
+ Humidité de 100 %
+ Température minimum de 132 °C
« (3 min (minimum) Temps de maintien (cycle complet)
+ (9 20 min (minimum) sacher

Les utilisateurs doivent s'assurer que les processus de
retraitement, incluant notamment les ressources, le matériel et
le personnel, permettent d'atteindre les résultats requis et qu'ils
sont maintenus dans le temps : il incombe aux utilisateurs de
s'assurer que la validation des procédures de retraitement soit
parfaitement a jour.

o Stocker les produits stérilisés a une température maximale de 40 °C dans un environnement :

. sec,
* propre,
* sans poussiere.

8 Pression absolue
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PRIJE UPOTREBE

Pazljivo procitajte ove Upute za upotrebu jer su u njima
objasnjeni najvazniji detalji i postupci. Obratite posebnu
paznju na sigurnosne mjere.

Uvijek drZite ove upute pri ruci.

Ove su upute primjenjive samo na opremu s kojom su
isporucene.

Da biste sprijeCili osobne ozljede ili oStecenje imovine, obratite
paznju na odgovarajuce smjernice i simbole.

Ove upute slijede preporuke njemackog instituta Robert Koch,
RKI.

Imajte na umu da je engleska verzija ovog priru¢nika majstor
iz kojeg se izvodi prijevod. U slucaju bilo kakvog odstupanja,
obvezujuéa inacica je engleski tekst.

CISCENJE | DEZINFICIRANJE UREDAJI | KABEL RUCNOG UPRAVLJACA

Sljedece upute primjenjive su za sve dentalne uredaje za visekratnu upotrebu' poduzec¢a EMS. Odgovornost je izvrSitelja
obrade osigurati da obrada, odnosno izvr§avanje upotrebom opreme, materijala i osoblja u postrojenju za obradu postigne
Zeljeni rezultat. To zahtijeva potvrdu i/ili potvrdu i rutinsko pracenje procesa. Takoder, svako odstupanje izvrsitelja obrade od
pruzenih uputa potrebno je ispravno procijeniti kada je rije¢ o ucinkovitosti i potencijalnim nezeljenim ucincima.

CISCENJE | DEZINFEKCIJA

Za Ciscéenje se koristite dezinfekcijskim maramicama
(s manje od 35 % alkohola) koje su u skladu s
primjenjivim nacionalnim standardima.

EMS preporucuje upotrebu sljedecih vlaznih maramica:

— CleanWipes, IC-100 ili PlastiSept Eco Wipes marke
ALPRO MEDICAL GmbH

Uredaji AIRFLOW® Praktican Komplet PIEZON® ~ — Micro-Kleen3™ Surface Disinfectant Wipes marke
i PIEZON® na vasoj jedinici Micro-Scientific
PaZljivo slijedite upute proizvodaca dezinfekcijskih
maramica.
@ NEMOJTE upotrebljavati maramice CaviWipes™ ili
Advantaclear. Taj proizvod ostecéuje proizvode EMS.
EMS  preporucuje sukladnost s postupcima ciscenja, Potrebno se pridrzavati koncentracija i vremena kontakta

dezinfekcije, pakiranja za sterilizaciju i sterilizacije prema
normi ISO 17664.

Uvijek prijavite neZeljene dogadaje povezane s ponovnim
obradivanjem uredaja izravno poduzeéu EMS.

Proizvodi moraju biti oc¢iséeni, dezinficirani i, ako je
primjenjivo, sterilizirani prije prve upotrebe. Nemojte ponovno
obradivati proizvode vise od ovlastenog broja ciklusa
sterilizacije. Za zamjenu pogledajte odjeljak ,Vijek trajanja"
ovih uputa.

koje je naznacio proizvodac sredstva za ¢iScéenje i dezinfekciju.

Imajte na umu da nije moguce izvesti sterilizaciju ako
komponente sklopa nisu prethodno ocis¢ene i dezinficirane.

Ako dijelovi ovih uputa nisu jasni ili se ¢ine nedostatnima,
obratite se poduzecu EMS i obavijestite ih o tome.

Korisnici se takoder moraju pridrZavati pravnih zahtjeva primjenjivih u svojoj zemlji, kao i higijenskih propisa koji su na

snazi u bolnici ili klinici.

To se posebno odnosi na posebne zahtjeve za inaktivaciju priona.

VIJEK TRAJANJA

Proizvodi su izradeni za veliki broj ciklusa sterilizacije.
Materijali koji su upotrijebljeni u njihovoj proizvodnji odabrani
su u skladu s time. Medutim, sa svakom ponovnom
pripremom proizvoda, termalni i kemijski pritisci dovest ¢e do
starenja proizvoda.

Uvijek zamijenite proizvode koji pokazuju znakove

trosenja ili rane degradacije, neovisno o tome koliko je ciklusa
sterilizacije ostalo neiskoristeno.

1 U daljnjem tekstu: ,proizvodi”.

@ NEMOJTE izlagati proizvode temperaturama veé¢im od
138 °C.

Drske poduzec¢a EMS ne smiju se podmazivati ili na drugi
nacin, izravno ili neizravno, izlagati ulju.

Rok trajanja: pogledajte upute za upotrebu proizvoda.



SIMBOLI

Oprez/opasnost — Rizik od oStecenja imovine ili ozlijede Pogledajte korisnicki priruc¢nik
o Imajte na umu — Korisne dodatne informacije i savjeti Moguce steriizirati na temperaturi do 135°C u
autoklavu
@ Zabranjeno LR Prikladno za termicku dezinfekciju

@ Potrebno vrijeme — Kratice koje se upotrebljavaju:

Nosite osobnu zastitnu opremu min (minuta); s (sekunda)

PROCES ZA ODGOVARAJUCE PROIZVODE NAVEDENE NA STRANICI 3.

O1PRIPREMA  02CISCENJE O3DEZINFEKCIJA O4SUSENJE 05PROVJERA 06 PAKIRANJE 07 STERILIZACIJA 08 POHRANA

01 PRIPREMA

Na mjestu upotrebe: Odmah nakon obrade pacijenta isperite linije lumena drske/instrumenta hladnom i ¢istom vodom. Vece
necistoce potrebno je ukloniti brisanjem proizvoda.

Obratite posebnu paznju na pukotine, utore i teSko dostupna mjesta.
Stavite proizvode na odgovarajuci stalak kako biste ih prenijeli do mjesta za ponovnu obradu i izbjegli bilo kakvo ostecenje
proizvoda i oneciscenje okolisa i ljudi koji sudjeluju u postupku ponovne obrade.

Uvijek izvedite odcepljivanje drski AIRFLOW® i PERIOFLOW® od praha i provjerite jesu li oba lumena ocis¢ena (od vode i praha)
prije nastavka s upotrebom. Upotrijebite Easy Clean?.

@
ili

Proizvode rastavite kako je prikazano u nastavku:

0 Endochuck PIEZON®: o Drske PIEZON®:
Uklonite postavljenu turpiju. Uklonite postavljeni instrument.
Uklonite vijak i odvojite mali O-prsten. Uklonite zastitni Cep te odvojite svjetlosni vod i O-prsten.

o Instrumenti PIEZON® uz CombiTorque®:

Odvojite instrument PIEZON® i CombiTorque®, ali drzite svaki originalni
instrument i CombiTorque® zajedno tijekom cijelog njihova vijeka
trajanja.

@ Ciscenje treba izvesti najkasnije sat vremena od upotrebe.
Nosite osobnu zastitnu opremu prema vrsti pripreme.

Svaki proizvod treba Cistiti ru¢no ili automatski uredajem za ciSéenje ili dezinfekciju. Slijedite upute za &iSéenje za svoju
stomatolosku opremu.

Za optimalnu ucinkovitost i vijek trajanja EMS preporucuje upotrebu automatskog uredaja za ciScenje i dezinfekciju (WD)
koji je u skladu s normom ISO 15883.

Drske poduzeéa EMS ne smiju se podmazivati ili na drugi nacin, izravno ili neizravno, izlagati ulju.

2 Upotrijebite Easy Clean zajedno sa $trcaljkom napunjenom vodom ili zrakom



ILI 02 03 04 AUTOMATSKO CISCENJE, DEZINFEKCIJA | SUSENJE URE[JAJEM ZA
CISCENJE | DEZINFEKCIJU

o Uredaj za ¢iséenje i dezinfekciju mora biti u skladu s normom ISO 15883, mora imati primjerene ko$are za male proizvode i
mora imati prikljucke za ispiranje promjera priblizno 16 mm koji se mogu prikljuciti na lumen proizvoda.
Ispravno postavite proizvod na prikladan stalak, poveZite sve lumene na prikljucke za ispiranje i pokrenite automatsko c¢iscenje.
6 Takoder je potrebno pridrzavati se uputa proizvodaca uredaja za ¢iSéenje i dezinfekciju.

PaZljivo slijedite upute proizvodaca otopine za dezinfekciju.
Sljedeci se automatski proces® moze upotrebljavati za postizanje AO razine 600:

™2 min Predcisc¢enje hladnom vodom iz slavine*.
Cijedenje
™ 5min Cistite na 55 °C vodom iz slavine i 0,5-postotnom otopinom za ¢isc¢enje neodisher MediClean
Dental SDr Weigert).
Cijedenje
® 3 min Isperite i neutralizirajte hladnom demineraliziranom vodom?®.
Cijedenje
™2 min Isperite hladnom demineraliziranom vodom®.
Cijedenje
™1 min Obavite termicku dezinfekciju (konacno ispiranje) deioniziranom vodom na temperaturi od
Jrganfe 90°C.

@ 20 min (najmanje) Suseﬂje na 100°C.

ILI 02 RUCNO CISCENJE + 03 DEZINFEKCIJA + 04 SUSENJE

%deée provjerene procese EMS-a moZete upotrebljavati sa i bez ultrazvuka.

NEMOJTE upotrebljavati postupke ¢iséenja ultrazvué¢nom kupelji za drske: to bi moglo ostetiti proizvode. Sljededi je proces
namijenjen SAMO za instrumente EMS PIEZON®_i drzace turpija. U slucaju Cis¢enja ultrazvu¢nom kupelji, stavite proizvode u
metalno sito i ultrazvuéno ih obradujte 10 minuta.

EMS-ovi
Proyjerenl Proces prvq|vz,vod| 4a Proces
proizvod Ciscenje/
dezinfekciju
0,5- Cetkajte uredaje odgovaraju¢om cetkom s mekim vlaknima u 0,5-postotnoj otopini za
postotna ¢iséenje neodisher u deioniziranoj vodi na temperaturi od 40 °C sve dok ne uklonite
otopina 7a bez ul- sve vidljive ostatke.
opina o svi EMS-ovi Za proizvode s lumenima isperite sve lumene pistoljem za rasprsivanje
ciscenje | trazvucne proizvodi ®15s (piStoljem za mlaz vode sa statickim tlakom vode od 2 bara) hladnom
neodisher kupelji vodom iz slavine.
MediClean M 15min  Stavite proizvod u 05-postotnu otopinu za Ciscenje neodisher u
(Dr. Weigert) (10 min deioniziranu vodu na temperaturi od 40 °C. Pobrinite se da su svi lumeni
’ ultrazvukom)ispunjeni otopinom za Ciscenje (upotrijebite strcaljku ako je potrebno).
0,5- Isperite sve lumene pistoljem za rasprsivanje (pistolj s mlaznicom za
postotna ®155 vodu sa statickim tlakom vode od najvise 2 bara) hladnom deioniziranom
otopinaza | s ultraz- Instrumenti vodom®. , S
gigéenje vudnom | EMS PIEZON® ®10s Isperite cijeli proizvod u hladnoj tekucoj deioniziranoj vodi.
neodisher kupeljie i drzadi turpija Na sobnoj temperaturi (15 — 25 °C) potpuno osusite lumen i cijeli proizvod s pomocu
MediCl zratnog pistolja (stlaceni zrak, najvise 3 bara) tako da uklonite sve ostatke vode
edibiean (vidljive i prepoznatljive).
(Dr. Weigert)

Zatim dezinficirajte:

00top|nu ASP CIDEX® OPA potrebno je upotrebljavati nerazrijedenu, unutar upotrebljivog roka trajanja i u skladu s upozorenjima
i uputama za upotrebu proizvodaca.

Potpuno uronite proizvod u otopinu CIDEX® OPA na temperaturi od najmanje 20 °C. Provjerite da su svi lumeni

© 5 min ispunjeni otopinom za dezinfekciju (upotrijebite Strcaljku ako je potrebno).
® 1 min Dezinfekcijsko sredstvo ASP CIDEX® OPA zahtijeva ukupno triispiranja: drZite proizvod potpuno uronjen i upotrijebite
(Svakoe)  Veliku kolicinu” svjeze vode.

Vodu upotrijebljenu za ispiranje nemojte ponovno upotrebljavati niti je upotrebljavati ni za Sto drugo. Ostaci dezinfekcijskog
sredstva mogu uzrokovati ozbiljne nuspojave.

| osusite

Na sobnoj temperaturi (15 — 25 °C) potpuno osusite lumen i cijeli proizvod s pomocu zracnog pistolja (stlaceni zrak, najvise 3
bara) tako da uklonite sve ostatke vode (vidljive i prepoznatljive).

3 Na primjer: Miele Professional G 7836 CD uz Miele Rack E429
4 Hladna voda iz slavine =16 °C +/- 2 °C
5 Hladna demineralizirana voda = 20 °C +/- 2 °C
46 6 Na primjer. Bandelin, Sonorex 1028K, 35kHz
7 Na primjer: 2 galona (priblizno 7,5 1)



05 PROVJERA

Ako su mrlje na proizvodu jo$ uvijek vidljive nakon ¢is¢enja/dezinfekcije, potrebno je ponoviti cijeli proces ¢iscenja/
dezinfekcije. Proizvode s vidljivim oSte¢enjem, gubitkom vrha/djeli¢a, korozijom ili deformacijom potrebno je odloziti (nije
dopustena daljnja upotreba). Takoder provjerite cjelovitost O-prstenova i brtvi te ih zamijenite ako su osteceni ili deformirani.

Provijerite je li proizvod potpuno suh. Ako primijetite ostatke vode, uklonite ih s pomodu zraénog pistolja (Cisti komprimirani
zrak). Potpuno osusite lumen i cijeli proizvod dok se ne uklone svi ostaci vode (vidljivi ili prepoznatljivi).

06 PAKIRANJE

Samo se prethodno o¢isceni i dezinficirani proizvodi mogu sterilizirati.

Ucinkovitu sterilizaciju moguce je izvesti samo na potpuno suhim proizvodima. Osigurajte da je svaki dio (unutragnji lumeni
i sve povrsine) potpuno suh prije ponovnog sastavljanja i pakiranja.

Prije sterilizacije proizvode je potrebno ponovno staviti u primjereno sterilno pakiranje.

o Drske PIEZON®:
Ovaj proizvod treba sterilizirati kad je rastavljen ili ponovno sastavljen.

Ako Zelite ponovno sastaviti proizvod: najprije ponovno postavite
O-prsten, a zatim stavite svjetlosni vod na zastitni Cep i pricvrstite
ga na drsku.

o Endochuck PIEZON®:

Najprije ponovno postavite mali O-prsten (brtvu), a
zatim lagano pricvrstite vijak za ucévrscivanje, ali ga
nemojte zategnuti.

Pakirajte proizvode u jednostrukoj ili dvostrukoj vredici koja je:
« prikladna za sterilizaciju predvakuumskom vlaznom toplinom

+ sukladna s normom ISO 11607-1 ili EN 868
+ otporna na temperaturu do 138°C

o Instrumenti PIEZON® uz CombiTorque®:

Ponovno postavite originalni instrument uz njegov
CombiTorque®.

« i ima prikladnu propusnost pare (npr. plosnate role Wipak STERIKING tipa R43 i R44).

07 STERILIZACIJA

Sterilizaciju je potrebno obaviti odmah nakon ¢is¢enja i
dezinfekcije.

Potrebno je pratiti model punjenja koji je definirao proizvodac
autoklava.

NEMOJTE premasiti temperaturu sterilizacije od 138 °C i
a!eme Cekanja od 20 min.

NEMOJTE upotrebljavati postupke sterilizacije toplim
zrakom i radiosterilizacije: oni unistavaju proizvod.

EMS preporuca da ne upotrebljavate uredaje za sterilizaciju
klase N za ponovnu obradu drski PIEZON® ako ne ukljucuju
ciklus susenja u trajanju od najmanje 20 minuta. U suprotnom
moZze dodi do skracivanja vijeka trajanja drske PIEZON®.

Sterilizaciju proizvoda vlaznom toplinom potrebno je obavitiu
skladu s normom ISO 17665 i u skladu sa zahtjevima pojedine
zemlje.

08 POHRANA

Proces predvakuumske vlazne topline (pare) mozZe se
upotrebljavati na bilo kojem proizvodu poduzeéa EMS
pakiranom u prikladnim jednostrukim ili dvostrukim vre¢icama:

Parametri za ciklus predvakuumske vlazne topline:
+ 3 predvakuumske faze

+ tlak od 3 bara®

+ vlaZznost od 100%

+ najniza temperatura od 132 °C

- (¥ 3 min (najmanje) Vrijeme Gekanja (puni ciklus)
+ ()20 min (najmanije) Sugenje

Korisnici moraju osigurati da su procesi ponovne obrade,
ukljucujuci resurse, materijale i osoblje, sposobni postici
potrebne rezultate i odrzavati ih tijekom vremena: korisnikova je
odgovornost osigurati da se potvrda procesa ponovne obrade
uvijek odrzava azurnom.

0 Sterilizirane proizvode pohranite na temperaturi do 40 °C na:

+ suhom,
« ¢istom mjestu
* i mjestu bez prasine.

8 Apsolutni tlak
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HASZNALAT ELOTT

Kérjuk, figyelmesen olvassa el ezt a hasznalati utmutatot,
amiben elmagyardzzuk a legfontosabb részleteket és
eljarasokat. Keérjuk, kilonosen figyeljen oda a biztonsagi

A személyi sérlilések és a vagyoni karok megel6zése
érdekében kérjik, vegye figyelembe a vonatkozé iranyelveket és
szimbdlumokat.

ovintezkedésekre! Ez az utasitds az RKI Robert Koch Institut (Németorszag)

Ez az utmutaté mindig legyen kéznél! ajanlasait koveti.
Ez az Utmutatd csak arra az eszkdzre vonatkozik,
amelyikhez mellékelték. A szdveg az angol véltozat forditésa. Vitas esetben az angol

valtozatban foglaltak szerint kell eljarni.

KESZULEKEK ES KEZIDARAB-VEZETEKEK TISZTITASA ES
FERTOTLENITESE

Az aldbbi utasitdsokat az EMS fogdszati eszk6zok minden Ujrafelhasznalhatd termékére! validaltak. Arrél tovabbra is a
feldolgozast végzé személynek kell gondoskodnia, hogy a személyzet altal az eszkdz és a megfelelé anyagok alkalmazasaval
ténylegesen elvégzett vizsgalat elérje a kivant hatast. Ehhez a folyamatot validalni és/vagy validalassal egyltt rendszeresen
figyelemmel kisérni (monitoring) szlikséges. A fentiekhez hasonléan a munkafolyamatot végzének a megadott Utmutatastol

vald minden eltérése eredményesség és nem kivant hatasok lehetésége tekintetében megfeleléen kiértékelendé.

AIRFLOW® és
PIEZON® eszkozok

F’IE__ZON® készlet
az On késziilékén

Handy

BEVEZETES

TISZTITAS ES FERTOTLENITES

Hasznaljon az adott orszagban érvényes el6irasoknak
megfelelé (35%-nal kisebb alkoholtartalmu) tisztitd és
fertStlenitd kendot.

AZ EMS az alabbiak egyikének hasznalatat javasolja:

- CleanWipes, 1C-100 vagy PlastiSept Eco torlékenddk
az ALPRO MEDICAL GmbH-tdl

- Micro-Kleen3™ felliletfert6tlenitd torlékendék a Micro-
Scientifictél

Gondosan kovesse a torlékendd gyartdjanak
utasitasait.

NE hasznaljon CaviWipes™ vagy Advantaclear
torl6kenddket. Ezek kart tesznek az EMS termékekben.

Az EMS javasolja, hogy tegyenek eleget az ISO 17664
altali eléirdsoknak a tisztitasra, fertétlenitésre, sterilizalasi
csomagolasra, valamint a  sterilizédlasra  vonatkozo
%résrendeket illetéen.

Az eszkbzok Ujrafeldolgozasaval (Ujboli hasznélatra vald
el6készitésével) kapcsolatos nemkivanatos eseményeket
minden esetben jelentsék kozvetlenlil az EMS részére!

A termékeket az els6 hasznalatuk el6tt meg kell tisztitani,
tovabba fert6tleniteni és (sterilizdlandd eszkdz esetén)
sterilizélni szikséges. A termékeket a sterilizacios ciklusok
jovahagyott szaman tul tilos Ujrafeldolgozni. Cseréhez vegye

foglaltakat!

Figyelembe kell venni a tisztitd- és fert6tlenitészer gyartodja
altal meghatarozott koncentraciokat és érintkezési idéket.

Ne feledje, hogy a sterilizalas csak akkor érhetd el, ha az
elemeket elébb megtisztitjak és fertétlenitik.

Abban az esetben, ha a jelen Utmutatd egyes részei nem ol
érthetéek, vagy elégtelennek tlnnek, ne habozzon felvenni a
kapcsolatot az EMS-sel.

A felhasznaloknak ezek mellett be kell tartaniuk minden, az adott orszagban hatalyos jogi elGirast, valamint a kérhazban/

intézetben érvényben lévé higiéniai szabalyokat is.

A prionok deaktivalasara vonatkozo tovabbi el6irasokra ez kiilonosen érvényes.

HASZNALHATOSAGI IDO

A termékeket sok sterilizalasi ciklusra tervezték. A gyartashoz
hasznalt anyagokat ennek megfelel6en valasztottak meg. Az
Ujabb és Ujabb hasznalatra valo elékészitések soran azonban
a termékek fokozatosan — hé- és vegyi hatdsok miatt —
elhasznalddnak.

Az olyan termékeket, amelyeken elkopas vagy korai
elhasznalodas jelei lathatok, minden esetben cserélje
ki, a sterilizalasi ciklusok még ki nem meritett szamatal
fliggetlendil!

1 A tovébbiakban: ,termékek”.

@ NE tegye ki a termékeket 138°C-ot

hémeérsékletnek.

meghaladd

Az EMS kézi eszkozoket sem kozvetlenll, sem kozvetve
nem szabad olajjal kenni vagy mas maodon olajnak kitenni.

Elettartam: 1asd a termék hasznalati Gtmutatgjéat.



SZIMBOLUMOK

Figyelmeztetés/veszély - Vagyoni kar vagy személyi sériilés

Tajékozodjon a hasznalati utmutatébal

kockazata
Vegye figyelembe - Hasznos tovabbi informaciok és tippek Autoklavban, legfeljebb 135 °C-on sterilizalhato
@ Tilos LR | Hovel torténd fertétlenitésre alkalmas
Id6éigény - Alkalmazott réviditések: perc (perc) ;
Viseljen személyi véddéfelszerelést mp (méasodperc)

A 3. OLDALON EMLITETT KAPCSOLODO TERMEKEKHEZ ALKALMAZOTT
FOLYAMAT

01ELOKESZITES ~ 02TISZTITAS O3 FERTOTLENITES 04 SZARITAS  05SATVIZSGALAS 06CSOMAGOLAS 07STERILIZALAS 08 TAROLAS

01 ELOKESZITES

A felhasznalasi ponton: Kdzvetlendl a beteg kezelése utan Gblitse &t a kézidarab/készulék lumeneit hideg csapvizzel. A durva
szennyez6déseket le kell toroini a termékekrdl.

Kilonos figyelmet kell forditani a hézagokra, résekre és a nehezen hozzaférheté teriletekre.

A termékeket az Ujrafeldolgozasi teriletre torténé szallitdsukhoz helyezze a megfeleld allvanyra, hogy elkerilje a termékek
karosodasat, illetve a kdrnyezet szennyez6dését és az Ujrafeldolgozasi folyamatban részt vevd személyek fertézését.

Mindig végezze el az AIRFLOW® és PERIOFLOW?® kézidarabok pormentesitését, és a folytatas el6tt ellenérizze, hogy mindkét
lumen (viz és por) tisztasagat. Hasznaljon Easy Cleant?.

®

vagy
A termékeket az alabbiak szerint kell szétszerelni:
© riezonsEndochuck: @ riezons kézidarabok:
Vegye le az 6sszes raszerelt reszel6eszkozt. Tavolitsa el az 6sszes raszerelt miszert.
Vegye le a csavart, és valassza el a kis alatétgydrdit. Vegye le réla az orrsapkat, és vélassza el a fényvezetét és az

alatétgydrt.

o CombiTorque®-os PIEZON® miiszerek:

Valassza szét a PIEZON® mdszert és a CombiTorque®-ot, de az eredeti
mUszert és a CombiTorque®-ot tarolja egylitt azok egész élettartama alatt.

@ A tisztitast a hasznalatot koveté 1 éran beldl el kell végezni.
Viseljen az elékészités tipusanak megfelelé személyi védéfelszerelést

Barmelyik alkatrész tisztithatd kézzel vagy automatikusan mosoé- vagy fertétlenitégépben. Kdvesse a megfelel6 fogaszati
berendezés tisztitdsara vonatkozo részt.

Az EMS az ISO 15883 szabvanynak megfelel6 automatikus moso- és fertotlenitogép (WD) hasznalatat javasolja az optimalis
hatékonysag és élettartam érdekében.

Az EMS kézi eszkozoket sem kozvetleniil, sem kdzvetve nem szabad olajjal kenni vagy mas modon olajnak kitenni.

2 Az Easy Cleannek egyiitt levegds-vizes fecskendd is hasznélhato.



BARMELYIK 02 03 04 AUTOMATIKUS TISZTITAS, FERTOTLENITES ES SZARITAS M0SO0- ES
FERTOTLENITOGEPPEL

o A moso- és fertétlenitdgépnek meg kell felelnie az 1ISO 15883 szabvanynak, megfelelé kosarakkal kell rendelkeznie kis
meéret( termékek befogadasara, és a termék lumenéhez valé csatlakozashoz korilbelll 16 mm atmérdjd oblitécsatlakozasokkal
kell rendelkeznie.

Helyezze a terméket megfelel6en egy alkalmas tartokeretbe, csatlakoztassa mindegyik lument az oblitési csatlakozokhoz, és
inditsa el az automatizalt tisztitast.

A moso-fert6tlenité gyartdja altal megadott hasznalati utasitasokat is figyelembe kell venni.
Gondosan kovesse a fertétlenité oldat gyartdjanak hasznalati utasitasait.
A kovetkezé automatizalt folyamat® hasznalhatd 600-es AO szint eléréséhez:

®2 perc Végezzen elbtisztitast hideg csapvizzel®.
Eressze le a vizet.
© 5 perc Tisztitsa meg 55°C-0s csapvizben oldott 0,5%-0s neodisher MediClean Dental (Dr. Weigert) oldattal.
Eressze le a vizet.
© 3 perc Oblitse le és semlegesitse hideg demineralizalt vizzel®.
Eressze le a vizet.
@2 perc Oblitse hideg demineralizalt vizzel®.
Eressze le a vizet.
@1 perc Végezzen hékezeléses fertbtlenitést (zardoblités), legaldbb 90 °C-os ioncserélt vizzel.

Eressze le a vizet.
O 20 perc (legalabb) Szaritsameg 100 °C-on.

AGY 02 MANUALIS TISZTITAS + 03 FERTOTLENITES + 04 SZARITAS

Az alabbi validalt EMS-eljaras ultrahanggal és anélkiil is alkalmazhato.

NE alkalmazzon semmilyen ultrahangos flird6t a kézidarabok tisztitasahoz: ez tonkreteheti a termékeket. Az ultrahangos
firdé KIZAROLAG az EMS PIEZON® mlUszerekhez és reszel6tartokhoz hasznalhatd. Ultrahangos flrdével torténd tisztitas
esetén helyezze a termékeket egy fémszitaba, és 10 percig kezelje.

. Tisztitando/
Validalt el .
termék Folyamat | fertétlenitendd Folyamat
EMS termékek
Kefélje az eszkdzoket 40°C-0s, 0,6%-0s neodisher-tartalmu, ioncserélt vizzel készitett
0,5%-0s ultra- tisztitooldatban egy megfelel§ puha sort€ju kefével, amig minden lathato maradvanyt
neodisher hangos minden EMS el nem tavolit.
MediClean flurdé termék © Alumenes termékek esetében oblitse kiaz 6sszes lument szordpisztollyal
(Dr. Weigert) nélkiil 15mMp  — 2 bar statikus viznyomasu vizsugarral, hideg csapvizet alkalmazva.
®15 perc Helyezze a terméket 40°C-os, 0,5%-0s neodisher-tartalmu ioncserélt
(10 perc vizes oldatba. Ellenérizze, hogy minden lumen megtelt-e tisztitooldattal
ultrahanggal)(szikség esetén hasznaljon fecskenddt).
0,5%-0s Oblitse &t az 6sszes lument szordpisztollyal (legfeljebb 2 bar statikus
neod?sher ultra- EMS PIEZON® | @15 mp viznyomasu vizsugarral) hideg ioncserélt vizet® alkalmazva.
MediClean hangos muszgrek €s ®1o0 mp Oblitse le a teljes terméket hideg, folyatott ioncserélt vizzel.
. firdével® | reszel6tartok L ISR . . ,
(Dr. Weigert) Szobahémeérsékleten (15-25 °C) fuvopisztollyal (sUritett levegd, max. 3 bar& teljesen
szaritsa meg a lumeneket és az egész termeéket, amig azon nem maradnak (lathatd
vagy észlelheté) vizmaradvanyok.

Ezutan fertétlenitse:
Az ASP CIDEX® OPA oldatot higitatlanul, annak felhasznalhatdsagi és eltarthatdsagiidején beliil, a gyarté figyelmeztetéseinek
és hasznalati utasitasainak megfeleléen kell alkalmazni.
5 Meritse a termeéket teljesen a CIDEX® OPA oldatba, legalabb 20°C-on. Ellenérizze, hogy minden lumen megtelt-e
perc tisztitdoldattal (sziikség esetén hasznaljon fecskendét).
1 perc Az ASP CIDEX® OPA fert6tlenitészerrel 0sszesen harom &blitést kell végezni: tartsa a terméket teljesen
(lecblitésenként) bemeritve, és hasznaljon nagy mennyiségl’ friss vizet.

A vizet ezutédn nem szabad Ujra felhasznalni sem oblitésre, sem egyéb célra. A fertétlenitészer-maradvanyoknak komoly
mellékhatasai lehetnek.

Majd szaritsa meg

Szobahémérsékleten (15-25 °C) fuvopisztollyal (slritett levegd, max. 3 bar) teljesen széritsa meg a lumeneket és az egész
terméket, amig azon nem maradnak (Iathato vagy észlelhetd) vizmaradvanyok.

3 Példaul: Miele Professional G 7836 CD + Miele E429 kocsi
4 Hideg csapviz = 16°C +/- 2°C
5 Hideg demineralizalt viz = 20°C +/- 2°C
50 6 Példaul: Bandelin Sonorex 1028K, 35 kHz
7 Példaul: 2 gallon (7,5 liter)



05 ATVIZSGALAS

Ha a terméken a tisztitast/fertétlenitést kdvetden tovabbra is foltok lathatok, akkor a teljes tisztitasi/fertStlenitési eljarast
meg kell ismételni. Az olyan termékeket, amelyeken sériilés, letoredezés-lepattogzas, korrdzié vagy deformalédas lathato,
hulladékként kell kezelni és tilos tovabb hasznalni. Ellenérizze az alatétgydrdk és tomitések épségét is, és ha valamelyik sérilt

vagy deformalodott, akkor cserélje ki.

Ellendrizze, hogy a termék teljesen szaraz. Ha vizes maradt, akkor tavolitsa el a vizet tiszta levegés kompresszorral. Teljesen
szaritsa meg a lument és a teljes terméket; annyira, hogy ne maradjon rajta (lathaté vagy kimutathato) viz.

06 CSOMAGOLAS

Csak az el6zéleg megtisztitott és fertStlenitett termékek sterilizalhatok.

Hatékony sterilizalas csak teljesen szaraz termékeken végezhetd. Az 6sszeszerelés és a becsomagolas el6tt Ugyeljen arra,
hogy mindegyik rész (belsé lumenek és minden felllet) tokéletesen szaraz legyen.

Sterilizalas el6tt a termékeket sterilizalashoz megfelelé csomagolasba kell helyezni.

o PIEZON® kézidarabok:
Ezt a terméket szétszerelve vagy 6sszeszerelve kell sterilizalni.

Osszeszerelés esetén: elészor szerelje vissza az O-gy(r(t, majd
helyezze a fényvezetét a védésapkaba, és csavarja fel a kézidarabra.

0 PIEZON® Endochuck:

El6szor tegye réd vissza az alatétgydrdt (tomitést), majd
flnoman csavarja ra a tartdcsavart, de ne szoritsa ra.

o CombiTorque®-os PIEZON® miiszerek:

Szerelje
CombiTorque®-javal.

0ssze az eredeti eszkdozt annak

A termékeket olyan szimpla tasakba vagy kettds tasakba csomagolja, ami:

» elévakuumos nedveshd-sterilizalashoz alkalmas,

+ megfelel az ISO 11607-1 vagy az EN 868 szabvanyok eléirasainak,

+ 138 °C hémérsékletnek ellenall,

- és a gbzatereszté-képessége elegendd (pl. Wipak STERIKING R43 és R44 tipusu lapos tekercs).

07 STERILIZALAS

A sterilizélast rogton a tisztitas-fertétlenités utan kell
végezni.

Az autoklav gyartéja altal meghatédrozott behelyezési
sorrendet kovetni kell.
NEM SZABAD tullépni a 138°C-os sterilizalasi

hémeérsékletet és 20 perc tartasi idét.

TILOS forré levegés és radioaktiv sterilizalasi eljarasokat
alkalmazni; azok tonkreteszik a termékeket.

Az EMS javasolja, hogy a PIEZON® kézidarabok
Ujrafeldolgozdsdhoz  ne  haszndljon N  besorolasu
sterilizatorokat, kivéve, ha azok legalabb 20 perces szaritasi
ciklust biztositanak. A PIEZON® kézidarab élettartama
csokkenhet.

A termékek nedveshd-sterilizalasat az ISO 17665 szabvany
szerinti és az adott orszagra vonatkozd el6irdsoknak
megfelelé médon kell végezni.

08 TAROLAS

o sterilizalt termékeket legfeljebb 40 °C-on tarolja:
* szaraz,

- tiszta,

+ pormentes kérnyezetben.

8 Abszolut nyomas

Az elévakuumos nedves hé (géz) folyamatot barmelyik —
megfelel6 szimpla vagy kettés tasakba csomagolt — EMS
termékkel lehet alkalmazni:

Paraméterek az elévakuumos nedves ho ciklushoz:
+ 3elévakuum fazis

+ 3 bar nyomas®

+ 100% paratartalom

+ Minimalis hémérséklet:132 °C

- (M3 perc (minimum)  Tartési idS (teljes ciklus)
+ ()20 perc (Minimum) g 4ritas

A felhaszndloknak gondoskodniuk kell arrél, hogy az
Ujrafeldolgozas folyamatai, beleértve az eréforrasokat, kellékeket
és személyzetet is, képesek legyenek elérni a szlkséges
eredmeényeket és kell§ ideig fenntartani azokat: a felhasznalo
felel6ssége gondoskodni arrdl, hogy az Ujrafeldolgozasi
eljarasok validalasa minden esetben naprakész legyen.
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SEBELUM DIGUNAKAN

Baca Petunjuk Pengoperasian ini secara cermat karena
petunjuk berisi penjelasan tentang semua rincian dan
prosedur terpenting. Perhatikan tindakan pencegahan untuk
keselamatan secara khusus.

Selalu simpan Petunjuk ini di jarak dekat.

Petunjuk ini hanya berlaku untuk peralatan yang dikirim
bersama Petunjuk.

Untuk mencegah cedera pada seseorang atau kerusakan pada
properti, perhatikan arahan dan simbol yang sesuai.

Petunjuk ini mengikuti rekomendasi RKI Robert Koch Institut,
Jerman.

Penerjemahan petunjuk ini berdasarkan versi Bahasa Inggris.
Oleh karena itu, teks dalam bahasa Inggris akan menjadi acuan
jika ada ketidaksesuaian.

PEMBERSIHAN DAN DISINFEKSI UNTUK PERANGKAT DAN KABEL ALAT

GENGGAM

Petunjuk berikut telah divalidasi untuk semua produk perangkat perawatan gigi' EMS yang dapat digunakan kembali.

Pengguna tetap bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemrosesan, sebagaimana yang sebenarnya dilakukan
menggunakan peralatan, material, dan staf di fasilitas pemrosesan, mencapai hasil yang diinginkan. Ini membutuhkan validasi
dan/atau validasi serta pemantauan rutin terhadap proses. Demikian juga setiap penyimpangan oleh pengguna dari petunjuk

yang diberikan harus dievaluasi dengan benar untuk efektivitas dan kemungkinan efek samping.

Perangkat AIRFLOW®
dan PIEZON®

Handy PIEZON® Kit pada

unit Anda

PENDAHULUAN

BERSIHKAN DAN DISINFEKSI

Gunakan lap pembersih dan disinfeksi (dengan alkohol
kurang dari 35%) yang mematuhi standar yang berlaku
di negara ini.

EMS merekomendasikan penggunaan:

- CleanWipes, IC-100 atau PlastiSept Eco Wipes dari
ALPRO MEDICAL GmbH

- Micro-Kleen3™ Surface Disinfectant Wipes dari Micro-
Scientific
Ikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen lap
secara cermat.

JANGAN gunakan lap CaviWipes™
Advantaclear. karena dapat merusak produk EMS.

atau

EMS merekomendasikan kepatuhan terhadap pembersihan,
desinfeksi, pengemasan untuk sterilisasi dan prosedur
sterilisasi sesuai dengan ISO 17664.

Selalu laporkan efek samping terkait dengan pemrosesan
ulang perangkat secara langsung ke EMS.

Produk harus dibersihkan, didesinfeksi, dan jika sesuai,
disterilkan sebelum digunakan untuk pertama kalinya.
Jangan proses ulang produk melebihi jumlah siklus sterilisasi
resmi. Untuk melakukan penggantian, lihat bagian "Masa
pakai” dalam Petunjuk ini.

Waktu kontak dan konsentrasi yang ditentukan oleh
produsen larutan pembersih dan desinfeksi harus dipatuhi.

Ingat bahwa sterilisasi tidak dapat dicapai kecuali
komponen perakitan dibersihkan dan didisinfeksi terlebih dulu.

Jika ada bagian dari petunjuk ini yang tidak jelas atau
sepertinya tidak memadai, jangan ragu untuk menghubungi/
menginformasikan EMS.

Pengguna juga harus mematuhi persyaratan hukum apa pun yang berlaku di masing-masing negara serta peraturan

kebersihan yang berlaku di rumah sakit atau klinik.

Ini berlaku secara khusus terkait dengan persyaratan tambahan untuk inaktivasi prion.

MASA PAKAI

Produk didesain untuk siklus sterilisasi dalam jumlah besar.
Material yang digunakan dalam produksi dipilih secara sesuai.
Namun, dengan setiap persiapan yang diperbarui untuk
penggunaan, tekanan termal dan kimia akan menyebabkan
penuaan produk.

Selalu ganti produk yang menunjukkan tanda aus atau
degradasi dini, berapa pun jumlah siklus sterilisasi tersisa
yang tidak digunakan.

1 Selanjutnya disebut sebagai "produk”.

@ JANGAN paparkan produk pada suhu lebih dari 138°C.

Alat genggam EMS tidak boleh dilumasi atau terkena
minyak baik secara langsung maupun tidak langsung.

Masa pakai: lihat Petunjuk produk untuk Penggunaan.



SIMBOL

Perhatian/Bahaya - Risiko kerusakan properti atau cedera Lihat panduan petunjuk
o Eerlu diketahui - Informasi dan petunjuk tambahan yang Dapat disterilkan hingga 135°C dalam autoklaf
erguna
@ Dilarang R | Sesuai untuk desinfeksi termal
. N Waktu yang diperlukan - Singkatan yang
Kenakan peralatan pelindung diri digunakan: mnt (menit); dtk (detik)

PROSES UNTUK PRODUK TERKAIT YANG DISEBUTKAN DI HALAMAN 3

O1PERSIAPAN 02 PEMBERSIHAN 03 DISINFEKSI 04 PENGERINGAN 05 PEMERIKSAAN 06 PENGEMASAN 07 STERILISASI 08 PENYIMPANAN

01 PERSIAPAN

Di titik penggunaan: Segera setelah perawatan pasien, bilas garis lumen alat genggam/instrumen dengan air keran dingin.
Kotoran kasar harus dibersihkan dengan mengelap produk.

Perhatian khusus harus diberikan pada retakan, celah, dan area yang sulit dijangkau.

Tempatkan produk di rak yang sesuai untuk mengangkutnya ke area pemrosesan ulang untuk menghindari kerusakan produk
dan kontaminasi terhadap lingkungan dan orang-orang yang terlibat dalam pemrosesan ulang.

Lakukan pembersihan sumbatan serbuk Alat Genggam AIRFLOW® dan PERIOFLOW?® dan periksa kebersihan kedua lumen (air
dan serbuk) sebelum melanjutkan. Gunakan Easy Clean?.

®

atau
Produk harus dibongkar sebagaimana ditampilkan di bawah:
o Endochuck PIEZON®: o Alat Genggam PIEZON®:
Lepas file yang terpasang. Lepas peralatan yang terpasang.
Lepas sekrup dan pisahkan O-ring kecil. Lepas penutup hidung, lalu pisahkan pemandu cahaya dan

O-ring.

0 Instrumen PIEZON® dengan CombiTorque®:

Pisahkan Instrumen PIEZON® dengan CombiTorque®, namun simpan
instrumen dan CombiTorque® asli bersama-sama sepanjang masa
pakainya.

@ Pembersihan harus dilakukan dalam waktu 1 jam setelah penggunaan.
Kenakan peralatan pelindung diri sesuai dengan jenis persiapan.

Produk apa pun harus dibersihkan secara manual atau otomatis dengan mesin cuci atau disinfektor. Ikuti bagian pembersihan
khusus sesuai dengan peralatan perawatan gigi Anda.

EMS merekomendasikan penggunaan mesin pencuci-disinfektor (WD) otomatis yang mematuhi ISO 15883 untuk efektivitas
dan masa pakai optimal.

Alat genggam EMS tidak boleh dilumasi atau terkena minyak baik secara langsung maupun tidak langsung.

2 Alat penyuntik air dengan tekanan angin dapat digunakan bersama Easy Clean
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02 03 04 PEMBERSIHAN OTOMATIS, DISINFEKSI, DAN PENGERINGAN DENGAN
MESIN PENCUCI DISINFEKTOR

o Mesin pencuci-disinfektor harus mematuhi ISO 15883, harus memiliki keranjang yang sesuai untuk menampung produk
kecil, dan harus memiliki sambungan pembilasan dengan diameter sekitar 16 mm untuk pemasangan pada lumen produk.

Tempatkan produk dengan benar dirak yang sesuai, sambungkan semua lumen ke konektor pembilasan, lalu mulai pembersihan
otomatis.

Petunjuk dari produsen desinfektan mesin pencuci juga harus dipatuhi.
Ikuti dengan cermat petunjuk yang diberikan oleh produsen larutan disinfeksi.
Proses otomatis berikut® dapat digunakan untuk mencapai level AQ dari 600:

® 2 mnt Bersihkan lebih dulu dengan air keran dingin®.
Buang
® 5 mnt Bersihkan pada suhu 55°C dengan air keran dan larutan MediClean Dental (Dr Weigert) neodisher 0,5%.
Buang
® 3 mnt Bilas dan netralkan dengan air dingin yang didemineralisasi®.
Buang
® 2 mnt Bilas dengan air dingin yang didemineralisasi®.
Buang
®1 mnt Lakukan desinfeksi termal (bilasan akhir) dengan air deionisasi pada suhu minimum 90°C.
Buang

® 20 mnt (minimal) Keringkan pada suhu 100°C.

02 PEMBERSIHAN MANUAL + 03 DISINFEKSI + O4 PENGERINGAN

Proses EMS tervalidasi berikut dapat digunakan dengan dan tanpa ultrasonik.

JANGAN gunakan prosedur pembersihan mandi ultrasonik pada alat genggam: cara tersebut dapat merusak produk.
Prosedur ini HANYA dimaksudkan untuk digunakan dengan dudukan kikir dan instrumen EMS PIEZON®. Dalam pembersihan
mandi ultrasonik, tempatkan produk dalam saringan logam dan sonikasi selama 10 menit.

Produk EMS
Produk yang akan
tervalidasi | O | dibersihkan/ Proses
didisinfeksi
Sikat perangkat dalam larutan pembersih neodisher 0,5% dalam air deionisasi pada
MediClean ; suhu 40°C dengan sikat berbulu lembut hingga semua residu yang terlihat hilang.
; lanpa Untuk produk dengan lumen, bilas semua lumen dengan pistol semprot
(Or. V\é@l%ert) mandi semuEaMpSroduk ®™15dtk  (pistol air bertekanan tinggi, dengan tekanan air statis 2 bar) dengan air
NEOISNEr | Litrasonik keran dingin.
0.5% ©15mnt Tempatkan produk dalam larutan neodisher 0,5% dengan air deionisasi
(10 mnt pada suhu 40°C. Pastikan semua lumen diisi dengan larutan pembersih
Slet?gsagnik) (gunakan alat suntik jika perlu).
: Bilas semua lumen dengan pistol semprot (pistol air bertekanan, dengan
(’[\JAre\(j\I/(e:ilsgpt) dengan | Dudukan kikir @15 dtk tekanan air statis 2 bar) dengan air deionisasi dingin®.
neodisher mandi ) dan mstrumeg ®10dtk  Bilas seluruh produk di bawah aliran air deionisasi keran dingin.
0,5% ultrasonik® | EMS PIEZON Pada suhu ruangan (15-25°C), gunakan pistol udara (udara terkompresi, maks. 3 bar)
untuk sepenuhnya mengeringkan lumen dan seluruh produk hingga tidak ada lagi
sisa air (terlihat atau terdeteksi).

Lalu lakukan disinfeksi:

0 Larutan OPA ASP CIDEX® harus digunakan tanpa pengenceran, dalam masa pakai serta masa simpannya, dan
penggunaannya sesuai dengan peringatan serta petunjuk produsen.

Rendam produk sepenuhnya dalam larutan OPA CIDEX® pada suhu minimum 20°C. Pastikan semua lumen diisi

© 5 mnt dengan larutan disinfektan (gunakan jarum suntik jika perlu).

O 1 mnt  Disinfektan OPA ASP CIDEX® memerlukan total tiga kali pembilasan: jaga agar produk tetap terendam sepenuhnya,

E)Sig'sz%) dan gunakan banyak’ air tawar.

Jangan gunakan kembali air untuk membilas atau tujuan lainnya. Residu disinfektan dapat menyebabkan efek samping yang
serius.

Dan keringkan

Pada suhu ruangan (15-25°C), gunakan pistol udara (udara terkompresi, maks. 3 bar) untuk sepenuhnya mengeringkan lumen
dan seluruh produk hingga tidak ada lagi sisa air (terlihat atau terdeteksi).

3 Misalnya: Miele Professional G 7836 CD dengan Miele Rack E429
4 Air keran dingin = 16°C +/- 2°C

5 Air dingin yang didemineralisasi = 20°C +/- 2°C

6 Misalnya: Bandelin, Sonorex 1028K, 35kHz

7 Misalnya: 2 galon



05 PEMERIKSAAN

Jika noda masih terlihat pada produk setelah pembersihan/desinfeksi, seluruh prosedur pembersihan/desinfeksi harus
diulang. Produk dengan kerusakan yang terlihat, pecah/terkelupas, korosi atau berubah bentuk harus dibuang (penggunaan
lebih lanjut tidak diizinkan). Periksa juga integritas O-ring serta gasket dan ganti jika rusak atau berubah bentuk.

Pastikan produk dikeringkan sepenuhnya. Jika terdeteksi adanya residu air, keringkan menggunakan pistol udara (udara
terkompresi bersih). Keringkan lumen dan seluruh produk sepenuhnya hingga tidak ada lagi sisa air (terlihat atau terdeteksi).

06 PENGEMASAN

Hanya produk yang sebelumnya telah dibersihkan dan didisinfeksi yang dapat disterilkan.

Sterilisasi efektif hanya harus dilakukan pada produk yang kering sepenuhnya. Pastikan setiap bagian (lumen internal dan
salah satu permukaan) benar-benar kering sebelum dipasang kembali dan dikemas.

Sebelum sterilisasi, produk harus ditempatkan dalam kemasan sterilisasi yang sesuai.

0 Alat Genggam PIEZON®:

Produk ini harus disterilkan baik saat dibongkar atau dipasang
kembali.

Jika Anda ingin memasang kembali: pasang kembali cincin O terlebih
dulu, lalu masukkan pemandu cahaya ke dalam penutup hidung dan
sekrup pada alat genggam.

o Endochuck PIEZON®: 0 Instrumen PIEZON® dengan CombiTorque®:
Pasang kembali O-ring kecil (gasket) terlebih Pasang kembali instrumen asli  dengan
dulu, lalu pasang baut retensi perlahan tanpa CombiTorque®.

mengencangkannya.

Kemas produk dengan kantong tunggal atau ganda:

+ sesuai untuk sterilisasi panas lembap tanpa udara,

+ sesuai dengan ISO 11607-1 atau EN 868,

+ tahan dengan suhu 138°C,

« dan dengan permeabilitas uap yang memadai (mis. rol datar Wipak STERIKING Tipe R43 dan R44).

07 STERILISASI
Sterilisasi harus segera dilakukan setelah desinfeksi Proses panas lembap (uap) tanpa udara dapat digunakan
pembersihan. dengan produk EMS apa pun yang dikemas dalam kantong

Pola pemuatan yang ditentukan oleh produsen autoklaf harus tunggal atau ganda yang sesuai:
diikuti. Parameter untuk siklus panas lembab tanpa udara

JANGAN lampaui suhu sterilisasi 138°C dan waktu ° 3 tahap tanpa udara

tunggu 20 mnt. + Tekanan 3 bar®
+ Kelembapan 100%

JANGAN gunakan prosedur sterilisasi udara panas dan . g ny minimum 132°C

sterilisasi radio: prosedur ini akan merusak produk.

. ~+ (M3 mnt (minimal)  Waktu siaga (siklus penuh)
EMS menyarankan untuk tidak menggunakan pensteril | (20 mnt (minimal) i
kelas N dalam memproses ulang alat genggam PIEZON®, jika Kering
tidak melalui siklus pengeringan setidaknya 20 menit. Usia Pengguna harus memastikan bahwa proses pemrosesan
pakai Alat Genggam PIEZON® bisa berkurang. ulang, termasuk sumber daya, material, dan staf, mampu
Sterilisasi panas lembap produk harus dilakukan sesuai mMencapai hasil yang diinginkan dan dipertahankan dari

dengan I1SO 17665 dan mematuhi persyaratan masing- Waktu ke waktu: merupakan tanggung jawab pengguna untuk
masing negara. memastikan bahwa validasi prosedur pemrosesan ulang selalu

diperbarui setiap saat.

08 PENYIMPANAN

o Simpan produk yang disterilkan pada suhu 40°C di lingkungan:
+ kering,

* bersih,

* bebas debu.

8 Tekanan mutlak
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PRIMADELL'USO

Leggere attentamente queste istruzioni per I'uso, poiché
illustrano tutti i dettagli e le procedure piti importanti. Prestare

Rispettare le indicazioni e le istruzioni rappresentate dai simboli
per evitare danni a oggetti o persone.

particolare attenzione alle precauzioni per la sicurezza.
Tenere sempre a portata di mano queste istruzioni.

Queste istruzioni sono conformi alle raccomandazioni
dell'istituto di salute pubblica tedesco RKI (Robert Koch Institut,

Queste istruzioni sono relative unicamente agli strumenti  Germania).

a cui sono allegate al momento della consegna.
La versione inglese di questo manuale & la versione principale,
dalla quale derivano le traduzioni. In caso di discrepanze, la
versione vincolante e quella inglese.

PULIZIA E DISINFEZIONE DI DISPOSITIVI E CAVI DEI MANIPOLI

Le seguenti istruzioni sono state convalidate per tutti i prodotti riutilizzabili' dei dispositivi odontoiatrici EMS. Chi esegue
il ricondizionamento deve comunque accertarsi che il processo, se eseguito con le attrezzature, i materiali e il personale
della struttura in cui viene effettuato, dia l'esito desiderato. Per offrire questa garanzia € necessario validare il processo e/o
monitorarlo regolarmente. Qualunque deviazione dalle istruzioni fornite deve essere adeguatamente valutata in termini di

efficacia e potenziali effetti avversi.

Dispositivi AIRFLOW®
e PIEZON®

Handy Kit PIEZON® per

ogni unita

INTRODUZIONE

PULIRE E DISINFETTARE

Utilizzare una salvietta igienizzante e disinfettante
(meno del 35% di alcool) conforme alle norme applicabili
nel paese in questione.

EMS raccomanda l'uso di:

- salviette CleanWipes, I1C-100 o PlastiSept Eco della
ALPRO MEDICAL GmbH

- 0 salviette disinfettanti per superfici Micro-Kleen3™
della Micro-Scientific

Sequire attentamente le istruzioni fornite dal
produttore delle salviette.

NON utilizzare salviette CaviWipes™ o Advantaclear
poiché danneggiano i prodotti EMS.

EMS raccomanda [I'utilizzo di procedure per la pulizia,
la disinfezione e la sterilizzazione e di confezioni per la
sterilizzazione conformi agli standard ISO 17664.

Segnalare sempre a EMS eventuali eventi avversi relativi
al ricondizionamento dei dispositivi.

Pulire, disinfettare e, se possibile, sterilizzare i prodotti
prima di utilizzarli per la prima volta. Non superare il numero
di cicli di sterilizzazione autorizzati per i prodotti. Per la
sostituzione, consultare la sezione "Vita utile" di queste
istruzioni.

Utilizzare le concentrazioni e i tempi di contatto specificati
dal produttore dell'agente utilizzato perla pulizia e la disinfezione.

Tenere presente che ai fini di una corretta sterilizzazione
€ necessario che i componenti di assemblaggio vengano
dapprima puliti e disinfettati.

Se alcune parti di queste istruzioni non sono chiare o sembrano
inadeguate, contattare/informare EMS.

Gli utenti sono inoltre tenuti a rispettare le eventuali disposizioni normative applicabili nel proprio Paese e i protocolli di

igiene adottati dall'ospedale o dalla clinica.

Questo e importante soprattutto per quanto riguarda le disposizioni aggiuntive relative all'inattivazione dei prioni.

VITAUTILE

| prodotti sono stati progettati per tollerare un numero
elevato di cicli di sterilizzazione. | materiali utilizzati sono
stati appositamente selezionati a questo scopo. Tuttavia,
ogni volta che i prodotti vengono preparati nuovamente
per I'utilizzo, le sollecitazioni termiche e meccaniche a cui
vengono sottoposti provocano l'invecchiamento dei materiali.

Sostituire sempre i prodotti che presentano segni di usura
o deterioramento precoce, indipendentemente dal numero di
cicli di sterilizzazione a cui possono ancora essere sottoposti
in linea teorica.

1 Nel prosieguo denominati "i prodotti”.

@ NON esporre i prodotti a temperature superiori a 138 °C.

| manipoli EMS non devono essere lubrificati o altrimenti
esposti, direttamente o indirettamente, all'olio.

Vita utile: consultare le istruzioni per I'uso del prodotto.



SIMBOLI

Attenzione / Pericolo - Rischio di danni a oggetti o persone Consultare il manuale di istruzioni
0 Nota - Informazioni e consigli aggiuntivi utili Sterilizzabile in autoclave fino a 135 °C
@ Vietato [ & | Adatto alla disinfezione termica

@Tempo necessario - Abbreviazioni utilizzate: min

Indossare dispositivi di protezione individuale (minuto); s (secondo)

PROCEDURA PER | PRODOTTI CORRELATI INDICATI A PAGINA 3

01 PREPARAZIONE 02 PULIZIA O3 DISINFEZIONE ~ O4ASCIUGATURA  OSISPEZIONE 06 CONFEZIONAMENTO 07 STERILIZZAZIONE 08 CONSERVAZIONE

01 PREPARAZIONE

Nel luogo di utilizzo: subito dopo il trattamento sul paziente, risciacquare con acqua corrente fredda l'interno dei condotti del
manipolo/strumento. Rimuovere i residui di sporco visibili pulendo i prodotti con un panno.

Prestare particolare attenzione a incrinature, fessure e punti difficili da raggiungere.

Collocareiprodottiin appositirack per il trasporto verso la zona dedicata al ritrattamento per evitare di danneggiarli e contaminare
I'ambiente o le persone coinvolte nella procedura.

Rimuovere sempre la polvere rimasta all'interno del manipolo AIRFLOW® e PERIOFLOW?® e verificare che entrambi i condotti
(quello per I'acqua e quello per la polvere) siano liberi prima di proseguire. Utilizzare Easy Clean?.

®

o
| prodotti devono essere smontati come mostrato qui sotto:

o PIEZON® Endochuck: 0 Manipoli PIEZON®:

Rimuovere eventuali file installati. Rimuovere eventuali strumenti installati.

Rimuovere la vite e smontare la piccola guarnizione. Rimuovere il cappuccio e smontare la guida luce e I'O-ring.

o Strumenti PIEZON® con CombiTorque®:

Separare lo strumento PIEZON® e il CombiTorque® ma conservare
insieme lo strumento originale e il relativo CombiTorque® per tutta la
loro vita utile.

@ Effettuare la pulizia entro 1 ora dall'utilizzo.
Indossare dispositivi di protezione individuale adeguati al tipo di preparazione necessaria.

E necessario pulire ogni componente manualmente o automaticamente con l'aiuto di una lavastrumenti o di un disinfettore.
Attenersi a quanto riportato nella parte dedicata alla pulizia a seconda delle proprie apparecchiature odontoiatriche.

Per un'efficacia e una durata ottimali, EMS consiglia I'utilizzo di lavastrumenti/disinfettori automatici conformi alla norma
1ISO 15883.

I manipoli EMS non devono essere lubrificati o altrimenti esposti, direttamente o indirettamente, all'olio.

2 E possibile utilizzare una siringa aria/acqua con Easy Clean 57
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02 03 04 PULIZIA AUTOMATICA, DISINFEZIONE E ASCIUGATURA CON
LAVASTRUMENTI/DISINFETTORE

o Utilizzare lavastrumenti/disinfettori conformi alla norma I1SO 15883 con cestelli adatti a contenere prodotti di piccole
dimensioni e con connettori per il risciacquo con diametro di circa 16 mm per il collegamento al condotto del prodotto.

Collocare correttamente il prodotto in un rack adatto, collegare condotti i lumi ai raccordi per il risciacquo e avviare la pulizia
automatica.

Rispettare sempre le istruzioni del produttore della lavastrumenti/del disinfettore.
Segquire attentamente le istruzioni fornite dal produttore della soluzione per la disinfezione.
E possibile utilizzare la procedura automatica® illustrata di seguito per ottenere un livello AQ pari a 600:

™2 min Effettuare una pulizia preliminare con acqua corrente fredda*.
Scolare

® 5 min Pulire a 55 °C con acqua corrente e soluzione di neodisher allo 0,5% MediClean Dental (Dr Weigert).
Scolare

® 3 min Risciacquare e neutralizzare con acqua demineralizzata fredda®.
Scolare

™ 2 min Risciacquare con acqua demineralizzata fredda®.
Scolare

® 1 min Effettuare la disinfezione termica (risciacquo finale) con acqua deionizzata ad almeno 90 °C.
Scolare

® 20 min (minimo) Asciugare a 100 °C.

02 PULIZIA MANUALE + 03 DISINFEZIONE + 04 ASCIUGATURA

Eéossibile utilizzare la procedura EMS illustrata di seguito con e senza ultrasuoni.

NON pulire il manipolo con procedure che comportino I'uso di bagni a ultrasuoni: il prodotto rischia di deteriorarsi. Da
utilizzare SOLTANTO con strumenti e portalime EMS PIEZON®. In caso di utilizzo di bagno a ultrasuoni, mettere i prodotti in un
setaccio metallico e pulire per 10 minuti.

Prodotti EMS
Prodotto .
: Procedura da pulire/ Procedura
convalidato -
disinfettare
Soluzione di Pulire i dispositivi con una soluzione detergente di neodisher allo 0,5% in acqua
oluzione di deionizzata a 40 °C utilizzando uno spazzolino a setole morbide adatto fin quando
neodisher senza tutti | prodotti tutti i residui visibili non saranno stati rimossi.
allo 0,5% bagno a EMS Se i prodotti presentano condotti, risciacquare tutti i condotti con acqua
MediClean | ultrasuoni ®155s corrente fredda utilizzando una pistola a spruzzo (pistola a getto d'acqua
(Dr. Weigert) con pressione statica dell'acqua di 2 bar).

' ™15 min Immergere il prodotto in una soluzione di neodisher allo 0,5% in acqua
(10 min con deionizzata a 40 °C. Accertarsi che la soluzione detergente penetri
ultrasuoni)  all'interno di tutti i condotti (se necessario, utilizzare una siringa).

Soluzione di Risciacquare tutti i condotti con acqua deionizzata fredda® utilizzando
neodisher con Strumentie | ®15s una pistola a spruzzo (pistola a getto d'acqua con pressione statica
allo 0,5% bagnoa | portalime EMS d?” acqua d 2'.bar). .

MediClean | ultrasuonic PIEZON® ®10s Risciacquare I'intero prodotto con acqua corrente deionizzata fredda.

(Dr. Weigert) A temperatura ambiente (15-25 °C), utilizzare aria compressa (max 3 bar) per

' asciugare completamente il condotto e il prodotto nella sua interezza, fino a eliminare
completamente i residui di acqua presenti (visibili o rilevabili).

Quindi disinfettare:

Non diluire la soluzione CIDEX® OPA ASP e utilizzarla entro la durata e la data di scadenza indicate, conformemente alle
avvertenze del produttore e alle istruzioni per I'uso.

Collocare il prodotto nella soluzione CIDEX® OPA ad almeno 20 °C. Accertarsi che la soluzione detergente penetri

©5min all'interno di tutti i condotti (se necessario, utilizzare una siringa).

®1min  Lasoluzione disinfettante CIDEX® OPA ASP richiede un totale di tre risciacqui: mantenere il prodotto completamente
E%%ﬂgg&o) immerso e utilizzare una grande quantita” di acqua pulita.
Non riutilizzare per altri scopi I'acqua usata per l'operazione di risciacquo. Gli eventuali residui di disinfettante presenti possono

provocare gravi effetti indesiderati.

E asciugare

Atemperatura ambiente (15-25 °C), utilizzare aria compressa (max 3 bar) per asciugare completamente il condotto e il prodotto
nella sua interezza, fino a eliminare completamente i residui di acqua presenti (visibili o rilevabili).

3 Ad esempio: Miele Professional G 7836 CD con rack Miele E 429
4 Acqua corrente fredda = 16 °C +/- 2 °C

5 Acqua demineralizzata fredda = 20 °C +/- 2 °C

6 Ad esempio: Bandelin, Sonorex 1028 K, 35 kHz

7 Ad esempio: 7,5 litri (2 galloni)



05 ISPEZIONE

Se dopo la pulizia/disinfezione sono ancora presenti macchie visibili sul prodotto, occorre ripetere l'intera procedura di pulizia/
disinfezione. Smaltire i prodotti che presentano danni, distaccamento di schegge/scaglie, corrosione o deformazione visibili (non utilizzarli
nuovamente). Verificare inoltre l'integrita degli O-ring e delle guarnizioni e provvedere alla sostituzione in caso di danni o deformazioni.

0 Verificare che il prodotto sia completamente asciutto. Se si rilevano residui di acqua, rimuoverli utilizzando una pistola
ad aria (con aria compressa pulita). Asciugare completamente il condotto e il prodotto nella sua interezza, fino a eliminare
completamente i residui di acqua presenti (visibili o rilevabili).

06 CONFEZIONAMENTO

La sterilizzazione deve essere effettuata soltanto su prodotti precedentemente puliti e disinfettati.

Ai fini di una sterilizzazione efficace, & necessario che i prodotti siano completamente asciutti. Verificare che ogni parte del
prodotto (i condotti interni e tutte le superfici) sia completamente asciutta prima di riassemblare il prodotto e inserirlo nella confezione.

Prima della sterilizzazione & necessario riporre i prodotti in appositi imballaggi.

o Manipoli PIEZON®:
Il prodotto deve essere sterilizzato smontato o riassemblato.

Qualora si preferisca riassemblarlo: rimontare dapprima I'0O-ring,
quindi posizionare la guida luminosa sul cappuccio e avvitarla sul

manipolo.
o PIEZON® Endochuck: o Strumenti PIEZON® con CombiTorque®:
Rimontare prima I'0-ring piccolo (guarnizione), quindi Riassemblare lo strumento originale e il relativo
avvitare delicatamente il bullone di fissaggio, senza CombiTorque®.

stringerlo.

Confezionare i prodotti utilizzando sacchetti per la sterilizzazione a strato singolo o doppio:

- adatti alla sterilizzazione a prevuoto con calore umido,

+ conformi alle norme 1ISO 11607-1 o EN 868,

* resistenti a una temperatura di 138 °C,

- e adeguatamente permeabili al vapore (per es. rotoli Wipak STERIKING senza soffietto tipo R43 e R44).

07 STERILIZZAZIONE

Eseguire la sterilizzazione immediatamente dopo la E possibile utilizzare la procedura a prevuoto con calore umido
pulizia e la disinfezione. (vapore) per tutti i prodotti EMS, purché confezionati in appositi

Sequire lo schema indicato dal produttore per il riempimento  Sacchetti a strato singolo o doppio:
dell'autoclave. Parametri per il ciclo di sterilizzazione a prevuoto con calore

NON superare una temperatura di sterilizzazione di Umido:
138 °C e un tempo di pausa di 20 min. : gfa8|.d| DFZYEOSO ,
NON utilizzare procedure di sterilizzazione con aria calda | Urrswisjil’[%ngel '1 oo‘ir
e radiazioni, poiché provocano il deterioramento del prodotto. N

ia | | dicl + Temperatura minima di 132 °C

EMS consiglia di non utilizzare sterilizzatori di classe N 3 mi -~ . .

; . L . min (minimo) T | |
per ritrattare i manipoli PIEZON® a meno che non prevedano @ ( ) empo di pausa (ciclo completo)

almeno 20 minuti di ciclo di asciugatura. La vita utile del ' ®20 min (minimo) Asciugatura

manipolo PIEZON® potrebbe risultare compromessa. Gli utenti devono accertarsi che le procedure di

Per la sterilizzazione dei prodotti con calore umidorispettarele  ricondizionamento, le risorse e i materiali utilizzati e il personale

indicazioni contenute nella norma 1SO 17665 e le disposizioni  coinvolto  consentano di  raggiungere l'esito  desiderato

di legge vigenti nel proprio Paese. e garantirlo in modo continuativo nel corso del tempo: &
responsabilita dell'utente garantire che la validazione delle
procedure di ricondizionamento sia sempre aggiornata.

08 CONSERVALZIONE

0 Conservare i prodotti sterilizzati a una temperatura massima di 40 °C in un ambiente:
* asciutto,

* pulito

+ e privo di polvere.

8 Pressione assoluta
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PRIES NAUDOJANT

Prasome atidZiai perskaityti naudojimo instrukcijg, nes joje
paaiskintos visos smulkmenos ir proceduros. Ypatingg
démesj prasome atkreipti j saugos priemones.

Sig instrukcijg visada laikykite po ranka.
Si instrukeija tinka tik jrangai, su kuria ji pateikta.

Kad nesuzalotumeéte kity asmeny ir nesugadintumeéte turto,
laikykités atitinkamy direktyvy ir paisykite jspejamuyjy simboliy.
Siose instrukcijose laikomasi Roberto Kocho instituto, RKI,
Vokietija, rekomendacijuy.

Atkreipkite demesj, kad Sio vadovo angly kalba yra pagrindinis, i$
kurio gaunami vertimai. Bet kokio neatitikimo atveju privaloma
versija yra angly kalba.

PRIETAISU IR KOTELIO LAIDY VALYMAS IR DEZINFEKAVIMAS

Sios instrukcijos patvirtintos visiems daugkartinio naudojimo ' EMS danty prieZiros prietaisams. Tvarkyma vykdanti jstaiga
turi uztikrinti, kad tvarkant instrumentus, naudojant jstaigos jrangg, medzZiagas ir personalg, bUty pasiektas pageidaujamas
rezultatas. Dél Sios priezasties procesa reikia patvirtintiir (arba) patvirtintiir reguliariai stebéti. Be to, bet kokj tvarkyma vykdancios
Jstaigos nukrypima nuo pateiktos instrukcijos reikia tinkamai jvertinti efektyvumo ir galimo neigiamo poveikio atzvilgiu.

AIRFLOW® ir
PIEZON® prietaisai

Handy PIEZON® rinkinys

ant jusy prietaiso

JZANGA

VALYTI IR DEZINFEKUOTI

Naudokite valymo ir dezinfekavimo $luoste (maziau nei
35 % alkoholio), kuri atitinka Salyje taikomus standartus.

EMS rekomenduoja naudoti:
- ,ALPRO MEDICAL GmbH" pagamintas ,CleanWipes",
,IC-100" arba ,PlastiSept Eco" Sluostes
- Micro-Scientific*  pagamintas  ,Micro-Kleen3™"
pavirSiaus dezinfekavimo $luostes

Atidziai laikykités instrukcijy, pateikiamy $Sluosciy

gamintojo.

NENAUDOKITE = Sluosciy ,CaviWipes"™

,Advantaclear". Jos kenkia EMS gaminiams.

arba

EMS rekomenduoja laikytis valymo, dezinfekavimo, pakavimo
sterilizuotiir sterilizavimo procedury reikalavimy pagal ISO 17664.

Apie visus su instrumento tvarkymu  susijusius
nepageidaujamus reiskinius prasome visada pranesti tiesiai EMS.
Gaminius reikia nuvalyti, dezinfekuoti ir, jei reikia, sterilizuoti
prie$ naudojant pirmg kartg. Nesterilizuokite gaminiy daugiau
karty, nei nurodyta instrukcijoje. Informacija apie keitima rasite
Sios instrukcijos skyriuje ,Eksploatavimo trukme".

Bdtina laikytis gamintojo pateikty nurodymy dél valymo ir
dezinfekavimo priemonés koncentracijos ir sglycio trukmés.

Prisiminkite, kad sterilizacijos nepavyks pasiekti, jei pirma
nebus iSvalytos ir dezinfekuotos atskiros sudétinés prietaiso
dalys.

Jeigu kurios nors Sios instrukcijos dalys yra neaiskios ar atrodo
netinkamos, nedvejodami kreipkités ar informuokite EMS.

o Be to, naudotojai privalo laikytis visy Salyje galiojanciy teisés reikalavimy, o taip pat ligoninéje ar klinikoje galiojanciy

higienos reikalavimy.

Tai ypac svarbu dél papildomy priony nukenksminimo reikalavimy.

EKSPLOATAVIMO TRUKME

Sie gaminiai sukurti taip, kad galéty bdti sterilizuojami
daug karty. Todél jy gamybai buvo parinktos atitinkamos
medziagos. Vis délto kiekvieno paruoSimo naudoti metu
gaminys patiria terminj ir cheminj poveikj, dél kurio jis sensta.

Visada pakeiskite gaminius su susidévéjimo ar ankstyvos
degradacijos pozymiais, nepriklausomai nuo atlikty ir likusiy
sterilizacijos cikly skaiciaus.

SIMBOLIAI

@ NELAIKYKITE gaminiy temperaturoje, aukStesnéje nei 138 °C.

EMS rankiniy prietaisy negalima tepti ar kitaip tiesiogiai ar
netiesiogiai veikti tepalu.

Tinkamumo naudoti trukmeé: Zr. gaminio naudojimo instrukcija.

Atsargiai / pavojus — Galima sugadinti turtg arba susizaloti

o Prasome atkreipti démesj — Naudinga papildoma
informacija ir patarimai

@ Draudziama

Déveti asmens apsaugos priemones

1 Cia ir toliau — ,gaminiai".

Zr. naudojimo instrukcijg

Galima sterilizuoti autoklave ki 135 °C

temperatUroje
LR | Tinka dezinfekuoti terminiu badu

@Reikalingas laikas — Vartojamos santrumpos:
min. (minutés); sek. (sekundés)



PROCESAS, NUMATYTAS 3 PUSLAPYJE MINETIEMS GAMINIAMS

01 PARUOSIMAS 02 PLOVIMAS 03 DEZINFEKAVIMAS 04 DZIOVINIMAS 05 TIKRINIMAS 06 PAKAVIMAS 07 STERILIZAVIMAS 08 LAIKYMAS

01 PARUOSIMAS

Jis atliekamas taip: IS karto po paciento gydymo proceduros iSplaukite kotelio / instrumento kanalo (-y) ertme Saltu béganciu
vandentiekio vandeniu. Stambesni neSvarumai turi bati pasalinti gaminius nuvalant.

Ypatingas démesys skiriamas plysiams, jdubimams ir sunkiai pasiekiamoms vietoms.

Gaminius dékite ant tinkamo laikiklio, kuris juos apsaugoty perkeliant j apdorojimo vietg, taip pat apsaugoty nuo tarsos aplinkai
ir Zzmones, kurie dalyvauja apdorojimo procese.

Visuomet valykite AIRFLOW® ir PERIOFLOW?®, kad jie neuzsikimsty, ir procediros pradzioje patikrinkite abiejy kanaly (vandens
ir milteliy) praeinamuma. Naudokite ,Easy Clean"?,

®

arba
Gaminiai turi bati iSardyti taip, kaip parodyta toliau:
@ riezons  Endochuck*: © riezone Koteliai:
ISimkite bet kokig jstatyta dilde. Nuimkite pritvirtintg instrumenta.
ISsukite varztg ir nuimkite maza sandarinimo Zieda. Nuimkite antgalio dangtelj, Sviesos kreiptuvg ir sandarinimo
Zieda.

o PIEZON® instrumentai su ,CombiTorque"®:

Atskirkite PIEZON® instrumentg ir ,CombiTorque"® bet laikykite
kiekvieng originaly instrumentg ir ,CombiTorque"® kartu visa jy
naudojimo laikotarpj.

@ Gaminiai turi bti valomi per 1 valanda po jy panaudojimo.
Dévékite asmens apsaugos priemones priklausomai nuo paruosimo tipo.

Kiekvienas gaminys turi bati iSvalytas rankiniu arba automatiniu badu plovimo arba dezinfekavimo jrenginyje. Laikykités jlsy
danty gydymo jrangos skirtosios valymo dalies nurodymuy.

EMS rekomenduoja naudoti ISO 15883 standarto automatinj plovimo ir dezinfekavimo (PD) jrenginj, optimaliam gaminiy
efektyvumui ir naudojimo laikui uztikrinti.

EMS rankiniy prietaisy negalima tepti ar kitaip tiesiogiai ar netiesiogiai veikti tepalu.

2 Su ,Easy Clean" gali bti naudojamas oro vandens $virkstas
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02 03 04 AUTOMATINIS PLOVIMAS, DEZINFEKAVIMAS IR DZIOVINIMAS SU PLO-
VIMO IR DEZINFEKAVIMO JRENGINIU

o Plovyklé—dezinfekavimo kamera privalo atitikti ISO 15883, turi turéti tinkamus laikymo krepSius maziems gaminiams sudéti
ir mazdaug 16 mm skersmens skalavimo jungtis, skirtas prijungti jas prie gaminio kanalo.

Gaminius tinkamai sudékite ] tinkama stelazg, prijunkite visus kanalus prie praplovimo jungciy ir paleiskite automatinj plovimo
cikla.

o Bdtina laikytis plovimo ir dezinfekavimo jrenginio gamintojo instrukcijy.
Atidziai laikykités dezinfekavimo skysc¢io gamintojo pateikty instrukcijy.
Tolesnis automatizuotas procesas® gali buti naudojamas pasiekti AO lygj i$ 600:

™ 2 min. IS anksto nuplaukite po Saltu vandeniu®.
Nusausinkite
® 5 min. Valykite 55 °C temperattros vandentiekio vandenio ir 0,5 % koncentracijos pramonés ploviklio

,MediClean Dental" (,Dr Weigert") tirpalu.
Nusausinkite

® 3 min. Skalaukite ir neutralizuokite Saltu demineralizuotu vandeniu®.
Nusausinkite

® 2 min. Skalaukite Saltu demineralizuotu vandeniu®.
ISsausinkite

™1 min. Atlikite termine dezinfekcijg (galutinj praplovima) dejonizuotu ne zemesnés kaip 90 °C temperatdiros
vandeniu.

Nusausinkite .
® 20 min. (ne maziau) DZiovinkite 100 °C temperaturoje.

02 RANKINIS PLOVIMAS + 03 DEZINFEKAVIMAS + 04 DZIOVINIMAS

Sis patvirtintas EMS procesas gali biti naudojamas su ultragarsu arba be jo.

NENAUDOKITE ultragarso vonios valymo procediros koteliams: taip galite sugadinti gaminius. Jis numatytas TIK EMS
PIEZON®_instrumentams ir dildés koteliams. Valymo ultragarso vonioje atveju sudékite prietaisus j metalinj sietg ir jjunkite
ultragarsg 10 minuciy.

- EMS gaminiai
Patvirtintas .
aminvs Procesas valyti / Procesas
9 y dezinfekuoti
05% Plaukite prietaisus 0,5 % pramonés ploviklioir dejonizuoto vandens 40 °C temperatQros
pramoneés tirpalu, naudokite tinkama Sepetj minkstais Sereliais tol, kol bus pasalinti visi matomi
ploviklis be. VisiEMg | nesvarumai
MediClean" ultragarso gaminiai ® Saltu vandeniu i§ &iaupo praplaukite purskimo pistoletu visus gaminius
(.Dr vonios 15sek gy kanalais (vandens slégis 2 bar).
Weigert") ™ 15min. |dékite gaminj j 40 °C temperatiros 0,5 % pramonés ploviklio tirpalg
(10 min. su  dejonizuotame vandenyje. Pasirtpinkite, kad visi kanalai baty pripildyti
05 % ultragarsu)  dezinfekavimo skysciu (jei reikia, naudokite Svirkstg).
: ISplaukite visus kanalus purkStuvu (vandens srovés prietaisu, esant
ramones
pploviklio su EMS PIEZON® | @ 1556k statiniam 2 bary vandens slégiui) 3altu dejonizuotu vandeniu®.
MediClean" U|t\/r§2iaar6so gi?eiTa?lle!T ™ 10sek  Visg gaminj isskalaukite Saltu tekan¢iu dejonizuotu vandeniu.
(,Dr. Kambario temperattroje (15—25 °C) naudokite oro pistoletg (suslégtasis oras,
Weigert") msksimadlus slégés 3k b?rai) visisSkai isdziovinti kj’;malui Ir visam gaminiui, kol neliks
jokiy vandens pédsaky (matomy ar apciuopiamy).

Paskui dezinfekuokite:

ASP CIDEX® OPA tirpalas turi bati naudojamas neskiestas, atsizvelgiant j jo naudojimo terminus ir galiojimo laikg bei
gamintojo jspéjimus ir naudojimo instrukcijas.

o5 Visiskai panardinkite gaminj j CIDEX® j ne Zemesneés negu 20 °C temperattros OPA tirpalg. Pasirupinkite, kad visi
MIN-— ranalai bty pripildyti dezinfekavimo skysciu (jei reikia, naudokite Svirkstg).

M 1min.  ASP CIDEX® OPA dezinfektantas turi batj nuskalaujamas i$ viso tris kartus: laikyti gaminj visiskai panardintg ir

S?iaegfoisﬁis) kaskart naudoti didelj kiekj” $varaus vandens.

Nenaudokite to paties vandens pakartotinai skalavimui arba kitokiam tikslui. Dezinfekavimo priemonés likuciai gali sukelti
kenksminga Salutinj poveikj.

Ir nusausinkite

Kambario temperattroje (15—25 °C) naudokite oro pistoletg (suslégtasis oras, maksimalus slégis 3 barai) visiskai iSdZiovinti
kanalui ir visam gaminiui, kol neliks jokiy vandens pédsaky (matomy ar apéiuopiamuy).

3 Pavyzdziui: ,Miele Professmnal G 7836 CD su ,Miele Rack" E429
4 Saltas ¢iaupo vanduo =16 °C +/- 2 °C

5 Saltas demineralizuotas vanduo = 20 °C +/- 2 °C

6 Pavyzdziui: ,Bandelin”, ,Sonorex"1028 K, 35 kHz

7 Pavyzdziui: 7,5 litry



05 TIKRINIMAS

Jeigu po plovimo ir dezinfekavimo ant gaminio matomos démeés, visg plovimo ir dezinfekavimo proceddrg reikia pakartoti.
Matomai pazeistus, nuskilusius, deformuotus ar korozijos paveiktus gaminius bdtina utilizuoti (toliau juos naudoti draudziama).
Taip pat patikrinkite sandarinimo Ziedus ir tarpiklius ir pakeiskite, jei jie paZeisti ar deformuoti.

Patikrinkite, ar gaminys yra visiskai sausas. Pastebéje vandens likuciy, pasalinkite juos praptsdami suslégtojo oro pistoletu.
Iki galo isdZiovinkite gaminj ir jo kanalus taip, kad nelikty jokiy vandens liku¢iy (matomuy ar aptinkamu).

06 PAKAVIMAS

Sterilizuojami tik pries tai iSvalyti ir dezinfekuoti gaminiai.

Veiksmingas sterilizavimas galimas tik jei gaminiai yra visiSkai sausi. Pries vel surinkdami ir pakuodami instrumenta
patikrinkite, ar visos jo dalys (vidiniai kanalai ir visi pavirSiai) yra visiskai sausi.
Pries sterilizuojant gaminiai turi bUti sudéti j tinkama sterilizavimo pakuote.

© riezone Koteliai:

Sis gaminys turi biti sterilizuojamas i$ardytas atskiromis dalimis
arba surinktas.

Norédami jj surinkti: pirmiausia uzdékite sandarinimo zZiedg, j antgalio
dangtelj jdékite Sviesos kreiptuvg ir prisukite prie kotelio.

0 PIEZON® ,Endochuck”: 0 PIEZON® instrumentai su ,CombiTorque"®:
PradZioje uzdékite mazg sandarinimo Ziedg (tarpiklj), Originaly prietaisg jdiekite naudojant jam skirta
paskui neuzverzdami prisukite tvirtinimo varztg. ,CombiTorque"®.

Supakuokite gaminius j vienguba ar dvigubg maiselj, kuris turi:

« tikti vakuuminiam sterilizavimui vandens garais;

+ atitikti ISO 11607-1 arba EN 868 reikalavimus;

« bati atsparus iki 138 °C temperatUrai;

- bati laidus garams (pvz., \Wipak STERIKING" R43 ir R44 tipo ploksti ritiniai).

07 STERILIZAVIMAS
Sterilizuoti reikia i$ karto po plovimo ir dezinfekavimo. Vakuuminio sterilizavimo vandens garais procedirg galima
Bdtina laikytis autoklavo gamintojo nurodytos sterilizuojamy @Kyl EMS gaminiams, kurie yra supakuoti | tinkamus
daikty sudéjimo tvarkos. viengubus ar dvigubus maiselius:
NEVIRSYKITE 138 °C sterilizavimo temperatira ir 20 min. Vakuuminio sterili.zavimo vandens garais ciklo parametrai:
iSlaikymas. + 3 vakuumo fazés

. izavi Karg + 3 bary slégis®
NEGALIMA naudoti sterilizavimo karStu oru arba 100 % drégme

spinduliais: Sios proceduros kenkia gaminiams. - Minimali 132 °C temperatira
6 EMS nerekomenduoja naudoti N klasés sterilizavimo ®3min. (ne maziau)

medziagas PIEZON® koteliy apdorojimui, iSskyrus atvejus, jei
taikomas ne trumpesnis negu 20 minuciy dziovinimo ciklas.

ISlaikymo trukmeé (visas ciklas)
+ (D20 min. (ne maziau) piovinimas

PIEZON® kotelio naudojimo trukmé gali bGti sutrumpinta. Naudotojai turi uztikrinti, kad tvarkymo procesy metu,

Gaminiy sterilizavimg vandens garais reikia vykdyti pagal naudojant turimus isteklius, medziagas ir personala, buty

ISO 17665 ir taikomus atitinkamos $alies reikalavimus. pasiektas ir nuolat iSlaikomas pageidaujamas rezultatas:
naudotojas atsako uz nuolatinj tvarkymo proceddiry patvirtinimo
atnaujinima.

08 LAIKYMAS

o Laikykite sterilizuotus gaminius ne aukstesnéje nei 40 °C temperatUroje:

* sausoje,

« Svarioje ir,

+ be dulkiy aplinkoje.

8 Absoliutus slégis 67
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PIRMS LIETOSANAS

Lddzu, rapigi izlasiet So lietoSanas instrukciju, jo taja ir
ietverts skaidrojums par visam svarigakajam detalam un
procedUram. LUdzu, pievérsiet Tpasu uzmanibu informacijai
par piesardzibas pasakumiem. i
So instrukeiju vienmér glabajiet érti pieejama vieta.

Stinstrukcija attiecas tikai uz aprikojumu, kuraiepakojuma
ta ir piegadata.

Lai nepielautu traumas un Tpasuma bojajumus, ltdzu, ievérojiet
turpmakas norades un simbolus.
ST instrukcija atbilst RKI — Robert Koch Institut (Vacija) —

eteikumiem.

Nemiet vera, ka Sis rokasgramatas anglu versija ir kapteinis, no
kura ieguti tulkojumi. Ja rodas nesakritiba, saistosa versija ir

anglu teksts.

IERICU UN URBSANAS UZGALU AUKLU TIRISANA UN DEZINFEKCIJA

Turpmakas instrukcijas ir apstiprinatas visiem vairakkart lietojamiem EMS zobarstniecibas iericu produktiem'. Apstradatajs
ir atbildigs par to, lai apstrade, kuru veic specializéts personals apstrades uznemuma, izmantojot aprikojumu un materialus,
sniegtu vélamo rezultatu. Sim noldkam ir nepiecie$ama procesa apstiprinasana un/vai apstiprinasana un kartgja uzraudziba.
Turklat jebkads apstrades veicgja instrukciju parkapums ir pareizi janoverté saistiba ar efektivitati un potenciali nelabvéligam

ietekmem.
TIRISANA UN DEZINFICESANA
Izmantojiet tirisanas un dezinfekcijas salveti (mazak
neka 35% spirta), kas atbilst valsti speka esosajiem
standartiem.
EMS iesaka izmantot:
- ALPRO MEDICAL GmbH raZotas CleanWipes, IC-100
vai PlastiSept Eco salvetes;
AIRFLOWE® un Handy PIEZON® komplekts —Mipro—Sgientiﬂc razotas Micro-Kleen3™ virsmas
PIEZON® ierices jusu iericei dezinfekcijas salvetes.
RUpigi ievérojiet salveSu raZotaja sniegtos
noradijumus.

IEVADS

@ NELIETOJIET CaviWipes™ vai Advantaclear
salvetes. Tas kaité EMS produktiem.

EMS iesaka ieverot tirsanas, dezinfekcijas, iepakoSanas
pirms sterilizacijas un sterilizacijas procediras atbilstosi
ISO 17664.

Vienmeér zinojiet par blakusparadibam, kas saistitas ar
ierices atkartotu apstradi tiesi uz EMS.

Pirms pirmas lietoSanas reizes izstradajumi ir janotira,
jadezinfice un, ja iespgams, jasterilizé. Neapstradajiet
izstradajumus atkartoti, parsniedzot atlauto sterilizacijas
ciklu skaitu. Informaciju par aizstasanu skatiet Sis instrukcijas
sadala ,Darbmuzs".

leverojiet tiriSanas un dezinfekcijas ldzekla razotaja
noraditas koncentracijas un saskares terminus.
Atcerieties, ka sterilizaciju nedrikst veikt, ja vispirms netiek
notiritas un dezinficétas montazas dalas.

Ja $aja instrukcija sniegta informacija nav skaidra vai Skiet
nepietiekama, nekavejoties sazinieties ar EMS/informéjiet EMS.

o Lietotajiem ir jaievéro art savas valsts tiesibu aktu prasibas un higiénas noteikumi, kas ir speka slimnica vai klinika.

Tas jo Tpasi attiecas uz prionu inaktivacijas papildu prasibam.

DARBMUZS

Produktiir izstradati daudziem sterilizacijas cikliem. Atbilstosi
ir izveleti ar to razoSana izmantotie materiali. Tomeér katra
atkartota sagatavoSana lietoSanai termiskas un Kimiskas
spriedzes rezultata izraisis produktu novecosanu.

6 Vienmér nomainiet produktus, kuriem ir nodiluma vai
agrinas degradacijas pazimes, neatkarigi no neizmantoto
sterilizacijas ciklu skaita.

1 Turpmak teksta — ,produkti".

@ NEPAKLAUJIET produktus temperattras iedarbibai, kas
parsniedz 138°C.

EMS urbSanas uzgalus nedrikst ellot vai cita veida tiesi vai
netieSi paklaut ellas iedarbibai.

Kalposanas termins: skatiet produkta lietoSanas instrukciju.



SIMBOLI

Uzmanibu/Briesmas- Ipaguma bojajuma vai traumas risks Skatiet lietoSanas instrukciju

o Lddzu, nemiet véra - Noderiga papildinformacija un

ieteikumi

@ Aizliegts LR | Piemérots termiskai dezinfekcijai

@ NepiecieSamais laiks - Izmantotie salsinajumi:
min (mindte); s (sekunde)

Sterilizejams autoklava lidz 135°C temperatira

Valkajiet individualos aizsarglidzek|us

PROCESS SAISTITAJIEM PRODUKTIEM, KAS MINETI 3. LAPPUSE

01 SAGATAVOSANA 02 TIRISANA 03 DEZINFEKCIJA 04 ZAVESANA 05 PARBAUDE 06 IEPAKOSANA 07 STERILIZACIJA 08 GLABASANA

01 SAGATAVOSANA

LietoSanas vieta: Tulit péc pacienta procediras noskalojiet urbSanas uzgalu/instrumenta limenu(-s) ar aukstu krana ddeni.
Lielakie netirumi ir janonem, noslaukot produktus.

Tpaga uzmaniba japievers plaisam, spraugam un griti sasniedzamam vietam.

Lai izvairitos no produktu bojajuma, vides piesarnosanas un atkartotas apstrades procesa iesaistito personu inficésanas,
novietojiet produktus uz atbilstoSa stativa to parvietoSanai uz atkartotas apstrades zonu.

Pirms turpinat, vienmer veiciet AIRFLOW® un PERIOFLOW® urbSanas uzgala pulvera aizsérejumu attirisanu un parbaudiet abu
l[Gmenu (Tdens un pulvera) atstarpi. Izmantojiet funkciju Easy Clean (viegla tirisana)?.

®

vai
Produkti ir jaizjauc, ka paradits zemak:
0 PIEZON® Endochuck: o PIEZON® urbsanas uzgali:
nonemiet visus uzstaditos piederumus. Nonemiet visus uzstaditos instrumentus.
Nonemiet skrGvi un atdaliet mazo blivgredzenu. Nonemiet priekSgala vacinu, atdaliet gaismas vadotni un

blivgredzenu.

o PIEZON® instrumenti ar CombiTorque®:

atdaliet PIEZON® instrumentu un CombiTorque®, bet saglabajiet katru
originalo instrumentu un CombiTorque® kopa visa darbmdza laika.

@ TirSana javeic 1 stundas laika péc lietosanas.
Valkajiet individualos aizsardzibas lidzek|us atbilstosi preparata veidam.

Jebkurs produkts ir jatira manuali vai automatiski, izmantojot mazgataju vai dezinfekcijas ierici. levérojiet tirisanai paredzéetas
dalas noradijumus atbilstosi jisu zobarstniecibas aprikojumam.

EMS iesaka izmantot ISO 15883 atbilstoSu automatisko mazgasanas-dezinfekcijas ierici (WD), lai nodroSinatu optimalu
efektivitati un darbmiiza ilgumu.

EMS urbSanas uzgalus nedrikst ellot vai cita veida tiesi vai netiesi paklaut ellas iedarbibai.

2 Ar Easy Clean var izmantot gaisa Udens $lirci
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02 03 04 AUTOMATISKA TIRISANA, DEZINFEKCIJA UN ZAVESANA AR MAZGASA-
NAS DEZINFEKCIJAS IERICI

o Mazgasanas un dezinfekcijas iericei jaatbilst ISO 15883, tam jabut piemeérotiem groziniem mazu produktu ievietosanai un
aptuveni 16 mm diametra skaloSanas savienojumiem produkta Iimena pievienoSanai.

Pareizi novietojiet produktu piemeérota stativa, piestipriniet Ilimenus skaloSanas iekartas savienotajiem un saciet automatisko
tinsanu.

Jaievero arf mazgasanas-dezinfekcijas ierices razotaja instrukcijas.

RUpigi ieverojiet dezinfekcijas Skiduma razotaja sniegtas instrukcijas.
AO Imena 600 sasniegSanai iespéjams lietot Sadu automatizétu procesu®:

® 2 min lepriek$€ja tiriana ar krana Gdeni*.
IztukSojiet

® 5min Tiriet 55°C ar krana tdeni un 0,5% neodisher MediClean Dental (Dr Weigert) skidumu.
|ztukSojiet

® 3 min Noskalojiet un neitralizejiet auksta demineralizeéta tdent.
IztukSojiet

® 2 min Noskalojiet ar aukstu demineralizetu tdeni®.
|ztukSojiet

®1 min Veiciet termisko dezinfekciju (galigo skaloanu) dejonizeta tdent vismaz 90°C temperatdra.
IztukSojiet

02 MANUALA TIRISANA + 03 DEZINFEKCIJA + 04 ZAVESANA

Talak noradito apstiprinato EMS procesu var izmantot ar un bez ultraskanas.

@ NEVEICIET tiriSanas proceduru ultraskanas vannina urbSanas uzgaliem: tas var sabojat produktus. Ta ir paredzéta TIKAI
lietoSanai ar EMS PIEZON® instrumentiem un failu turétajiem. Tirot ultraskanas vannina, ievietojiet produktus metala sieta un
10 mindtes apstradajiet ar ultraskanu.

EMS produkti

Apstiprina o
pStiprinats | - pp;cess tirfisanai/ Process
produkts RS
dezinficeéSanai
Notirietierices 0,6% neodisher tirisanas Skiduma ar dejonizétu tdeni 40°C temperatara,
0,5% izmantojot piemeérotu mikstu saru suku, [idz visi redzamie netirumi ir nonemti.
neodisher | Rezultras- visi EMS Tirot izstradajumus ar ldmeniem, skalojiet visus limenus ar
MediCl kanas dukti ®15s smidzinasanas pistoli (Udens striklas pistoli ar 2 baru statisko Gdens
eaikiean - ninas produki ~ spiedienu), izmantojot aukstu ddeni.

(Dr. Weigert) © 15 min levietojiet produktu 0,56% neodisher $kiduma ar dejoniz&tu Gdeni 40°C
(10 _ temperatQra. Parliecinieties, vai visi lUmeni ir uzpilditi ar tiriSanas
minutes ar  gkidumu (ja nepieciesams, lietojiet lirci).
ultraskanu)

@155 Visus limenus izskalojiet ar smidzinasanas pistoli (Gdens striiklas pistoli

o)
0,5% ar statisko 2 baru Udens spiedienu), izmantojot aukstu dejonizéetu®.

neodisher ar ultras- | EMS PIEZON®
MediClean kanas ) Instrumentiun | (919 g Noskalojiet izstradajumu dejonizéta, auksta, tekosa tdenT.
(Dr. Weigert) vanninu failu turétaji Istabas temperattra (15-25 °C) lietojiet saspiesta gaisa pistoli (saspiests gaiss I1dz

3 bariem), lai pilnba izzavetu lumenu un visu produktu, lidz uz ta nav (redzamu vai
nosakamu) tdens parpalikumu.

Péc tam dezinficgjiet:

ASP CIDEX® OPA skidums ir jaizmanto neatskaidits ta lietoSanas un glabasanas termina, ievérojot razotaja bridinajumus un
lietoSanas instrukcijas.

Pilniba iegremdejiet produktu CIDEX® OPA skiduma vismaz 20°C temperattra. Parliecinieties, vai visos lumenos ir

© 5 min dezinfekcijas lidzekla skidums (ja nepieciesams, lietojiet Slirci).

®1min  The ASP CIDEX® OPA dezinfekcijas lldzeklim nepiecieSamas tris skaloSanas reizes: pilniba iegremdeéjiet produktu, un

(katra : T, 7 P
skalogana) izmantojiet lielu daudzumu’ svaiga tdens.

Neizmantojiet Tdeni atkartotai skaloSanai vai citiem nolUkiem. Dezinfekcijas [idzekla atlikumi var izraisit nopietnas
blakusparadibas.

Istabas temperatira (15-25 °C) lietojiet saspiesta gaisa pistoli (saspiests gaiss lidz 3 bariem), lai pilniba izzavetu lGmenu un visu
produktu, idz uz ta nav (redzamu vai nosakamu) tGdens parpalikumu.

3 Pieméram: Miele Professional G 7836 CD ar Miele Rack E429
4 Auksts krana tdens = 16°C +/- 2°C

5 Auksts demineralizéts ddens = 20°C +/- 2°C

6 Piemeram: Bandelin, Sonorex 1028 K, 35 kHz

7 Piemeram: 2 galoni (7,5 litri)



05 PARBAUDE

Ja pec tirisanas/dezinfekcijas uz izstradajuma joprojam ir redzami traipi, pilniba jaatkarto tirisanas/dezinfekcijas procedira.
Izstradajumi ar redzamiem bojajumiem, atslanojumiem/pleksnu zudumu, koroziju vai deformaciju ir jaiznicina (turpmaka
izmantoSana nav pielaujama). Parbaudiet art blivgredzenu un paplaksnu integritati, bojajumu vai deformacijas gadijuma

nomainiet.

Parbaudiet, vai produkts ir pilnigi sauss. Ja konstatejat tdens atlikumus, nonemiet tos ar gaisa pistoli (tiru, saspiestu gaisu).
Pilniba izzavejiet [umenu un visu izstradajumu, l1dz ir nozaveti visi tdens atlikumi (redzami vai nosakami).

06 IEPAKOSANA

Sterilizét drikst tikai ieprieks iztiritus un dezinficétus produktus.

Efektivu sterilizaciju var veikt tikai ar pilnigi sausiem produktiem. Pirms atkartotas montazas un iesaino$anas parliecinieties,
vai katra dala (ieksgjie [umeni un jebkura virsma) ir pilnigi sausa.

Pirms sterilizacijas produkti jaievieto piemérota sterilizacijas iepakojuma.

o PIEZON® urbsanas uzgali:
Sis produkts ir jasterilizé vai nu izjaukts, vai no jauna salikts.

Ja vélaties to samontét no jauna: vispirms uzstadiet no jauna O
veida gredzenu, péc tam ievietojiet gaismas vadotni uzgala vacina un
pieskrlvejiet to uz urbsanas uzgala.

o PIEZON® Endochuck:

atkartoti uzstadiet mazo blivgredzenu (paplaksni) un
péc tam uzmanigi pieskrivejiet saturéSanas skrivi, to
nepievelkot.

lesainojiet produktus vienkarsa vai dubulta maisina:

+ piemeérots pirmsvakuuma sterilizéSanai mitra karsta vide;
+ atbilst ISO 11607-1 vai EN 868;

* noturigs pret temperatdru lidz 138°C;

o PIEZON® instrumenti ar CombiTorque®:

atkartoti uzstadiet originalo instrumentu ar ta
CombiTorque®.

- ar pietiekamu tvaika caurlaidibu (pieméram, Wipak STERIKING plakanie rulli, tips R43 un R44).

07 STERILIZACIJA

Sterilizacija
dezinfekcijas.
Jaievéro autoklava raZotaja noteiktais ievietoSanas modelis.

NEPARSNIEDZIET sterilizacijas temperatira 138°C un
turesanas laiks 20 min.

NEIZMANTOJIET karsta gaisa sterilizacijas un radio
sterilizacijas proceduras, jo tas iznicina izstradajumus.

ir javeic nekavejoties péc ftirnsanas-

EMS PIEZON® urbsSanas uzgalu atkartotai apstradei
iesaka nelietot N klases sterilizatorus, iznemot, ja tie ietver
vismaz 20 minUsu zavesanas ciklu. PIEZON® urbsanas
uzgalu kalpo$anas laiks var saisinaties.

Izstradajumu mitra sterilizacija ar karstumu ir javeic saskana
ar ISO 17665 un atbilstosi attiecigas valsts prasibam.

08 GLABASANA

Mitra karstuma (tvaika) pirmsvakuuma apstrades procesu
var izmantot jebkuriem EMS izstradajumiem, kas iesainoti
piemeérotos vienkarsos vai dubultos maisinos:

Pirmsvakuuma mitra karstuma cikla parametri:

+ 3 pirmsvakuuma fazes

+ 3 baru spiediens?®

+ Mitrums 100%

+ Minimala temperattra 132 °C

-+ (3 min (vismaz) Sterilizacijas laiks (pilns cikls)
« (D 20min (vismaz)  ¥avesana

Lietotajiem ir janodroSina, lai atkartotas apstrades procesi,
tostarp resursi, materiali un personals, sniegtu nepiecieSamos
rezultatus un tos uzturétu laika gaita: lietotaja pienakums
ir nodroSinat apstrades procediru validacijas pastavigu
atjauninasanu.

o Sterilizeétus produktus glabajiet temperattra idz 40 °C, vieta, kas ir:

* sausa,
« tira,
* bez putekliem.

8 Absolitais spiediens
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SEBELUM PENGGUNAAN

Sila baca Arahan Operasi ini dengan teliti kerana arahan
ini menerangkan semua butiran dan prosedur yang paling
penting. Sila berikan perhatian khusus pada langkah beringat-
ingat keselamatan tersebut.

Sentiasa pastikan Arahan ini berada di tempat yang mudah
dicapai.

Arahan ini hanya berkenaan dengan peralatan yang
mereka sampaikan.

Untuk mengelakkan kecederaan kepada orang atau kerosakan
pada harta benda, sila perhatikan arahan dan simbol yang
berpadanan.

Arahan ini mematuhi pengesyoran RKI Robert Koch Institut,
Jerman.

Terjemahan dalam manual ini adalah berdasarkan versi bahasa
Inggeris. Oleh itu, teks bahasa Inggeris akan dirujuk sekiranya
terdapat percanggahan.

PEMBERSIHAN DAN PENYAHJANGKITAN UNTUK PERANTI DAN KORD

HANPIS

Arahan yang berikut telah disahkan untuk semua produk yang boleh diguna semula' bagi alatan pergigian EMS.

Pemproses tetap bertanggungjawab untuk memastikan bahawa pemprosesannya, sebagaimana yang sebenarnya dijalankan
menggunakan peralatan, bahan dan kakitangan dalam kemudahan pemprosesan, mencapai hasil yang diingini. Ini memerlukan
pengesahan dan/atau pengesahan dan pemantauan rutin bagi proses tersebut. Begitu juga dengan apa-apa pelencongan oleh
pemproses daripada arahan yang disediakan hendaklah dinilai dengan betul untuk mengesan keberkesanan dan kesan buruk

yang mungkin berlaku.

Alatan AIRFLOW®
dan PIEZON®

Handy Kit PIEZON® pada

unit anda

PENGENALAN

BERSIHKAN DAN NYAHJANGKIT

Gunakan kesat pembersihan dan penyahjangkitan
(kurang daripada 35% alkohol) yang mematuhi
standard yang berkenaan di negara.

EMS mengesyorkan penggunaan sama ada:

- kesat CleanWipes, IC-100 atau PlastiSept Eco
daripada ALPRO MEDICAL GmbH

- kesat penyahjangkitan permukaan Micro-Kleen3™
daripada Micro-Scientific

Patuhi dengan teliti arahan yang disediakan oleh
pengilang kesat.

JANGAN gunakan kesat CaviWipes™ atau
Advantaclear. Bahan tersebut merosakkan produk EMS.

EMS mengesyorkan pematuhan dengan pembersihan,
penyahjangkitan, pembungkusan untuk pensterilan dan
prosedur pensterilan mengikut ISO 17664.

Sentiasa laporkan kejadian buruk yang berkaitan dengan
pemprosesan semula alat secara terus kepada EMS.

Produk mesti dibersihkan, dinyahjangkit dan, jika
berkenaan, disterilkan sebelum penggunaan yang pertama.
Jangan proses semula produk melebihi bilangan kitaran
pensterilan yang dibenarkan. Untuk menggantikan, rujuk
bahagian "Hayat perkhidmatan” bagi arahan ini.

Kepekatan dan bilangan sentuhan yang ditetapkan oleh
pengilang bagi pembersihan dan agen penyahjangkitan mesti
dipatuhi.

Ingat bahawa pensterilan tidak boleh dicapai melainkan
komponen pemasangan telah dibersihkan dan dinyahjangkit
dahulu.

Jika ada bahagian daripada arahan ini tidak jelas atau kelihatan
tidak mencukupi, jangan ragu-ragu untuk menghubungi/
memaklumi EMS.

o Pengguna juga hendaklah mematuhi apa-apa keperluan undang-undang yang berkenaan di negara mereka dan juga
peraturan kebersihan yang berkuat kuasa di hospital atau klinik.

Ini berkenaan terutama sekali berhubung dengan keperluan tambahan untuk pentakaktifan prion.

HAYAT PERKHIDMATAN

Produk telah direka bentuk untuk bilangan besar bagi
kitaran pensterilan. Bahan yang digunakan dalam
pengilangan mereka telah dipilih dengan sewajarnya.
Walau bagaimanapun, dengan setiap persediaan yang
diperbaharui untuk penggunaan, tekanan terma dan kimi
akan menyebabkan penuaan pada produk.

Sentiasa gantikan produk yang menunjukkan tanda-

tanda haus atau degradasi awal, tanpa mengira baki bilangan
kitaran pensterilan yang belum digunakan.

1 Selepas ini dirujuk sebagai "produk”.

@ JANGAN dedahkan produk pada suhu yang melebihi 138°C.

Hanpis EMS tidak boleh dilincirkan atau terkena minyak
sama ada secara langsung atau tidak langsung.

Sepanjang hayat : lihat Arahan untuk Penggunaan produk.



SIMBOL

Awas / Bahaya - Risiko kerosakan pada harta benda atau

Rujuk manual arahan

kecederaan
Harap maklum - Gunakan maklumat dan petunjuk tambahan Boleh disterilkan sehingga 135°C di dalam autoklaf
@ Dilarang R | Sesuai untuk penyahjangkitan terma

@ Masa yang diperlukan - Ringkasan yang diguna:

Pakai peralatan perlindungan diri min (Minit) ; s (saat)

PROSES UNTUK PRODUK BERKAITAN DINYATAKAN PADA HALAMAN 3

01 MENYEDIAKAN 02 MEMBERSIHKAN 03 MENYAHJANGKIT O4 MENGERINGKAN ~ 0S MEMERIKSA 06 MEMBUNGKUS 07 MENSTERILKAN 08 MENYIMPAN

01 MENYEDIAKAN

Ketika penggunaan: Sejurus selepas rawatan pesakit, bilas kawat lumen hanpis/instrumen dengan air paip yang sejuk. Kotoran
kasar mesti disingkirkan dengan mengesat produk.

Perhatian khusus perlu diberikan kepada rekahan, celah dan kawasan yang sukar dicapai.

Letakkan produk pada rak yang sesuai untuk mengangkut produk ke kawasan pemprosesan semula untuk mengelakkan apa-
apa kerosakan produk dan kontaminasi pada alam sekitar dan orang yang terlibat dalam proses pemprosesan semula.

Sentiasa jalankan proses penyahsumbatan serbuk Hanpis AIRFLOW® dan PERIOFLOW® dan pastikan laluan kedua-dua lumen
(air dan serbuk) sebelum meneruskan. Gunakan Easy Clean?.

®

atau
Produk perlu dirungkas seperti yang ditunjukkan di bawah:
o Endochuck PIEZON®: 0 Hanpis PIEZON®:
Tanggalkan apa-apa kikir yang telah dipasang. Keluarkan apa-apa instrumen yang telah dipasang.
Tanggalkan skru dan pisahkan gegelan O kecil. Keluarkan tukup hidung dan pisahkan pandu cahaya dan
gegelang O.

o Instrumen PIEZON® dengan CombiTorque®:

Pisahkan Instrumen PIEZON® dan CombiTorque® tetapi pastikan setiap
instrumen asal dan CombiTorque® digabungkan sepanjang hayatnya.

@ Pembersihan hendaklah dijalankan dalam masa 1 jam dari masa produk itu digunakan.
Pakai peralatan perlindungan diri mengikut jenis persediaan.

Mana-mana produk perlu dibersihkan secara manual atau automatik menggunakan alat pencuci atau penyahjangkit. Ikut
bahagian pembersihan khusus mengikut peralatan pergigian anda.

EMS mengesyorkan penggunaan alat pencuci-penyahjangkit automatik (WD) yang patuh 1ISO 15883 untuk memperoleh
keberkesanan dan hayat perkhidmatan yang optimum.

Hanpis EMS tidak boleh dilincirkan atau terkena minyak sama ada secara langsung atau tidak langsung.

2 Picagari udara air boleh digunakan dengan Easy Clean
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02 03 04 BERSIHKAN, NYAHJANGKIT DAN KERINGKAN SECARA AUTOMATIK
DENGAN ALAT PENCUCI PENYAHJANGKIT

o Alat pencuci-penyahjangkit mesti mematuhi ISO 15883, mesti mempunyai raga yang sesuai untuk menyimpan produk
kecil dan mesti mempunyai sambungan pembilasan yang berdiameter kira-kira 16mm untuk disambungkan ke lumen produk.

Letakkan produk dengan betul ke dalam rak yang sesuai, sambungkan semua lumen ke penyambung pembilasan dan mulakan
pembersihan automatik.

Arahan pengilang alat pencuci penyahjangkit juga mesti dipatuhi.
Patuhi dengan teliti arahan yang disediakan oleh pengilang larutan penyahjangkitan.
Proses automatik yang berikut® boleh digunakan untuk mencapai Tahap AO sebanyak 600:

™2 min Bersihkan dahulu menggunakan air paip yang sejuk®.
Salirkan

® 5min Bersihkan pada 55°C dengan air paip dan 0.5% larutan neodisher MediClean Dental (Dr Weigert).
Salirkan

® 3 min Bilas dan neutralkan menggunakan air ternyahmineral yang sejuk®.
Salirkan

™ 2 min Bilas menggunakan air tanpa mineral yang sejuk®.
Salirkan

™1 min Jalankan penyahjangkitan terma (bilasan terakhir) menggunakan air ternyahion pada suhu
minimum 90°C.
Salirkan

® 20 min (sekurang- Keringkan pada suhu 100°C.

kurangnya)

02 PEMBERSIHAN MANUAL + 03 PENYAHJANGKITAN + 04 MENGERINGKAN

Proses berikut yang disahkan oleh EMS boleh digunakan dengan dan tanpa ultrabunyi.

JANGAN gunakan apa-apa prosedur pembersihan mandian ultrabunyi dengan hanpis: prosedur tersebut boleh merosakkan
produk. Prosedur tersebut HANYA bertujuan untuk digunakan dengan Instrumen dan pemegang kikir EMS PIEZON®. Jika
terdapat pembersihan mandian ultrabunyi, letakkan produk dalam penyaring logam dan basuh selama 10 minit.

Produk
Produk Proses EMS untuk Proses
disahkan dibersihkan/

dinyahjangkit

Berus peranti dalam larutan pencuci 0.5% neodisher dalam air ternyahion pada suhu
0.5% 40°C dengan berus bulu kejur lembut yang sesuai sehingga semua sisa yang boleh
neodisher tal’lpla semua produk dilihat telah disingkirkan. . A
MediClean mand|an. EMS Untuk produk yang mempunyai lumen, bilaskan semua lumen
! ultrabunyi ®155 menggunakan pistol sembur (penyembur jet air, dengan tekanan air
(Dr. Weigert) statik sebanyak 2 bar) menggunakan air pili yang sejuk.

©15 min Letakkan produk dalam 0.5% larutan neodisher dengan air ternyahion

(10 min pada suhu 40°C. Pastikan semua lumen telah diisi dengan larutan
Sﬁ?agt?LTnyi) pencuci (gunakan picagari jika perlu).
0 Bilas semua lumen dengan memancur menggunakan penyembur
0'5/(’ dengan Instrumen dan ®15s (penyembur jet air, dengan tekanan air statik sebanyak 2 bar) dengan air
g . {
neocﬁsher mandian pemegang ternyahion yang sejuk®.
MediClean ultrabunyie kikir EMS ®10s Bilas seluruh produk dengan air ternyahion sejuk yang mengalir.

(Dr. Weigert) PIEZON® Pada suhu bilik (1 5—25°C&, gunakan penyembur udara (udara termampat, maksimum

3 bar) untuk mengeringkan lumen dan keseluruhan produk sepenuhnya sehingga
tiada sisa air yang tertinggal (boleh dilihat atau boleh dikesan).

Kemudian nyahjangkit:
Larutan OPA ASP CIDEX® mesti digunakan tanpa dicairkan, dalam lingkungan hayat simpanan yang berguna serta dengan
mematuhi amaran dan arahan penggunaan pengilang.

Rendamkan produk sepenuhnya ke dalam larutan OPA CIDEX® pada suhu minimum 20°C. Pastikan semua lumen

©5min telah diisi dengan larutan penyahjangkit (gunakan picagari jika perlu).
®1min Penyahjangkit OPA ASP CIDEX® memerlukan sejumlah tiga bilasan : pastikan produk direndam sepenuhnya dan
Eﬁggﬁ]) gunakan jumlah” air tawar yang banyak.

Jangan gunakan semula air untuk membilas atau apa-apa tujuan lain. Sisa daripada bahan penyahjangkit boleh menyebabkan
kesan sampingan yang serius.

Dan keringkan

Pada suhu bilik (15-25°C), gunakan penyembur udara (udara termampat, maksimum 3 bar) untuk mengeringkan lumen dan
keseluruhan produk sepenuhnya sehingga tiada sisa air yang tertinggal (boleh dilihat atau boleh dikesan).

3 Sebagai contoh: Miele Professional G 7836 CD dengan Miele Rack E429
4 Air paip sejuk = 16°C +/- 2°C

5 Air ternyahmineral sejuk = 20°C +/- 2°C

6 Sebagal contoh: Bandelin, Sonorex 1028K, 35kHz

7 Sebagai contoh: 2 gelen



05 MEMERIKSA

Jika kotoran masih boleh dilihat pada produk selepas pembersihan/penyahjangkitan, seluruh prosedur pembersihan/penyahjangkitan
mesti diulang semula. Produk yang terdapat kerosakan yang boleh dilihat, sumbing/repih, kakisan atau kecacatan mesti dilupuskan
(tidak dibenarkan untuk digunakan lagi). Periksa juga keutuhan gegelang O dan gasket dan gantikan jika rosak atau cacat.

Sahkan bahawa produk itu telah kering sepenuhnya. Sekiranya baki air dikesan, keringkan menggunakan pistol udara (udara
termampat bersih). Keringkan sepenuhnya lumen dan keseluruhan produk sehingga tiada lagi baki air yang tertinggal (boleh

dilihat atau boleh dikesan).

06 MEMBUNGKUS

Hanya produk yang telah dibersihkan dan dinyahjangkit sebelum ini perlu disterilkan.

Pensterilan yang berkesan perlu dijalankan pada produk yang telah dikeringkan sepenuhnya sahaja. Pastikan setiap
bahagian (lumen dalaman dan mana-mana permukaan) telah kering sepenuhnya sebelum dipasang semula dan dibungkus.

Sebelum proses pensterilan, produk perlu diletakkan di dalam pembungkusan pensterilan yang sesuai.

o Hanpis PIEZON®:
Produk ini mesti disterilkan apabila dirungkas atau dipasang semula.

Jika anda memilih untuk memasang semula produk: pasang semula
gelang O dahulu, kemudian letakkan pemandu cahaya ke dalam
tukup muncung dan skrukan pada hanpis.

o Endochuck PIEZON®:

Pasang semula gegelan O kecil (gasket) dahuluy,
dan kemudian skrukan secara perlahanlahan bolt
penahanan tanpa mengetatkan.

Bungkus produk anda dengan kantung tunggal atau berganda:

+ sesuai untuk pensterilan haba lembap pravakum,
+ mematuhi ISO 11607-1 atau EN 868,
* tahan pada suhu 138°C

o Instrumen PIEZON® dengan CombiTorque®:

Pasang
CombiTorque®.

semula instrumen asal  dengan

+ dan dengan stim kebolehtelapan yang mencukupi (cth. Gulungan rata Wipak STERIKING Jenis R43 dan R44).

07 MENSTERILKAN

Pensterilan  mesti  dijalankan
pembersihan-penyahjangkitan.

sejurus  selepas

Corak pemuatan yang ditentukan oleh pengilang autoklaf
mesti dipatuhi.

JANGAN melebihi suhu pensterilan pada 138°C dan
masa pegangan selama 20 min.

JANGAN gunakan prosedur pensterilan udara panas dan
pensterilan radio: prosedur ini boleh memusnahkan produk.

EMS mengesyorkan untuk tidak menggunakan pensteril
kelas N untuk memproses semula hanpis PIEZON® melainkan
termasuk sekurang-kurangnya 20 minit kitaran pengeringan.
Jangka hayat Hanpis PIEZON® boleh dikurangkan.
Pensterilan haba lembap terhadap produk akan dijalankan

mengikut ISO 17665 dan dengan mematuhi keperluan negara
masing-masing.

08 MENYIMPAN

Proses haba lembap (stim) pravakum boleh digunakan dengan
mana-mana produk EMS yang dibungkus di dalam kantung
tunggal atau berganda:

Parameter untuk kitaran haba lembap pravakum:
+ 3 fasa pravakum

+ Tekanan sebanyak 3 bar®

+ Kelembapan sebanyak 100%

+ Suhu minimum 132°C

. @ 3 min (minimum) Masa bertahan (kitaran penuh)
-+ (0 20min (minimum) pmengeringkan

Pengguna mesti memastikan bahawa proses pemprosesan
semula, termasuk sumber, bahan dan kakitangan, berupaya
untuk mencapai hasil yang diperlukan dan dikekalkan mengikut
perjalanan masa: pengguna bertanggungjawab  untuk
memastikan bahawa pengesahan proses pemprosesan semula
dikemas kini sepanjang masa.

o Simpan produk yang disterilkan pada suhu sehingga 40°C dalam persekitaran yang:

* kering,
* bersih,
+ dan bebas debu.

8 Tekanan mutlak
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VOOR GEBRUIK

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, aangezien
alle belangrijke details en procedures worden uitgelegd.

Om letsel aan personen of schade aan eigendommen te
voorkomen, volgt u, alsjeblieft, de overeenkomstige richtlijnen

Besteed speciale aandacht aan de veiligheidsmaatregelen.
Houd deze Instructies altijd bij de hand.

Deze instructies zijn alleen van toepassing op de
apparatuur, waarmee ze werden geleverd.

en symbolen op.

Deze instructie volgt de aanbevelingen van RKI Robert Koch
Instituut, Duitsland.

Voor de vertalingen van deze handleiding is de Engelse versie als
brontekst gebruikt. Bij afwijkingen is de Engelse tekst leidend.

SCHOONMAKEN EN DESINFECTEREN VAN APPARATEN EN SNOEREN VAN
HANDSTUKKEN

De volgende instructies zijn gevalideerd voor alle herbruikbare producten’ van EMS tandheelkundige apparaten. Het blijft de
verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat de behandeling, zoals daadwerkelijk uitgevoerd met behulp van
de apparatuur, materialen en door het personeel is toegepast, het gewenste resultaat bereikt. Dit vereist validatie en/of validatie
en routinematige monitoring van het proces. Evenzo, moet het afwijken van de verstrekte instructies tijdens het gebruik naar

behoren worden beoordeeld op effectiviteit en mogelijke schadelijke effecten.

AIRFLOW®- en
PIEZON®-apparatuur

Handy PIEZON®-kit op

uw unit

INTRODUCTIE

SCHOONMAKEN EN DESINFECTEREN

Gebruik een reinigings- en ontsmettingsdoekje (minder dan
35% alcohol) dat voldoet aan de in het land geldende normen.

EMS adviseert het gebruik van:

- CleanWipes-, IC-100- of PlastiSept Eco-doekjes van
ALPRO MEDICAL GmbH

- Micro-Kleen3™-desinfectiedoekjes voor oppervlakken van
Micro-Scientific

Volg zorgvuldig de instructies op die door de fabrikant
van de doekjes zijn verstrekt.

@ Gebruik GEEN CaviWipes™- of Advantaclear-doekjes.
Het beschadigt EMS-producten.

EMS beveelt aan om reiniging, desinfectie, verpakking voor
sterilisatie en sterilisatieprocedures volgens ISO 17664 op te
volgen.

Rapporteer altijd afwijkingen, die gerelateerd zijn aan het
hergebruik van het apparaat rechtstreeks aan EMS.

Producten moeten worden gereinigd, gedesinfecteerd
en, indien van toepassing, gesteriliseerd voorafgaand aan
het eerste gebruik. Bij hergebruik mogen de producten het
geautoriseerde aantal sterilisatiecycli niet overschrijden.
Raadpleeg voor vervanging de paragraaf "Levensduur” in
deze instructies.

Concentraties en contacttijden, die gespecificeerd zijn door
de fabrikant van het reinigings- en desinfectiemiddel moeten in
acht worden genomen.

Vergeet niet dat volledige sterilisatie alleen kan worden
bereikt als de aanvullende componenten eerst gereinigd en
gedesinfecteerd worden.

Als onderdelen van deze instructies niet duidelijk zijn of
ontoereikend lijken te zijn, aarzel dan niet om contact op te
nemen met EMS.

Gebruikers moeten ook voldoen aan alle wettelijke vereisten die van toepassing zijn in hun land, evenals de geldende

hygiéne voorschriften in het ziekenhuis of in de kliniek.

Dit geldt in het bijzonder met betrekking tot aanvullende eisen voor het inactiveren van prionen.

LEVENSDUUR

De producten zijn ontworpen voor een groot aantal
sterilisatiecycli. De gebruikte materialen  zijn bij de
vervaardiging hierop  geselecteerd. Echter, bij elke
voorbereiding voor gebruik, zullen thermische en chemische
%nningen leiden tot veroudering van de producten.

Vervang altijd de producten die tekenen van slijtage of
vroegtijdige beschadiging vertonen, ongeacht het aantal
sterilisaties dat niet wordt gebruikt.

1 Hierna te noemen als "producten”

@ Stel de producten NIET bloot aan temperatuur-
overschrijdingen van 138°C.

EMS-handstukken mogen niet worden gesmeerd of
anderszins direct of indirect worden blootgesteld aan olie.

Levensduur: zie gebruiksaanwijzing van het product.



SYMBOLEN

Voorzichtig/Gevaar - Risico op materiéle schade of letsel Raadpleeg de handleiding
0 Let op - Nuttige aanvullende informatie en hints Steriliseerbaar tot 135°C in de autoclaaf
@ Verboden LR ] Geschikt voor thermische desinfectie
@ Vereiste tijd - Gebruikte afkortingen: min (minuut);

Draag persoonlijke beschermingsmiddelen s (seconde)

PROCES VOOR AANVERWANTE PRODUCTEN VERMELD OP PAGINA 3

O01VOORBEREIDEN 02 SCHOON O3DESINFECTEREN O4DROGEN OSINSPECTEREN 06 VERPAKKING 07 STERILISEREN 08 BEWAREN

01 VOORBEREIDEN

Op de plaats van gebruik: Spoel onmiddellijk na behandeling van de patiént de lumenlijn(en) van het handstuk/de tips met koud
leidingwater. Grove vervuiling moet worden verwijderd door de producten af te vegen.

Speciale aandacht moet worden besteed aan kieren, spleten en moeilijk te bereiken plaatsen.

Plaats de producten op een geschikt rek om ze naar de opwerkingsruimte te vervoeren, zodat beschadiging van de producten
en besmetting van het milieu en de bij het opwerkingsproces betrokken personen wordt voorkomen.

Voer het ontstoppen van poeder altijd uit voor AIRFLOW®- en PERIOFLOW®-handstukken en controleer voor zowel lumen
(water en poeder) reiniging voordat u doorgaat. Gebruik Easy Clean?.

®

of
De producten moeten worden gedemonteerd zoals hieronder is aangegeven:
o PIEZON® Endochuck: 0 PIEZON®-handstukken:
Verwijder elk geinstalleerde vijl. Verwijder elk geinstalleerd instrument.
Verwijder de schroef en scheid de kleine O-ring. Verwijder de neuscap en scheid de lichtgeleider en de O-ring.

o PIEZON®-instrumenten met CombiTorque®:

Scheid het PIEZON®-instrument en de CombiTorque® maar bewaar elk
origineel instrument en Combitorque® samen tijdens hun levenduur.

@ Reiniging moet binnen 1 uur na gebruik worden uitgevoerd.
Draag persoonlijke beschermingsmiddelen afhankelijk van het type preparaat.

Elk product kan handmatig of automatisch gereinigd worden door een wasmachine of een desinfecterend apparaat. Volg het
speciale reinigingsgedeelte volgens uw tandheelkundige apparaten.

EMS beveelt het gebruik aan van een ISO 15883-conforme automatische endoscopendesinfector (WD) voor optimale
effectiviteit en levensduur.

EMS-handstukken mogen niet worden gesmeerd of anderszins direct of indirect worden blootgesteld aan olie.

2 Een lucht-water-spuit kan gebruikt worden met Easy Clean



OFWEL 02 03 04 AUTOMATISCH SCHOONMAKEN, DESINFECTEREN EN DROGEN MET
WASMACHINE DESINFECTOR

o De wasmachine desinfector moet voldoen aan ISO-norm 15883, moet geschikte korven hebben om kleine producten in op te
nemen en moet spoelaansluitingen hebben met een diameter van ongeveer 16 mm voor de bevestiging aan het productlumen.

Plaats het product op de juiste plaats in een geschikt rekje, sluit alle lumen aan op de spoelaansluitingen en start het automatisch
reiniging

Instructies van de fabrikant van de wasmachine desinfector moet ook worden opgevolgd.

Volg zorgvuldig de instructies op van de fabrikant van de desinfectieoplossing.
Het volgende geautomatiseerde proces® kan worden gebruikt om een AO-niveau van 600 te bereiken:

® 2 min Voorreinigen met koud leidingwater*.
Laat uitdruipen
® 5min Reinig bij 55°C met leidingwater en 0,5% neodisher MediClean Dental (Dr Weigert)-oplossing.
Laat uitdruipen
® 3 min Spoelen en neutraliseren met koud gedemineraliseerd water®.
Laat uitdruipen
® 2 min Spoelen met koud gedemineraliseerd water®.
Afvoer
™1 min Voer thermische desinfectie uit (laatste spoeling) met gedeioniseerd water bij minimaal 90 °C.

Laat uitdruipen
® 20 min (minstens) DProgen bij 100 °C.

OF 02 HANDMATIGE SCHOONMAKEN + 03 DESINFECTEREN + O4 DROGEN

Het volgende gevalideerde EMS-proces kan worden gebruikt met en zonder ultrasoon.

GEBRUIK GEEN reinigingsprocedure met een ultrasoonbad voor het handstuk: dit kan de producten vernietigen. Het is
ALLEEN bedoeld voor gebruik met EMS PIEZON®-instrumenten en -vijlhouders. In geval van reiniging met een ultrasoonbad, de
producten in een metalen zeef plaatsen en 10 minuten soniceren.

EMS-
Gevalideerde producten
Proces om schoon Proces
producten
te maken/
desinfecteren
Borstel apparaten in een reinigingsoplossing van 0,5% neodisher in gedeioniseerd
05% water bij 40°C met een geschikte borstel met zachte haren tot alle zichtbare resten
iy Zonder zijn verwijderd.
neodisher alle EMS- . L
MediClean ultrasoon- roducten Voor producten met lumens, spoel alle lumina door met een spuitpistool
edit bad P ®155 (waterstraalpistool, met een statisch waterdruk van 2 bar) met koud
(Dr. Weigert) leidingwater.
™M 15min  Plaats hetproductin een 0,5% oplossing van neodisher met gedeioniseerd
(10 min met water bij 40°C. Zorg ervoor dat alle lumina met de reinigingsoplossing
ultrasoon)  zijn gevuld (gebruik zo nodig een injectiespuit).
o Bij producten met lumina, alle lumina doorspoelen met een spuitpistool
0-5/0 EMS ®15¢ (waterstraalpistool, met een statische waterdruk van 2 bar) met koud
neodisher | Met ultra- PIEZON®- gedeioniseerd water®.
MediClean | soonbad® | instrumenten | ®10s Spoel het hele product af onder koud stromend gedeioniseerd water.
(Dr. Weigert) en vijlhouders | Bjj kamertemperatuur (15-25°C): gebruik een luchtdrukpistool (perslucht, 3 bar) om
het lumen en het hele product volledig te drogen totdat er geen waterresten meer
aanwezig zijn (zichtbaar of detecteerbaar).

Dan desinfecteren:

ASP CIDEX® OPA-oplossing moet onverdund worden gebruikt, binnen de bruikbaar- en houdbaarheidsdatum, en in
overeenstemming met de waarschuwingen en gebruiksaanwijzingen van de fabrikant.

® 5 min

™1 min HetASPCIDEX®OPA-ontsmettingsmiddelvereistintotaal drie spoelingen:houd het product volledig ondergedompeld,
(eachrinse) en gebruik een grote hoeveelheid’ vers water.

Gebruik dit water niet opnieuw om te spoelen of voor enig ander doel. Residuen van desinfectiemiddel kunnen ernstige
bijwerkingen veroorzaken.

Plaats het product volledig in een CIDEX® OPA-oplossing bij tenminste 20°C. Zorg ervoor dat alle lumina met de
reinigingsoplossing zijn gevuld (gebruik zo nodig een injectiespuit).

En drogen

Bij kamertemperatuur (15-25°C): gebruik een luchtdrukpistool (perslucht, 3 bar) om het lumen en het hele product volledig te
drogen totdat er geen waterresten meer aanwezig zijn (zichtbaar of detecteerbaar).

3 Bijvoorbeeld: Miele Professional G 7836 CD with Miele Rack E429
4 Koud leidingwater = 16°C +/- 2°C
5 Koud gedemineraliseerd water = 20°C +/- 2°C
78 6 Bijvoorbeeld: Bandelin, Sonorex 1028K, 35kHz
7 Bijvoorbeeld: 2 gallons (7,5 liter)



05 INSPECTEREN

Als er na de reiniging/ontsmetting nog vlekken op het product zichtbaar zijn, moet de gehele reinigings-/ontsmettingsprocedure
worden herhaald. Producten met zichtbare beschadigingen, spaanders/schilfers, corrosie of vervorming moeten worden verwijderd
(verder gebruik is niet toegestaan). Controleer ook de integriteit van O-ringen en pakkingen en vervang ze indien beschadigd of vervormd.

Controleer of het product volledig droog is. In geval dat er water is achtergebleven, verwijder deze met behulp van een
luchtpistool (schoon samengeperste lucht). Droog het lumen en het hele product volledig tot er geen restanten van water meer

aanwezig zijn (zichtbaar of detecteerbaar).

06 VERPAKKING

Alleen eerder gereinigde en gedesinfecteerde producten moeten worden gesteriliseerd.

Effectieve sterilisatie mag alleen tot stand komen op volledig droge producten. Zorg dat elk onderdeel (interne lumina en alle
oppervlakken) volledig droog zijn, voordat u het weer in elkaar zet en het inpakt.

V&or de sterilisatie moeten de producten in geschikte sterilisatieverpakkingen worden geplaatst.

o PIEZON®-handstukken:

Dit product moet gesteriliseerd worden, ofwel gedemonteerd ofwel
hermonteerd.

Als u het liever hermonteert: plaats eerst de O-ring terug en plaats de
lichtgeleider op neuskap en schroef deze op het handstuk.

o PIEZON® Endochuck:

Plaats eerst de kleine O-ring (pakking) terug en schroef
vervolgens de borgbout voorzichtig vast zonder te
spannen.

Verpak uw producten in een enkele of dubbele zak:

+ geschikt voor prevaculim vochtige hitte sterilisatie,
+ voldoet aan ISO 11607-1 of EN 868,

* bestand tegen 138°C,

o PIEZON®-instrumenten met CombiTorque®:

Plaats het originele instrument terug met z'n
CombiTorque®.

- en met voldoende damp doorlatendheid (bijvoorbeeld Wipak STERIKING, vlakke rollen Type R43 en R44).

07 STERILISEREN

Sterilisatie moet onmiddellijk na schoonmaak-desinfectie
worden uitgevoerd.
Het inladen moet, zoals door de autoclaaf fabrikant is
aangegeven, worden gevolgd.

Overschrijd niet een sterilisatietemperatuur van 138°C en
een werkingstijd van 20 minuten.

GEBRUIK GEEN hete luchtsterilisatie en radio-sterilisatie
procedures: ze vernietigen de producten.

EMS raadt aan geen sterilisatoren van klasse N te
gebruiken om PIEZON®-handstukken te reprocessen, tenzij
ze een droogcyclus van ten minste 20 minuten omvatten. De
levensduur van het PIEZON®-handstuk kan worden verkort.
Vochtige hitte sterilisatie van producten moet worden
uitgevoerd volgens ISO 17665 en moeten in overeenstemming
zijn met de respectieve vereisten van het land.

08 BEWAREN

Het prevacuiim vochtige warmte (stoom) proces kan worden
toegepast op elk EMS-product, zowel enkele of dubbel verpakte
zakjes:

Parameters voor de prevaculim vochtige verwarmings-cyclus:
+ 3 prevacuimfasen
+ Druk van 3 bar®
+ Luchtvochtigheid van 100%
Minimumtemperatuur van 132°C

-« (3 min (minimum) Verwerkingstijd (volledige cyclus)
+ (%) 20 min (minimum) Drogen

Gebruikers  moeten  ervoor zorgen dat de
hergebruikprocessen, inclusief de middelen, materialen en
het personeel, zodanig worden nageleefd zodat de vereiste
resultaten voortdurend worden bereikt en onderhouden: het is
de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen
dat de validatie van de hergebruikprocedures te allen tijde op
peil wordt gehouden.

o Bewaar de gesteriliseerde producten bij een temperatuur tot 40°C in een:

- droge,
+ schone
+ en stofvrije omgeving.

8 Absolute druk
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FAR BRUK

Vennligst les denne bruksanvisningen ngye da den forklarer
alle de viktigste detaljene og prosedyrene. Vennligst veer
spesielt oppmerksom pa sikkerhetsforskriftene.

Ha disse instruksene alltid tilgjengelige.
De gjelder bare utstyret som de ble levert med.

For & unngéa skade pa personer eller eiendom, vennligst se de
tilsvarende retningslinjene og symbolene.

Denne veiledningen fglger anbefalingene til RKI Koch Institut,
Tyskland.

Veer oppmerksom pé& at den engelske versjonen av denne
handboken er originalen som oversettelsen er gjort fra. Hvis
det skulle forekomme avvik, er det den engelske tekstversjonen
som er bindende.

RENGJARINGS- 0G DESINFISERINGSMIDDEL FOR ENHETER 0G

HANDSTYKKELEDNINGER

Felgende instrukser er blitt godkjent for alle gjenbrukbare produkter’ for EMS dentalenheter. Det er brukerens ansvar &
sgrge for at behandlingen som utfgres ved hjelp av utstyret, materialene og personalet pa behandlingsstedet, gir gnsket resultat.
Dette forutsetter validering og/eller validering og rutineovervaking av prosessen. Et avvik fra instruksene fra brukerens side ma
evalueres nar det gjelder effektivitet og potensielle negative virkninger.

PIEZON®
kit pa din enhet

AIRFLOW® og
PIEZON® enheter

Handy

INNLEDNING

RENGJOZR 0G DESINFISER

Bruk en rengjgrings- og desinfiseringsservietter (med under
35 % alkohol) som er i overensstemmelse med de standarder
som gjelder i landet.

EMS anbefaler bruk av enten:

- CleanWipes, IC-100 eller PlastiSept Eco Wipes fra ALPRO
MEDICAL GmbH

- Micro-Kleen3™ Surface Disinfectant Wipes fra Micro-
Scientific

Folg instruksene fra produsenten av serviettene.

@ DU MA IKKE bruke CaviWipes™ eller Advantaclear-
servietter. De gdelegger EMI-produktene.

EMS anbefaler samsvar med prosedyrene for rengjgring,
desinfisering, steriliseringspakking og -prosedyrer i henhold
til1ISO 17664.

Du ma alltid rapportere negative hendelser som gjelder
gjenbruksbehandlingen av enheten, direkte til EMS.

Produktene mé& rengjgres, desinfiseres og dersom
dette gjelder, steriliseres for fgrste gangs bruk. Produktene
méa ikke behandles for gjenbruk utover tillatt antall
steriliseringssykluser. For utskiftning, se punktet "Produktets
levetid” i disse instruksene.

Konsentrasjoner og kontakttider som er spesifisert av
produsenten av rengjgrings- og desinfiseringsmidlet, ma
respekteres.

Husk at sterilisering ikke kan oppnas med mindre
enhetskomponentene fgrst er rengjort og desinfisert.

Hvis deler av disse instruksene er uklare eller later til & veere
irrelevante, er du velkommmen til & kontakte/informere EMS.

o Brukerne ma ogsa felge alle lovlige krav og forskrifter i sine land samt de hygieniske forskriftene for sykehuset eller

klinikken.

Dette gjelder spesielt med hensyn til ekstrakrav for inaktivering av prioner.

PRODUKTETS LEVETID

Produktene er blitt utformet for et stort antall
steriliseringssykluser. Materialene som ble brukt ved
produksjonen, ble valgt ut med sikte pa dette. Men med
hver nye forberedelse for bruk, vil termiske og kjemiske
belastninger fgre til aldring av produktene.

Du mé alltid skifte ut produkter som har tegn pé slitasje
ellertidlig svekkelse, uansetthvormange steriliseringssykluser
som gjenstar.

1 Heretter kalt "produkter”.

@ DU MA IKKE utsette produktene for temperaturer pa over
138 °C.

EMS-handstykker skal ikke hverken direkte eller indirekte
smares eller utsettes for olje.

Levetid: Se produktets bruksanvisning.



SYMBOLER

OBS / Fare - Risiko for skade pa personer eller eiendom Se instruksjonshandboken
0 Vennligst merk - Nyttige ekstraopplysninger og tips Steriliserbar opptil 135 °C i autoklav
@ Forbudt [ | Egnet for termisk desinfisering
Anvendt tid - Anvendte forkortelser: min (minutt);
Bruk personlig verneutstyr s (sekund)

PROSESS FOR RELATERTE PRODUKTER NEVNT PA SIDE 3

01 FORBEREDELSE 02 RENGJ@RING 03 DESINFISERING O4T@RKING O5INSPEKSJON 06PAKKING 07 STERILISERING 08 LAGRING

01 FORBEREDELSE

P& bruksstedet: @yeblikkelig etter behandling av pasienten, skyll hdndstykkets/instrumentets lumenlinje med kaldt vann fra
springen. Grovt smuss fjernes ved & tgrke av produktene.

Veer spesielt oppmerksom pa rifter sprekker og soner som er vanskelig tilgjengelige.

Plasser produktene pa et egnet stativ for & transportere dem til reprosesseringsomradet for & unnga produktskader og
kontaminering av miljget og personer involvert i reprosesseringsprosessen.

Bruk alltid AIRFLOW® og PERIOFLOWP® for fjerning av tilstoppet pulver, og sjekk at begge lumen (vann og pulver) er &pne fgr du
fortsetter. Bruk Easy Clean®.

®

eller
Produktene skal framonteres som vist under:
o PIEZON® Endochuck: 0 PIEZON® handstykker:
Fjern alle filer som kan veere installert. Fjern alle instrumenter som eventuelt er installert.
Fjern skruen, og skill fra den lille O-ringen. Fjern dysehetten og skill fra lysfgringen og O-ringen.

o PIEZON® instrumenter med CombiTorque®:

Skill  PIEZON® instrumentet og CombiTorque®, men hold hvert
opprinnelige instrument og CombiTorque® sammen i hele levetiden.

@ Rengjgring skal utfgres innen 1 time etter bruk.
Bruk personlig verneutstyr alt etter forberedelsestype.

Alle deler mé rengjgres manuelt eller automatisk i vaske- eller desinfiseringsenhet. Overhold gjeldende rengjgringdel avhengig
av hvilket tannlegeutstyr du har.

EMS anbefaler bruk av automatisk vaske-/desinfiseringsenhet (WD) i samsvar med ISO 15883 for optimal effektivitet og
forlenget levetid.

EMS-handstykker skal ikke hverken direkte eller indirekte smgres eller utsettes for olje.

2 Man kan brukes en luft vann sprgyte med Easy Clean 81
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02 03 04 AUTOMATISK RENGJORING, DESINFISERING 0G TARK MED VASKE-/
DESINFISERINGSENHET

o Vaske-/desinfiseringsmaskinen skal vaere i overensstemmelse med ISO 15883-standarden, ma ha passende kurver til &
holde sma produkter og ma ha skyllingstilkoblinger med diameter pa ca. 16 mm for festing til produktlumen.

Plasser instrumentet riktig pa et egnet stativ, koble alle &pninger til skyllekoblingene og start den automatiske rengjgringen.
Instruksjoner fra produsenten av vaske-/desinfiseringsmaskinen ma ogsa fglges.
Fglg ngye instruksene fra produsenten av desinfiseringslgsningen.

Fglgende automatiserte prosess®kan brukes for a oppna et A0-niva péa 600:

® 2 min Forhandsskyll med kaldt springvann®.
Tork
® 5min Rengjgr ved 55 °C med springvann og 0,5 % Neodisher MediClean Dental (Dr Weigert) Igsning.
Tork
® 3 min Skyll og ngytraliser med kaldt avmineralisert vann®.
Tork
® 2 min Skyll med kaldt avmineralisert vann®.
Tork
®1 min Utfer termisk desinfisering (endelig skylling) med avionisert vann ved minst 90 °C.
Tork

© 20 min. (minst) ~ Terk ved 100 °C.

02 MANUELL RENGJ@RING + 03 DESINFISERING + 04 TARKING

Fglgende godkjente EMS prosess kan brukes med og uten ultralyd.

IKKE BRUK en prosedyre med ultralydbad med handstykkene: Det kan gdelegge produktene. Prosedyren er KUN beregnet pa
bruk med EMS PIEZON® instrumenter og filholdere. Ved rengjgring av ultralydbad, plasser produktene i en metallsil og behandle
dem i ultralyd i 10 minutter.

EMS-
Godkjent produkter
Prosess som skal Prosess

produkt .

rengjgres/

desinfiseres

Borst produktene i en rengjgringslgsning pa 0,5 % Neodisher i avionisert vann ved
05% 40 °C med en egnet bgrste med myk bust til alle synlige rester er fjernet.

; _ _ For produkter med lumen ma alle lumen skylles med en spragytepistol
Neoghsher Uten ul alle EMS ®155s (vannsprogytepistol med et statisk vanntrykk pa 2 bar) med kaldt
MediClean | tralysbad produkter springvann.

(Dr. Weigert) ®15min  Senk produktet ned i en 0,5 % lgsning av Neodisher med avionisert vann

(10 min med ved 40 °C. Pase at alle lumen fylles med rengjegringslgsning (bruk om
ultralyd) nedvendig en sproyte).

o © Skyll alle lumen med en spraytepistol (vannsprgytepistol med et statisk
N Org_ /; Med ul EMS PIEZON® 155 vanntrykk p& 2 bar) med kaldt avionisert vann®.
eodisher ed ul-
MediClean tralﬁbadﬁ Instrumenter | M 10s Skyll deretter hele produktet under kaldt, rennende, avionisert vann.
(Dr. Weigert) og filholdere | ved romtemperatur (15-25 °C), bruk en Iuftpistol (trykkluft, maks. 3 bar) til & tarke
’ lumen og hele produktet til det ikke er noe fuktighet igjen (synlig eller fglbart).

Deretter desinfisere:
ASP CIDEX® OPA-Igsningen skal brukes uten utvanning, innenfor bruks- og oppbevaringstiden og i samsvar med
produsentens advarsler og i henhold til bruksanvisningen.

Senk produktet helt ned i CIDEX® OPA-Igsning ved minst 20 °C. Pase at alle lumen fylles med desinfiseringslgsning

©5min (bruk om ngdvendig en sprayte).

™1 min ASP CIDEX® OPA-desinfiseringsmidlet krever totalt tre skyllinger: Hold produktet helt nedsunket og bruk store
(hver skylling) mengder” friskt vann.

Ikke bruk vannet pa nytt til skylling eller til andre formal. Rester av desinfiseringsmidler kan ha alvorlige bivirkninger.

Og tarke

Ved romtemperatur (15—25 °C), bruk en luftpistol (trykkluft, maks. 3 bar) til a tgrke lumen og hele produktet til det ikke er noe
fuktighet igjen (synlig eller fglbart).

3 For eksempel: Miele Professional G 7836 CD med Miele Rack E429
4 Kaldt springvann = 16 °C +/- 2 °C

5 Kaldt avmineralisert vann = 20 °C +/- 2 °C

6 For eksempel: Bandelin, Sonorex 1028K, 35kHz

7 For eksempel: 7,5 liter



05 INSPEKSJON

Hvis det fremdeles er synlige flekker pa delen etter rengjgring/desinfisering, ma hele rengjgrings-/desinfiseringsprosedyren
gjentas. Deler med synlige skader, hakk/avskallinger eller korrosjon eller som er bgyd ut av form, méa avhendes (de kan ikke
brukes lenger). Kontroller ogsa integriteten til O-ringer og pakninger og erstatt dem hvis de er skadet eller har mistet formen.

Kontroller at produktet er helt tgrt. Hvis det oppdages fuktighet, ma denne fjernes med en luftpistol (ren trykkluft). Tgrk
lumen og hele delen til det ikke er noe fuktighet igjen (synlig eller fglbart).

06 PAKKING

Bare rengjorte og desinfiserte produkter kan steriliseres.

Effektiv sterilisering kan bare foretas pa helt tgrre produkter. Kontroller at alle deler (innvendige lumen og alle overflater) er

helt tgrre for montering og pakking.

For sterilisering mé delene settes sammen og legges i en egnet steriliseringspakke.

@ piezone-handstykker:

Dette

produktet kan steriliseres enten i framontert eller

sammenmontert stand.

Hvis du gnsker a gjgre deti ssmmenmontert stand, sett forst pa igjen
O-ringen og sett deretter lysfgringen inn i dysehetten og skru den pa
handstykket.

0 PIEZON® Endochuck:

Sett fgrst pa igjen den lille O-ringen (pakningen), og
skru varsomt pa holdebolten uten a trekke til.

Pakk produktene i enkle eller doble poser:

- egnet for fuktig varmesterilisering med forvakuum,
i samsvar med ISO 11607-1 eller EN 868,

+ som taler 138 °C,

0 PIEZONP®-instrumenter med CombiTorque®:

Sett pa igjen det opprinnelige instrumentet med
dets CombiTorque®.

« 0og med tilstrekkelig damppermeabilitet (f.eks. Wipak STERIKING flatruller type R43 og R44).

07 STERILISERING

Sterilisering ma utfgres rett etter rengjgring/desinfisering.
Bruksmensteret som er definert av autoklavprodusenten, ma
fglges.

IKKE overskrid en steriliseringstemperatur pa 138 °C og
en holdetid pa 20 min.

IKKE bruk varmiuftsterilisering og radiosteriliseringsprosedyrer:
de gdelegger produktene.

EMS anbefaler at du ikke bruker klasse N-sterilisatorer
til & reprosessere PIEZON®-handstykker med mindre de
inkluderer minst 20 minutter med tgrkesyklus. PIEZON®-
handstykkets levetid kan reduseres.

Vat varmesterilisering av produkter skal utfgres i henhold til
ISO 17665 og ma oppfylle kravene i de respektive landene.

08 LAGRING

Fglgende validerte prosess med fuktig varme (damp) med
forvakuum kan brukes til alle EMS-produkter pakket i egnede
enkle eller doble poser:

Parametere for forvakuumsyklusen med vat varme:
+ 3 forvakuumfaser

+ Trykk pa 3 bar®

+ 100 % fuktighet

+ Minimumstemperatur pa 132 °C

- (M3 min (minimum)  Holdetid (full syklus)
« (%) 20 min (minimum) Torking

Det er brukerens plikt & sikre at gjenbruksbehandlinger,
inkludert ressurser, materialer og personell, kan oppna de
ngdvendige resultatene og at de opprettholdes over tid:
Oppdatering av valideringen av gjenbruksbehandlingen er
brukerens ansvar.

o Oppbevar de steriliserte produktene ved en temperatur pa opptil 40 °C i et:

* tort,
- rent
* 0g stevfritt miljg.

8 Absolutt trykk
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PRZED UZYCIEM

Aby zapobiec obrazeniom o0séb lub uszkodzeniom mienia,
prosze przestrzega¢ odpowiednich dyrektyw i symboli.

Ta instrukcja jest zgodna z zaleceniami RKI — Robert Koch-
Institut z Niemiec.

Prosze zapozna¢ sie z niniejszymi instrukcjami, gdyz
zawierajg one informacje na temat wszelkich istotnych
szczegotow oraz procedur. Szczegolng uwage nalezy zwrdcic
na informacje dotyczgce srodkdw ostroznosci.

Instrukcja ta powinna zawsze znajdowac sie w zasiegu reki.

Wersja anglojezyczna niniejszego podrecznika jest wersja
gtéwng, na podstawie ktérej wykonano ttumaczenia. W razie
jakichkolwiek rozbieznosci wigzacy jest tekst angielski.

CZYSZCZENIE ORAZ DEZYNFEKCJA URZADZEN | PRZEWODOW REKOJESCI

Ponizsze instrukcje zostaty zatwierdzone dla wszystkich produktéw' i urzgdzen stomatologicznych firmy EMS
przeznaczonych do wielokrotnego uzytku. Pozostaje w gestii witasciciela upewnienie sie, ze rzeczywiste wykorzystanie
sprzetu, materiatéw i personelu w miejscu ich pracy jest zgodne z oczekiwanymi rezultatami. Wymaga to kontrol i/lub kontroli
z rutynowym monitoringiem przebiegu procesu. Kazde odstepstwo od przytoczonych w niniejszym dokumencie instrukcji
postepowania powinno zosta¢ odpowiednio skontrolowane oraz ocenione pod katem efektywnosci i potencjalnych skutkow

Zalecenia znajdujgce sie w niniejszej instrukcji dotyczg
wytacznie urzadzen, do ktérych zostaty dotgczone.

niepozagdanych.

Zestaw PIEZON®
do jednostki

Urzadzenia
AIRFLOW® i PIEZON®

Handy

WPROWADZENIE

WYCZYSC | ZDEZYNFEKUJ

Do czyszczenia i dezynfekcji nalezy uzywac chusteczki
(o zawartosci alkoholu nie przekraczajacej 35%)
zgodnej z normami obowigzujgcymi w danym kraju.
EMS zaleca uzywanie:

- chusteczek CleanWipes, 1C-100 lub PlastiSept Eco
firmy ALPRO MEDICAL GmbH;

- chusteczek do dezynfekcji powierzchni  Micro-
Kleen3™ firmy Micro-Scientific.
Nalezy postepowaé¢ zgodnie =z instrukcjami

dostarczonymi przez producenta chusteczek.

NIE STOSOWAC chusteczek CaviWipes™ ani
AdvantaClear. Powodujg zniszczenia produktow EMS.

EMS zaleca przestrzeganie zasad czyszczenia, dezynfekcji,
pakowania do procedur sterylizacji i sterylizacji zgodnie z
ISO 17664.

Zawsze zgtaszaj niepozadane zdarzenia zwigzane
z konserwacjg urzadzenia bezposrednio do EMS.

Przed pierwszym uzyciem produkty musza byé
oczyszczone, zdezynfekowane i jesli ma to zastosowanie,
wysterylizowane. Nie konserwuj produktéow ponad dozwolong
liczbe cykli sterylizacji. Aby wymienic, odnies sie do rozdziatu
,Okres eksploatacji” w niniejszej instrukcji.

Stezenia i czas oddziatywania okreslone przez producenta
srodka czyszczacego | dezynfekujgcego muszg byc
przestrzegane.

Nalezy pamietac, e sterylizacja nie moze zostaé osiggnieta,
dopdki elementy montazowe nie zostang wyczyszczone
i zdezynfekowane.

Jesli czes¢ tych instrukcji nie jest jasna lub wydaje sie
niewystarczajgca, nie wahaj sie skontaktowac¢/poinformowac
EMS.

o Uzytkownicy powinni rowniez przestrzegac wszelkich wymogow prawnych obowigzujacych w ich kraju, a takze przepisow

sanitarnych obowigzujacych w szpitalu lub klinice.

Dotyczy to zwtaszcza dodatkowych wymagan dotyczacych dezaktywacji prionow.

OKRES EKSPLOATACJI

Produkty zostaty zaprojektowane do duzej liczby cykli
sterylizacji. Materiaty uzyte do ich produkcji zostaty
odpowiednio wybrane. Jednak przy kazdym ponownym
przygotowaniu do uzycia bedg wystepowa¢ naprezenia
termiczne i chemiczne, ktore bedg powodowaty starzenie sie
produktow.

Zawsze wymieniaj produkty, ktére wykazujg oznakizuzycia
lub wczesnej degradacji, niezaleznie od niewykorzystanej
liczby cyklow sterylizacji.

1 Dalej zwane ,produktami".

@ NIE PODDAWAJ produktow dziataniu temperatur
przekraczajgcych 138°C.

Rekojesci EMS nie wolno smarowaé¢ ani w zaden inny
sposob, bezposrednio lub posrednio, narazac na dziatanie oleju.

Trwatosé: sprawdz Instrukcje Obstugi Produktu.



SYMBOLE

Ostrzezenie/Niebezpieczenstwo! Ryzyko uszkodzenia lub

Refer to instruction manual

obrazen
Uwaga! Przydatne dodatkowe informacje i wskazowki Nadaje sie do sterylizacji w autoklawie do 135°C
@ Zabroniony LR | Nadaje sie do dezynfekcji termicznej
@ Wymagany czas — uzywane skréty: min (minuta),
Stosowac srodki ochrony indywidualnej s (sekunda)

PROCES DLA POWIAZANYCH PRODUKTOW WYMIENIONYCH NA STRONIE 3

01PRZYGOTUJ 02WYCZYSC 03 ZDEZYNFEKUJ O4WYSUSZ 05SPRAWDZ 06 ZAPAKUJ 07 WYSTERYLIZUJ 08 PRZECHOWAJ

01 PRZYGOTUJ

W momencie uzycia: natychmiast po przeprowadzeniu zabiegu u pacjenta optukac kanat wewnetrzny rekojesci/instrumentu
zimng woda z kranu. Wieksze zabrudzenia usuna¢, wycierajgc produkt.

Szczegolng uwage nalezy zwrdcic na pekniecia, szczeliny i trudno dostepne miejsca.

Umiescic¢ produkty w odpowiednim koszu i przetransportowac je do obszaru dekontaminacji, unikajgc uszkodzenia produktow,
zanieczyszczenia otoczenia lub osob zajmujgcych sie dekontaminacja.

Przed przejsciem do kolejnego kroku zawsze wyczyscic¢ rekojes¢ AIRFLOW® i dysze PERIOFLOW?® z piasku oraz sprawdzi¢, czy
oba kanaty (wody i piasku) sg drozne. Uzy¢ Easy Clean?.

®

lub
Produkty nalezy zdemontowac w sposob pokazany ponizej:
o Endochuck PIEZON®: 0 Rekojesci PIEZON®:
Wyjmij osadzony pilnik. Zdejmij wszystkie zainstalowanie urzadzenia.
Usun gwint i zdejmij matg uszczelke (o-ring). Zdejmij nasadke na konicowke i rozseparuj prowadnice Swiala i

uszczelke (o-ring).

o Koncowki PIEZON® z kluczem CombiTorque®:

Oddziel koncéwke PIEZON® i klucz CombiTorque®, ale trzymaj kazdg
oryginalng koricowke razem z kluczem CombiTorque® przez caty okres
uzytkowania.

@ Oczyszczanie powinno by¢ wykonane w przeciggu 1 godziny od zakonczenia uzytkowania.
Ubierz srodki ochrony osobistej zgodnie z tym co przygotowujesz.

Kazdy produkt wyczysci¢ recznie lub automatycznie za pomocg myjni lub dezynfektora. Postepowac zgodnie z instrukcjami
dotyczacymi czyszczenia okreslonymi dla danego urzgdzenia stomatologicznego.

Dla optymalnej wydajnosci i okresu przydatnosci do uzytku, EMS zaleca stosowanie automatycznego urzadzenia myjnia-
dezynfektor zgodnego z ISO 15883.

Rekojesci EMS nie wolno smarowac¢ ani w zaden inny sposéb, bezposrednio lub posrednio, naraza¢ na dziatanie oleju.

2 Easy Clean mozna uzy¢ z dmuchawka wodno-powietrzng
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02 03 04 AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE, DEZYNFEKCJA | SUSZENIE ZA
POMOCAMYJNI-DEZYNFEKTORA

o Myjnia-dezynfektor musi spetnia¢ wymogi normy ISO 15883, by¢ wyposazona w odpowiednie kosze do matych produktéw
i ztacza do ptukania o Srednicy okoto 16 mm w celu przytgczenia do kanatu wewnetrznego produktu.

Odpowiednio wtoz przyrzady do przeznaczonego dla nich miejsca, przytacz je wszystkie do odpowiednich ztaczy myjacych
i rozpocznij automatyczny cykl czyszczenia.

Nalezy rowniez przestrzegac instrukcji producenta myjni-dezynfektora.
Nalezy doktadnie przestrzegad instrukcji dostarczonej przez producenta roztworu srodka dezynfekujgcego.
Aby uzyskac poziom dezynfekcji AO = 600, mozna stosowa¢ nastepujgcy proces automatyczny?®:

® 2 min Wstepnie oczy$¢ wodg z kranu®.
Oproéznij
™ 5 min Wyczys$¢ w temperaturze 55°C wodg z kranu i 0,5-procentowym roztworem neodisher MediClean
Dental (Dr. Weigert).
Opréznij
® 3 min Przeptucz i zneutralizuj zimng demineralizowang woda®.
Oproéznij
® 2 min Przeptucz zimng demineralizowang woda®.
Opréznij
™1 min Przeprowadz termiczng dezynfekcje (ostatnie ptukanie) dejonizowang wodg przy minimalnej

tem eraturze 90°C.
roznij

® 20 min (co najmniej) Osusz w temperaturze 100°C.

02 CZYSZCZENIE RECZNE + 03 DEZYNFEKCJA + 04 SUSZENIE

Nastepujacy zatwierdzony proces EMS moze byé stosowany z wykorzystaniem ultradZwiekéw lub bez.

NIE STOSOWAC procedury czyszczenia rekojesci w kapieli ultradzwiekowej: moze to spowodowaé zniszczenie produktu.
Procedura ta jest przeznaczona WYtACZNIE do stosowania z koncowkami EMS PIEZON® i uchwytami koncowki. W przypadku
mycia w kapieli ultradzwiekowej produkty umiesci¢ w metalowym sicie i poddac dziataniu ultradzwiekow przez 10 minut.

Zatwi- Produkty
EMS do
erdzony Proces , Proces
produkt czyszczenlg/
dezynfekgji
0,5- Czysci¢ urzadzenia w roztworze $rodka do czyszczenia neodisher (o stezeniu 0,6%
procentowy rozciericzonego wodg dejonizowang w temperaturze 40°C) za pomocg szczotki o
roztwor miekkim wtosiu do momentu usuniecia wszystkich widocznych zanieczyszczen.
. bez kapieli ul- wszystkie Dla przyrzadéw z wlotami - wyptucz wszystkie wloty dmuchawkg
Yy
&i%?éslgae; tradzwiekowej | produkty EMS ®155s (Z\llvrgggivdrémchawka ze statycznym powietrzem o cisnieniu 2 baréw) z
Dental (Dr © . Um|eSC|c produkt w roztworze wody dejonizowanej i srodka neodisher
, : 15min 5 stezeniu 0,5% i temperaturze 40°C. Upewnic sie, ze wszystkie kanaty
Weigert) (10 min z ul- vvevvnetrzne s wype+n|one roztworem s$rodka do czyszczenia (w razie
tradzwiekami)yotrzeby LUzvé str
0,5- yp uEgc szyst e a){y wewnetrzne zimng wodg dejonizowang® za
rocentow L ®155 pomocg pistoletu natryskowego (wodnego pistoletu natryskowego o
p Yy
" Koncowki cignieniu 2 baréw).
neodisher Zkapi‘ela u- | EMS PIEZON® | ®10s Optukaé caty produkt pod biezgcg wodg dejonizowana.
MediClean | adZwiekowa® | iuchwyty | wtemperaturze pokojowej (15-25°C) uzyé pistoletu na sprezone powietrze (sprezone
Dental (D koncowek powietrze, maks. 3 baryﬁ w celu catkowitego osuszenia kanatu wewnetrznego
ental (Dr. produktu i jego powierzchni zewnetrznych — usunaé wszystkie pozostatosci wody
Weigert) (widoczne lub wyczuwalne).

Nastepnie zdezynfekowac:

Roztwdr ASP CIDEX® OPA musi by¢ stosowany w postaci nierozcienczonej, w okresie przydatnosci i trwatosci oraz zgodnie
z ostrzezeniami producenta i instrukcjg uzytkowania.

® 5 min

®1min  $rodek dezynfeKUJacy ASP CIDEX® OPA wymaga trzykrotnego zastosowania: trzymac produkt catkowicie zanurzony

fazde. ) uzye duze] osoi wody stodkie

Nie uzywaj wody ponownie do ptukania ani do innych celéw. Pozostatosci Srodka dezynfekujagcego mogg spowodowad powazne
skutki uboczne.

Catkowicie zanurzy¢ produkt w roztworze srodka CIDEX® OPA o temperaturze co najmniej 20°C. Upewni¢ sie, ze
wszystkie kanaty wewnetrzne sg wypetnione roztworem $rodka dezynfekujgcego (w razie potrzeby uzy¢ strzykawki).

Wysuszyc¢

W temperaturze pokojowej (15—25°C) uzy¢ pistoletu na sprezone powietrze (sprezone powietrze, maks. 3 bary) w celu
catkowitego osuszenia kanatu wewnetrznego produktu i jego powierzchni zewnetrznych — usungé wszystkie pozostatosci
wody (widoczne lub wyczuwalne).

3 Na przyktad: Miele Professional G 7836 CD z Miele Rack E429
4 Zimna woda z kranu = 16°C +/-2°C

5 Zimna woda demineralizowana = 20°C +/-2°C

6 Na przyktad: Bandelin, Sonorex 1028K, 35kHz

7 Na przyktad: 7,5 litrow.



05 SPRAWDZ

Jezeli po oczyszczeniu/dezynfekcji, zanieczyszczenia sg wcigz widoczne na produkcie, caty proces oczyszczania/
dezynfekeji musi by¢ powtdrzony. Produkty z widocznymi uszkodzeniami, odpryskami, korozjg lub deformacjg musza byé
wyrzucone (dalsze uzytkowanie nie jest dozwolone). Sprawdz réwniez integralno$é uszczelek (o-rings) i wymien jezeli sa
uszkodzone lub zdeformowane.

Upewnij sie, ze produkt jest zupetnie suchy. W przypadku zauwazenia pozostatosci wody, usun je uzywajgc dmuchawki
(czyste, skompresowane powietrze). Catkowicie osusz otwory i caty produkt az nie bedzie Zadnych pozostatosci wody
(widocznych lub wyczuwalnych).

06 ZAPAKUJ

Tylko uprzednio wyczyszczone i zdezynfekowane produkty moga by¢ wysterylizowane.

Skuteczna sterylizacja moze by¢ przeprowadzona tylko z catkowicie osuszonymi produktami. Upewnij sie, ze wszystkie
czesci (otwory wewnatrz i wszystkie powierzchnie) sg catkowicie osuszone przed ich ztozeniem i zapakowaniem.

Przed sterylizacjg umies¢ produkty w odpowiednich opakowaniach do sterylizacji.

o Rekojesci PIEZON®:

Ten produkt musi zosta¢ wysterylizowany albo zdemontowany, albo
ponownie zmontowany.

W przypadku checi ponownego zmontowania: zamontuj najpierw
uszczelke typu o-ring, nastepnie wsun do mufki tulejke $wiattowodu
i nakre¢ na rekojesg.

o Endochuck PIEZON®: 0 Koncowki PIEZON® z kluczem CombiTorque®:
Najpierw zatoz matq uszczelke (o-ring) a potem Zmontuj ponownie oryginalng koricéwke z kluczem
delikatnie wkre¢ srube mocujaca, nie zaciskajac. CombiTorque®.

Zapakuj produkty do pojedynczych lub podwdjnych rekawdw do sterylizacji:

+ nadajgcych sie do sterylizacji prézniowej parg wodnag,

+ zgodnych z ISO 11607-1 lub EN 868,

+ odpornych na temperature 138°C,

« i z odpowiednig przepuszczalnoscig dla pary wodnej (np. rolki Wipak STERIKING typu R43 i R44).

07 WYSTERYLIZUJ
Sterylizacja musi byé przeprowadzona zaraz po Prozniowa sterylizacja parg wodng moze by¢ uzyta z kazdym
oczyszczaniu/dezynfekgiji. produktem EMS zapakowanym w odpowiedni pojedynczy lub

Nalezy przestrzegaé sposobu umieszczania produktow w POAWOINY rekaw:

autoklawie wedtug zalecer producenta autoklawu. Parametry do prézniowego cyklu pary wodnej:
+ 3 cykkle prozni

+ Cisnienie: 3 bary®

+ Wilgotnos¢ 100%

+ Minimalna temperatura: 132°C

, . ) , ) -« (M3 min (minimum)  Czas przetrzymywania (peten cykl)
EMS nie zaleca uzywania sterylizatorow klasy N do

dekontaminacji rekojegci PIEZON®, chyba ze zapewniajg one (20 min (minimum) - syszenie

co najmniej 20-minutowy cykl suszenia. W przeciwnym razie Uzytkownicy musza upewnic sie, ze proces konserwacji, w
moze dojs¢ do skrocenia czasu eksploatacji rekojesci PIEZON®. - tym $rodki, sprzet i personel, sg w stanie osiggngé wymagane
Sterylizacja produktéw parg wodng powinna sie odbywa¢ Wyniki i je utrzymywac na przestrzeni czasu. Uzytkownik jest

zgodnie z 1SO 17665 i odpowiednimi wymogami kraju. odpowiedzialny za zapewnienie, ze proces konserwacji jest
stale aktualizowany.

NIE przekraczaj temperatury sterylizacji w 138°C i czasu
przetrzymywania 20 min.

NIE stosuj procedur sterylizacji gorgcym powietrzem i
falami radiowymi: niszcza one produkty.

08 PRZECHOWAJ

o Przechowywac sterylizowane produkty w temperaturze do 40°C w miejscu:
* suchym,

* czystym,

+ i wolnym od kurzu.

8 Cisnienie bezwzgledne
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ANTES DE UTILIZAR

Leia atentamente as Instrugdes de Utilizagao, que explicam
todos os detalhes e procedimentos mais importantes. Preste

De forma a evitar danos pessoais ou danos materiais, por favor,
respeite as respetivas diretrizes e simbolos.

especial atengdo as precaugdes de seguranca.
Tenha sempre as Instrugdes a mao.

A presente instrugdo segue as orientagdes do RKI - Robert
Koch Institut, Alemanha.

As presentes Instrugbes aplicam-se apenas ao
equipamento com o qual foram fornecidas. A versdo inglesa deste manual é a versao original do mesmo,
a partir da qual foram efetuadas as diferentes tradugbes. Em

caso de discrepancias, a versao prevalecente € a inglesa.

LIMPEZA E DESINFECAOQ DE DISPOSITIVOS E CABOS DA PECA DE MAO

As seguintes instrucdes foram certificadas para todos os produtos reutilizaveis' dos dispositivos dentérios EMS. E da
responsabilidade do encarregado assegurar que o processamento seja verdadeiramente executado, utilizando o equipamento,
0s materiais e os funcionarios nas instalagdes, de forma a alcangar o resultado desejado. Isto exige a validagao e/ou a validagao
e monitorizagao habitual do processo. Do mesmo modo, e relativamente as instrugdes aqui fornecidas, quaisquer alteragbes

pelo encarregado devem ser devidamente analisadas no que diz respeito a sua eficacia e aos potenciais efeitos adversos.

Dispositivos AIRFLOW®
e PIEZON®

Kit PIEZON®
na sua unidade

Handy

INTRODUCAO

LIMPAR E DESINFETAR

Use um toalhete de limpeza e desinfecdo (menos de 35% de
alcool) que cumpra as normas aplicaveis no pars.

A EMS recomenda a utilizagao de:

- Toalhetes CleanWipes, IC-100 ou PlastiSept Eco da ALPRO
MEDICAL GmbH

- Toalhetes desinfetantes de superficies Micro-Kleen3™ da
Micro-Scientific

Siga cuidadosamente as instrugdes fornecidas pelo
fabricante do toalhete.

@ NAO use toalhetes CaviWipes™ ou Advantaclear.
Danificam os produtos EMS.

A EMS aconselha o cumprimento das instrugdes de limpeza,
desinfegdo, acondicionamento para a esterilizagdo e dos
procedimentos de esterilizacdo de acordo com a norma
ISO 17664.

Comunigue sempre todos os acontecimentos adversos
relacionados com o reprocessamento do equipamento
diretamente a EMS.

Os produtos devem ser limpos, desinfetados e, caso seja
necessario, esterilizados antes da sua primeira utilizagao.
N&o reprocesse os produtos mais vezes do que o ndmero
de ciclos de esterilizagéo autorizados. Para substituigdes,
consulte a secgao "Vida Util" das presentes Instrugdes.

Devem ser tidos em conta os tempos de concentragao e de
contacto relativamente a limpeza e desinfegao especificados
pelo fabricante.

Lembre-se de que a esterilizacdo nao podera ser realizada
a nao ser que o conjunto de componentes seja limpo e
desinfetado previamente.

Caso alguma parte das presentes instrugbes nao esteja
suficientemente clara ou parega inapropriada, nao hesite em
contactar/informar a EMS.

o Os utilizadores também devem ter atencao a quaisquer disposi¢oes legais aplicaveis nos seus paises, assim como as

normas de higiene em vigor no hospital ou clinica.

Isto aplica-se especialmente as disposigoes adicionais relativas a inativagao de prioes.

VIDA UTIL

Os artigos foram concebidos para um elevado numero
de ciclos de esterilizagdo. Os materiais utilizados na sua
fabricacdo foram selecionados em conformidade. No
entanto, a cada nova preparagao para utilizacao, as tensoes
térmicas e quimicas resultam no desgaste dos produtos.

Substitua sempre os produtos que apresentem sinais de
desgaste ou deterioragao precoce, independentemente do
numero de ciclos de esterilizagdo que nao foram utilizados.

1 Doravante denominados "produtos’”.

@ NAO exponha os artigos a temperaturas que excedam os
138°C.

As pegas de mao EMS ndo devem ser lubrificadas ou
expostas a 6leo direta ou indiretamente.

Duracao: consulte as Instrugdes de Utilizagao do artigo.



SiIMBOLOS

Atengao / Perigo - Risco de danos materiais ou leséo Consulte 0 manual de instrugoes
0 Tenha em atencao - Informagdes adicionais e sugestdes Uteis Esterilizavel até 135°C no autoclave
@ Proibido R | Adequado para desinfecdo térmica

@Tempo necessario Abreviaturas utilizadas: min

Utilize equipamento de protegao individual (minuto); s (segundo)

PROCEDIMENTO PARA 0S PRODUTOS RELACIONADOS MENCIONADOS NA
PAGINA 3

01 PREPARAR 02LIMPAR O3 DESINFETAR  O4 SECAR  OSINSPECIONAR 06 ACONDICIONAR 07 ESTERILIZAR 08 ARMAZENAR

01 PREPARAR

No momento da utilizagdo: Imediatamente apds o tratamento do paciente, lave com dgua corrente fria a(s) linha(s) do(s)
l[imen(es) da pega de mao/instrumento. Remova a sujidade grosseira com a limpeza dos produtos.

Deve ser dada especial atengdo as rachaduras, fendas e areas de dificil acesso.

Coloque os produtos num suporte adequado para os transportar para a area de reprocessamento de modo a evitar qualquer
dano e contaminagao do produto para o ambiente e pessoas envolvidas no procedimento do reprocesso.

Execute sempre a desobstrugao de pé da peca de mao AIRFLOW® e PERIOFLOW?® e verifique se ambos os Iimenes estdo
desobstruidos (dgua e pd) antes do procedimento. Utilize o Easy Clean?.

®

ou
Os artigos tém de ser desmontados, como mostrado abaixo:

0 PIEZON® Endochuck: o Pegas de mao PIEZON®:

Remova quaisquer equipamentos instalados. Retire quaisquer aparelhos instalados.

Remova o parafuso e retire a pequena anilha. Remova a tampa e separe o guia de luz da anilha.

o Equipamentos PIEZON® com CombiTorque®:

Separe o equipamento PIEZON® do CombiTorque® mas mantenha o
equipamento original e 0 CombiTorque® juntos ao longo das suas vidas Uteis.

@ A limpeza deve ser realizada no prazo de 1 hora apds a utilizagao.
Utilize equipamento de protecao individual de acordo com o tipo de preparagao.

Qualquer produto pode ser limpo manual ou automaticamente na maquina de lavar ou de desinfetar. Efetue a parte de limpeza
especifica de acordo com seus equipamentos dentarios.

A EMS recomenda a utilizagcao de uma maquina de lavar-desinfetar automatica (WD) compativel com a norma ISO 15883
para obter uma eficacia e uma vida ttil maximas.

As pegas de mao EMS nao devem ser lubrificadas ou expostas a 6leo direta ou indiretamente.

89

2 Pode ser utilizada uma seringa com dgua com o Easy Clean



TANTO 02 03 04 LIMPEZA, DESINFECAO COMO SECAGEM AUTOMATICAS COM MAQUI-
NA DE LAVAR E DESINFETAR

o A maquina de lavar-desinfetar deve cumprir a norma I1SO 15883, deve ter cestos adequados para conter produtos pequenos
e frageis e deve ter ligagdes de lavagem com didametro de aproximadamente 16mm para se fixarem ao lUmen do produto.

Coloque corretamente o produto no suporte adequado, ligue todos os lUmenes as conexdes de lavagem e inicie a limpeza
automatica.

Também devem ser observadas as instrugdes do fabricante relativamente a maquina de lavar-desinfetar.
Siga cuidadosamente as instrugdes fornecidas pelo fabricante da solugao desinfetante.
O sequinte procedimento automatico® pode ser utilizado para alcangar um nivel AO de 600:

® 2 min Pré-limpeza com agua corrente fria.
Drenar

®5min Lave com agua corrente a 55°C e 0,5% de solugéo neodisher MediClean Dental (Dr Weigert).
Drenar

® 3 min Enxague e neutralize com agua desmineralizada fria®.
Drenar

™ 2 min Enxague com agua desmineralizada fria®.
Drenar

™1 min Realize uma desinfecéo térmica (limpeza final) com dgua desionizada a, no minimo, 90°C.
Drenar

® 20 min (pelo menos) ~ Secar a 100°C.

ou 02 LIMPEZA MANUAL + 03 DESINFECAOQ + 04 SECAGEM

0 Srocesso seguinte pode ser realizado com ou sem ultrassom.

NAO utilize qualquer procedimento de limpeza com banho de ultrassom na peca de m&o: pode destruir os produtos. E
APENAS destinado a ser utilizado com instrumentos EMS PIEZON®_ e suporte de limas. Em caso de limpeza com banho de
ultrassom, coloque os produtos numa peneira metalica e passe num aparelho de ultrassom por 10 minutos.

Produtos EMS
para limpeza/ Procedimento
desinfecado

Produto Procedi-
certificado mento

Escove os dispositivos numa solugao de limpeza de 0,5% de neodisher em agua
0.5% desionizada a 40°C com uma escova macia e adequada até que todos os residuos

neodisher sem. todos os visiveis tenham sido removidos.

MediCl banho de dutos EMS Para produtos com lumenes, limpar todos os limenes com um
ediviean | irassom | Produtos M55 pulverizador (pulverizador de jato de dgua com uma presséo estética

(Dr. Weigert) de 2 bar) com agua corrente fria.

®15min Coloque o produto numa solugdo de 0,5% de neodisher e agua

(10 min com desionizada a 40°C. Certifique-se de que todos os limenes s&o cobertos

ultrassom) com a solug&o de limpeza (utilizar uma seringa, caso seja necessario).

neodisher Instrumentos | @ Enxague todos os limenes com um pulverizador (pistola de jato de
MediClean com e suporte de 15s 4dgua com uma presséo estatica de 2 bar) com agua desionizada fria®.
(Dr. Weigert) u?t?gzgodrreﬁ limasEMS | ®10s Limpe o produto por completo em dgua desionizada corrente fria.
a0,5% PIEZON® A temperatura ambiente (15-25°C), utilize uma pistola de ar (ar comprimido, no max.

3 bar) para secar completamente o limen e todo o produto até que nao existam mais
residuos de dgua (visiveis ou detetaveis).

Em seguida desinfetar:

A solugdo ASP CIDEX® OPA deve ser utilizada em estado puro, no periodo da sua utilidade e prazo de validade e em
conformidade com as adverténcias e instrugoes de utilizagao do fabricante.

Mergulhe por completo o produto na solugdo CIDEX® OPA a no minimo a 20°C. Certifique-se de que todos os

© 5 min limenes estdo cobertos com a solugéo desinfetante (utilize uma seringa, caso seja necessario).

®1min 0 desinfetante ASP CIDEX® OPA requer um total de trés lavagens: mantenha o produto totalmente imerso e utilize

ngggem) um grande volume’ de agua limpa.

N&o reutilize a 4gua da lavagem para quaisquer outros efeitos. Os residuos do desinfetante podem originar graves efeitos
secundarios.

E seque

A temperatura ambiente (15-25°C), utilize uma pistola de ar (ar comprimido, no max. 3 bar) para secar completamente o limen
e todo o produto até que nao existam mais residuos de dgua (visiveis ou detetaveis).

3 Por exemplo: Miele Professional G 7836 CD com Miele Rack E429
4 Agua corrente fria = 16°C +/- 2°C
5 Agua desmineralizada fria = 20°C +/- 2°C
90 6 Por exemplo: Bandelin, Sonorex 1028K, 35kHz
7 Por exemplo: 2 galdes (7,5 litros)



05 INSPECIONAR

Se persistirem as manchas visiveis no artigo apds a limpeza/desinfecado, deve repetir-se o procedimento de limpeza/
desinfegdo por completo. Produtos com danos visiveis, com lascas/escamas, corroséo ou deformagao devem ser descartados
(nao é permitido continuar a utiliza-los). Verifique também a integridade das anilhas e juntas e substitua-as caso estejam

danificadas ou deformadas.

Certifique-se de que o produto estd completamente seco. Caso detete residuos de dgua, remova-os utilizando uma pistola
de ar (ar comprimido para limpeza). Seque por completo os limenes e todo o produto até que nao existam mais residuos de

agua (visiveis ou detetaveis).

06 ACONDICIONAR

Apenas podem ser esterilizados os produtos que tenham sido limpos e desinfetados previamente.

Uma esterilizagao eficaz apenas pode ser realizada em artigos completamente secos. Assegure-se de que cada parte
(lumenes internos e quaisquer superficies) esta completamente seca antes de montar e acondicionar novamente.

Antes da esterilizagao, os produtos precisam de ser montados novamente de modo a estarem prontos para serem utilizados e

colocados em embalagens préprias para a esterilizagao.

o Pegas de mao PIEZON®:
Este produto pode ser esterilizado desmontado como montado.

Se prefere desmontar: Primeiro, monte novamente a anilha, depois
coloque o guia de luz na tampa do bico e aparafuse-o a pega de méao.

o PIEZON® Endochuck:

Primeiro, recologue a anilha pequena (junta) e depois
aparafuse cuidadosamente o parafuso de fixagdo sem
apertar demasiado.

Acondicione os seus produtos numa bolsa individual ou dupla:

* propria para esterilizagao pré-vacuo com calor humido,
- em conformidade com a ISO 11607-1 ou a EN 868,
* resistente até 138°C,

o Equipamentos PIEZON® com CombiTorque®:

Reinstale o aparelho original
CombiTorque®.

com O seu

+ e com uma permeabilidade adequada ao vapor (por exemplo, cilindros planos Wipak STERIKING Tipo

R43 e R44).

07 ESTERILIZAR

A esterilizagao deve ser realizada imediatamente apos a
realizagao da limpeza-desinfecao.
O padrao de carga definido pelo fabricante do autoclave tem
de ser cumprido.

NAO exceder uma temperatura de esterilizacdo de 138°C
mantida por 20 min.

NAO utilizeumaesterilizagdo dearquentee procedimentos
de radioesterilizacao: eles destroem os artigos.

A EMS recomenda nao utilizar esterilizadores de classe
N para reprocessar pegas de mao PIEZON® a menos que eles
incluam um ciclo de secagem de, pelo menos, 20 minutos. O
tempo de vida Util da peca de mao PIEZON® pode ser reduzido.

A esterilizagdo de produtos com calor hiumido deve
ser realizada de acordo com a norma ISO 17665 e em
conformidade com as respetivas disposi¢des do pais.

08 ARMAZENAR

O processo de pré-vacuo com calor humido (vapor) pode ser
utilizado com qualquer produto EMS acondicionado nas bolsas
individuais ou duplas apropriadas:

Parémetros para o ciclo de pré-vacuo com calor humido:
+ 3 fases de pré-vacuo

+ Pressao de 3 bar®

+ Humidade de 100%

+ Temperatura minima de 132°C

. @ 3 min (minimo) ~ Tempo de espera (ciclo completo)
+ ()20 min (MiNiMo)  gecar

Os utilizadores devem assegurar-se de que o0s
procedimentos de reprocesso, incluindo os recursos, materiais
e de pessoal, séo capazes de alcancar os resultados exigidos
e manté-los ao longo do tempo: é da responsabilidade do
utilizador assegurar que a validagdo dos procedimentos de
reprocesso seja mantido atualizado em todos os momentos.

0 Armazene os produtos esterilizados a uma temperatura de até 40°C num:

« ambiente seco,
« limpo,
« e livre de po.

8 Pressdo absoluta
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INAINTE DE UTILIZARE

Cititi cu atentie aceste Instructjuni de operare deoarece ele explica
toate detaliile si procedurile cele mai importante. Acordati o atentie
speciald precautjilor de siguranta.

Pastrati intotdeauna aceste Instructjuni la indemana.

Instructjunile acestea sunt aplicabile numai echipamentelor cu
care au fost furnizate.

Pentru a preveni vatamarea persoanelor sau deteriorarea bunurilor,
respectati directivele si simbolurile corespunzatoare.

Aceasta instructiune urmeaza recomandarile RKI Robert Koch
Institut, Germania.

Traducerile din acest manual sunt bazate pe versiunea in limba
englezé. In caz de neconcordantd, versiunea obligatorie este textul
in limba engleza.

CURATAREA S| DEZINFECTAREA DISPOZITIVELOR SI A CABLURILOR PIESEI
DE MANA

Urmatoarele instructiuni au fost validate pentru toate produsele reutilizabile' ale dispozitivelor stomatologice EMS. Ramane
responsabilitatea institutiei care proceseaza de a se asigura ca procesarea, asa cum se realizeaza efectiv folosind echipamentele,
materialele si personalul din cadrul unitafii de procesare, obtine rezultatul dorit. Acest lucru necesita validarea si/sau validarea si
monitorizarea de rutind a procesului. De asemenea, orice abatere a institutiei care proceseaza de la instructiunile furnizate trebuie evaluata

corespunzator in legatura cu eficacitatea si potentjalele efecte adverse.

Kitul PIEZON® Kit pe
unitatea dvs.

Dispozitivele Handy

AIRFLOW® si PIEZON®

INTRODUCERE

CURATARE S| DEZINFECTARE

Utilizati un servetel pentru curatare si dezinfectare (cu mai
putin de 35% alcool) care respecta standardele aplicabile in
tara respectiva.

EMS recomanda utilizarea:

- Servetele CleanWipes, 1C-100 sau PlastiSept Eco de la
ALPRO MEDICAL GmbH

- Servetele dezinfectante pentru suprafete Micro-Kleen3™
de la Micro-Scientific

Urmati cu atentie instructiunile furnizate de producatorul
servetelelor.

@ NU utilizati servetele CaviWipes™ sau Advantaclear.
Acesta deterioreaza produsele EMS.

EMS recomanda respectarea procedurilor de curatare, dezinfectare,
ambalare pentru sterilizare si sterilizare conform 1SO 17664.

Intotdeauna raportati direct la EMS evenimentele adverse
legate de reprocesarea dispozitivelor.

Produsele trebuie curatate, dezinfectate si, daca este cazul,
sterilizate Tnainte de prima utilizare. Nu reprocesati produsele
peste numarul autorizat de cicluri de sterilizare. Pentru inlocuire,

xn

consultati sectiunea ,Durata de viata” din aceste Instructiuni.

Trebuie sa respectati concentratiile si timpii de contact specificate/
specificati de producatorul agentului de curatare si dezinfectare.
Nu uitati ca sterilizarea nu trebuie realizatd decét dacé
componentele ansamblului sunt mai intéi curatate si dezinfectate.

Daca parti din aceste instructiuni nu sunt clare sau par a fi
necorespunzatoare, nu ezitati sa contactati/informati EMS.

o Utilizatorii trebuie sa respecte, de asemenea, toate cerinfele legale aplicabile in fara lor, precum si reglementarile in vigoare

privind igiena din spitalul sau clinica respectiva.

Acest lucru se aplica in special in ceea ce priveste cerinfele suplimentare pentru inactivarea prionilor.

DURATA DE VIATA

Produsele au fost concepute pentru un numar mare de cicluri de
sterilizare. Materialele utilizate la fabricarea lor au fost selectate
in consecinta. Cu toate acestea, cu fiecare pregatire reinnoita
pentru utilizare, solicitarile termice si chimice vor avea ca rezultat
imbatranirea produselor.

Tnlocuiti intotdeauna produsele care prezintd semne de
uzura sau degradare timpurie, indiferent de numarul de cicluri de
sterilizare ramase neutilizate.

1 Denumite in continuare ,produse”.

@ NU expuneti produsele la temperaturi mai mari de 138°C.

Piesele de mana EMS nu trebuie fie lubrifiate sau expuse in mod
direct sau indirect la ulei.

Durata de viata: consultati Instructiunile de utilizare ale produsului.
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Atentie /Pericol - Risc de deteriorare a bunurilor sau de vatamare Consultatj manualul de instructiuni
I - . - Sterilizabil la o temperatura de pana la 135 °C in
o Retineti — Informatii suplimentare si sfaturi utile autoclava
@ Interzis LR | Potrivit pentru dezinfectare termica
@Tlmp necesar — Abrevieri utilizate: min (minut); s
Purtati echipament de protectie personala (secunda)
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01 PREGATIRE

La punctul de utilizare: Imediat dupa tratamentul pacientului, clatiti linia lumenului (lumenurilor) piesei de mé&na/instrumentului cu apa rece
de la robinet. Murdaria grosier trebuie indepéartaté prin stergerea produselor.

Trebuie acordata o atentie speciala fisurilor, crapéturilor si zonelor greu accesibile.
Asezati produsele pe un suport adecvat pentru a le transporta in zona de reprocesare, pentru a evita orice deteriorare a produselor si
contaminarea mediului i a persoanelor implicate in procesul de reprocesare.

Efectuati intotdeauna deblocarea pulberii din piesa de mana AIRFLOW® si PERIOFLOW® si verificati daca ambele lumene (apé si pulbere)
sunt libere Tnainte de a continua. Utilizati Easy Clean.

®

sau
Produsele trebuie sa fie dezasamblate dupa cum se arata mai jos:
@ Endochuck PIEZON®: @ ricse de mana PIEZON®:
Scoatej orice pila instalata. Scoateti orice instrument instalat.
Scoateti surubul si separati oringul mic. Scoatetj capacul proeminentei si separati ghidajul de lumina si oringul.

o Instrumente PIEZON® cu CombiTorque®:

Separati instrumentul PIEZON® si CombiTorque®, dar pastrati fiecare
instrument original si CombiTorque® impreuna pe toata durata lor de viata.

© Curatarea trebuie efectuatd in termen de o ora de la utilizare.
Purtati echipament de protectie personala in conformitate cu tipul de pregatire.

Orice produs trebuie s fie curatat manual sau automat prin spélare sau dezinfectare. Respectati partea de curatare dedicaté in functie
de echipamentele dvs. stomatologice.
EMS recomanda utilizarea unui dispozitiv automat de spalare-dezinfectare (WD) in conformitate cu ISO 15883 pentru o eficienta
si o durata de viata optima.

Piesele de mana EMS nu trebuie fie lubrifiate sau expuse in mod direct sau indirect la ulei.

2 Cu Easy Clean se poate utiliza o seringé aer-apa
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02 03 04 CURATARE, DEZINFECTARE S| USCARE AUTOMATA CU MASINA DE
SPALARE S| DEZINFECTARE

o Masina de spalat si dezinfectat trebuie sa fie conforma cu ISO 15883, trebuie sa aibad cosuri adecvate pentru produsele mici si
racorduri de clatire cu diametrul de aproximativ 16 mm pentru atasarea la lumenul produsului.

Amplasati corect produsul intr-un raft potrivit, conectati toate lumenele la conectorii de clatire si porniti curatarea automata.
De asemenea, trebuie respectate instructiunile producatorului dispozitivului de spalare-dezinfectare.
Respectati cu atentie instructiunile furnizate de producatorul solutiei de dezinfectare.

Urmatorul proces automatizat® poate fi utilizat pentru a obtine un nivel A0 de 600:

® 2 min guratan in prealabil cu apa rece de la robinet*.
curgeti
® 5 min Curatati la 55°C cu ap4 de la robinet si solutie de 0,5% neodisher MediClean Dental (Dr. Weigert).
Scurgeti
® 3 min Clatiti si neutralizati cu apa rece demineralizata®.
Scurgeti
® 2 min Clatiti cu apa rece demineralizata®.
Scurgeti
® 1 min Efectuatj dezinfectarea termica (clatire finald) cu apa deionizata la o temperatura de minimum 90 °C.
Scurget

© 20 min (cel putin) Uscali la o temperatura de 100 °C.

02 CURATARE MANUALA + 03 DEZINFECTARE + 04 USCARE

Urmatorul proces EMS validat poate fi utilizat cu si fara ultrasunete.

NU utilizati nicio procedura de curatare in baie cu ultrasunete pentru p|esele de mana: aceasta poate distruge produsele. Acesta este
destinat NUMAI utilizari cu instrumentele si suporturile de fisiere EMS PIEZON®. in cazul curatarii in baie cu ultrasunete, puneti produsele
intr-o sita metalica si supuneti-le sonicérii timp de 10 minute.

Produse EMS
Produs P stare/ p
validat roces pentrg curatare roces
dezinfectare
Periati dispozitivele intr-o solutie de curatare de 0,5 % neodisher in apé deionizaté la 40°C, cu o
0,5% perie cu peri moi adecvata pana cand toate reziduurile vizibile au fost indepértate.
neodisher | fara bale cu | toate produsele | o, L e pesiuns sialca a ape do 3 bar o
; s '
MediClean | ultrasunete EMS apa rece de la robinet.
(Dr. Weigert) O 15min  Asezali produsul in solutie de curétare de 0,5 % neodisher cu apa deionizata la

(10 min cu 40°C. AS|gura§| vé cé toate lumenele sunt umplute cu solutie de curatare (utilizat
ultrasunete) 0 seringa daca este necesar).

. Clatiti toate lumenurile prin spalare cu un pistol de pulverizare (pistol cu jet de apa,
0,5. % . Instrumeqte Sl O155 cu o presiune statica a apei de 2 bari) cu apa rece delonlzatag

neodisher | cu_ baie cu suporturi de
MediClean | ultrasunetes fisiere EMS ®10s Clatiti intregul produs sub jet de apa deionizata rece.

(Dr. Weigert) PIEZON® La temperatura camerei (15-25°C), utilizati un pistol cu aer comprimat (aer comprimat,

max. 3 bari) pentru a usca complet lumenul si intregul produs pana cand nu mai exista reziduuri
de apa (vizibile sau detectabile).

Apoi dezinfecta i:
Solutia ASP CIDEX® OPA trebuie sa fie utilizata nediluata, in limitele duratei sale de valabilitate si de utilizare si in conformitate cu

avertismentele si instructiunile de utilizare ale producatorului.

o5 Scufundati complet produsul in solutia CIDEX® OPA la minimum 20°C. Asiguratj-va ca toate lumenele sunt umplute cu solutie
M dezinfectanta (utilizati o seringa daca este necesar).

™ 1min Dezinfectantul ASP CIDEX® OPA necesita un total de trei clatiri: mentineti produsul complet scufundat si utilizati un volum

(fiecare clatire) mare’ de apa proaspata.

Nu reutilizati apa pentru clatire sau in oricare alt scop. Reziduurile dezinfectantului pot cauza efecte secundare grave.

Si uscati
La temperatura camerei (15-25°C), utilizati un pistol cu aer comprimat (aer comprimat, max. 3 bari) pentru a usca complet lumenul si
intregul produs pana cand nu mai exista reziduuri de apa (vizibile sau detectabile).

3 De exemplu: Miele Professmnal G 7836 CD cu Miele Rack E429
4 Apa rece de la robinet = 16°C +

5 Apa demineralizata rece = 20° C +/ 2°C

6 De exemplu: Bandelin, Sonorex 1028 K, 35 kHz

7 De exemplu: 2 galoane (7,5 litri)



05 INSPECTARE

Tn cazulin care dupé curatare/dezinfectare sunt inca vizibile pete pe produs, trebuie repetaté intreaga procedura de curatare/dezinfectare.
Produsele cu deteriorari vizibile, care pierd aschii/pelicule, ori prezintd coroziune sau deformare trebuie eliminate (nu se permite continuarea
utilizarii). Verificati, de asemenea, integritatea oringurilor a garniturilor si inlocuiti-le dacé sunt deteriorate sau deformate.

o Verificati ca produsul sa fie complet uscat. Tn cazul detectarii de reziduuri de apé, eliminatj-le prin utilizarea unui pistol cu aer (aer
comprimat curat). Uscati complet lumenul si intregul produs pana cand nu mai raman reziduuri de apa (vizibile sau detectabile).

06 AMBALARE

Numai produsele curatate si dezinfectate in prealabil trebuie sa fie sterilizate.

Sterilizarea eficienta trebuie sa aiba loc numai pe produse complet uscate. Asigurati-va ca fiecare piesa (lumene interne si orice
suprafata) este perfect uscata inainte de reasamblare si ambalare.

Tnainte de sterilizare, produsele trebuie s& fie plasate in ambalaje de sterilizare adecvate.

© Piese de mana PIEZON®:
Acest produs trebuie sa fie sterilizat fie dezasamblat, fie reasamblat.

Daca preferati sa il reasamblati: reinstalati mai intéi inelul O-ring, apoi
puneti ghidajul luminos in nas si insurubati-l pe piesa de ména.

0 Endochuck PIEZON®: o Instrumente PIEZON® cu CombiTorque®:

Reinstalati intéi oringul mic (garnitura), apoi ingurubati usor  Reinstalati instrumentul original cu CombiTorque®.
surubul de retinere fara sa strangeti.

Ambalati produsele in pungi unice sau duble:

« corespunzatoare pentru sterilizare termica umeda cu previdare,

+ conforme cu ISO 11607-1 sau EN 868,

* rezistente la temperaturi de 138 °C,

* si cu permeabilitate corespunzatoare pentru aburi (de ex. rulouri plate Wipak STERIKING de tip R43 si R44).

07 STERILIZARE

Sterilizarea trebuie sa fie efectuata imediat dupa curatare- Procesul termic umed cu previdare (aburi) poate fi utilizat cu orice
dezinfectare. produs EMS ambalat in pungi unice sau duble corespunzatoare:
Trebuie respectat modelul de incarcare definit de producatorul Parametrii pentru ciclul termic umed cu previdare:
autoclavei. + 3 faze de previdare

NU depésiti o temperatura de sterilizare de 138°C si un timp * Presiuneade 3 bﬁ‘”a
de mentinere de 20 min. * Umiditate de 100%

A . . - ...+ Temperatura minima de 132°C

NU utilizati procedurile de sterilizare cu aer fierbinte si nici ) 3 min (mini : ) )
sterilizarea cu unde radio: acestea distrug produsele. ' & 20’“'”. (minim) Timp de mentinere (ciclu complet)

EMS recomanda sa nu se foloseasca sterilizatoare de clasaN min (minim) Uscare
pentru a reprocesa piesele de mana PIEZONf@ decét daca acestea Utilizatorii trebuie sa se asigure ca procesele de reprocesare,
includ un ciclu de uscare de cel putin 20 de minute. Durata de viata  inclusiv resursele, materialele si personalul, pot sa obtiné rezultatele
a piesei de mana PIEZON® poate fi redusa. necesare si sa le mentina in timp: este responsabilitatea utilizatorului

Sterilizarea termicd umeda a produselor trebuie efectuatda in & se asigure ca validarea procedurilor de reprocesare este
conformitate cu ISO 17665 si cu cerintele specifice tarii respective. ~ actualizata permanent.

08 DEPOZITARE

o Depozitati produsele sterilizate la o temperatura de péna la 40°C intr-un:
* uscat,

* curat,

* si fara praf.

8 Presiune absoluta
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MEPEA UCTOJIb30BAHUEM

BHMMATENBHO O03HAKOMbTECH C AAHHOW WMHCTPYyKLMen no
SKCMyaTauuy, NOCKOMbKY B HEW COAepXaTCst pas3bsiCHEHWS
OTHOCUTENIbHO HanbOoNee BaXHbIX HIOAHCOB W Mpouenyp.
06paTnte ocoboe BHNUMaHWe Ha pasfes, rae npMBeneHsl Mepbl
NpefoCTOPOXHOCTM.

[aHHasa MHCTPYKUMA Bcerga fosxHa GbiTb Y BaC NOA PYKOWM.

HaHHas NHCTPYKUMA NMPpUMEHMMA TOJIbKO K o6opy,uosaano
B KOMMJIEKTE C KOTOPbIM OHa MOCTaB/IAETCA.

Bo n3bexaHune HaHeceHVA TpaBM UM MPUYMHEHWA MaTepuasnbHOro
ywepba BbINOMHANTe TpeboBaHWs, W3MOXeHHble B dhopme
COOTBETCTBYHOLUINX YKa3aHM 1 YCNOBHbIX 0603HAYEHNIA.

[aHHble MHCTPYKUMK cocTaBneHbl Mo pekoMeHjaumam RKI —
NHcTUTyTa M. PobepTta Koxa, lepmanHums.

AHMNoA3bIYHAA Bepcus 3TOM MHCTPYKLUMK 1O 3aKCrulyaTaynm
ABNAETCA OpPUrMHanNoMm, C KOTOPOro BbIMOJIHEHbI MepeBOAbl Ha
apyrmne  A3bIKun. B Clny4dae pa3HO‘—IT€HI/IIZ OCHOBHOWM sBNAeTCS
aAHIMMoA3bI4YHaA Bepcua.

O4YUCTKA U OE3NHDEKLIUA AMMAPATOB U LLUHYPOB OJ19 HAKOHEYHUKOB

N3M0XEHHBIE HUXE MHCTPYKLMW MPUMEHUMbI KO BCEM KOMMOHEHTAM CTOMAaTOMOMMYecknx ycTaHoBoK EMS MHoropasoBoro
ncnonb3oBaHuns'. OTBETCTBEHHOCTb 3a KA4ecTBO Mpolenyp, BbIMNOSHAEMbIX COTPYAHWKAMM Ha YCTAHOBKax C MpPUMEHEHMEM
creuyansHoro obopyaoBaHMa U MaTepuarnos, HECET TOT, KTO MPOBOAMT aTW Mnpoleaypbl. MNosaToMy Banupaums u/unv sanugayuns
M NOBCEMHEBHbIN annapaTHbIi MOHUTOPUHI Mpolecca ABNAOTCA obs3aTeNlbHbiMU. TOYHO Tak e ntoboe HecobntoaeHue
COTPYAHUKOM NMPeAoCTaBNeHHbIX MHCTPYKLMWIA [OMKHO ObITh Hafnexalwmm 06pa3oM NpoaHannamMpoBaHo Ha NpeamMeT COOTHOLLIEHUS
9P PeKTMBHOCTM 1 BOBMOXHbIX HEOAAronpUaTHbBIX MOCAeACTBUN.

M3 pennsa AIRFLOW®
n PIEZON®

Handy NHOvBuayansHbIN

KomnnekT PIEZON®
ONA Kaxaoro 6noka

O4YUCTKA U AE3SUHDPEKLINA

Ona o4ncTKM 1 gesvHdekumn mncnonb3yinTe candetky (c
cofepxxaHneM cnupta MeHee 35 %), KOTOpasi COOTBETCTBYeT
MECTHbIM CTaHAapTam.

EMS pekomMeHayeT ncnofb3osaTb O4UH U3 NPUBEAEHHbIX HXE
BapuaHTOB:

- candbetkn  CleanWipes, IC-100 wnn  PlastiSept
nponseoacTea koMmnanHnm ALPRO MEDICAL GmbH

- candpeTku anst 06paboTKM MOBEPXHOCTEN C Ae3NHADEKTAHTOM
Micro-Kleen3™ nponssoacTea komnanum Micro-Scientific

TwaTtenbHO cnegyiTe  WHCTPYKUMSIM  MPOU3BOAWTENS
nesnHduumpyrowmx candeTok.

Eco

HE uncnonbayinte candetkn CaviWipes™ n Advantaclear,
OHM MOTYT NOBPeAnTb KOMMOHEHTbI 06opynoBaHus EMS.

03HAKOMUTEJIbHAAA UHDPOPMALIUA

KomnaHnus EMS pekomeHayeT MnpoBOAUTL MPOLEsypbl OYUCTKM,
fe3vHeKUmr, ynakoBKy 4N1st CTepUAn3aLmm 1 cobCcTBEHHO npoLiecca
CTepuIn3aLmnm B COOTBETCTBMM CO CTaHAapToM ISO 17664.

B cnyyae nposiBNeHna Kakmx-nmbo  HexenaTesbHbIX
ahdeKkTOB, CBSA3aHHbIX C MOBTOPHOM 06paboTKOM YCTPOMCTB,
obpallanTecb HeNMoCcpeaCcTBEHHO B KOMMNaHuo EMS.

[Nepen nepBbIMUCMONb30BaHNEM U3LENNE CleNyeT OUNCTUTb,
[0e3nHOULMPOBATL 1, eCAIM 3TO BO3MOXHO, MPOCTEPUNN30BATb.
Mocne AOCTUXEHWA MaKCUMasbHOrO pas3pelleHHoro  4Yucna
UMKNOB CTepunu3auMm 3anpellaeTcs nofBepraTtb uU3fenune
NOBTOPHOM 06paboTke. CBeAeHUss O 3aMeHe W3[enuin CM. B
pa3gene «Cpok aKkcnayaTauuv» aHHOrO PyKOBOACTBA.

Heobxoammo cobnofaTe TpeboBaHMa B OTHOLLEHWUM
KOHLEHTpaLUW ¥ MNPOAOIXKUTENbHOCTM KOHTaKTa, yKasaHHble
NPON3BOAMTENEM MOKOLLIErO U Ae3MHMLMPYIOLIEro CPeacTBa.

MoMHWTe, 4To Ges npenBapuUTeNbHON OYUCTKM 1 Ae3MHAEKLIMN
3NEMEHTOB YCTPOWCTBA €ro CTepUIM3aLmns HEBO3MOXHA.

Ecnn kakve-nnbo 13 aTux UHCTPYKUMIA HELOCTATOYHO SCHbI W
KaxyTcs HellenecoobpasHbiMu, obpaTuTeck K coTpyaHnkam EMS.

Monb3oBaTenam HEOGXOAMMO COSI‘IIOAaTb BCe 3aKoHopaTeJibHble Tpe6OBaHm|, NpUMeHUMbleé B UX CTpPaHe, a TaKXe
npugepXxuveaTtbca npaBuil rMrMeHbl, YCTaHOBJIEHHbIX B onpep,enéHHoﬁ GOHbHMU,e WU KJNTMHUKe.

Oco6eHHO 3TO KacaeTcs AONOJIHUTENIbHbIX TpeGOBaHMﬁ K UHaKTUBaLUuu NPUOHOB.

CPOK 3KCIJTYATALIUU

[aHHble un3genus  paccuuTaHbl  Ha Bonblloe  KOAMYecTBO
LIMKNOB CTepunmaaumnn. ﬂpm NX N3roTOBJIEHUN NCMONb30BaINCb
COOTBETCTBYHOLWIME MaTepunabl. OfHako  Kax[bin pas npu
noaroToBKe M3gennin K aKcnnyataunm OHWM noaBepraroTcH
BO3£|€PICTBVII—O BbICOKKX TeMnepaTtyp U XMMUYECKUX BELLECTB,
YTO NPMBOANT K NX NM3HALUMBAHUIKO.

Bcerga 3ameHsanTe nsnenvs, uMetowmne NMPU3HaKn N3HoCca
M 0OCPOYHOIro CHMXeHunA SdeDGKTI/IBHOCTI/I, HEe3aBUCNMO OT
KOJIn4eCcTBa OCTaBLUMXCA LIMKNOB CTEpUn3annin.

1 30eck 1 fanee MeHyemble «M3aenns»

@ HE nonsepranTe w3genns BO3OENCTBUIO TemnepaTypbl,
npesblwatowen 138 °C.

3anpellaeTcs cMasblBaTb HaKOHEYHUKU EMS unm kakmm-
nmbo apyrvm 06pasom MpPsSMO UM KOCBEHHO MoABepraTb WX
BO3[ENCTBMIO MaTePUanoB Ha MacssiHO OCHOBE.

Cpok cnyx6bl: CM. MHCTPYKUMM MO 9KCryaTalmmn o6opyaoBaHms.



YCJ10BHbIE OBO3HAYEHUA

OCTOPOXHO / OMAcHO — PUCK TPABMUPOBAHNSA U MOPYM

CM. pyKOBOACTBO M0 9KCnyaTaumm

MMyLLecTBa
0 O6paTuTe BHUMaHWe — AOMNONHUTENbHAsA Nofe3Has CTepunu3oBaTb B aBTOK/MaBe Mpw TemnepaType
NHAOPMaLMS 1 COBETDI Hmxke 135 °C
3anpeLueHo M| MogxoauT Ana TepMuyeckon fesnHdekumn
Heobxoavnmoe Bpems - MCronb3yemble
HageHbTe nHAVBMAyanbHble CpeACcTBa 3alnThbl COKpalLLeHns: MUH (MUHyTa), ¢ (CekyHaa)

OEPABOTKA U3OEJTUW, YKASAHHBIX HA CTP. 3

01MoaroToBKA 0204YUCTKA 03 OE3UHEPEKLIUA O4 CYLLKA 050CMOTP  06YMAKOBKA 07 CTEPUNU3ALMA 08 XPAHEHUE

01MoAroToBkKA

Ha MecTe BbINONHEHNA npoueaypbl: cpady Xe nocne ncnonb3oBaHna nauneHTomM ﬂpOMOIZTe NPOCBETbI HaKOHe‘-IHl/IKa/I/IHCprMeHTa
non Cprel7I XONOOHON BO,EIOI'IDOBOﬂ,HOIZ BoAbl. KpyrHble 3arpa3HeHns crnefyeTt HeMeaIeHHO yaanuTh, NPOTEPEB U3LeNns.

Ocoboe BH/MaHWe criefyeT yaenuTs 06paboTke TpeLwvH, Wenel 1 TPYAHOAOCTYMHbIX MECT.

MomMecTuTe M3menus B COOTBETCTBYIOLUMIA OTCEK AnA oBecrneyveHns X TPaHCNOPTMPOBKM K MeCTY MOBTOpHOW 06paboTku BO
n3bexaHvie NobbIx NOBPEXAEHW U3AENNS UMW 3arPsA3HEHUST OKPYXKatOLER cpefibl M NepcoHana, ocyLlecTBAsoWero o6paboTky.

Mepen aKkcnnyaTaumen Bceraa BbinonHanTe ounctky HakoHeyHnko AIRFLOW® u PERIOFLOW?® o1 ocTaTKoB NopoLLKa 1 cneanTe 3a
YMCTOTOW MPOCBETOB (/151 BOAbl 1 MOPOLLKA). Vicnonb3ayinTe Easy Clean?.

®

nnn
N3nenusa HeoBxoAMmo pas3obpaThb, Kak MNokasaHo HUXeE:
0 9Hpouak PIEZON®: 0 HakoHeuHuku PIEZON®:
OTcoenuHUTe aHAoYaK oT chaiina. OTCOoeanHNTE HAaKOHEYHWK OT OCHOBHOMO YCTPOMCTBA.
BblkpyTnTE BUHTBI " BblHbTE HeGonbLLoe BbIKpYyTUTE KOHUYECKMIA KONMAYoK, 0TCOENHITE OT HEro CBETOAMON

YNNOTHUTENbHOE KONbLO. N YNNOTHUTEIbHOE KOJbLO.

0 UHcTpymenTbl PIEZON® ¢ cuctemoit CombiTorque®:

OTcoeauHUTe WHCTpyMeHT PIEZON® ot kmouva CombiTorque® ans
CTEPUNN3ALMN; TP 9TOM UCMOSNb3YNTE MHCTPYMEHT C OpPUrMHANbHbLIM
Kntouyom CombiTorque® B TedeHne BCEro cpoka cryobi.

@ OLII/ICTKy HEO6XO,£|,VIMO BbIMOMHMTBL B TeYeHne 1 4aca C MOMEHTa OKOHYaHWS CNONb30BaHNSA N30eus.
HapeHbTe nepcoHasbHble cpedcTBa 3allnTbl (B 3aBWCMMOCTM OT T1MNa NOArOTOBUTENBHOWN OGpaGOTKM).

Bce nanenmna JO/MKHbI MPONTU PYYHYO UM aBTOMATUYECKYIO OUYMCTKY — B MotolleM annapaTe nnbo aeanHdekTope. BoinonHsinTe
crneynanbHble TpeGOBaHUSA KacaTebHO OYUCTKM B COOTBETCTBUM C MOAESBIO CTOMAaTONOrMYECKOro 060pyA0BaHNS.

YT106bI OuMcTKA Gbizia onTUManbHO 3chcheKTUBHOMW, a U3[ENUA CNYXWIN KaK MOXHO ponblue, koMmnaHus EMS pekomeHngyer
NpPoBOAUTL 3Ty Mpouefsypy B aBTOMaTMYeCcKou Motouie-ae3uHdULMpylowein MallumHe, KOTopass COOTBETCTBYeT TpeGoBaHUAM
ctaHgapTa ISO 15883.

3anpewaerca cMmasbiBaTb HaKOHeYHMKM EMS wnu kakum-nu6o apyrum o6pa3om MpsiMO WM KOCBEHHO MofgBepraTb WX
BO3/eACTBUIO MaTepuasioB Ha MacnsiHON OCHOBe.

2 [Ina paboTbl ¢ Easy Clean MOXHO MCNONb30BaTh NMCTONET 414 Nofaqn BOAbl U BO3AyxXa
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02 03 04 ABTOMATUYECKASA OYUCTKA, AE3UHDPEKLINA U CYLLUKAC
MOMOLLbH MOKLWE-AE3UHDULMPYIOLLEN MALLUUHDI

o Y MotoLLe-ae3nHUUMPYOLLEN MaLLMHbI, KOTOpPas COOTBETCTBYET cTaHAapTy ISO 15883, nomkHbl ObITh NOAXOAALLME KOP3UHbI A5
MENKNX N3Aennii 1 MyddThbl LLIMIAHTOB OMOMacKMBaroLLEN CUCTEMbI AMAMETPOM NPUMEPHO 16 MM, KpensaLmecs K MpocBeTaM M3aesui.

lNomecTuTe BCe npeaMeTbl B COOTBETCTBYHOLLME OTCEKU, MPUKPENUTE N3aeNina C NpocBeTaMmn K MbeTaM LnaHroB onofackmearoLLlemn
CUCTEMDbI. 3aI'IyCTI/ITe aBTOMaTMN4eCKYrO O4YNCTKY.

MpuaepXxmMBanTecb UHCTPYKLMIA MPON3BOANTENS MOKOLLE-Ae3NHPULMPYOLWEN MaLLUHBI.

TwaTenbHo cnegynTe MHCTPYKUMAM NPOM3BOAMTENA Ae3MHULMPYHOLLEro pacTBOpa.
Ona pocTukeHWa 3HadeHns aesmHduumpytowero Bosaenctemsa A0 600 MOXHO MPUMEHUTL Cleayolyo aBTOMAaTU3MPOBaHHYHO
npoueaypy®:

® 2 Mun MpeaBapuTenbHas O4MCTKa N0 CTPYel XONoAHON BOAONPOBOAHON BOAbI*.
Cnus
® 5 mun OuncTKa nof cTpyen BOAOMPOBOAHOM BOAbl TemnepaTypor 55 °C ¢ npumeHeHnem 0,5 % pacTBopa
Heoauwepa MediClean (Dr Weigert).
Cnus
® 3 Mun MpoMblIBKa 1 06e33apaxmBaHie X0N10AHON ANCTUIMPOBAHHOM BOAO®.
Cnus
® 2 mun MpOMbIBKa XOIOAHOW AUCTUNIMPOBAHHON BOAOW®.
Cnvs
™1 vun Tepmudeckas AesnHdekums (OKoHYaTeNbHas NPOMbIBKa) AUCTUNNMPOBAHHOK BOLOW TemnepaTypoit
He Huxe 90 °C
Cnus

© 20 MuH (MuHMMyn)  CYLLKa npu Temnepatype 100 °C.

02 OYUCTKA BPYYHYH + 03 OE3UHDEKLNUA + 04 CYLUKA

OnuncaHHyto HWxe npoueaypy, YTBEPXAEHHYO KOoMMaHuen EMS, cnemyeT npoBOAWTb Kak C MPUMEHEHMEM YbTPa3BYKOBbIX
MHCTPYMEHTOB, TaK 1 6e3 HuX.
BOCIMPELLAETCA oumiaTh HAKOHEYHMKIM C MOMOLLBbIO BaHHbI Y/1IbTPa3BYKOBOM OTMbIBKW: flaHHas Npouenypa MOXeT NoBpeanTs

nanenue. OHa npeaHasHadeHa TOJIbKO ang WMHCTpYMeHTOB 1 aepxatenent dpannos EMS PIEZON®. [pn MCNONb30BaHUM BaHHbI
YNbTPa3ByKOBOW OTMbIBKM MOMECTUTE U3OENNA B METANNMYECKYHO pelleTKy 1 obpaboTaiiTe ynbTpa3sykom B TedeHne 10 MUHYT.

M3penva EMS,
YTBepXOeHHOe O6pa6OTKa nognexawmne O6pa6OTKa
nsaenve oumncTke/
nesnHdekumm
05 % e OunCTKY YCTPOWCTB HEOOXOAMMO MPOUSBOAWTL C MOMOLWbLKD  0,5-MPOLEHTHOrO
e = pacTBOpa YWCTALLEero CpefcTBa HeoAdullep, pa3BeeHHOro B AUCTUIMPOBAHHOM
pacTBop Menons3oBaHNs BCe Uadenus Bofe TemnepaTypon 40 °C, cneuuanbHOM MAKOW LWETKOW, Moka BUAUMbIE

HeoguLiepa BaHHbI A 3arpsisHeHVs He ByayT yaaneHsbl.

MediClean (Dr] ynstpassykosoi EMS Ecnu w3penne uMMeeT MpPOCBEThl, MPOMOMTE KX C  MOMOLUbHO
Weigert) I ®15¢ pacnbiMTend (MMcToneTa-BofoMeTa CO CTaTUYECKUM [aBeHeM

9 Bofbl 2 6ap) X0N04HOM BOLOMNPOBOAHOM BOLOMN.
O 15 muH Momectnte wunsgenme B 0,5-NPOLEHTHBIM  PacTBOpP HeoauLlepa,
(10MUH C pasBeEeHHOro B AUCTUNMPOBaHHOM Bode TemnepaTypon 40 °C.
npuMeHeHiem YOeaNTEeCh, YTO BCE MPOCBETbLI 3aMOJHEHbI OYULLAIOWNM PACTBOPOM

o yNbTPa3ByKa) glpm HEoOXOAVMOCTUN NCMONb3YNTE LUNPWL).

05% ¢ UHCTOVMEHT bl Cce MpOCBETbl M3Aenst MPOMOWTE C MOMOLLBIKD  pacnbinTens
pPacTBOp  |venonssosakuem Py ®15¢ (nucToneTa-BofOMETa CO CTaTMYECKUM faBneHvem Bofbl 2 6ap)

Heoauiepa BabHL v iepxaresiv XONOAHOW ANCTUANMPOBAHHON BOAON® 5 .

X | dpaiinos EMS ®10 MpomoWiTe = U3AenMe  MOMHOCTBIO — MOf  CTPYeid  XONOfAHOW
MediClean | ynstpassyroeoii PIEZON® c AVCTUAMPOBAHHOM BOAbI.

(Dr. Weigert) OTMbIBKM® Mpu KoMHaTHOK TemnepaType (15-25 °C) ¢ NOMOLLbIO MHEBMATUYeCKOro nucTosneTa
(noToka cxaTtoro Bosfyxa, Makc. 3 6ap) MOMHOCTbIO MPOCYLIMTE MPOCBET W BCe
n3nenve, noka Ha HeM He OCTaHeTCA cnefoB BoAbl (BUAMMBIX MW OBHapyX1BaemMbIx
npw TWaTeNbHOM OCMOTPE).

3aTeM BbINONIHUTE Ae3UH(peKLUIo:

PacTBop opTochTanesoro anbaernga ASP CIDEX® cnenyeT ncnonb3oBaTh B Hepa3baBieHHOM BUe, B TeYeHMe HOPMATMBHOMO CpoKa
ero cnyx6bl 1 CpoKa rOAHOCTY, a TakXKe B COOTBETCTBUM C NpeAoCTePeXeHNAMM MPOU3BOANTENS U MHCTPYKUMAMUN MO MPUMEHEHMIO.

@5 MorpyanTe n3genve MNOAHOCTbID B pacTBOp opToddTanesoro anbgernga CIDEX® Ttemnepatypoit MuHumym 20 °C.
MWH Y6epauTech, YTO BCE NPOCBETbI 3arnofHeHbl 4e3MHPMUMPYHOWIMM CPeACTBOM (MPU HEOBXOAMMOCTH UCMOMNb3YHTeE WNPULY).

@1 MuH Bo Bpemsi 06paboTkn n3aenvsa nes3nHuUmMpyrolwMm pacTBoOpoM opTodTanesoro anbiernga ASP CIDEX® TpebyeTcs
(axpoe MPOMbIBaTb €ro B OBOLUEN CNOXHOCTA TPW pasa; Npu 9TOM YCTPOMCTBO CrefyeT MOSIHOCTBIO MOrpyXaTb B PacTBOP U
NPOMbIBaHWe) ONONacKMBaTb BOMbLIMM KONMYECTBOM’ MPECHOM BOfbI.

3Ty BOAY Hesb3s MCMOMb30BaTb MOBTOPHO I8 MOSIOCKAHUA WM Kakon-nnbo apyron uenw. Comepxallmecst B Hell 0CTaTKM
[e3MHMMLMPYHOLLIEro cpeicTBa MOryT BbI3blBaTb Cepbe3Hble HexenaTesbHble adpdeKTbI.

Mocne 3TOro BbINOJIHUTE CYLLUKY

Mpu KoMHaTHOW TemnepaTtype (15-25 °C) ¢ NOMOLLUBIO MHEBMATUYECKOrO MUcTofeTa (NOTOKa CXaToro BO3Ayxa, Makc. 3 6ap)
MOSTHOCTbO MPOCYLLUMTE MPOCBET W BCE U3AENNe, MoKa Ha HEM He OCTaHeTCs CnefoB BOAbl (BUAMMbIX UM OBHAPYXXMBaEMbIX Mpu
TWAaTeNbHOM OCMOTPE).

3 Hanpumep: Miele Professional G 7836 CD ¢ Tenexkoit Miele Rack E429
4 XonopaHast BOAONPOBOAHaA Boaa = 16 £2 °C

5 XonodHas aucTunnvpoBaHHas soga = 20+ 2 °C

6 Hanpvmep: Bandelin, Sonorex 1028K, 35kIy

7 Hanpumep: 2 rannoHa (MpuMepHo 7,5 nMTpoB)



05 0CMOTP

Ecnn nocne ouncTku/gesnHdeKkuMr Ha U3aenun Bce elle BUAHbI NATHA, HeOOXO4MMO MOBTOPUTL Mpoueaypy. Magemms c
BUAMMbBIMU MOBPEXAEHNAMY, CKOMaMy MOBEPXHOCTW, TPELUMHKAMK, NMpusHakamu Kopposumn nmbo fedopmauny AOMKHbl ObiTb
YyTUAM3MPOBaHbI (AanbHeliLLiee NX UCMoNb30BaHKe 3anpeLleHo). Kpome Toro, Heo6Xo4MMO NPOBEPHTL LIENIOCTHOCTb YMIOTHUTENbHbIX
KoJeL M MPOKNaAoK U 3aMEHNUTb KX, ECIIM OHW NOBPEXAEHb! MK ecdOpMUPOBaHbI.

Y6enuTech, YT M3AenMe NMONHOCTLIO BbiCyLieHO. B ciydae o6HapyxeHUs crefoB BoAbl yAanMTe 1X C NOMOLLLIO MHEBMATUYECKOrO
nucToneTa (MoToKa YMCTOro CxaToro Bosayxa). [ofIHOCTbIO NPOCYLIMTE NPOCBET U BCE U3MENME, NMOKA Ha HEM He OCTaHeTCs ClefoB
BOfb! (BUAMMBIX UM OBHaPYXXMBaEMbIX MPK TLLIATENbHOM OCMOTPE).

06 YNAKOBKA

MpoLeaypy CTepUIM3aLmmn AoNycKaeTcs NPOBOANTb TObKO AN1A U3AENNIA, NMPOLIEALINX MNOHBINA LMK OYUCTKM U Ae3UHEKLNN.

Ctepunuzaums 6ynet adppekTUBHa TObKO B CllyYae, ecnn AeTanu BbiCyLeHbl NMONHOCTLHO. [pexae Yem cobpaTh 1 ynakoBaTb
YCTPOWCTBO, yBeanTeCh B TOM, YTO BCE M0 KOMMOHEHTbI (BHYTPEHHME NPOCBETbI U BCE MOBEPXHOCTM) aGCOMKOTHO CyXMe.

Mepen CTepvmmsaumeM n3nenna HeOGXO,ElVIMO NOMECTUTb B NOAXOAALLIYHO CTEPUITM3ALMOHHYHO YNaKOoBKY.

0 HakoHeuHuku PIEZON®:

CTepunusaymo  AaHHOro  m3genus  HeoOGXoaMMo
pa306paHHOM MM NOBTOPHO COBPaHHOM BUAE.
YT06bl BbIMNONHWUTL MOBTOPHYIO COOPKY, YCTaHOBWTE Ha MecTo

YNNOoTHUTENIbHOE KOJIbLO, 3aTEM MNMOMECTUTE rMBKNiA afanTtep BHYTPb
KOHMY€EeCKOro Koinayka n npnBUHTNTE €ro K HaKOHEYHKKY.

BbIMONMHATL B

0 3upoyvak PIEZON®:

CHavana NOBTOPHO ycTaHoBUTE HebonbLLoe
YNIOTHUTENBHOE KOJbLO (MPOKNaAKY), a 3aTEM OCTOPOXHO
3aBUHTUTE OUKCMPYHOLLNIA BONT, HO HE 3aTArnBanTe ero.

0 WHcTpymeHTbl PIEZON® ¢ cuctemori CombiTorque®:

[OBTOPHO YCTaHOBUTE OPUIMHATBbHbBIA MHCTPYMEHT C CUCTEMON
CombiTorque®.

MomecTuTe n3genua B OOWMHAPHLIM UV OBOWHOW MakeT, M3roTOBMIEHHbIM M3 MaTepwuasna, OTBeYatoLlero
cnefyrowM TpeboBaHUSIM:

* NOOXOAMT [/151 NapoBO OOPBaKYyMHOWM CTepunmaamny;

+ cooTBeTCTBYET cTaHdapTy ISO 11607-1 nnn EN 868;

* BblepXumBaeT TemnepaTypy fo 138 °C;

+ obnafgaeT AOCTAaTOYHON NaponpOHMLAEMOCTbIO (Hanpumep, nnockue ponuku Wipak STERIKING, Tvn R43 1
R44).

07 CTEPUIN3ALNA

Mpouenypa napoBom (TepMuueckoi) dopBaKyyMHoI
CTepun3aLmnm MoxeT ObiTb MPUMEHEHa KO BceM n3aennsam EMS,
NOMeELLUEHHbIM B COOTBETCTBYHOLUME OfMHAPHbIE UAW ABOMHbIE
nakeTbl.

HE I0MYCKAVTE npesbiLIeHvs 4OMyCTUMON TeMnepaTypb MapamMeTpbl NpoBeAeHWst NapoBo hopBaKyyMHO CTepUnmM3amnm:
+ 3 chopBakyyMHbIx dba3bl

ctepunmnaaumm (138 °C) n BpemeHn BblaepxKKmM (20 MUH). . TlaBnenvie 3 6ap?
HE MCMONBb3YMTE cTepuamsaLmio ropsumMmM BO3AyXoM 1 . BnasxHocTb 100 %
06s1y4eHveM — OHa NOBPeOUT naaenve. - MuHMManbHas Temnepatypa 132 °C

Komnahna  EMS  He  peKOMEHAYeT — MCronbsoBaTh . (V)3 muH (MUHUMYM)  Bpems BblaepKKM (MOAHBINA LK)
cTepuamsaTopbl  Knacca N Ana  MOBTOPHOW  06GpaboTku () 20 M (MHImyM)
: Cyluka

HakoHeuHMkoB  PIEZON®, ecnn  fOaHHbIM  mpouecc  He

npefycMaTpueaeT  LUka - CYWKKW,  MPOJO/KUTENBHOCTbIO [ns OCTUMXEHUA ONTUMAabHOMO pesynbTaTa nosb30oBaTeslb

He MeHee 20 MWHYT. 9TO MOXET COKPaTWUTb CPOK CrIyXGbl nomkeH obecnedrBaTh Hafnexalive ycrnosua 06paboTku, B TOM
yucne HanMuMe COOTBETCTBYIOLIMX PECcypcoB, MaTepuanos U

CTepunmsaums OO/KHA MPOBOAWUTLCA cpasy Xe rnocne
YUCTKU-Ae3NHMDEKLNN.

MpuaepxusanTecb  CXembl
n?omssogmeneM aBTOK/aBa.

sarpysku,  paspaboTaHHOM

HakoHe4yHnKoB PIEZON®.

MapoByto hopBakyyMHYO CTepunusaumnio usnenuin cnenyet
BbIMOSHATL corflacHo TpeboBaHMsiM cTaHgapTa ISO 17665 n
COOTBETCTBYHOLLUMX MECTHbIX MPaBuI.

08 XPAHEHUE

nepcoHana, Ha NOCTOSHHOM OCHOBE. B 06513aHHOCTW NOfIb30BaTENS
BXOOWT CNeamTb 3a TeM, YToObl MpoBepka KadecTBa mpoleayp
06paboTKM NPOBOAMIACH BOBPEMS U PETYIAPHO.

o CTepunmM3oBaHHbIe U30enua cnedyeT XpaHuTs Npu TemnepaTtype Ao 40 °C B:

* CYXOM,
* UNCTOM
* 1 3aLUMLLIEHHOM OT MbIfX NOMELLIEHWN.

8 ABCOMOTHOE faBneHne
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PRED POUZITIM

Tieto prevadzkové pokyny obsahuju najdélezitejSie informacie
a vysvetlenie doélezitych postupov, preto si ich pozorne
precitajte. OsobitnU pozornost venujte bezpecnostnym
upozorneniam.

Tieto pokyny majte vZzdy poruke.
Tieto pokyny sa vztahuju iba na zariadenie, s ktorym boli
dodané.

Aby ste predisli zraneniu oséb alebo skodam na majetku, vzdy
dodrZiavajte prislusné nariadenia a upozornenia.

Tieto odporucania vychadzaju z odporucani spolo¢nosti RKI
Robert Koch Institut, Nemecko.

Majte na pamati, Ze anglicka verzia tejto prirucky je originalom,
od ktorého sa odvodzuju preklady. V pripade akychkolvek
nezrovnalosti je zavaznou anglicky text.

CISTENIE A DEZINFEKCIA POMOCOK A KABLOV NASADCOV

Nasledujuce pokyny boli schvalené pre vSetky opakovatelne pouzitelné produkty', ktoré patria medzi dentélne pristroje EMS.

Spracovatel je zodpovedny za zabezpecenie toho, aby priprava na opatovné pouzitie vykondvana pomocou zariadeni, materidlov
a personalu v spracovatelskom stredisku, dosiahla pozadovany vysledok. Tento pristup si vyzaduje overovanie (validaciu) alebo
overovanie a pravidelné monitorovanie tohto procesu. Akakolvek odchylka spracovatela od poskytnutych pokynov by mala byt

vhodnym spésobom posudena z hladiska jej efektivnosti a moznych neziaducich ucinkov.

Pristroje AIRFLOW®
a PIEZON®

Handy Suprava PIEZON®

uvoD

na vasom zariadenf

CISTENIE A DEZINFEKCIA
Pouzivajte Cistiaci a dezinfekény obrusok (menej ako
35 % alkoholu), ktory splfia normy vo vasej krajine.
Spolo¢nost EMS odporutca pouZitie:
- obruiskov CleanWipes, IC-100 alebo PlastiSept Eco od
spolo¢nosti ALPRO MEDICAL GmbH, alebo
- dezinfekénych obridskov na povrchy Micro-Kleen3™
od spolo¢nosti Micro-Scientific.

Dosledne dodrZiavajte pokyny vyrobcu obrdskov.
@ NEPOUZIVAJTE  obrusky —CaviWipes™  ani

Advantaclear. Tieto obrusky spbsobuju poskodenie
produktov EMS.

Spolo¢nost EMS odporuca postupovat v silade s postupmi
na Cistenie, dezinfekciu, balenie na sterilizaciu a sterilizaciu
podla normy I1SO 17664.

NeZiaduce udalosti, ktoré suvisia s opatovnym pouzivanim
pristroja, vzdy oznamte priamo spoloc¢nosti EMS.

Produkty je pred prvym pouzitim nevyhnutné vycistit,
vydezinfikovat a (v pripade potreby) sterilizovat. Produkt
nepouzivajte CastejSie, ako je odporucany pocet cyklov
sterilizacie. Vymenu vykonajte podla pokynov v Casti
,Zivotnost" tychto pokynov.

Je nevyhnutné dodrziavat koncentracie a dlzku aplikacie
Cistiacich a dezinfekénych prostriedkov, ktoré su stanovené
vyrobcom.

Majte na pamati, Ze sterilizacia sa smie vykonat aZ po
predchadzajuicom vycisteni a dezinfikovani komponentov.

Ak niektoré cCasti tychto pokynov nie su uplne jasné alebo
zrozumitelné, obratte sa na spoloénost EMS.

o Pouzivatelia musia dodrziavat vSetky zakonné nariadenia platné v ich krajine a takisto hygienické nariadenia platné

v danej nemochnici alebo na klinickom pracovisku.

To plati najma v pripade dalSich pozZiadaviek na inaktivaciu prionov.

ZIVOTNOST

Tieto produkty su navrhnuté tak, aby zvladli velky pocet cyklov
sterilizacie. V sulade s tym boli vybrané aj materialy pouzité
na ich vyrobu. S kazdou novou pripravou na pouZzitie vsak
tepelny a chemicky stres spésobuje opotrebovanie produktov.
6 Produkty, ktoré vykazuju znamky opotrebovania alebo
predcasnej degradacie, vzdy vymente. A to bez ohladu na
pocet zostavajucich moznych cyklov sterilizacie.

1 Dalej uvédzané ako ,produkty”.

@ Produkty NEVYSTAVUJTE teplotam vy§sim ako 138 °C.

Rukovate EMS sa nesmu priamo ani nepriamo mazat ani
inak vystavovat pésobeniu oleja.

Zivotnost: preditajte si pokyny na pouzivanie daného produktu.



SYMBOLY

Upozornenie/nebezpecenstvo — Riziko zranenia alebo
poskodenia majetku

Precitajte si pokyny na pouzivanie

Poznamka — DalSie uzitodné informéacie a odporucania Sterilizovatelné v autoklave pri teplote max. 135 °C
@ Zakazané LR ] Vhodné na tepelnt dezinfekciu
@ Pozadovany as — Pouzité skratky: min (minuta),

PouZivajte osobné ochranné prostriedky s (sekunda)

POSTUP PRI SUVISIACICH PRODUKTOCH UVEDENYCH NA STRANE 3

O1PRIPRAVA  02CISTENIE 03DEZINFEKCIA O4SUSENIE OS5KONTROLA  O6BALENIE 07 STERILIZACIA 08SKLADOVANIE

01 PRIPRAVA

V mieste pouzitia: Okamzite po oSetreni pacienta oplachnite oblast Iimenov nasadca/nastroja studenou vodou z vodovodu.
Hrubé necistoty sa musia odstranit utretim produktov.

Zvlastnu pozornost je potrebné venovat prasklinam, strbinam a tazko dostupnym miestam.

Produkty pri prenasani do oblasti opatovného spracovania umiestnite do vhodného stojana, aby ste predisli poskodeniu
produktov a znecisteniu prostredia a 0séb zapojenych do procesu opatovného spracovania.

Najprv vzdy uvolnite prasok v nasadcoch AIRFLOW® a PERIOFLOW® a skontrolujte priechodnost obidvoch potrubi (vodné aj
praskové). Pouzite pomdcku Easy Clean?.

®

alebo
Produkty je nutné rozobrat, ako je zndzornené nizsie:
o Drziak PIEZON® Endochuck: 0 Nasadce PIEZON®:
Odpojte osadeny pilnik. Odpojte akékolvek osadené koncovky.
Odskrutkujte skrutku a oddelte maly tesniaci krdzok. Odpojte krytku a oddelte svetlovod aj tesniaci krizok.

o Koncovky PIEZON® s momentovym klicom CombiTorque®:
Oddelte nastroj PIEZON® a momentovy kIi¢ CombiTorque®,
ale ponechajte kazdy pbévodny nastroj s momentovym kluc¢om
CombiTorque® pocas celej zivotnosti spolu.
@ Cistenie je nutné vykonat do 1 hodiny od pouZitia.
Podla typu pripravy pouZivajte prislusné osobné ochranné prostriedky.

Kazdy produkt je nutné ocistit manualne alebo automaticky v umyvacke alebo dezinfekénom zariadeni. Postupujte podla
prislusnej Casti tykajucej sa Cistenia vasho dentalneho pristroja.

Na dosiahnutie optimalnej G¢innosti a Zivotnosti spoloénost EMS odporica pouzivat automaticki umyvacku/dezinfekéné
zariadenie (WD), ktoré je v stilade s normou ISO 15883.

Rukovate EMS sa nesmu priamo ani nepriamo mazat ani inak vystavovat posobeniu oleja.

2 S poméckou Easy Clean mozete pouzit striekacku na vodu a vzduch. 101
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02 03 04 AUTOMATICKE CISTENIE, DEZINFEKCIA A SUSENIE V UMYVACKE/
DEZINFEKCNOM ZARIADENI

o Umyvacka/dezinfekéné zariadenie musi spliiat poZiadavky normy 1SO 15883, musf obsahovat vhodné kose na umiestnenie
malych produktov, ako aj preplachovacie konektory s priemerom priblizne 16 mm na pripojenie k potrubiu produktov.

Produkt vloZte do prislusného stojana, vSetky potrubia pripojte k preplachovacim konektorom a spustite automatické Cistenie.
Je nevyhnutné dodrziavat pokyny vyrobcu umyvacky / dezinfekéného zariadenia.
Désledne dodrZiavajte pokyny vyrobcu dezinfekéného roztoku.

Na dosiahnutie Urovne AQ 600 sa moze pouzit nasledujuci automatizovany postup®:

® 2 min Predbezné cCistenie studenou vodou z vodovodu®.
Vypustenie
® 5min Cistenie pri teplote 55 °C vodou z vodovodu a roztokom 0,5 % neodisher MediClean Dental (Dr Weigert).
Vypustenie
™ 3 min Oplachnutie a neutralizacia studenou demineralizovanou vodou®.
Vypustenie
® 2 min Oplachnutie studenou demineralizovanou vodou®.
Vypustenie
®1 min Tepelna dezinfekcia (zaverecné oplachnutie) deionizovanou vodou (min. 90 °C).
Vypustenie

® 20 min (minimalne) Susenie pri teplote 100 °C.

02 MANUALNE CISTENIE + 03 DEZINFEKCIA + 04 SUSENIE

Nasledujuci schvaleny postup EMS sa mdze pouzit s ultrazvukom a bez ultrazvuku.

Na nasadce NEPOUZIVAJTE ¢istenie ultrazvukovym kipelom, lebo méze poskodit produkty. Je uréeny LEN na pouzitie s
koncovkami EMS PIEZON® a drziakmi nastrojov. V pripade Cistenia ultrazvukovym kupelom vlozZte produkty do kovového sitka
a nechajte pdsobit ultrazvuk 10 mindt.

Produkty
Schvaéleny EMS urcené
produkt Postup na Cistenie/ Postup
dezinfekciu
Pomocou vhodnej kefky s makkymi Stetinkami cistite pristroje v roztoku 0,5 %
roztok 05 % neodisher v deionizovanej vode pri teplote 40 °C, kym neodstranite akékolvek viditelné
neodisher bez ultraz- Vetky znedistenie.
MediCl vukového dukty EMS V pripade produktov s potrubiami preplachnite vsetky potrubia
edibiean kupela | Pro° ty ®15s striekacou pistolou épiétol' s vodnou dyzou so statickym tlakom vody
(Dr. Weigert) 2 bary) studenou vodou z vodovodu.
®15min  Vlozte produkt do 0,5 % roztoku neodisher s deionizovanou vodou pri
(10mins  teplote 40 °C. VSetky potrubia musia byt naplnené Cistiacim roztokom
ultrazvukom) (podla potreby pouZzite striekacku).
roztok 0,5 % Koncovky © VSetky potrubia preplachnite striekacou pistolou (pistol's vodnou dyzou
neodisher vgutlJ(Ict)(/a'zn—1 EMS PIEZON® 15s so statickym tlakom vody 2 bary) studenou deionizovanou vodous.
MediClean Kd el'oym6 a drziaky ®10s Cely produkt oplachnite pod studenou tec¢ucou deionizovanou vodou.
(Dr. Weigert) P nastrojov Pomocou vzduchovej pistole (stladeny vzduch, max. 3 bary) pri izbovej teplote (15 —
25 °C) Uplne vysuste potrubie a cely produkt tak, aby sa na nom nenachadzali Ziadne
zvysky vody (viditelné alebo detegovatelné).

Nasleduje dezinfekcia:

Roztok ASP CIDEX® OPA sa musi pouzivat nezriedeny po¢as doby pouzitelnosti a Zivotnosti, a to na zaklade vystrah a
navodu na pouZzitie, ktoré poskytol vyrobca.

Produkt Uplne ponorte do roztoku CIDEX® OPA s minimalnou teplotou 20 °C. VSetky potrubia musia byt naplnené

© 5 min dezinfekénym roztokom (podla potreby pouzite striekacku).

@] MIN  Pri pouziti dezinfekéného roztoku ASP CIDEX® OPA st potrebné celkom tri oplachnutia: produkt ponechajte tplne
c()k;%gﬁnutie) ponoreny a pouzite velky objem? gerstvej vody.
Pouzitl vodu dalej nepouzivajte na oplachovanie ani na Ziadne iné Ucely. ZvySky dezinfekéného pripravku moézu sposobovat

zavazné vedlajsie Ucinky.

A susenie

Pomocou vzduchovej pistole (stlaceny vzduch, max. 3 bary) priizbovej teplote (15 — 25 °C) Uplne vysuste potrubie a cely produkt
tak, aby sa na nom nenachadzali Ziadne zvysky vody (viditelné alebo detegovatelné).

3 Napriklad: Miele Professional G 7836 CD so stojanom Miele E429
4 Studena voda z vodovodu = 16 +/- 2 °C

5 Studena demineralizovand voda = 20 +/- 2 °C

6 Napriklad: Bandelin, Sonorex 1028 K, 35 kHz

7 Napriklad: 7,5 litrov



05 KONTROLA

Ak po dokonéeni Cistenia/dezinfekcie ostanu na produkte viditelné Skvrny, cely postup Cistenia a dezinfekcie je potrebné opakovat.
Produkty s viditelnym poskodenim, povrchovymi nedostatkami, koréziou alebo deforméciou je potrebné zlikvidovat (nesmu sa viac
pouzivat). Skontrolujte tiez neporusenost tesniacich krizkov a tesneni a v pripade poskodenia alebo deformécie ich vymerite.

Overte, ¢i je produkt Uplne vysuseny. Ak na produkte najdete zvysky vody, odstrante ich pomocou vzduchovej pistole (Cisty
stlaceny vzduch). Potrubie aj cely produkt Uplne vysuste, aZz kym sa na nom nebudu nachadzat Ziadne zvysky vody (viditelné

ani hmatatelné).

06 BALENIE

Sterilizovat sa smu iba predtym vycCistené a dezinfikované vyrobky.

Uginna sterilizacia sa musi vykonat iba s Uplne suchymi produktmi. Pred zostavenim a zabalenim dbajte na to, aby boli
vSetky sucasti (vnutorné potrubie a vSetky povrchy) dokonale suché.

Pred sterilizaciou je nutné umiestnit produkty do vhodného sterilizacného obalu.

o Nasadce PIEZON®:

Tento produkt sa musi sterilizovat bud rozobraty alebo opatovne
zloZeny.

Ak uprednostnujete opatovné zloZenie: najprv znova nasadte tesniaci
kruzok, potom vlozte svetlovod do krytky a priskrutkujte ho na nasadec.

0 Drziak PIEZON® Endochuck:

Najskdr osadte maly tesniaci krdzok (tesnenie)
a potom opatrne zaskrutkujte upeviovaciu skrutku bez
toho, aby ste ju dotahovali.

Produkty zabalte do jedného alebo dvoch vreciek:

+ vhodnych na predvakuovu sterilizaciu vihkym teplom,
+ ktoré su v sulade s normou ISO 11607-1 alebo EN 868,
+ odolnych voci teplote 138 °C,

0 Koncovky PIEZON® s momentovym klicom
CombiTorque®:

Pévodnu
prislusného momentového klti¢a CombiTorque®.

koncovku znova zloZte pomocou

+ s adekvatnou priepustnostou pary (napriklad Wipak STERIKING Flat Rolls, typ R43 a R44).

07 STERILIZACIA

Sterilizaciu je potrebné vykonat hned po dokonceni
Cistenia a dezinfekcie.
Je nevyhnutné postupovat podla pokynov na vkladanie
stanovenych vyrobcom autoklavu.
NEPREKRACUJTE teplotu pri sterilizacii 138 °C a &as
sterilizacie v autoklave 20 min.
NEPOUZIVAJTE sterilizaciu horticim vzduchom ani
sterilizaciu oZiarenim: tieto postupy mézu produkty znicit.
Spolo¢nost EMS odporuca, aby sa pri sterilizacii nasadcov
PIEZON® nepouZzivali sterilizaéné pristroje triedy N, pokial
nezahfnaju aspon 20 minutovu fazu suSenia. V opacnom
pripade sa moze skratit Zivotnost ndsadcov PIEZON®.
Sterilizacia produktov vihkym teplom sa musi vykonavat podla
normy ISO 17665 a v sulade s poziadavkami prislusnej krajiny.

08 SKLADOVANIE

Postup s pouzitim predvékua a vihkého tepla (pary) je mozné
pouzit v pripade akéhokolvek produktu EMS zabaleného do
jedného alebo dvoch vreciek:

Parametre cyklu predvakua s vihkym teplom:

+ 3 fazy predvakua

+ Tlak 3 bary®

+ Vlhkost 100 %

+ Minimalna teplota 132 °C

+ (D 3min (minimalne) Cas sterilizacie v autoklave (cely
cyklus)

+ (20 min (minimalne) Susenie

PouZivatelia musia zaistit, aby procesy pripravy na opatovné
pouzivanie, vratane zdrojov, materidlov a personalu, dosiahli

pozadovany vysledok a poZadovanu udrzatelnost: pouzivatel

nesie zodpovednost za kontinualne zachovanie aktualnosti
validacie postupov pripravy na opatovné pouzivanie.

o Sterilizované produkty skladujte pri teplote maximalne 40 °C v:

* suchom,
« Cistom,
* a bezprasnom prostredi.

8 Absolutny tlak
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PRED UPORABO

Pozorno preberite ta navodila za uporabo, saj opisujejo
najpomembnejSe podrobnosti in postopke. Se posebe;
pozorni bodite na varnostne ukrepe.

Navodila imejte vedno pri roki.
Ta navodila veljajo le za opremo, kateri so priloZena.

Da bi preprecili poskodbe ljudi ali Skodo na lastnini, upoStevajte
ustrezna navodila in simbole.
Navodila sledijo priporocilom RKI, Institut Robert Koch, Nemc¢ija.

Upostevajte, da je angleska razlicica tega prirocnika poveljnik,
iz katerega izhajajo prevodi. V primeru neskladja je zavezujoca
razlicica anglesko besedilo.

CISCENJE IN RAZKUZEVANJE NAPRAV IN KABLOV ROCNIKOV

Naslednja navodila so bila potrjena za vse izdelke za veckratno uporabo' zobozdravstvenih naprav EMS. Uporabnik mora
poskrbeti, da postopek, kot se dejansko izvede s pomocjo opreme, materiala in osebja v ustanovi, privede do Zelenega rezultata.
Za to je potrebno potrjevanje in/ali potrjevanje in rutinsko spremljanje izvajanja postopka. Prav tako je treba oceniti u¢inkovitost
in mozne nezelene ucinke v primeru, ko uporabnik ne uposteva teh navodil.

Naprave AIRFLOW®
in PIEZON®

Handy
vasi enot

uvaoD

Komplet PIEZON® na

CISCENJE IN RAZKUZEVANJE

Uporabite ¢istilno in razkuzevalno krpo (z manj kot
35 % alkohola), ki je skladna s standardi, veljavnimi v
vasi drzavi.

EMS priporo¢a uporabo:

— robckov CleanWipes, IC-100 ali PlastiSept Eco
proizvajalca ALPRO MEDICAL GmbH,

— robckov za dezinfekcijo povrsin Micro-Kleen3™
proizvajalca Micro-Scientific.

Natanc¢no sledite navodilom proizvajalca krp.

@ NE uporabljajte krp CaviWipes™ ali Advantaclear.
Lahko namre¢ poskodujejo izdelke podjetja EMS.

Podjetje EMS priporoca, da postopke Cisc¢enja, razkuzevanja,
pakiranja za sterilizacijo in sterilizacije opravite v skladu z ISO
17664.
o 0 nezelenih dogodkih, ki se pojavijo pri pripravi naprave
na ponovno uporabo, porocajte neposredno podjetju EMS.
Pred prvo uporabo morate izdelke ocistiti in razkuziti ter,
Ce je treba, tudi sterilizirati. Izdelkov ne sterilizirajte veckrat od
dovoljenega stevila ciklov sterilizacije. Za zamenjavo izdelkov
si oglejte poglavje »Zivljenjska doba« v teh navodilih.

Upostevajte koncentracijo in ¢as, ki ju dolo¢a proizvajalec
sredstev za CiScenje in razkuzevanje.

Upostevajte, da sterilizacija ni doseZena, ¢e pred tem ne
ocistite in razkuzite sestavnih delov sklopa.

Ce dologenih delov navodil ne razumete oziroma navodila niso
popolna, se obrnite na podjetje EMS.

Uporabnik mora prav tako upostevati vse pravne zahteve, ki veljajo v njegovi drzavi, ter predpise glede zagotavljanja

higiene v bolnisnici ali na kliniki.

To Se posebej velja za dodatne zahteve glede unicevanja prionov.

ZIVLJENJSKA DOBA

Izdelki so zasnovani za veliko Stevilo ciklov sterilizacije. V
skladu s tem smo pri postopku proizvodnje izbrali ustrezne
materiale. Kljub temu pa bo zaradi toplotne in kemicne
obdelave vsak postopek priprave na ponovno uporabo vplival
na staranje izdelka.

Izdelke, na katerih so vidni znaki obrabe ali poskodb,
zamenjajte ne glede na preostalo Stevilo ciklov sterilizacije.

SIMBOLI

@ Izdelkov NE izpostavljajte temperaturam, ki presegajo
138 °C.

Rocnikov EMS ni dovoljeno mazati ali jih kakor koli drugace
neposredno ali posredno izpostavljati olju.

Zivljenjska doba: oglejte si navodila za uporabo izdelka.

Opozorilo/Nevarnost — Nevarnost poskodb oseb ali
poskodb lastnine

Opomba — Uporabne dodatne informacije in nasveti
@ Prepovedano

Nosite osebno varovalno opremo

1V nadaljevanju »izdelki«.

Oglejte si navodila za uporabo
Primerno za sterilizacijo v avtoklavu do 135 °C

A | Primerno za toplotno razkuZevanje

Potreben ¢as — Uporabljene okrajsave: min
(minuta), s (sekunda)



POSTOPEK ZA POVEZANE IZDELKE, OMENJENE NA STRANI 3

O1PRIPRAVITE 02O0CISTITE 03RAZKUZITE O04POSUSITE OSPREVERITE 06ZAPAKIRAJTE 07 STERILIZIRAJTE 08 SHRANITE

01 PRIPRAVITE

Na mestu uporabe: Po konéanem zdravljenju pacienta lumen (lumne) ro¢nika/instrumenta sperite s hladno vodo iz pipe. Grobo
umazanijo obrisite z izdelkov.

Posebno pozornost je treba nameniti razpokam, Spranjam in tezko dostopnim obmocjem.

Izdelke postavite na ustrezen pladenj za prevoz na obmogcje ponovne obdelave, da preprecite poskodbe izdelkov in kontaminacijo
okolja in ljudi, vkljucenih v postopek ponovne obdelave.

Pred nadaljevanjem iz ro¢nikov AIRFLOW® in PERIOFLOW?® vedno najprej odstranite prah in preverite, ali sta oba lumna (za vodo
in prah) ocis¢ena. Uporabite izdelek Easy Clean?.

®

ali
Izdelke je treba razstaviti v skladu s spodnjim prikazom:
o Endochuck PIEZON®: o Rocniki PIEZON®:
Odstranite kakrsnokoli namesceno iglo. Odstranite kakr§enkoli namescen instrument.
Odstranite navoj in locite majhno O-tesnilo. Odstranite pokrovcéek in locite vodilo za lucko in O-tesnilo.

0 Instrumenti PIEZON® s CombiTorque®:

Locite instrument PIEZON® in CombiTorque®, vendar vsak originalni
instrument in CombiTorque® obdrzite skupaj celotno Zivljenjsko dobo.

@ Ciscenje je treba opraviti v eni uri po uporabi.
Nosite osebno varovalno opremo, ki je primerna za vrsto postopka priprave na ponovno uporabo.

Kateri koli izdelek je treba ro¢no ali avtomatsko ocistiti v pralnem ali razkuzevalnem stroju. Upostevajte namenski del ¢iS¢enja
glede na vaso zobozdravstveno opremo.

Podjetje EMS priporoca uporabo avtomatskega pralno-razkuZevalnega stroja, ki je skladen z ISO 15883, za optimalno
ucinkovitost in Zivljenjsko dobo.

Rocnikov EMS ni dovoljeno mazati ali jih kakor koli drugace neposredno ali posredno izpostavljati olju.

2 Z izdelkom Easy Clean lahko uporabite brizgo za zrak in vodo.

105



ALl

ALl

106

02 03 04 AVTOMATSKO CISCENJE, RAZKUZEVANJE IN SUSENJE S PRAL-
NO-RAZKUZEVALNIM STROJEM

o Pralno-razkuzevalni stroj mora biti skladen z ISO 15883 in biti opremljen z ustreznimi koSarami za majhne izdelke ter
prikljucki za izpiranje s premerom priblizno 16 mm za prikljucitev na lumen izdelka.

Izdelek pravilno namestite na primerno stojalo, odprtine poveZite s prikljucki za izpiranje in vkljucite avtomatsko ¢is¢enje.
Upostevajte navodila proizvajalca naprave za Cisc¢enje in razkuzevanje.
Natan¢no upostevajte navodila proizvajalca raztopine za razkuzevanje.

Za doseganije ravni A0 600 se lahko uporablja naslednji avtomatski postopek®:

® 2 min Predhodno CisCenje s hladno vodo iz pipe*.
Odtekanje

® 5min Ocistite pri temperaturi 55 °C z vodo iz pipe in 0,5-% raztopino neodisher MediClean Dental (Dr Weigert).
Odtekanje

™ 3 min Izperite in nevtralizirajte s hladno demineralizirano vodo®.
Odtekanje

™2 min Izdelek sperite s hladno demineralizirano vodo®.
Odcedite.

®1 min Poskrbite za toplotno razkuzevanje (konéno izpiranje) z deionizirano vodo s temperaturo najmanj 90 °C.
Odcedite

© 20 min (najmanj) Posusite pri 100 °C.

02 ROCNO CISCENJE + 03 RAZKUZEVANJE + 04 SUSENJE

Naslednji postopek, ki ga je potrdilo podjetje EMS, je mogoce uporabljati z ali brez ultrazvoka.

Rocnikov NE Cistite v ultrazvocni kopeli: tako lahko unicite izdelek. Namenjen je SAMO uporabi z instrumenti in drzali za igle
EMS PIEZON®. V primeru ¢iSCenja v ultrazvocni kopeli izdelke poloZite v kovinsko sito in jih sonirajte 10 minut.

Potrien Izdelki EMS
~otr Postopek | za CiSCenje/ Postopek
izdelek . !
razkuzZevanje
05-% Naprave krtacite v 0,5-% cistilni raztopini sredstva neodisher in deionizirane vode
000 s temperaturo 40 °C s pomocjo ustrezne krtace z mehkimi Scetinami, dokler ne
raztopina brez ul- odstranite vseh vidnih ostankov.
neodlsher trazvocne | vsi izdelki EMS © Pri izdelkih z odprtinami vse odprtine izperite s prsilno pistolo (piStola z
Medlc_lean kopeli 15s vodnim curkom s stati¢nim pritiskom vode 2 bara) in hladno vodo iz pipe.
(Dr. Weigert) ®15min  lzdelek postavite v 0,5-% raztopino sredstva neodisher in deionizirane

(10minz  vode s temperaturo 40 °C. Zagotovite, da so vsi lumni napolnjeni s
ultrazvokom)cistilno raztopino (po potrebi uporabite brizgo).

0,5-% © Vse lumne izperite z izpiranjem z razprsilno pistolo (pistolo z vodnim
; _ - 15s curkom, s stati¢nim tlakom vode 2 bara). Uporabite hladno deionizirano
g |z | et
g ®10s Celoten izdelek izperite pod hladno teko¢o deionizirano vodo.

MediClean kopeljo® | EMS PIEZON®
(Dr. Weigert) Na sobni temperaturi (156-25 °C) z zracno pistolo (stisnjen zrak, najv. 3 bare)

: popolnoma posusite odprtine in cel izdelek, dokler na njem ni ve¢ ostankov vode
(vidnih ali taksnih, ki jih zacutite ob dotiku).

Nato razkuzite:

Raztopino ASP CIDEX® OPA je treba uporabljati nerazredceno, v ¢asu njene uporabnosti in roka uporabnosti ter v skladu s
proizvajalcevimi opozorili in navodili za uporabo.

Izdelek popolnoma potopite v raztopino CIDEX® OPA s temperaturo najmanj 20 °C. Prepricajte se, da so se vse

© 5 min odprtine napolnile z raztopino za razkuzevanje (po potrebi uporabite brizgalko).

(@ TKmiﬂ RazkuZilo ASP CIDEX® OPA zahteva skupno tri spiranja: izdelek naj bo povsem potopljen in uporabite veliko koli¢ino?
VSaKo 5,

izpiranje)  SVezZe vode.

Vode ne uporabite ponovno za izpiranje ali kateri koli drug namen. Ostanki sredstva za razkuzZevanje imajo lahko resne stranske
ucinke.

In posusite:
Na sobni temperaturi (15—25 °C) z zrac¢no pistolo (stisnjen zrak, najv. 3 bare) popolnoma posusite odprtine in cel izdelek, dokler
na njem ni ve¢ ostankov vode (vidnih ali taksnih, ki jih zacutite ob dotiku).

3 Na primer: Miele Profe35|ona\ G 7836 CD s stojalom Miele E429
4 Hladna voda iz pipe = 16 °C +/- 2

5 Hladna demineralizirana voda = 20 C +/—2°C

6 Na primer: Bandelin, Sonorex 1028 K, 35 kHz

7 Na primer: 7,5 litra



05 PREVERITE

Ce naizdelku po &is¢enju/razkuzevanju $e vedno opazite madeZe, morate celoten postopek gis¢enja/razkuZevanja ponoviti.
Izdelke, na katerih so vidne poskodbe in korozija ali pa so spremenili obliko oziroma so njihovi del odkruseni in previeka odstopa,
morate zavreci (njihova nadaljnja uporaba ni dovoljena). Prav tako preverite stanje O-tesnil in tesnil ter jih zamenjajte, ¢e so
poskodovani ali so spremenili obliko.

Preverite, ali je izdelek popolnoma suh. Ce opazite ostanke vode, jih odstranite s pomogjo zraéne pistole (stisnjen zrak).
Popolnoma posusite odprtine in cel izdelek, dokler na njem ni ve¢ ostankov vode (vidnih ali taksnih, ki jih zacutite ob dotiku).

06 ZAPAKIRAJTE

Sterilizirati je mogoce samo izdelke, ki so bili predhodno ocisceni in razkuzeni.

Ucinkovito sterilizacijo je mogoce opraviti le pri popolnoma suhih izdelkih. Poskrbite, da so pred sestavljanjem in pakiranjem
vsi deli (notranje odprtine in vse povrsine) popolnoma suhi.

Pred sterilizacijo je treba izdelke namestiti v embalaZo, ki je primerna za sterilizacijo.

© rocniki PiEZONC:
Ta izdelek je treba sterilizirati sestavljenega ali razstavljenega.

Ce ga Zelite ponovno sestaviti: najprej namestite O-tesnilo, nato
vstavite svetlobno vodilo v nosni pokrovéek in ga privijte na rocnik.

0 Endochuck PIEZON®: o Instrumenti PIEZON® s CombiTorque®:
Najprej namestite majhno O-tesnilo, nato pa nezno Ponovno namestite originalni instrument skupaj z
privijte vijak, ne da bi ga zategnili. njegovim CombiTorque®.

Izdelke zapakirajte v enojne ali dvojne vrecke, ki so:

« primerne za predvakuumsko vlazno toplotno sterilizacijo,

+ skladne s standardom ISO 11607-1 ali EN 868,

+ odporne na temperaturo 138 °C,

« in omogocajo doloc¢eno prepustnost pare (npr. ploscati kolut Wipak STERIKING vrste R43 in R44).

07 STERILIZIRAJTE
Postopek sterilizacije morate opraviti nemudoma po Na vseh izdelkih podjetja EMS, ki so zapakirani v primerne
¢isCenju in razkuzevanju. enojne ali dvojne vrecke, lahko uporabite naslednji postopek

Upostevajte nadin postavitve predmetov, ki jih dologa predvakuumske vlazne toplotne sterilizacije (s paro):

proizvajalec avtoklava. Parametri ciklov predvakuumske vlazne toplotne sterilizacije:
+ 3 predvakuumske faze

+ tlak 3 bare®

+ 100-% vlaznost

+ minimalna temperatura 132 °C

- (M3 min(najmanj)  Cas sterilizacije (cel cikel)
. @20 min (najman)) posusite

NE prekoracite temperature sterilizacije 138 °C in Casa
20 min.

NE uporabljajte postopkov sterilizacije z vro€im zrakom
ali zvokom: tako lahko unicite izdelek.

Podjetje EMS za ponovno obdelavo rocnikov PIEZON®
odsvetuje uporabo sterilizatorjev razreda N, ¢e ne vkljucujejo

20-minutnega cikla susenja. Zivljenjsko dobo ro¢nika Uporabnik mora poskrbeti, da bo postopek priprave izdelkov
PIEZON® je mogoce skrajsati. na ponovno uporabo (vkljuéno s sredstvi, materialom in
Vlazno toplotno sterilizacijo opravite v skladu s standardom ©0sebjem) privedel do Zelenih rezultatov ter da se bo ta postopek
ISO 17665 in predpisi, ki veljajo v drzavi. ves Cas izvajal: uporabnik mora poskrbeti za posodabljanje

postopka preverjanja priprave na ponovno uporabo.

08 SHRANITE

o Sterilizirane izdelke hranite pri temperaturi do 40 °C na:
+ suhemin

- Cistem

* mestu, kjer ni prahu.

8 Absolutni tlak 107
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FORE ANVANDNING

Lds noga igenom denna bruksanvisning. Har forklaras de For att undvika person- eller sakskador, observera dar till
viktigaste procedurerna och den viktigaste informationen. Var - hdrande uppmaningar och symboler.

extra uppmérksam pa sékerhetsanvisningarna. Anvisningarna foljer rekommendationerna fran RKI Robert Koch
Ha alltid bruksanvisningen nara till hands. Institut, Tyskland.

Anvisningarna galler endast for den utrustning som de
levererades med. Observera att den engelska versionen av handboken ar originalet

som ovriga sprak har oversatts fran. Vid eventuella avvikelser
galler den engelska texten.

RENGORING OCH DESINFEKTION FOR ENHETER OCH
HANDSTYCKESKABLAR

Nedanstdende anvisningar har validerats for alla ateranvandbara produkter' for dentala enheter fran EMS. Det ar
processorns ansvar att se till att behandlingen, s& som den faktiskt utférs med hjalp av utrustning, material och personal i
processanldaggningen, uppnar det 6nskade resultatet. Detta kraver validering och/eller validering och rutinmassig 6vervakning
av processen. P4 samma satt ska avvikelser frdn anvisningarna for processorn utvarderas ordentligt for att sakerstalla
effektiviteten och eventuella negativa effekter.

RENGOR OCH DESINFICERA

Anvand en vatservett for rengoring och desinficering
(mindre @n 35 % alkohol) som uppfyller gallande
standarder i landet.

EMS rekommenderar anvandning av nagot av féljande:

- CleanWipes, IC-100 eller PlastiSept Eco servetter fran
ALPRO MEDICAL GmbH

AIRFLOW-® och Handy PIEZON®-sats pa - Micro-Kleen3™ servetter for ytdesinfektion fran Micro-
PIEZON®-enheterna din enhet Scientific.
Folj anvisningarna fran tillverkaren av vatservetten
noga.

@ Anvand INTE CaviWipes™ eller Advantaclear-
vatservetter. Dessa skadar EMS-produkterna.

INLEDNING

EMS rekommenderar att rengoring, desinfektion, paketering Koncentrationer och kontakttider som anges av tillverkare
for sterilisering samt sterilisering sker enligt ISO 17664. av rengorings- och desinfektionsmedel maste foljas.

Rapportera alltid avvikande handelser som uppstar vid Kom ihag att sterilisering inte far utféras om inte
upparbetning av enheter direkt till EMS. komponenterna férst rengérs och desinficeras.

Produkterna maste rengdras, desinficeras och,
om tillampligt, steriliseras fére forsta anvandningen.
Upparbeta inte produkterna fler ganger an antalet tillatna
steriliseringscykler. For byte av produkterna, se avsnittet
"Livslangd" i dessa anvisningar.

o Anvandare maste ocksa folja alla tillampliga lagstadgade krav i sitt land samt sjukhusets eller klinikens hygienregler.

Detta galler sarskilt om det finns ytterligare regler for att eliminera prioner.

LIVSLANGD

Om delar av anvisningarna ar otydliga eller verkar vara felaktiga,
tveka inte att kontakta/informera EMS.

Produkternaharutformatsforettstortantalsteriliseringscykler. @ Exponera INTE produkterna fér temperaturer som dverstiger
Materialen som anvéndes vid tillverkningen valdes i enlighet 13g ¢

dérmed. Trots detta kommer varje ny forberedelse for
anvandning samt termiska och kemiska belastningar att leda
till att produkterna aldras.

Byt alltid ut produkter som uppvisar tecken pa slitage o
eller tidig nedbrytning, oberoende av antalet oanvanda Livslangd: se produktens bruksanvisning.
steriliseringscykler.

EMS handstycken ska inte smoérjas eller pa annat satt
utsattas for olja varken direkt eller indirekt.

1 Hadanefter kallade "produkter”.



SYMBOLER

Varning/Fara — Risk for person- eller sakskador Se bruksanvisningen
0 Obs! — Anvandbar extra information och tips Steriliserbar vid upp till 135°C i autoklaven
@ Forbjudet LR | Lamplig for termisk desinfektion
Tid som kravs — Anvanda forkortningar: min.
Anvand personlig skyddsutrustning (minuter), sek. (sekunder)

PROCESS FOR RELATERADE PRODUKTER NAMNS PA SIDA 3

O1FORBERED 02RENGOR 03 DESINFICERA 04TORKA 05INSPEKTERA 06 PAKETERA 07 STERILISERA 08 FORVARA

01 FORBERED

Vid anvandningsplatsen: Omedelbart efter patientbehandling ska handstyckets/instrumentets halrum skdéljas med kallt
kranvatten. Grov smuts maste tas bort genom att produkterna torkas av.

Sarskild uppmarksamhet maste agnas at springor och svaratkomliga omraden.

Placera produkterna pa ett lampligt stall for att transportera dem till upparbetningsomradet for att undvika produktskador och
kontaminering i miljon och av personer som ar involverade i upparbetningsprocessen.

Rensa alltid handstyckena AIRFLOW® och PERIOFLOW?® fran pulver och kontrollera att bada halrummen (vatten och pulver) ar
rensade innan du fortsatter. Anvand Easy Clean.

®

eller
Produkter maste tas isar sa som visas nedan:
o PIEZON® -endochuck: 0 PIEZON®-handstycken:
Ta bort monterade filer. Ta bort monterade instrument.
Ta bort skruven och separera den lilla o-ringen. Ta bort spetskapan och separera ljusledaren och o-ringen.

o PIEZON®-instrument med CombiTorque®:

Separera PIEZON®-instrumentet och din CombiTorque®, men anvand
varje originalinstrument och CombiTorque® tillsammans under hela
deras livslangd.

@ Rengdring maste utféras inom 1 timme efter anvandning.
Anvand personlig skyddsutrustning i enlighet med férberedelserna som behdver goras.

Produkterna maste rengtras manuellt eller automatiskt i diskmaskin eller diskdesinfektor. Folj den dedikerade rengéringsdelen
enligt vilken dental utrustning du har.

EMS rekommenderar anvandning av en ISO 15883-kompatibel automatisk diskdesinfektor (WD) for optimal effektivitet och
livslangd.

EMS handstycken ska inte smorjas eller pa annat satt utsattas for olja varken direkt eller indirekt.

2 En luft-vattenspruta kan anvandas med Easy Clean 109



ANTINGEN 02 03 04 RENGOR, DESINFICERA OCH TORKA AUTOMATISKT MED DISKDESIN-
FEKTOR

o Diskdesinfektorn maste efterleva ISO 15883, innehalla lampliga korgar for sma produkter och ha skéljanslutningar med en
diameter péa cirka 16 mm for anslutning till produktens halrum.

Placera produkten korrekt i ett lampligt stall, anslut alla halrum till skéljanslutningarna och starta den automatiska rengéringen.
Anvisningarna fran tillverkaren av diskdesinfektorn maste ocksa fdljas.
Folj noggrant anvisningarna fran tillverkaren av desinfektionslosningen.

Foljande automatiska process® kan anvandas for att na en AO-niva péa 600:

® 2 min. Forrengor med kallt kranvatten®.
Latrinna av
™ 5 min. Rengor vid 55 °C med kranvatten och 0,5 %-16sning av neodisher MediClean Dental (Dr. Weigert).
Lat rinna av
® 3 min. Skolj och neutralisera med kallt demineraliserat vatten®.
L4t rinna av
® 2 min. Skolj med kallt demineraliserat vatten®.
Lat rinna av
®1 min. Utfor en termisk desinfektion (sista skéljningen) med avjoniserat vatten vid minst 90°C.
Latrinna av

®20min. (minimum)Torka vid 100°C.

ELLER 02 RENGOR MANUELLT + 03 DESINFEKTION + 04 TORKA

Nedanstéende validerade EMS-process kan anvandas med och utan ultraljud.

Anvand INTE ultraljudsbad for rengéring av handstyckena. Det kan forstora produkterna. Det ar ENDAST avsett att
anvandas med EMS PIEZON® instrument och filhallare. Vid rengoring med ultraljudsbad placerar du produkterna i en metallsil
och sonikerar i 10 minuter.

EMS-
Validerad produkter
Process .. Process
produkt att rengora/
desinficera
Borsta enheterna i en rengoringslosning med 0,5 % neodisher i avjoniserat vatten vid
05% ; 40 °C med en lamplig mjuk borste tills alla synliga rester ar borta.
, utan
neodisher ultraliuds- alla EMS- ® For produkter med halrum, spola alla halrum med en sprutpistol
MediClean b;d produkter 15 sek. (vattenpistol, med statiskt vattentryck pa 2 bar) med kallt kranvatten.
(Dr. Weigert) ™ 15min. Placera produkten i en 0,5 % I6sning av neodisher och avjoniserat vatten
(10 min. medvid 40 °C. Sakerstéll att alla halrum fylls med rengoringslosningen
ultraljud) (anvand en spruta vid behov).
o © Skolj alla halrum med en sprutpistol (vattenpistol, med statiskt
05% med EMS PIEZON® 15sek. yattentryck pa 2 bar) med kallt avjoniserat vatten®.
neodisher T . . . -
MediClean ultraljuds- lnstruri\ent ™ 10sek  Skdlj hela produkten med rinnande kallt avjoniserat vatten.
(Dr. Weigert) bad® och filhallare | vid rumstemperatur (15-25 °C), anvand en pistol (tryckluft, max. 3 bar) fér att torka
‘ halrum och hela produkten helt och hallet tills inga vattenrester finns kvar (synliga
eller detekterbara).

Desinficera sedan:

ASP CIDEX® OPA-I6sning méste anvandas outspadd, sa lange hallbarhetstiden och anvandningstiden inte gatt ut, och
i Overensstammelse med tillverkarens varningar och bruksanvisningar.

BI6tlagg produkten helt i CIDEX® OPA-IGsning vid minst 20 °C. Sakerstall att alla lumen fylls med rengdringslosningen
(anvand en spruta vid behov).

® 1 min. ASP CIDEX® OPA-desinfektionsmedlet kréaver totalt tre skoljningar: lat produkten vara helt blotlagd, och anvand en
(s\gﬂj%ing) stor mangd’ nytt vatten.
Ateranvand inte vattnet fér skéljning eller andra andamal. Rester fran desinfektionsmedel kan orsaka allvarliga bieffekter.

® 5 min.

Och torka

Vid rumstemperatur (15—25 °C), anvand en pistol (tryckluft, max. 3 bar) for att torka halrum och hela produkten helt och hallet
tills inga vattenrester finns kvar (synliga eller detekterbara).

3 Till exempel: Miele Professional G 7836 CD med Miele Rack E429
4 kallt kranvatten=16°C+2°C
5 kallt demineraliserat vatten = 20 °C + 2 °C
110 6 Till exempel: Bandelin, Sonorex 1028K, 35kHz
7 Till exempel: 7,5 liter



05 INSPEKTERA

Om flackar fortfarande ar synliga pa produkten efter rengéring/desinfektion maste hela rengérings-/desinfektionsproceduren
upprepas. Produkter med synliga skador, bitar/flagor som lossnat, korrosion eller deformation, méste kasseras (ingen ytterligare
anvandning ar tillaten). Kontrollera ocksa att o-ringar och packningar ar hela och byt ut dem om de &r skadade eller deformerade.

0 Kontrollera att produkten &r helt torr. Om det fortfarande finns vatten kvar, ta bort det med hjélp av en luftpistol (ren tryckluft).
Torka halrummen och hela produkten tills det inte finns nagot vatten kvar (synligt eller detekterbart).

06 PAKETERA

Endast tidigare rengjorda och desinficerade produkter far steriliseras.

Effektiv sterilisering far endast ske av helt torra produkter. Se till att alla delar (inre halrum och alla ytor) &r helt torra innan
produkterna monteras och paketeras igen.

Fore sterilisering maste produkterna placeras i lamplig steriliseringsférpackning.

o PIEZON®-handstycken:

Denna produkt maéste steriliseras antingen isartagen eller
atermonterad.

Om du foredrar att dtermontera den: montera o-ringen forst, satt
sedan péaljusledarenispetskdpan och skruva fast den pa handstycket.

0 PIEZON® -endochuck: 0 PIEZON®-instrument med CombiTorque®:
Montera den lilla o-ringen (packningen) férst och Montera  originalinstrumentet ~ med dess
skruva forsiktigt dit Iasningsbulten utan att dra at. CombiTorque®.

Paketera dina produkter i en enkel pase eller dubbelpase:

« lamplig for varmesterilisering med fukt och forvakuum

+ som Overensstammer med ISO 11607-1 eller EN 868

* resistent till 138°C

+ med tillracklig angpermeabilitet (t.ex. Wipak STERIKING slata rullar typ R43 och R44).

07 STERILISERA

Sterilisering maste utféras omedelbart efter rengéring/ Forvakuumprocessen med fukt och vérme (dnga) kan anvandas
desinfektion. med alla EMS-produkterna som paketerats i en lamplig enkel

Volymen som anges av tillverkaren av autoklaven maste PaS€ eller dubbelpase:

foljas. Parametrar for férvakuumcykeln med fukt och varme:
+ 3 forvakuumfaser

+ Tryck pa 3 bar®

+ Luftfuktighet 100 %

+ Minimitemperatur pa 132 °C

Overskrid INTE en steriliseringstemperatur pa 138 °C och
en halltid pa 20 min.
Anvand INTE varmluftssterilisering och radio-
steriliseringsprocedurer: de forstor produktema. ) . @ 3 min. (minst) Halltid (full cykel)
EMS rekommenderar att du inte anvander klass | (20 min. (minst)
N-steriliseringsmedel ~ fér  att  upparbeta  PIEZON®- ' Torka
handstycken om de inte har en torkningscykel p& minst Anvandare maste se till att processerna for upparbetning,
20 minuter. PIEZON®-handstyckets livslangd kan forkortas. inklusive resurser, material och personal, kan na de onskade
Fukt- och varmesterilisering av produkter ska utféras enligt resultatenochbibehalladem6vertid. Det aranvandarens ansvar
ISO 17665 och i enlighet med respektive lands gallande att sakerstdlla att valideringen av upparbetningsprocesserna

regelverk. alltid ar uppdaterad.
08 FORVARA

0 Forvara de steriliserade produkterna vid en temperatur p& upp till 40 °C i en:

- torr

s ren

« dammfri miljo.

8 Absolut tryck
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inuldiindunaaduduiiinsa EMS wialvisnuiu EMS uila
Autiiuliinaginaansedalaadan
angnsldeu - giidiianisideundndua
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diamsayiv/duase - anuiRavuasnindduidavnaniale
fuunally

ggiianisldeu

Wivinaszuunsvinhdaaadianaaluiadasileziniga
laitAu 135°C
@ MuNsEvin A | mnggmsunisadadiadiaanuiau

o Tdseansy - dayavaydiwusinifilsslaaiiiuéiu

sHuldalnsaitlasfugiuuana @ nanAdiaald - seald: min (u1ii) ; sec (3ui)

ASZUIUANTANRSUNANAUANNLANADIN ARV TUIUN 3

01 W3aunsay 03 msandia 05 AsasIadau 07 msvinlidsadanniida
02 vinanudrana 04 ANSaUwiY 06 ANsUssAUN 08 As3aLAu

01 w3aun1s

aamsldenu: Wudilivusdaduln lihlsslhdudaviadiasuasiiinsa/wviu davadaasuanisafitniziinaaninaniside
HWRAAUA
siavlaladuiitardusasunn sasuanuasudadidindoen

NuAadaluuFuAtnunsanifaipdaufinafulddstuinsirnduanldlug  ilandndaeanuidamauasndadasivazaisiuiila
ldfsdewrndannasuanaiitiaddasiunsyuiunisiinduunldinva

Wivinanuazarnalnsai AIRFLOW® waz PERIOFLOW Aau® ainnsaaduuadsdludiiinsaaantduatasasiagaussasiig
Aavviadtlavrivdatdu (Thuavne) nauaiiunisea 1durivvinaiuazaia Easy Clean?

®

"ia
WAnAUrIAzAaIgnaanlsznaueUALIAIAIURY:
o PIEZON® Endochuck: 0 1iansa PIEZON®:
nannsluleg Mdadvaan aaainulag Meiadaliaan
aannsliauLaraanLanLIUIaZY aananAsaudarazmaanuaznanlaaniildselsuazuniuiasd
Jaan

o 1iaviu PIEZON® wsau CombiTorque®:

aaauanwInu PIEZON® way CombiTorque® aan uwalitAusndiinu
autdnunay CombiTorque® Tidadunaanaign1sldoiu

Onmsvianuazannazdasafiunisaaly 1 Hlnondenislaoy
fuldalnsalilasiudiuumraiizanadasiulssinnuasnisinieiau

wAnAurii ldasaasvinanuararaldiasniamaszuudaTulflaaipiavdvuiaadasgdnidia vinauaiuvinanugzaiaanizau
adnsalviuanssuuasnn

EMS aauuninlila ww3avavuasvinanuadiaisa (WD) aaludisiildunasgiu ISO 15883 wialu'ldusc@nsninuazany
Astadvugedge

Huladindiunaadufuinnsa EMS viaalidudsafiuindu'liitnazinaasviisataudan

2 ldAduinuazihaunsaudunvivvinaugsaia Easy Clean 'léi 113
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02 03 04 vineuazana intfanazidtivantuiifcrawasay
adazeintatlsa

o wp3avdsuagidialsaagdaaduldanunasgiu ISO 15883 uazagdiavinsniAmnnsauiialandndasizuiaidn wassasd
TsadgaAdusudgudnalvlssana 16 uu. ilafiaduviaddasvasndnduad
Fondndausiaslufuneiiuncduatiegnsag saviaddavrivunuaidinduiisanedny wazizunsvinanudzaiaszuuda Tula
agfavlfiRaudnusinvavindniaiasdvuazvinaraiialsaae
UtiReudnuginissy livavudnsgsazaragndiaadnoseinseie

AszIUNTLULER TuiiGaaludi® srunsalduia’lddrnslaanidia A0 seeu 600:

® 2 min vinanuazanatfiasdusiaiinssidus,
suneaan
® 5 min vinanuaganaiaaninfl 55°C éhatihlsvilhuasziineniilalael MediClean Dental (Dr Weigert) 0.5%
FLuNeaan
® 3 min duazvilidunaearaiinduiuialanauusds
FLuNgaan
® 2 min dgamaiinfudalaaauns’®
s¥uNEaan
® 1 min Tdnsadadiadiaainusau (Aearvdugaving) dativizdalaaundriaangiacieiiag 90°C
vuneaan

© 20 min (atistian) auwiIiaaugfl 100°C

02 inAdu&Ezaatay + 03 n192india + 04 M uiie

AszuIUN1T EMS figsiasauudlsialuiigusaldldvivuuuiivas Lifidansianiuea

nldduaaunisvinanusgzaiadiaaivdannanaduiinga iavannanavinlindadausildane fiTaailseavdiiialidu EMS
PIEZON®_waziAulWdvintdu Tunsadiaasnisvinainuazaiasiaaivdansianig Winswdadausiluazunselansuasinnisvinainu
granfaadudansranisiduian 10 ui

ERHGIL] HWAMFuai EMS
WIUNITATIA | NTELIUMST | LHavinAIY N5LUIUNNT
qau &ranm/gta
wisvadnsallussasaravinanugzanauadiilaled  0.5%  luthisidannlaaaud
0.5% 1s1d@ann aaungfl 40°C daudsvuuininzauaunitdeandarinasiuldazaan
neodisher | AslaAau | wandawai EMS ® 15 swsundadasidiviaanioy  Wilihdaih  (HaahATusduiuuy
MediClean dansain NINUR s Aaufi 2 1n3) WaAAviad R asanuakusuutinlsyinubu
(Dr. Weigert) IUA ® 15 min Nndadariaslusnsazaratiladnaiaas 0.5% Aulihiudalaaauwdli
10 min Au aaungfl 40°C eaadauliuilainviaddeefisnsasaiavinanuasainad
Faaszmud) Tuvia (mnadulilivaaadam)
0.5% O 15 Wldhdai (MHIahiduseduihuuuas? 2 113) Wdrdviadudas
=270 lafmdu waasiia EMS S Wonuanuszuuihiuiadalaaaunsl®
neodisher . ® o e e . o
MediClean | 2893171 PIEZON® uat | D 10s 2zdgndndaaivionuanaldlinfuizinlanaundiuuyvasaiiiag
L a & 4
(Dr. Weigert) | % MAVINE | iwuay (aude wsogose 3und) Mlamuafiias (15- 25°C) Lilaauviadudnouaz
nanAuriisnualiuieaiinauninaglifithandvad (Muasinlévansiadules)
NnTiuzina:

Tildasazata ASP CIDEX® OPA wuu'litdaaeaalugawildlssiaomilauas bivuaane uasdannaaviudtifaunayisnig
Tduavinan.
© 5 1l FJuNAndasiavlugisazara CIDEX® OPA fiaauugfiatnetias 20°C hauviviue esdadauilviadatldavazeasd
um fsazauvihanuazaieagluvia (vaindulilivaasdaa)
® 1y &svdadia ASP CIDEX® OPA dduazdaslinmsuzdvaanvivunaaiusay : Jundadasiliauasionue uazldiin
(usiazm3y)  &zana’dsunaiunn

i usunsredndumn tdlmivsaiainglseavdduladn fuandrvuasarsadaidfialsaaradus g viiianadnoi@eai
Juusa'lé

uarvinliuiiv
TdwInuay (AUdn LIgusn 3u15) Maangiivias (15-25°C) iaauviadadavnasndndasiisnualyinwisaiinaunitaglifitiian
d@vag (Muasiulaniansiadule)

3 fatvdu: 6319 Miele Professmnal G 7836 CD wiauazwnsy Miele Rack E429
4 fihaszadu = 16°C +/- 2°C

5 ihfuiindalaaauuar = 20°C +/- 2°C

6 dlatinvizu: Bandelin, Sonorex 1028K, 35kHz

7 dlat1vidu: 2 wnanau
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AT UATILAALUULUNAs S TiIavA A NsTInANNEEa1a/adaEa Thvindhdunaunisvinanuazata/adaiEaiorun
dnA3 wnaIANLNIsINTA FanLan/savsanuadiinanaan a1sinnsau uian1sdasUdnsevadndndaei avdagantdnnislddeu
WA (Wanliddn) uananafilienasaugainzasuiulasvuazdziiu uazldaului wnigansaldagdnsonsn

aARaUINNAATUYAzAaILiIETIn wnaAnutiiand adnaanTealdiinuan (ldaudaiidzann) auviadaldauay
waAndaiiInua liukainaunssivhiifandrvuasiinasuda (Ruasiu'laniansadu'le)

06 ANsUSIIAUN

nsvihlridaaaidiaazsiavnssvindundadauaifitivsiiunaisvinanugsaiauasaintdanditvingiu

Asvihlidaaaifiaadreiidsc@ngaiwasdasnsevindundadausidnisdfinudlivintdu asagaulvvilaindrulsenaunsasaiu
(viadndavamalunariiufinlag) agdaswisaiinnawiuidsznaulvinazussy naunsvinlvilaaadia

Aaunisvihbidaasdiandadusidasad luussdusizindaiiunzau

o 1iansa PIEZON®:

cat o

nanAuifisiavnitunisgdniiaielunisaanisenavuaslssnau g

fnaatdiavnisdsenaulni:Aadvninulaienaduinldnau

nnduld

daaninTdselxdinldludasaulaiaie) uasduiaiinduaiuiu

o PIEZON® Endochuck:

fadewmiulasvauiadn (UsiAu) adudnldAau wan
Aaaduganiaiaalidastiulviviu

usTANAnAarizasnaaslugetiuidienniasgagdiu:

0 iy PIEZON® w3au CombiTorque®:
fngvinuavtinnduidnludwsau CombiTorque®

o unzdnTunsvinIidaascdiadialaliniaussuugayannaa9niin

o FanmAaaIaUNIAT5IU ISO 11607-1 w3a EN 868
o nuAmNusaulafe 138°C

o pazignwnisaaulilativiuldatnofiaowa (vau dudsuwuy Wipak STERIKING dssian R43 uay

R44)

07 asvintiildsdannidda

nsvihlridaanifaazsasnsevinriuivdsanniasagunisg
inanugzaa-gAiLdia

agdaslidansluuunisivaaidiinualitnadnininsaeile
g

atitAu  aaungiinsvihvidaasidiadi 138°C uwashian
afiung 7 20 uni

ulddunaunisvinlvidaaaiiasraannasaunaznis
nvdaaatiashanduing:  dusaunaitagvinlindadauai
W®evne
EMS wuzinlilildie3aveinngia Class N Tunszuiunisiin
navan1ddruagiinsa PIEZON®uanannazgniluuivatinviias
20 i ananstdenuuasiinga PIEZON® &unsaanas'lé

nsvinlidaaaldiadralatindaudundndasiazsansyvinay
1asgu ISO 17665 uavdasmaavdudariivuauasdssindi
\Aendiag

08 ANsAaLAU

o FaAundndausinrirunmsvihvidaasdaudanaun)inged

o LAY
* §vam
o Lavdaanannnu

8 Anusuduysal

nsrulunIsuansauamelalindaussuuga e ndalvningiuisa
ldAundnsiauai EMS isnnavinussadaailugoussadiuliervsa
davtuatronangau

Mudsgmiusaunisaudalalinaussuugaannaaantin:
o 3 wauasnsIrusIA U Y INARIINTN

WI9AUNA 3 u15e

o audiuii 100%
aaungidusin 132°C
e (3 min (dusin)
o @ 20 min (Zfuein)

naELiuA1T (uilesaudiu)
auwR

Hliazsasnsralinulainnssuiunisuasnisinndauun tdina
mdendnenns Jda waruearnsgnsastiunsIdlonadang
Afavnsuazsnnsvinudenanaditvsatiiaclea §lddudsu
AAAaUEIUTUNITATIRAFALANNYAGAIUAITUADUNITUINF LU
TdTniagdasdlinmnatiaua

9 40°C TugamwiInlaui:
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KULLANMADAN ONCE

Onemli detaylarin ve prosediirlerin aciklandigi bu Kullanim
Talimatlarini ltitfen dikkatlice okuyunuz. Glvenlik Gnlemlerine
ozellikle dikkat ediniz.

Bu talimatlari her zaman yakininizda bulundurunuz.

Bu talimatlar yalnizca birlikte tedarik edilen ekipman igin
uygundur.

Kisilerin yaralanmasinin veya mala zarar gelmesinin onlenmesi
icin lUtfen karsilik gelen direktiflere ve sembollere dikkat edin.

Bu talimatlarda, Almanya'daki RKI Robert Koch Enstitlisinin
tavsiyeleri g6z online alinmistir.

Bukilavuzdaki Qevirileringilizce'den yapilmistir. Versiyonlar arasinda
uyusmazlik olmasi durumunda Ingilizce metin baglayicidir.

CIHAZLAR VE PIYASEMEN KABLOLARININ TEMIZLENMESI VE

DEZENFEKSIYONU

Asagidaki talimatlar, EMS dental cihazlarinin tim yeniden kullanilabilir GUriinleri' igin onaylanmistir. Ekipman, malzeme
kullanilarak personel esliginde tesiste yapilan islemin istenen sonuca ulagsmasi uygulayicinin sorumlulugundadir. Bunun igin
islemin onaylanmasi ve/veya onaylanmasi ve rutin takibi gereklidir. Ayni sekilde, uygulayicinin verilen talimatlardan sapmasi
durumunda islemin verimi ve olasi yan etkiler degerlendirilmelidir.

AIRFLOW® ve Handy PIEZON®
PIEZON® cihazlari Unite kiti

GIRIS

TEMIZLEME VE DEZENFEKSiYON

Ulkede gegerli standartlarla uyumlu temizlik ve
dezenfeksiyon bezi (%35'ten az alkol) kullaniniz.

EMS sunlardan birinin kullanimini tavsiye eder:

- ALPRO MEDICAL GmbH Urlnu CleanWipes, 1C-100
veya PlastiSept Eco Wipes

- Micro-Scientific  driini Micro-Kleen3™  Surface
Disinfectant Wipes

Temizlik bezi Ureticisitarafindan belirtilen talimatlari
dikkatlice uygulayiniz.

CaviWipes™ veya Advantaclear bezlerini
KULLANMAYINIZ. EMS Urlnleri igin zararhdir.

EMS, ISO 17664 normuna uygun olarak temizleme,
dezenfeksiyon, sterilizasyon ambalaji ve sterilizasyon
prosedurlerine uyulmasini tavsiye eder.

Cihazla yeniden isleme sirasinda meydana gelen
olumsuzluklar daima dogrudan EMS'e bildirilmelidir.

Uriinler ilk kullanimdan once temizlenmeli, dezenfekte
edilmeli ve gerekirse sterilize edilmelidir. Urtinleri, izin verilen
sterilizasyon dongi sayisinin Uzerinde yeniden islemeyiniz.
Yenisiyle degistirmek igin bu Talimatlarin, “Raf Omr{"
bolimine bakiniz.

Temizleme ve dezenfeksiyon maddesinin Ureticisi tarafindan
belirlenen konsantrasyon ve temas surelerine riayet edilmelidir.

Oncelikle bilesenler temizlenip dezenfekte edilmedigi stirece
sterilizasyonun basarlyla tamamlanamayacadini unutmayin.

Bu talimatlarda agik olmayan veya uygun gértinmeyen kisimlar
oldugu takdirde, EMS ile iletisime geciniz/bilgi veriniz.

o Kullanicilar, iilkelerinde yiiriirliikte olan yasal zorunluluklarin yani sira hastane veya klinikte gecerli hijyen diizenlemelerine

de riayet etmelidir.

Bu bilhassa, prionlarin inaktivasyonundaki ilave zorunluluklar igin gegerlidir.

RAF OMRU

Uriinler, cok sayida sterilizasyon dongisi igin tasarlanmistir.
Uretimlerinde kullanilan malzemeler bu duruma uygun
bigcimde secilmistir. Bununla birlikte, kullanim igin yenilenmis
her preparasyondan sonra meydana gelen termal ve kimyasal
yuklemeler Urtinlerin eskimesine neden olacaktir.

Yipranma ve erken bozulma belirtileri gosteren Urtnler,

kalan kullaniimamis sterilizasyon dongu sayisina bakilmadan
degistirilmelidir.

1 Bundan bdyle “Uriinler" olarak anilacaktir.

@ Uriinleri, 138°C Uzerinde i1siya maruz BIRAKMAYINIZ.

EMS piyasemenleri yaglanmamalidir ya da dogrudan veya
dolayli baska bir sekilde yaga maruz birakilmamalidir.

Raf 6mrii; Uriiniin Kullanim Talimatlarina bakiniz.



SEMBOLLER

Dikkat / Tehlike - Mal zarari veya yaralanma riski Kullanma kilavuzuna bakiniz
o Unutmayin - Faydali ek bilgiler ve 6neriler Otoklavda 135°C'ye kadar sterilize edilebilir
@ Yasak LR | Termal dezenfeksiyon igin uygun
Gereken siire - Kullanilan kisaltmalar: dak (dakika);
Kissel koruyucu ekipman kullaniniz sn (saniye)

3. SAYFADA BAHSI GEGEN URUNLERE iLISKIN PROSESLER

01 HAZIRLAMA 02 TEMIZLEME 03 DEEZ:'::EEKTE 04 KURUTMA 05 INCELEME 06 PAKETLEME 07 STERILIZE ETME 08 DEPOLAMA

01 HAZIRLAMA

Kullanim sirasinda: Hastanin tedavisinden hemen sonra piyasemenin/aletin limen hattini soguk musluk suyuyla yikayiniz.
Urlnler silinerek sert kirler temizlenmelidir.

Araliklara, yariklara ve ulasmasi gli¢ bolgelere 6zel dikkat gosterilmelidir.

Yeniden isleme strecine katilan kisilerin ve ortamin kontaminasyonunu ve Urline herhangi zarar gelmesini 6nlemek igin, trtinleri
uygun bir destege yerlestirerek yeniden isleme alanina tasiyiniz.

AIRFLOW® ve PERIOFLOW?® piyasemeni daima tozlardan arindirin ve isleme gegmeden &nce her iki limenin de (su ve toz) agik
oldugunu kontrol ediniz. Easy Clean? kullaniniz.

®

veya
Uriinler asagida gosterildigi gibi demonte edilmelidir.

o PIEZON® Endochuck: 0 PIEZON® Piyasemenleri:

Yerlestirilmis egeleri ¢ikariniz. Yerlestirilmis aletleri ¢ikariniz.

Vidayi gikariniz ve kiigtik O-ring'i ayiriniz. Uc bashgini ¢ikariniz, 1sik kilavuzunu ve O-ring'i ayiriniz.

o PIEZONP® Aletleri ve CombiTorque®:

PIEZON® Aletini ve CombiTorque®u ayirin, ama her orijinal aleti ve
CombiTorque®'u raf dmdrleri siiresince bir arada tutun.

@ Kullandiktan sonra 1 saat iginde temizlenmelidir.
Preparasyon tipine uygun koruyucu ekipman kullaniniz.

TUm Urdnler, elde ya da yikayicl veya dezenfektor araciliglyla otomatik olarak temizlenmelidir. Dental ekipmanlariniza uygun
gelen temizleme kismini uygulayin.

EMS, en etkili sonug ve uzun raf dmrii i¢in 1ISO 15883 normuna uygun otomatik yikayici-dezenfektor (WD) kullaniimasini
tavsiye eder.

EMS piyasemenleri yaglanmamalidir ya da dogrudan veya dolayli baska bir sekilde yaga maruz birakilmamalidir.

2 Easy Clean ile hava su siringasi kullanilabilir. 117
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02 03 04 YIKAYICI-DEZENFEKTOR iLE OTOMATIK TEMiZLEME, DEZENFEKSIYON
VE KURUTMA

o Yikayici-dezenfektor, ISO 15883 normuna uygun olmali, kiigtik Urlinleri muhafaza edecek uygun sepetlere ve driin limenine
baglanti igin yaklagik 16mm gapinda yikama baglantilarina sahip olmalidir.

Uriinii uygun bir raf tizerine diizgiin bigimde yerlestirin, tim limenleri yikama baglantilarina ilistirin ve otomatik temizlemeyi
baslatin.

Yikayicl dezenfektoriin Ureticisinin talimatlarina da riayet edilmelidir.
Dezenfeksiyon sollisyonu Ureticisi tarafindan belirtilen talimatlari dikkatlice uygulayiniz.
Asagidaki otomatiklestiriimis islem?, 600 AO Seviyesine ulagsmak igin kullanilabilir:

® 2 dak Soguk musluk suyuyla on temizlik yapiniz*.
Suyu bosaltiniz
® 5 dak 55°C sicaklikta musluk suyu ve %0,5 neodisher MediClean (Dr Weigert) sollisyonu ile temizleyin.
Suyu bosaltiniz
® 3 dak Soguk demineralize suyla® durulayiniz ve notralize ediniz.
Suyu bosaltiniz
® 2 dak Soguk demineralize suyla® durulayiniz.
Suyu bosaltiniz.
®1 dak Minimum 90°C deiyonize suyla termal dezenfeksiyon (son durulama) yapiniz.

Suyu bosaltiniz.
®20dak (enaz) ~ 100°C kurutunuz.

02 ELLE TEMIZLEME + 03 DEZENFEKSIiYON + 04 KURUTMA

%@daki onayli EMS iglemi, ultrason kullanilarak veya kullanilmadan uygulanabilir.

Piyasemenler igin higbir ultrasonik banyo ile temizleme prosediri UYGULAMAYINIZ: Uriinleri tahrip edebilir. YALNIZCA
EMS PIEZON® Aletleri ve ede tutucu ile kullanima yoneliktir. Ultrasonik banyo ile temizleme yapilirsa Uriinleri metal bir elege
yerlestirerek 10 dakika ultrasonik banyoda tutunuz.

Temizlenecek/
Onayli Grlin islem Dezenfekie islem
y v edilecek EMS v
drdnleri
Cihazlari, %0,5 neodisher temizleme sollsyonu ile 40°C deiyonize su iginde uygun
%0,5 neod- Ultrason yumusak bir firga ile tim gorlndr kalintilar giderilinceye kadar firgalayiniz.
isher banvosu tim EMS ® Limenli Grtinler icin tim limenleri, soguk musluk suyu ile dolu sprey
MediClean olmgdan Uriinleri 15sn tabancasiyla (2 bar statik su basingli su tabancasi) yikayiniz.
(Dr. Weigert) ®15dak  Uriing, %0,5 neodisher temizleme soliisyonu ile 40°C deiyonize su igine
(ultrason ile yerlestiriniz. BGtun limenlerin temizleme soltsyonu ile doldugundan
10 dak) emin olunuz (gerekirse siringa kullaniniz).
Bitlin limenleri, deiyonize soguk su ile dolu sprey tabancasiyla (2 bar
%O,.SQeod— ultrason | EMS PIEZON® ©15n statik su basingli su tabancasg durulayinizs.
isher ‘ o . o
MediClean banyosu | Aletleriveede | (®10sn Urtintin tamamini, akan deiyonize soguk su altinda yikayiniz.
(Dr. Weigert) ile? tutucular Oda sicakliginda (15-25°C), limeni ve tiim Urlind, hicbir su kalintist (gérindr veya
‘ algilanabilir) kalmayincaya kadar tamamen kurutmak igin hava tabancasi (maks.
3 bar sikistiriimig hava) kullaniniz.

Sonra dezenfekte ediniz:

ASP CIDEX® OPA soltisyonu, sulandiriimamis halde, raf 6mri dahilinde ve Ureticinin uyarilari ve kullanim talimatlarina uygun
sekilde kullaniimalidir.

Urlind, tamamiyla en az 20°C sicakliktaki CIDEX® OPA soliisyonu igine daldiriniz. Biitlin limenlerin dezenfektan

© 5 dak soliisyonu ile doldugundan emin olunuz (gerekirse siringa kullaniniz).

M1 dak ASP CIDEX® OPA dezenfektani, toplam Ug durulama gerektirir: GrlinG, bolca” temiz su igine tamamen daldirarak

(Her L
durulama) bekletiniz.

Suyu, durulamak veya baska amaclarla yeniden kullanmayiniz. Dezenfektan kalintilari, ciddi yan etkilere yol agabilir.

Ve kurutun

Oda sicakliginda (15-25°C), lUmeni ve tim Grdnd, higbir su kalintisi (gortntr veya algilanabilir) kalmayincaya kadar tamamen
kurutmak igin hava tabancasi (maks. 3 bar sikistirilmis hava) kullaniniz.

3 Ornegin: Miele Professional G 7836 CD ve Miele Rack E429
4 Soguk musluk suyu = 16°C +/- 2°C

5 Soguk demineralize su = 20°C +/- 2°C

6 Ornegin: Bandelin, Sonorex 1028K, 35kHz

7 Ornegin: 2 galon (7,5 litre)



05 INCELEME

Eder temizleme/dezenfeksiyon isleminden sonra Griin Uzerinde hala leke goriliyorsa, tim temizleme/dezenfeksiyon
prosedirl tekrarlanmalidir. Goriinlr hasari, pul dokilme, aginma veya deformasyonu olan Urtinler iskartaya gikarilmalidir (daha
fazla kullanilmamalidir). Ayrica, O-ring ve contalarin saglamligi da kontrol edilmeli ve hasarli veya deforme ise degistiriimelidir.

Urliniin tamamen kuru oldugunu kontrol ediniz. Su kalintisi tespit edildiginde, kalintilari hava tabancasi (temiz sikistirimis
hava) kullanarak gideriniz. Limeni ve tim Urlnd, higbir su kalintisi (goriindr veya hissedilir) kalmayincaya kadar tamamen

kurutunuz.

06 PAKETLEME

Yalnizca 6nceden temizlenmis ve dezenfekte edilmis driinler sterilize edilmelidir.

Yalnizca tamamen kuru drinler Uzerinde etkin sterilizasyon yapiimalidir. Yeniden monte etmeden ve ambalajina koymadan
once her kismin (dahili limenler ve her ylizey), mikemmel bigimde kuru oldugundan emin olunuz.

Sterilizasyondan 6nce Urinler, uygun sterilizasyon ambalajina yerlestirilmelidir.

0 PIEZON® Piyasemenleri:
Bu driin, demonte edilmis veya monte edilmis sekilde sterilize
edilmelidir.

Monte edilmis bicimde tercih ederseniz: 6nce O-ring'i yeniden
yerlestiriniz, sonra i1sik kilavuzunu ug basligina takiniz ve piyasemene
vidalayiniz.

o PIEZON® Endochuck:

Once 0O-ringi (conta) yeniden verlestiriniz ve sonra
sabitleme civatasini gok fazla sikkmadan nazikge vidalayiniz.

Uriinlerinizi tekli veya gift kese ile ambalajlayiniz:
« On vakumlamali buhar sterilizasyonuna uygun,
+1SO 11607-1 veya EN 868 normuna uygun,
+138°C islya dayanikli,

o PIEZON® Aletleri ve CombiTorque®:
Orijinal aleti CombiTorque®a yeniden yerlestiriniz.

- ve yeterli buhar gegirgenligine sahip (6rn. Wipak STERIKING R43 ve R44 tipi diiz rulolar).

07 STERILIZE ETME

Sterilizasyon, temizleme-dezenfeksiyon
sonra derhal uygulanmalidir.

Otoklav Ureticisi tarafindan belirlenmis yikleme modeli
izlenmelidir.

@ ASILMAMASI gerekenler 138°C sterilizasyon sicakligl ve
20 dakikalik tutma stiresi.

isleminden

Sicak hava sterilizasyonu ve radyo sterilizasyon
prosedurleri UYGULAMAYINIZ: bu proseddrler, drdnleri tahrip
eder.

0 PIEZON © en az 20 dakika kurutma donglsi igermiyorsa
EMS, piyasemenlerin yeniden islenmesi igin N sinifi
sterilizatorlerin - kullanilmamasini  tavsiye eder. PIEZON®
Piyasemeninin kullanim émrU azalabilir,

Uriinlerin - buharla sterilizasyonu, 1SO 17665 normuna

uygun olarak ve her Ulkeye 6zgl gereklere riayet edilerek
gergeklestiriimelidir.

08 DEPOLAMA

o Sterilize edilmis Urlnleri, en fazla 40°C sicaklikta:
* kuru,

* temiz,

« ve tozsuz bir alanda muhafaza ediniz.

8 Mutlak basing

On vakumlamali buhar (nemli is1) islemi, uygun gelen tekli veya
cift kese ambalaji igindeki tim EMS Uriinleri ile kullanilabilir:

On vakumlamali buhar déngiisii ayarlar:
+ 306nvakumlama evresi

+ 3barbasing®

+ %100 nem

+ Minimum 132°C sicaklik

- (3 dak (minimum)  Tutma siiresi (tam dong)
- (20 dak (minimum)  kurutma

Kullanicilar; kaynak, malzeme ve personel de dahil
olmak Uzere yeniden isleme prosesinin istenilen sonuglara
ulasabileceginden ve zaman iginde korunabileceginden
emin olmalidir: yeniden isleme prosedirlerinin gecerliliginin
her zaman gincelligini korumasini saglamak kullanicinin
sorumlulugundadir.
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TRUGC KHI SUDUNG

Hay doc ky Hudng dan Van hanh nay vi chiing gidi thich tat D& tranh thuong tich ca nhan hoéc thiét hai tai san, hay tuan thu
ca cac thong tin chi tiét va quy trinh quan trong nhat. Hay ddc  cac chi thi va biéu tugng tuong img.

biét chu y dén ca’c~bién phap phong ngura an toan. Huéng dan nay phai tuan tha cac khuyén nghi cta RKI Robert
Ludn gilr Hudng dan nay bén canh. Koch Institut, Burc.

Hudng dan nay chi ap dung cho thiét bj ma chidng dugc i
gui kem. Phién ban dich ctia cudn hudng dan sirdung nay dua trén phién

ban tiéng Anh. Vi vay, trong truong hop cé su khac biét, hay
tham khao phién ban tiéng Anh.

VE SINH VA KHU TRUNG CAC THIET B| VA DAY TAY KHOAN

Hudng dan sau day da dugc xac thuc cho moi san pham cé thé tai str dung' cua cac thiét bi nha khoa EMS. B xUr ly chiu
6 trach nhiém dam bao réng viéc x(r ly, ma trong thuc t& la duoc tién hanh bang cach str dung thiét bi, vat liéu va nhan vién tai
co' s xtrly, dat dugc két qua mong mudn. Diéu can phai xac minh va/hoéc xac minh va gidm sat thuong xuyén quy trinh. Tuong
tu, bat ky sai léch nao ctia b xirly so vdi hudng dan dugc cung cdp phai duge danh gia dung veé tinh hiéu qua va céac tac dong
bét loi tiem an.

VE SINH VA KHU TRUNG
Strdung khan lau vé sinh va khir trung (tham con dudi
35%) tuan thi céc tiéu chuén ap dung trong nudc.
EMS khuyén nghij st dung céc san pham sau:
- Gidy lau khang khudn CleanWipes, 1C-100 hoac
Gidy lau khéng con tiét kiém PlastiSept Eco tir ALPRO
MEDICAL GmbH
B6 dung cu PIEZON® Giay lau khr tring bé méat Micro-Kleen3™ ctia Micro-
- ¥ Scientific
Tuan thi nghiém ngat cac hudng dan do nha séan
xuat khan lau cung cép.

@ KHONG st dung khé&n lau CaviWipes™ hoac
Advantaclear. N6 lam hdng cac san pham EMS.

Thiét bj AIRFLOW® Handy
va PIEZON® trén thiét bi clia ban

GIOl THIEU

EMS khuyén nghi tuan thu theo quy trinh vé sinh, kh{r trung, Phai tuan thi nong do va thai gian tiép xdc do nha san xuat
dong goi cho viéc tiét trung va cac quy trinh tiét trung theo  chat vé sinh va khirtrung quy dinh.
tieu chuan ISO 17664. Luu y rang viéc tiét trung khong thé thue hién dugc néu cac

Ludn béo céo cac su viéc bat loi lién quan dén viéc tai X&' bg phan lap rap chua duoc vé sinh va khir triing trudc.
ly thiét bi truc tiép choi EMS.

Séan pham phai dugc vé sinh, khirtring va, néu cd thé, tiét
tring trudc khi strdung lan dau tién. Khong tai xrly san pham
theo s6 chu ky tiét triing dugc uy quyén. DE thay thé, hay tham
khao phan "Tudi tho lam viéc” trong hudng dan nay.

Ngu®i dung ciing phai tuan thii moi yéu cau phap ly hién hanh tai quéc gia ctia minh ciing nhu cac quy dinh vé vé sinh ap
dung tai bénh vién hoac phong kham.

Diéu nay dac biét ap dung déi véi cac yéu cau bd sung cho viéc v hiéu héa cac prion.

TUOI THO LAM VIEC

S:ém pham Ejé duoc :Ehi{ét ké fho nhiéu chu ky tiét trl:mg. Vat @ KHONG dé san pham tiép xtc vdi nhiét do qua 138°C.

liéu duoc su~dung dé san xuat duoc lua chon tuong Uing. Tuy Khong d boi Kh EMS hosc d& Kh

nhién, v&i moi lan chuan bj sirdung mdi, cac ing suét nhiétva ong uee ol trqu tay“ oan 0ac de tay khoan tiep

hod hoc sé dan dén viéc lam gidm tudi tho san pham. XUg tryG tiép hay gian tiép voi dau.
Ludn thay thé san pham cé dau hiéu mai mon hoac ] i ]

xudng cap som, bat k& con bao nhiéu chu ky tiét tring chua  Tudi tho lam viéc: xem Hudng dan Strdung san pham.

dugc srdung.

Néu cac phan cta hudéng dan nay khong ré rang hodc co vé
khong day du, hay lién lac/théng bao cho EMS.

1 Sau day dugc goi la "san pham".



BIEU TUONG

Than trong/Nguy hiém - Nguy co gay thiét hai tai san hoéc
thuong tich ca nhan

Tham khao sach huéng dan

Luu y vé thong tin b8 sung hitu ich va céc goi y Co thé tiét trung & t6i da 135°C trong noi hap
@ Nghiém c&m LR | Phu hop dé khtrtring b&ng nhiét
Thaoi gian yéu cau - cac tirviét tat dugc strdung: p
Strdung thiét bi bao vé ca nhan (phut); g (giay)

QUY TRINH VE CAC SAN PHAM LIEN QUAN PUQC DE CAP G TRANG 3

01CHUAN  02VE 03 KHU 04 SAY 05 KIEM 06 PONG 07 TIET 08 BAO
BI SINH TRUNG KHO TRA GOl TRUNG QUAN

01 CHUAN B|

Tai thoi diém strdung: Ngay sau khi diéu tri cho bénh nhan, hay rira sach day cta (cac) dutng 6ng bén trong tay khoan/dung cu
b&ng nudc may lanh. Phéi loai bd moi chat ban thé béng cach lau cac san pham.

Can dac biét chu y dén céac vét nut, ké hé va cac vung kho tiép can.
Dat cac san pham én gia dé thich hop d€ van chuyén dén khu vuc tai ché dé tranh moi huhdng san pham va 6 nhiém cho mai
truong va nhimg ngudi tham gia vao qua trinh tai ché.

Ludn tién hanh loai bd tac nghén bot rang trong tay khoan AIRFLOW® va PERIOFLOW®, dong thoi kiém tra do thong cla ca hai
dutng 6ng (nudc va bot rang) trude khi tiép tuc. Sir dung chirc ndng Vé sinh dé dang (Easy Clean)2

®

hoac
San pham phai dugc thdo roi nhu hinh minh hoa dudi day:
0 PIEZON® Endochuck: o Tay khoan PIEZON®:
Théo b6 phan gilia da 1&p dat. Théo dung cu da lap dat.
Thao vit va tach vong chtr O nhd. Théo nap dau va tach 6ng dan sang va vong chir O.

o Dung cu PIEZON® v6i CombiTorque®:

Tach dung cu PIEZON® va CombiTorque® nhung clung gitr lai moi dung
cu gbc va CombiTorque® trong su6t thoi gian strdung.

© Can tién hanh vé sinh trong vong 1 gid sau khi str dung.
S dung thiét bi bao hd ca nhan theo loai chuan bi.

Phai vé sinh bat ky san phdm nao theo cach thi cong hoac tu ddng bang may rira hoac may khirtrung. Tuan thd phan vé sinh
chuyén dung theo céc thiét bi nha khoa cua ban.

EMS khuyén nghi str dung may rira-may khir tring tw déng (WD) tuan thi theo 1SO 15883 dé mang lai hiéu qua va tudi tho
hoat dong toi uu.

Khéng dugc boi tron tay khoan EMS hoac dé tay khoan tiép xuc truc tiép hay gian tiép véi dau.

2 C6 thé strdung 6ng tiém nudce khong khi bang chic nang Vé sinh dé dang (Easy Clean) 121
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0203 04 VE SINH, KHU' TRUNG VA SAY KHO TU'DONG BANG MAY RUA-
MAY KHU TRUNG

o May rira-may khir trung phai tuan tha tiéu chuan 1SO 15883, phai c6 gid dung thich hop d€ dung cac san phdm cd nho va
phai dugc trang bi cac dau rira cé dudng kinh xap xi 16mm dé gan vao dutng éng san pham.
Dat dung san pham vao gia phu hop, két néi tat ca cac dutng 6ng véi cac dau ndi stc rira va bat dau quy trinh vé sinh tu dong.
Ciing phai tuan tha hudng dan ctia nha san xuat may rira-may khir triing.
Tuan thi nghiém ngat cac hudng dan do nha san xuat dung dich khirtriing cung cép.
C6 thé strdung quy trinh tw dong hda sau day? dé dat duoc Muc do A0 600:

@2p Ve sinh trudc bang nudc may lanh?,
Xa nugc
Osp Vé sinh & nhiét @6 55°C bang nudc may va dung dich neodisher MediClean Dental (Dr Weigert) 0,5%.
X4 nudc
®3p Rira sach va trung hoa bang nudc khirkhoang lanhs.
Xa nudc
©2p Rura sach bang nudc khirkhoang lanh?®.
X4 nudc
O1p Tién hanh khirtrung bang nhiét (rira sach lan cudi) bang nudc da khirion & t6i thiéu 90°C.
Xa nugc

20 p (it nhat) Say khé & 100°C.

02VESINHTHUCONG+ 03 KHU TRUNG + 04 SAY KHO

Co thé strdung quy trinh xac thuc sau day cé va khéng cé siéu am.

) KHONG st dung bat ky quy trinh vé sinh bé siéu am nao vdi cac tay khoan: didu nay cé thé 1am héng san pham. San pham
CHI dugc thiét k& dé str dung vdi dung cu EMS PIEZON® va hop dung tai liéu. Trong trudng hop vé sinh bé siéu am, hay dat cac
san pham vao sang kim loai va dé rung trong 10 phut bang séng siéu am.

San pham San p\hé’m
\4c thuc X ly EMS can vé X ly
: sinh/khtr tring
D dich Cha cac thiét bi trong dung dich vé sinh neodisher 0,5% chita nudc khirion & nhiét do
Ung, k!wc 40°C bang ban chai 16ng mém thich hop cho dén khi loai bé hét can ban cé thé nhin
neodisher khéng cé | moi san pham thy.
MediClean bé siéu 3 EMS B6i vai cac san pham co duong ong, phut rira tét ca cac dudng 6ng bang
(Dr. Weigert) | € S'€4am ®15¢ ;/0|hphun (voi phun nudc, véi ap suat nude tinh la 2 bar) bang nudc may
%
0.5 ™1 5p Pat san pham vao dung dich neodisher 0,5% chia nudc khrion & nhiét
(10p co siey do 40°C. bam bdo moi duang ong san pham dugc dé day dung dich vé
. am) sinh (st dung &ng tiém néu can).
Dungldgch Dung cu EMS ® Rra moi dudng éng bang céach phut rira béng voi phun (v0| phun nudc,
neodisher o6 b&sieu | PIEZON® v3 159 v6i ap sudt nudc tinh 1a 2 baro) bang nudc da khirion lanhe.
(Ig/lre\c/i\ll(elileglz) ams hop dungtai | ®10g Rura toan bd san phdm dudi voi nudc chay lanh da khirion.
0 5"/g lieu ' nhiét do phong (15-25°C), st dung stng ngdn (khi nén, t6i da 3 baro) dé séy kho
o7 hoan toan duong ong sén ph&m va toan bo san pham cho dén khi khong con can
nudc (co thé nhin thay hodc phat hién).
Sau d6 khirtrung:

Phai st dung dung dich ASP CIDEX® OPA khéng pha loang, con han sirdung, va tuan thd cac hudng dan s dung va canh
bdo clia nha san xuéat.
o5 Nhung hoan toan san pham vao dung dich CIDEX® OPA & nhiét d6 t6i thi€u 20°C. Bam bao toan bd long san pham

dugc do day dung dich khirtrung (s&r dung 6ng tiém néu can).

™1 Chat khirtrung ASP CIDEX® OPA doi hdi phai thuc hién téng cong ba lan rira: nhing hoan toan san pham va strdung
(mai lan rira) mot lugng Ion™ nude ngot.
Khong strdung lai nudce nay dé rira hodc cho béat ky muc dich nao khac. Du lugng chét khirtrung cé thé gay ra nhiing tac dung
phu nghiém trong.

Va say kho
O nhiét d& phong (15-25°C), strdung stng ngan (khi nén, t6i da 3 baro) dé say kho hoan toan duting ng san pham va toan bo
san pham cho dén khi khéng con cén nudce (o thé nhin thay hodc phat hién).

3 Vidu: Miele Professmnal G 7836 CD vdi Miele Rack E429
4 Nudc may lanh =16°C °C

5 Nudc khirkhoang Ianh 20 C+/-2°C

6 Vi du: Bandelin, Sonorex 1028K, 35kHz

7 Vidu: 2 gallon



05 KIEM TRA

Né&u van nhin thay vét ban trén san pham sau khi vé sinh/khir triing, can thuc hién lai toan bd quy trinh vé sinh/khir tring.
Néu thdy san pham bj hu hai, bong tréc, mai mon hoadc bién dang, can tién hanh tiéu huy (khéng duoc phép strdung thém). Ciing
can kiém tra vong chir O va cac vong dém xem con nguyén ven khéng va thay thé néu hong hdc hodc bién dang.

Xac minh xem san pham da dugc sdy khd hoan toan chua. Néu phat hién nude du lugng nudce, hay loai bd bang cach sir
dung sung khi (khi nén vé sinh). Say khé hoan toan dutng éng va toan bé san pham cho dén khi khéng con du lugng nudce nira
(c6 thé nhin thay hoac phat hién dugc).

06 DONG GOI

Chi phai tién hanh khir tring cac san phadm da vé sinh va khirtrung trude do.

Chi phai tién hanh tiét trung hiéu qua trén cac san pham dugc sdy kho hoan toan. Bam bao méi bo phan (cac dudng 6ng
bén trong va bat ky bé méat nao) dugc say kho hoan toan trude khi lap rap lai va dong goi.
Trudce khi tiét trung, can 1ap san pham vao bao bi tiét trung pht hop.

o Tay khoan PIEZON®:

Sa&n pham nay phai dugc khirtriing hodc thao roi hoac 1ap rap lai.
Néu ban thich 1&p rap lai sdn phdm: hay lap lai vong chir O trudc, sau do
d&t 6ng dan sang vao nap dau va siét chat né vao tay khoan bang vit.

o PIEZON® Endochuck:
Lap réap lai vong chr O nho (vong dém) va sau do vit
nhe nhang bu-16ng gitr ma khéng siét chat.

0 Dung cu PIEZON® véi CombiTorque®:
Lap lai dung cu gbc véi CombiTorque® lién quan.

Dong gdi san pham cuia ban trong tui don hodc tui doi.

« thich hgp d& hit chan khong khirtriing bang nhiét &m,

* tuan thdi theo 1ISO 11607-1 hodc EN 868,

« chiu dugc 138°C,

* va Vi d6 thdm hoi day dd (nhu can phang Wipak STERIKING Loai R43 va R44).

07 TIET TRUNG
Phai tién hanh tiét triing ngay sau khi vé sinh-khtrtriing.  C6 thé strdung quy trinh nhiét &m trutc khi hit chan khéng (hoi
nude) véi sadn phdm EMS da duge dong gdi trong géi don hodc
goi doi:
Thong s6 clia chu ky nhiét &m trudce khi hat chan khong:

3 giai doan trudce khi hdt chan khéng
+ Ap suat 3 barc®

Phai tuan thi mau tai dugc nha san xuat noi hap quy dinh.

KHONG vugt qua nhiét d6 khirtring 13 138°C va thoi gian
thue hién la 20 p.

@ KHONG st dung quy trinh tiét trung bang khi néng va

s6ng vo tuyén: ching sé pha huy san pham.

EMS khuyén nghj khéng s dung may khir tring loai N
dé xir ly lai tay khoan PIEZON® trir khi may bao gdm it nhat
20 phut chu trinh sdy khé. Néu khong, tudi tho tay khoan
PIEZON® c6 thé bi suy gidm.

Can tién hanh tiét tring bang nhiét &m san pham theo 1SO

+ D6 &aM 100%
+ Nhiét do tai thiéu 132°C
- (M 3p (5 thidu)

+ ()20 p (t6i thiéu)

Thai gian tiét trung (toan bd chu ky)
Say kho
Ngudi dung phai ddm bao rang céc quy trinh tai xr ly, bao

gém cac ngudn luc, vat liéu hodc nhan vién, cé kha nang dat
dugc cac két qua theo yéu cau va duy tri theo thoi gian: nguoi
dung cé trach nhiém dam bao rang viéc xac minh cac quy trinh
tai xrly luén duge cap nhat.

17665 va tuan thi theo cac yéu cau clia quéc gia tuong Ung.

08 BAO QUAN

0 Bao quan cac san pham da khir triing & nhiét d6 t6i da 40°C trong:

*+ kho,
* sach,
+ va khéng cé bui ban.

8 Ap suat tuyét doi
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FROM THE VALLEY

» For more than 35 years EMS has developed high-end
technologies and protocols in conjunction with the world's
most advanced clinicians, enabling the patients to enjoy
natural teeth and implants for much longer.

,Primum non nocere“ and minimal invasiveness are not only
a must, they are our way of life.

EMS RESEARCH AND MANUFACTURE CENTER
NYON, SWITZERLAND
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ONLY USE ORIGINAL EMS PRODUCTS

» EMS powders are much less abrasive than traditional mechanical debridement techniques such
as rubber cups and handscaling.

We recommend to use AIRFLOW® and PERIOFLOW® first, followed by PIEZON®. GBT: the minimally
invasive way for Professional Mechanical Plaque Removal (PMPR).

» As part of the GBT disclosing phase, coloration also minimizes AIRFLOW® abrasion. No more
color signifies that all biofilm has been removed: the objective of AIRFLOW® is achieved, to preserve
the integrity of dental tissues.

A\ EMS devices have been designed and tested for exclusive use with EMS prophylaxis powders.

O ONLY USE EMS POWDERS

g So-called "EMS compatible” powders in the marketplace

may cause damage to oral tissues and the device.

See below a damaged Airflow nozzle after use with a
"compatible” powder. If EMS products are damaged by using
"compatible” powders the product Warranty will be lost.

Damaged
handpiece

ONLY USE THE SWISS ORIGINAL
EMS INSTRUMENTS!

The EMS Instrument, the Handpiece and the NO PAIN electronic module have to
vibrate in harmony like in a trilogy.

Using so-called “compatible” and copy tips from third parties can damage your
patients' teeth as well as EMS handpieces.

They were developed and made for each other by EMS.

One PS Instrument is designed for up to 1000 treatments, thus reducing the cost of
one treatment to only a few cents.

Therefore, there is absolutely no reason to "save" money by using so-called
"compatible” tips. Moreover, if the Piezon Handpiece gets damaged (the thread) it will
lose its warranty so at the end of the day, “compatible” tips will always cost you more.
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HEADQUARTERS
NYON, SWITZERLAND

E.M.S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS S.A.

Chemin de la Vuarpilliere 31

CH - 1260 Nyon
www.ems-dental.com/en/contact
www.ems-dental.com

T +41 22994 47 00

F. +41 22994 47 01

WORLDWIDE EMS AFFILIATES

MUNICH, GERMANY

EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS GMBH

Stahlgruberring 12

DE - 81829 Munchen
T.+49894271610
F.+4989 42 71 61 60
E-mail: info@ems-ch.de

FONCINE, FRANCE

EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS
FRANCE SARL

32, route de Pontarlier

FR - 39460 Foncine-le-Haut
T.+33384 519001

F.+33384 519400

E-mail: info@ems-france.fr

MADRID, SPAIN

EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS
ESPANA SLU

C/ Tomas Breton, 50-52 22 planta

ES - 28045 Madrid

T.+34 91 528 99 89

E-mail: info@ems-espana.com

LISBON, PORTUGAL

EMSPOR - ELECTRO MEDICAL SYSTEMS

PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA
Avenida Miguel Bombarda, 36, 6A
PT - 1050-165 Lisbhoa
T.+351 912338777
E-mail: info@ems-portugal.com

MILANO, ITALY

EMS ITALIAS.R.L

Via Carlo Pisacane 7B

IT - 20016 Pero (MI)

T.+39 02 3453 8111

E-mail: dental@ems-italia.it

CAMBRIDGESHIRE, UNITED KINGDOM
EMS UK LTD SUITE2

Xenus House - Sandpiper Court
Phoenix Park - Eaton Socon

UK - St Neots, Cambridgeshire

PE19 8EP

T.+44 01480 587260

Email: info@ems-unitedkingdom.com

STOCKHOLM, SWEDEN
EMS NORDIC AB
Hammarby Fabriksvag 61

SE - 120 30 Stockholm
T.+46 8 899 102

E-mail: info@ems-nordic.se

|

o

KATOWICE, POLAND

EMS POLAND SP.Z 0.0.

Al. Rozdzienskiego 188H

PL - 40-203 Katowice

T. +48 32 4937060

E-mail: info@ems-poland.com

AMMAN, JORDAN

EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS JORDAN
No.2 - second floor, 195 Arar (Wadi Sagra) str.
JO - Amman

DALLAS, USA

EMS CORPORATION

11886 Greenville Avenue, Ste 120
US - Dallas, Texas 75243

T.+001 972 690 8382

F. +001 972 690 8981

E-mail: info@ems-na.com

SYDNEY, AUSTRALIA

EMS OCEANIAPTYLTD

The Woolstores - Suite 3, Shed 73
4E Huntley Street

AU - Alexandria, NSW 2015
T.+61 (02) 9313 4392

E-mail: info@ems-oceania.com

TOKYO, JAPAN

E.M.S. JAPAN KK

Eminent Ningyoucho Bld 6F,
9-18, Kobuna-cho, Nihombashi
JP - Chuo-ku, Tokyo, 103-0024
T.+81 §O) 3-6810-9351

F. +81 (0) 3-6810-9352

E-mail: emsjapan@ems-ch.com

SHANGHAI, CHINA .
EBHRFEFRARS (LiS) ARAE
E.M.S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS TRADING
(SHANGHAD CO., LTD.

24A, Jin Sui Mansion,

N°379 Pudong Nan Rd.

CN - Shanghai 200120

T.+86 21 3363 2323

E-mail: emschina@ems-ch.com

SEOUL, SOUTH KOREA

EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS KOREA LTD.
13, Beobwon-ro 8-gil, Songpa-gu

T.+82 70 7807 2875

E-mail: emskorea@ems-ch.com
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